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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 

lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 

vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 

ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 

virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 

Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt. 

 

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 

tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 

säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 

säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 

muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 

kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista  

(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2012)0541), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 

ja 114 artiklan sekä 168 artiklan 4 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on 

antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0317/2012), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. helmikuuta 2013 antaman 

lausunnon1, 

– on kuullut alueiden komiteaa, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan mietinnön ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan sekä sisämarkkina- 

ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A7-0327/2013), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

 

                                                 
1 EUVL C 133, 9.5.2013, s. 52. 
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Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Tällä asetuksella pyritään 

varmistamaan in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 

sisämarkkinoiden toiminta siten, että 

lähtökohtana on terveyden suojelun korkea 

taso. Samalla tässä asetuksessa asetetaan 

laitteille korkeat laatu- ja 

turvallisuusvaatimukset, joilla vastataan 

näiden tuotteiden turvallisuutta koskeviin 

yleisiin huolenaiheisiin. Molempiin 

tavoitteisiin pyritään yhtäaikaisesti, ja 

tavoitteet ovat erottamattomasti 

kytköksissä toisiinsa eikä kumpikaan niistä 

ole toissijainen toiseen nähden. Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

114 artiklan mukaisesti tällä asetuksella 

yhdenmukaistetaan sääntöjä, jotka 

koskevat in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden ja 

niiden lisälaitteiden markkinoille 

saattamista ja käyttöön ottamista unionin 

markkinoilla, jotka voivat sitten hyötyä 

tavaroiden vapaan liikkuvuuden 

periaatteesta. Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 
168 artiklan 4 kohdan c alakohdan 

mukaisesti tässä asetuksessa asetetaan 

näille laitteille korkeat laatu- ja 

turvallisuusvaatimukset varmistamalla 

muun muassa, että kliinistä suorituskykyä 

koskevissa tutkimuksissa tuotettavat tiedot 

ovat luotettavia ja varmoja ja että kliinisiin 

suorituskyvyn arviointitutkimuksiin 
osallistuvien tutkittavien turvallisuus 

suojataan. 

(2) Tällä asetuksella pyritään 

varmistamaan in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 

sisämarkkinoiden toiminta siten, että 

lähtökohtana on potilaiden sekä kyseisiä 

laitteita käyttävien ja käsittelevien 

henkilöiden terveyden suojelun korkea 

taso. Samalla tässä asetuksessa asetetaan 

laitteille korkeat laatu- ja 

turvallisuusvaatimukset, joilla vastataan 

näiden tuotteiden turvallisuutta koskeviin 

yleisiin huolenaiheisiin. Molempiin 

tavoitteisiin pyritään yhtäaikaisesti, ja 

tavoitteet ovat erottamattomasti 

kytköksissä toisiinsa eikä kumpikaan niistä 

ole toissijainen toiseen nähden. Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT-sopimus) 114 artiklan mukaisesti 

tällä asetuksella yhdenmukaistetaan 

sääntöjä, jotka koskevat in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden ja niiden 

lisälaitteiden markkinoille saattamista ja 

käyttöön ottamista unionin markkinoilla, 

jotka voivat sitten hyötyä tavaroiden 

vapaan liikkuvuuden periaatteesta. SEUT-

sopimuksen 168 artiklan 4 kohdan 

c alakohdan mukaisesti tässä asetuksessa 

asetetaan näille laitteille korkeat laatu- ja 

turvallisuusvaatimukset varmistamalla 

muun muassa, että kliinistä suorituskykyä 

koskevissa tutkimuksissa tuotettavat tiedot 

ovat luotettavia ja varmoja ja että kliinistä 

suorituskykyä koskeviin tutkimuksiin 
osallistuvien tutkittavien turvallisuus 

suojataan. 
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Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Nykyisen sääntelykehyksen keskeisiä 

osia, kuten ilmoitettujen laitosten 

valvontaa, riskiluokitusta, 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjä, kliinistä näyttöä, 

vaaratilannejärjestelmää ja 

markkinavalvontaa, olisi merkittävästi 

vahvistettava samalla kun käyttöön olisi 

terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi 

otettava säännöksiä, joilla varmistetaan 

avoimuus ja in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 

jäljitettävyys. 

(3) Nykyisen sääntelykehyksen keskeisiä 

osia, kuten ilmoitettujen laitosten 

valvontaa, vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjä, kliinisiä tutkimuksia 

ja kliinistä arviointia, 

vaaratilannejärjestelmää ja 

markkinavalvontaa, olisi merkittävästi 

vahvistettava samalla kun käyttöön olisi 

terveydenhuollon ammattilaisten, 

potilaiden sekä kyseisiä laitteita 

käyttävien ja niitä esimerkiksi 

jätehuoltoketjussa käsittelevien 

henkilöiden terveyden ja turvallisuuden 

parantamiseksi otettava säännöksiä, joilla 

varmistetaan avoimuus ja laitteiden 

jäljitettävyys. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden 

erityisominaisuudet, etenkin riskiluokitus, 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyt ja kliininen 

tutkimusnäyttö, sekä in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden sektorin 

erityispiirteet edellyttävät erityisen, muista 

lääkinnällisistä laitteista erillisen säädöksen 

antamista, mutta molempia sektoreita 

koskevien laaja-alaisten näkökohtien olisi 

oltava linjassa keskenään. 

(5) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden 

erityisominaisuudet, etenkin riskiluokitus, 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyt ja kliininen 

tutkimusnäyttö, sekä in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden sektorin 

erityispiirteet edellyttävät erityisen, muista 

lääkinnällisistä laitteista erillisen säädöksen 

antamista, mutta molempia sektoreita 

koskevien laaja-alaisten näkökohtien olisi 

oltava linjassa keskenään tinkimättä 

innovaatioiden tarpeesta unionissa. 
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Tarkistus 4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) In vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 

alan sääntelyssä olisi otettava huomioon, 

että alalla toimii lukuisia pieniä ja 

keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), ja 

samalla olisi vältettävä aiheuttamasta 

terveys- ja turvallisuusriskejä. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Olisi perustettava monialainen 

lääkinnällisiä laitteita käsittelevä neuvoa-

antava komitea, joka koostuu 

asiantuntijoista ja asianomaisten 

sidosryhmien edustajista ja joka antaa 

tieteellisiä neuvoja komissiolle, 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmälle sekä jäsenvaltioille 

kysymyksissä, jotka liittyvät 

lääketieteelliseen teknologiaan, laitteiden 

sääntelyasemasta ja muihin tämän 

asetuksen täytäntöönpanoon liittyviin 

seikkoihin tarpeen mukaan.  

 

Tarkistus 6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Jäsenvaltioiden vastuulla tulisi olla siitä 

päättäminen tapauskohtaisesti, kuuluuko 

tuote tämän asetuksen soveltamisalaan. 

(8) Yhtenäisen luokittelun varmistamiseksi 

kaikissa jäsenvaltioissa erityisesti rajat 

ylittävissä tapauksissa komission vastuulla 



 

PE506.196v02-00 8/259 RR\1006098FI.doc 

FI 

Tarvittaessa komissio voi päättää 

tapauskohtaisesti, kuuluuko tuote in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitetun 

lääkinnällisten laitteen määritelmän tai in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 

lääkinnällisen laitteen lisälaitteen 

määritelmän piiriin. 

tulisi olla lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän ja lääkinnällisiä 

laitteita käsittelevän neuvoa-antavan 

komitean kuulemisen jälkeen siitä 

päättäminen tapauskohtaisesti, kuuluuko 

tuote tai kuuluvatko tuoteryhmät tämän 

asetuksen soveltamisalaan. Jäsenvaltioiden 

olisi myös voitava pyytää komissiota 

tekemään päätös tuotteen, tuoteluokan tai 

tuoteryhmän sääntelyasemasta. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Kun kyse on potilaiden kiireellisistä 

lääketieteellisistä tarpeista, kuten uusista 

taudinaiheuttajista ja harvinaisista 

sairauksista, yksittäisillä terveysalan 

laitoksilla olisi oltava mahdollisuus 

valmistaa, muuntaa ja käyttää laitteita 

laitoksissaan ja tästä syystä paneutua ei-

kaupallisissa ja joustavissa puitteissa 

erityistarpeisiin, joihin ei voida vastata 

käytettävissä olevalla, CE-merkinnällä 

varustetulla laitteella. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 b) Laitteet, jotka on valmistettu muissa 

kuin terveysalan laitosten laboratorioissa 

ja otettu käyttöön ilman, että ne olisi 

saatettu markkinoille, kuuluvat kuitenkin 

tämän asetuksen soveltamisalaan. 

 



 

RR\1006098FI.doc 9/259 PE506.196v02-00 

 FI 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) Niiden henkilöiden asianmukaisen 

suojelun varmistamiseksi, jotka 

työskentelevät toiminnassa olevien 

magneettiresonanssikuvauslaiteiden 

läheisyydessä, on noudatettava Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviä 

2013/35/EU1. 

 ______________ 

 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2013/35/EU, annettu 26 päivänä 

kesäkuuta 2013, terveyttä ja turvallisuutta 

koskevista vähimmäisvaatimuksista 

työntekijöiden suojelemiseksi 

altistumiselta fysikaalisista tekijöistä 

(sähkömagneettiset kentät) aiheutuville 

riskeille (kahdeskymmenes direktiivin 

89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu erityisdirektiivi) ja direktiivin 

2004/40/EY kumoamisesta (EUVL L 197, 

29.6.2013, s. 1). 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) Olisi varmistettava, että in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden valmistuksen 

valvonnasta ja tarkastuksesta huolehtii 

valmistajan organisaatiossa henkilö, joka 

täyttää vähimmäiskelpoisuusvaatimukset.  

(22) Olisi varmistettava, että in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden valmistuksen 

valvonnasta ja tarkastuksesta huolehtii 

valmistajan organisaatiossa henkilö, joka 

täyttää vähimmäiskelpoisuusvaatimukset. 

Säännösten noudattamisen ohella tämä 

henkilö voisi myös vastata vaatimusten 

noudattamisesta muilla aloilla, kuten 

valmistusprosesseissa ja 

laadunarvioinnissa. Sääntelyn 
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noudattamisesta vastaavalta henkilöltä 

vaadittava pätevyys ei kuitenkaan saisi 

rajoittaa ammatillista pätevyyttä 

koskevien kansallisten säännösten 

soveltamista etenkään sellaisten 

yksilölliseen käyttöön valmistettujen 

laitteiden valmistajien osalta, joiden 

tapauksessa tällaiset vaatimukset 

voitaisiin täyttää käyttämällä erilaisia 

koulutus- ja ammattikoulutusjärjestelmiä 

kansallisella tasolla.  

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 
(25 a) Jotta varmistetaan, että vahinkoa 

kärsineet potilaat saavat korvauksen 

vahingosta ja siihen liittyneestä hoidosta, joka 

on aiheutunut viallisesta in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitetusta lääkinnällisestä 

laitteesta, ja ettei vahingon riskiä ja 

valmistajan maksukyvyttömyysriskiä siirretä 

viallisten in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen laitteiden vahingoittamille 

potilaille, valmistajat on velvoitettava ottamaan 

vastuuvakuutus, johon sisältyy asianmukainen 

vähimmäissuoja. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(26) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut 

lääkinnälliset laitteet olisi pääsääntöisesti 

varustettava CE-merkinnällä, joka osoittaa 

niiden olevan tämän asetuksen mukaisia, 

jotta niiden vapaa liikkuvuus unionissa 

sekä suunnitellun käyttötarkoituksen 

(26) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut 

lääkinnälliset laitteet olisi pääsääntöisesti 

varustettava CE-merkinnällä, joka osoittaa 

niiden olevan tämän asetuksen mukaisia, 

jotta niiden vapaa liikkuvuus unionissa 

sekä suunnitellun käyttötarkoituksen 



 

RR\1006098FI.doc 11/259 PE506.196v02-00 

 FI 

mukainen käyttöönotto olisi mahdollista. 

Jäsenvaltiot eivät saisi estää niiden 

markkinoille saattamista tai käyttöön 

ottamista tässä asetuksessa säädettyihin 

vaatimuksiin liittyvistä syistä. 

mukainen käyttöönotto olisi mahdollista. 

Jäsenvaltiot eivät saisi estää niiden 

markkinoille saattamista tai käyttöön 

ottamista tässä asetuksessa säädettyihin 

vaatimuksiin liittyvistä syistä. 

Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava 

päättää, rajoittavatko ne tietyn tyyppisten 

in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden käyttöä 

sellaisten näkökohtien suhteen, jotka eivät 

kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan. 

Perustelu 

Tarkistus liittyy tarkistukseen 13. Euroopan unionin linjauksena on jo kauan ollut, että 

geenitestauksen salliminen tai kieltäminen tai sen salliminen preimplantaatiodiagnostiikan 

kaltaisten järkevien eettisten menetelmien rajoissa määräytyy toissijaisuusperiaatteen 

mukaan. Jäsenvaltiot, joissa tällaiset testit ovat sallittuja, varmistavat, että noudatetaan 

tämän asetuksen vaatimuksia, kun taas jäsenvaltioilla, jotka haluavat kieltää testauksen 

kansallisen eettisen keskustelun perusteella, olisi edelleen oltava tämä mahdollisuus. 

Sanamuoto on peräisin pitkälle kehitetyistä terapioista annetun asetuksen vastaavasta 

säännöksestä. 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(27) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyys 

kansainvälisiin ohjeistoihin perustuvan 

yksilöllistä laitetunnistetta (UDI) koskevan 

järjestelmän avulla lisäisi huomattavasti in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden markkinoille 

saattamisen jälkeistä turvallisuutta 

paremman vaaratilanteista raportoinnin, 

kohdennettujen käyttöturvallisuutta 

korjaavien toimenpiteiden ja 

toimivaltaisten viranomaisten suorittaman 

paremman valvonnan vuoksi. Sen pitäisi 

myös vähentää lääketieteellisiä virheitä ja 

auttaa tunnistamaan väärennetyt laitteet. 

UDI-järjestelmän käyttämisen pitäisi myös 

parantaa sairaaloiden hankintaohjelmia ja 

varastonhallintaa. 

(27) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyys 

kansainvälisiin ohjeistoihin perustuvan 

yksilöllistä laitetunnistetta (UDI) koskevan 

järjestelmän avulla lisäisi huomattavasti in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden markkinoille 

saattamisen jälkeistä turvallisuutta 

paremman vaaratilanteista raportoinnin, 

kohdennettujen käyttöturvallisuutta 

korjaavien toimenpiteiden ja 

toimivaltaisten viranomaisten suorittaman 

paremman valvonnan vuoksi. Sen pitäisi 

myös vähentää lääketieteellisiä virheitä ja 

auttaa tunnistamaan väärennetyt laitteet. 

UDI-järjestelmän käyttämisen pitäisi myös 

parantaa hankintaohjelmia ja 

jätteenkäsittelyä ja sairaaloiden, 



 

PE506.196v02-00 12/259 RR\1006098FI.doc 

FI 

tukkukauppiaiden ja apteekkien 
varastonhallintaa ja olla mahdollisuuksien 

mukaan yhteensopiva muiden jo näissä 

käytössä olevien todentamisjärjestelmien 

kanssa. 

Perustelu 

Sähköinen todentamisjärjestelmä otetaan todennäköisesti käyttöön lääkeväärennösdirektiivin 

nojalla. On tärkeää, että in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 

järjestelmät ja lääkkeet ovat yhteensopivia. Muutoin tämä tuo huomattavan ja mahdollisesti 

hallitsemattomissa olevan taakan kumpienkin tuotteiden kanssa työskenteleville toimitusketjun 

toimijoille. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) Avoimuus ja parempi tiedonsaanti 

ovat olennaisen tärkeitä, jotta potilaat ja 

terveydenhuollon ammattilaiset saavat 

vaikutusmahdollisuuksia ja kykenevät 

tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, 

jotta sääntelyä koskevalle päätöksenteolle 

saadaan vankka perusta ja jotta 

sääntelyjärjestelmään kohdistuvaa 

luottamusta voidaan lisätä. 

(28) Avoimuus ja riittävä tietojen saanti 

tarkoitetun käyttäjän kannalta 

asianmukaisessa muodossa ovat 

olennaisen tärkeitä, jotta potilaat ja 

terveydenhuollon ammattilaiset ja kaikki 

muut asianomaiset tahot saavat 

vaikutusmahdollisuuksia ja kykenevät 

tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, 

jotta sääntelyä koskevalle päätöksenteolle 

saadaan vankka perusta ja jotta 

sääntelyjärjestelmään kohdistuvaa 

luottamusta voidaan lisätä. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 29 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(29) Yksi keskeisistä seikoista on 

keskustietokanta, johon pitäisi sisällyttää 

erilaiset sähköiset järjestelmät ja josta 

UDI-laitetunnistetta koskeva järjestelmä 

olisi erottamaton osa, jotta voidaan koota ja 

(29) Yksi keskeisistä seikoista on 

keskustietokanta, johon pitäisi sisällyttää 

erilaiset sähköiset järjestelmät ja josta 

UDI-laitetunnistetta koskeva järjestelmä 

olisi erottamaton osa, jotta voidaan koota ja 
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käsitellä tietoja, jotka koskevat 

markkinoilla olevia in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä 

laitteita ja asianomaisia talouden toimijoita, 

todistuksia, kliinistä suorituskykyä 

koskevia kliinisiä interventiotutkimuksia ja 

muita kliinistä suorituskykyä koskevia 

tutkimuksia, joihin sisältyy tutkittaviin 

kohdistuvia riskejä, sekä 

vaaratilannejärjestelmää ja 

markkinavalvontaa. Tietokannan 

tavoitteena on lisätä yleistä avoimuutta, 

tehostaa ja helpottaa tiedonkulkua talouden 

toimijoiden, ilmoitettujen laitosten tai 

toimeksiantajien ja jäsenvaltioiden välillä 

samoin kuin jäsenvaltioiden kesken ja 

jäsenvaltioiden ja komission välillä, välttää 

moninkertaisia raportointivaatimuksia ja 

tehostaa jäsenvaltioiden välistä 

koordinointia. Sisämarkkinoilla tämä 

voidaan toteuttaa tehokkaasti ainoastaan 

unionin tasolla, ja sen vuoksi komission 

tulisi kehittää edelleen ja ylläpitää 

eurooppalaista lääkinnällisten laitteiden 

tietokantaa (Eudamed), joka on perustettu 

eurooppalaisesta lääkinnällisten laitteiden 

tietokannasta 19 päivänä huhtikuuta 2010 

annetulla komission päätöksellä 

2010/227/EU. 

käsitellä tietoja, jotka koskevat 

markkinoilla olevia in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä 

laitteita ja asianomaisia talouden toimijoita, 

todistuksia, kliinistä suorituskykyä 

koskevia kliinisiä interventiotutkimuksia ja 

muita kliinistä suorituskykyä koskevia 

tutkimuksia, joihin sisältyy tutkittaviin 

kohdistuvia riskejä, sekä 

vaaratilannejärjestelmää ja 

markkinavalvontaa. Tietokannan 

tavoitteena on lisätä yleistä avoimuutta 

parantamalla yleisön ja terveydenhuollon 

ammattilaisten tiedonsaantia, tehostaa ja 

helpottaa tiedonkulkua talouden 

toimijoiden, ilmoitettujen laitosten tai 

toimeksiantajien ja jäsenvaltioiden välillä 

samoin kuin jäsenvaltioiden kesken ja 

jäsenvaltioiden ja komission välillä, välttää 

moninkertaisia raportointivaatimuksia ja 

tehostaa jäsenvaltioiden välistä 

koordinointia. Sisämarkkinoilla tämä 

voidaan toteuttaa tehokkaasti ainoastaan 

unionin tasolla, ja sen vuoksi komission 

tulisi kehittää edelleen ja ylläpitää 

eurooppalaista lääkinnällisten laitteiden 

tietokantaa (Eudamed), joka on perustettu 

eurooppalaisesta lääkinnällisten laitteiden 

tietokannasta 19 päivänä huhtikuuta 2010 

annetulla komission päätöksellä 

2010/227/EU. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(30) Markkinoilla olevia laitteita, 

asianomaisia talouden toimijoita ja 

todistuksia koskevien Eudamedin 

sähköisten järjestelmien tulisi antaa 

yleisölle mahdollisuus saada riittävästi 

tietoa unionin markkinoilla olevista 

laitteista. Kliinistä suorituskykyä 

koskevien tutkimusten sähköisen 

(30) Eudamedin sähköisten järjestelmien 

tulisi antaa yleisölle ja terveydenhuollon 

ammattilaisille mahdollisuus saada 

riittävästi tietoa unionin markkinoilla 

olevista laitteista. On tärkeää varmistaa 

riittävän hyvä yleinen pääsy sekä 

terveydenhuollon ammattilaisten pääsy 

sellaisiin Eudamedin sähköisten 
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järjestelmän tulisi toimia jäsenvaltioiden 

välisen yhteistyön välineenä ja antaa 

toimeksiantajille mahdollisuus esittää 

halutessaan useita jäsenvaltioita koskeva 

yksi keskitetty hakemus ja ilmoittaa tässä 

yhteydessä vakavista haittatapahtumista. 

Sähköisen vaaratilannejärjestelmän olisi 

annettava valmistajille mahdollisuus 

ilmoittaa sekä vakavista vaaratilanteista 

että muista raportoitavista tapahtumista; 

sen olisi myös toimittava kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten tukena 

näiden koordinoidessa ilmoitusten 

arviointia. Markkinavalvontaa koskevan 

sähköisen järjestelmän tulisi olla 

toimivaltaisten viranomaisten välisen 

tiedonvaihdon työväline. 

järjestelmien osiin, jotka tarjoavat 

keskeistä tietoa sellaisista in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitetuista 

lääkinnällisistä laitteista, jotka voivat 

aiheuttaa vaaraa kansanterveydelle ja 

turvallisuudelle. Jos pääsy on rajoitettu, 

olisi oltava mahdollista luovuttaa 

perustellusta pyynnöstä in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettuja 

lääkinnällisiä laitteita koskevia 

ajantasaisia tietoja, ellei pääsyn 

rajoittaminen ole perusteltua 

luottamuksellisuuteen liittyvistä syistä. 

Kliinistä suorituskykyä koskevien 

tutkimusten sähköisen järjestelmän tulisi 

toimia jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 

välineenä ja antaa toimeksiantajille 

mahdollisuus esittää halutessaan useita 

jäsenvaltioita koskeva yksi keskitetty 

hakemus ja ilmoittaa tässä yhteydessä 

vakavista haittatapahtumista. Sähköisen 

vaaratilannejärjestelmän olisi annettava 

valmistajille mahdollisuus ilmoittaa sekä 

vakavista vaaratilanteista että muista 

raportoitavista tapahtumista; sen olisi myös 

toimittava kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten tukena näiden 

koordinoidessa ilmoitusten arviointia. 

Markkinavalvontaa koskevan sähköisen 

järjestelmän tulisi olla toimivaltaisten 

viranomaisten välisen tiedonvaihdon 

työväline. Terveydenhuollon 

ammattilaisten ja yleisön saataville olisi 

annettava säännöllinen katsaus 

vaaratilanne- ja 

markkinavalvontatiedoista. 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(32) Valmistajien tulisi suuririskisten in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden osalta laatia 

laitteen keskeisistä turvallisuus- ja 

(32) In vitro -diagnostiikkaan käytettävien 

lääkinnällisten laitteiden valmistajien tulisi 

avoimuuden parantamiseksi laatia 

suuririskisten lääkinnällisten laitteiden 
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suorituskykynäkökohdista sekä laitteen 

kliinisen arvioinnin tuloksista tiivistelmä, 

jonka tulisi olla julkisesti saatavilla. 

osalta selvitys laitteen turvallisuus- ja 

suorituskykynäkökohdista sekä laitteen 

kliinisen arvioinnin tuloksista. 

Turvallisuus- ja suorituskykyselvityksen 

tiivistelmän olisi oltava julkisesti saatavilla 

Eudamedin kautta. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (32 a) Euroopan lääkevirasto soveltaa 

asiakirjojen saatavuuteen sellaista 

politiikkaa, että virasto julkaisee 

pyynnöstä osana lääkinnällisten laitteiden 

myyntilupahakemusta toimitetut 

asiakirjat, mukaan lukien kliinisiä 

lääketutkimuksia koskevat raportit, kun 

kyseistä lääkinnällistä laitetta koskeva 

päätöksentekoprosessi on saatu 

päätökseen. Suuririskisten in vitro 

-diagnostiikkaan käytettävien 

lääkinnällisten laitteiden osalta olisi 

noudatettava samanlaisia avoimuutta ja 

asiakirjojen saantia koskevia vaatimuksia 

erityisesti, koska niihin ei sovelleta 

markkinoille saattamista edeltävää 

hyväksyntää. Tätä asetusta sovellettaessa 

kliinistä suorituskykyä koskeviin 

tutkimuksiin sisältyviä tietoja ei olisi 

yleisesti pidettävä kaupallisesti 

arkaluonteisina, jos laitteen on 

sovellettavan vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyn jälkeen osoitettu 

noudattavan sovellettavia vaatimuksia. 

Tämän ei tulisi vaikuttaa teollisuus- ja 

tekijänoikeuksiin muiden valmistajien 

käyttäessä kliinistä suorituskykyä 

koskevan valmistajan tutkimuksen tietoja. 
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Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

  

Komission teksti Tarkistus 

(33) Ilmoitettujen laitosten moitteeton 

toiminta on olennaisen tärkeää, jotta 

voidaan varmistaa terveyden ja 

turvallisuuden korkea taso ja kansalaisten 

järjestelmää kohtaan tuntema luottamus. 

Sen vuoksi ilmoitettujen laitosten 

nimeämiseen ja valvontaan, jotka 

jäsenvaltiot toteuttavat yksityiskohtaisten 

ja tiukkojen kriteerien mukaisesti, 

sovelletaan unionin tason valvontaa. 

(33) Ilmoitettujen laitosten moitteeton 

toiminta on olennaisen tärkeää, jotta 

voidaan varmistaa terveyden ja 

turvallisuuden korkea taso ja kansalaisten 

järjestelmää kohtaan tuntema luottamus. 

Sen vuoksi ilmoitettujen laitosten 

nimeämiseen ja valvontaan, jotka 

jäsenvaltiot ja tarvittaessa Euroopan 

lääkevirasto toteuttavat yksityiskohtaisten 

ja tiukkojen kriteerien mukaisesti, 

sovelletaan unionin tason valvontaa. 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 35 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(35) Suuririskisten in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden osalta 

viranomaisille olisi tiedotettava aikaisessa 

vaiheessa laitteista, joille tehdään 

vaatimustenmukaisuuden arviointi, ja 

annettava oikeus tieteellisesti pätevin 

perustein tarkastella ilmoitettujen 

laitosten suorittamaa alustavaa arviointia, 

etenkin silloin kun on kyse laitteista, joille 

ei ole yhteisiä teknisiä eritelmiä, laitteista, 

jotka ovat uusia tai joissa käytetään uutta 

teknologiaa, sellaiseen laiteluokkaan 

kuuluvista laitteista, jonka osalta on tehty 

aiempaa enemmän ilmoituksia vakavista 

vaaratilanteista, taikka olennaisilta 

osiltaan samankaltaisista laitteista, joita 

koskevissa eri ilmoitettujen laitosten 

tekemissä vaatimustenmukaisuuden 

arvioinneissa on havaittu huomattavia 

poikkeavuuksia. Tässä asetuksessa 

säädetty menettely ei estä valmistajaa 

Poistetaan. 
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ilmoittamasta toimivaltaiselle 

viranomaiselle vapaaehtoisesti, että se 

aikoo esittää vaatimustenmukaisuuden 

arviointia koskevan hakemuksen 

suuririskisen in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitetun lääkinnällisen laitteen osalta, 

ennen kuin se esittää hakemuksen 

ilmoitetulle laitokselle. 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 35 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (35 a) Lääkinnällisten laitteiden 

arviointikomitean olisi koostuttava 

tärkeimpiä lääketieteen aloja edustavien 

asiantuntijoiden ryhmistä. Sen johdossa 

on koordinointiryhmä, joka koostuu 

kunkin ryhmän puheenjohtajista, millä 

varmistetaan ryhmien yleinen 

koordinointi ja asianmukainen työnjako. 

Koordinointiryhmä kokoontuu komission 

pyynnöstä, ja sen kokousten 

puheenjohtajana toimii komission 

edustaja. Komissio antaa logistista tukea 

komitean sihteeristölle ja toiminnalle. 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 43 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (43 a) Maailman lääkäriliiton Helsingin 

julistuksen1 15 artiklan mukaan 

“Tutkimussuunnitelma on toimitettava 

arviointia, lausuntoa, ohjausta ja 

hyväksymistä varten tutkimuseettiselle 

toimikunnalle ennen tutkimuksen alkua”. 

Kliinistä suorituskykyä koskevat 

interventiotutkimukset ja muut kliinistä 

suorituskykyä koskevat tutkimukset, 

joihin liittyy tutkittaviin kohdistuvia 
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riskejä, olisi sallittava ainoastaan sen 

jälkeen, kun eettinen komitea on ne 

arvioinut ja hyväksynyt. Raportoivan 

jäsenvaltion ja muiden asianomaisten 

jäsenvaltioiden on järjestäydyttävä niin, 

että asianomainen toimivaltainen 

viranomainen saa kliinistä suorituskykyä 

koskevan tutkimuksen 

tutkimussuunnitelmalle hyväksynnän 

eettiseltä toimikunnalta. 

 1 Maailman lääkäriliiton Helsingin 

julistus ihmiseen kohdistuvan 

lääketieteellisen tutkimustyön eettisistä 

periaatteista, hyväksytty Maailman 

lääkäriliiton 18. yleiskokouksessa 

Helsingissä Suomessa kesäkuussa 1964, 

tarkistettu viimeksi Maailman 

lääkäriliiton 59. yleiskokouksessa 

Seoulissa Etelä-Koreassa lokakuussa 

2008. 

 http://www.wma.net/en/30publications/10

policies/b3/index.html.pdf?print-media-

type&footer-right=[page]/[toPage] 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään hyväksyntää eettisessä komiteassa. Helsingin 

julistukseen viitataan kliinisiä kokeita koskevassa Glennis Wilmottin mietinnössä. Olisi oltava 

selvää, että julistuksessa ei pyydetä vain eettisen komitean käsittelyä, vaan myös sen 

hyväksyntää. Toisaalta komission ehdotuksella pyritään siihen, että toimeksiantajalla on yksi 

neuvottelukumppani raportoivassa jäsenvaltioissa ja että muita asianomaisia jäsenvaltioita ei 

pidä jättää huomiotta. 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 44 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (44 a) Avoimuuden vuoksi 

toimeksiantajien olisi esitettävä kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tulokset yhdessä yleistajuisen tiivistelmän 

kanssa asetuksessa säädettyjen 

määräaikojen mukaisesti. Komissiolle 

olisi siirrettävä valta antaa delegoituja 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html.pdf?print-media-type&footer-right=%5bpage%5d/%5btoPage
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html.pdf?print-media-type&footer-right=%5bpage%5d/%5btoPage
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html.pdf?print-media-type&footer-right=%5bpage%5d/%5btoPage
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säädöksiä yleistajuisen tiivistelmän 

laatimisesta ja kliinistä suorituskykyä 

koskevan tutkimuksen ilmoittamisesta. 

Komission olisi laadittava ohjeet kaikkien 

kliinistä suorituskykyä koskevien 

tutkimusten käsittelemättömien tietojen 

hallinnoinnista ja niiden jakamisen 

helpottamisesta. 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 45 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(45) Mikäli kliinistä suorituskykyä koskeva 

interventiotutkimus tai muu kliinistä 

suorituskykyä koskeva tutkimus, johon 

sisältyy tutkittaviin kohdistuvia riskejä, on 

tarkoitus suorittaa useammassa kuin 

yhdessä jäsenvaltiossa, tutkimuksen 

toimeksiantajalle tulisi antaa mahdollisuus 

esittää yksi keskitetty hakemus 

hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi. 

Jotta mahdollistetaan resurssien 

yhteiskäyttö ja varmistetaan 

johdonmukaisuus useassa jäsenvaltiossa 

suoritettavassa kliinistä suorituskykyä 

koskevassa tutkimuksessa käytettävän 

suorituskyvyn arviointiin tarkoitetun 

laitteen ja tieteellisen koeasetelman 

terveys- ja turvallisuusnäkökohtien 

arvioinnissa, tällaisen keskitetyn 

hakemuksen tulisi helpottaa koordinoivan 

jäsenvaltion johdolla tapahtuvaa 

jäsenvaltioiden välistä koordinointia. 

Koordinoidussa arvioinnissa ei tulisi 

käsitellä kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen luonteeltaan kansallisia, 

paikallisia ja eettisiä näkökohtia, tietoinen 

suostumus mukaan luettuna. Kullakin 

jäsenvaltiolla tulisi olla lopullinen vastuu 

sen päättämisestä, voidaanko kliinistä 

suorituskykyä koskeva tutkimus suorittaa 

sen alueella. 

(45) Mikäli kliinistä suorituskykyä koskeva 

interventiotutkimus tai muu kliinistä 

suorituskykyä koskeva tutkimus, johon 

sisältyy tutkittaviin kohdistuvia riskejä, on 

tarkoitus suorittaa useammassa kuin 

yhdessä jäsenvaltiossa, tutkimuksen 

toimeksiantajalle tulisi antaa mahdollisuus 

esittää yksi keskitetty hakemus 

hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi. 

Jotta mahdollistetaan resurssien 

yhteiskäyttö ja varmistetaan 

johdonmukaisuus useassa jäsenvaltiossa 

suoritettavassa kliinistä suorituskykyä 

koskevassa tutkimuksessa käytettävän 

suorituskyvyn arviointiin tarkoitetun 

laitteen ja tieteellisen koeasetelman 

terveys- ja turvallisuusnäkökohtien 

arvioinnissa, tällaisen keskitetyn 

hakemuksen tulisi helpottaa koordinoivan 

jäsenvaltion johdolla tapahtuvaa 

jäsenvaltioiden välistä koordinointia. 

Kullakin jäsenvaltiolla tulisi olla lopullinen 

vastuu sen päättämisestä, voidaanko 

kliinistä suorituskykyä koskeva tutkimus 

suorittaa sen alueella. 



 

PE506.196v02-00 20/259 RR\1006098FI.doc 

FI 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 45 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (45 a) Olisi laadittava tietoisen 

suostumuksen antamiseen 

kykenemättömiä henkilöitä, kuten lapsia 

ja vajaavaltaisia henkilöitä, koskevat yhtä 

tiukat säännöt kuin Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivissä 

2001/20/EY1. 

 ____________ 

 ¹ Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2001/20/EY, annettu 4 päivänä 

huhtikuuta 2001, hyvän kliinisen 

tutkimustavan noudattamista ihmisille 

tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä 

tutkimuksissa koskevien jäsenvaltioiden 

lakien, asetusten ja hallinnollisten 

määräysten lähentämisestä (EYVL L 121, 

1.5.2001, s. 34). 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 48 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(48) Jotta voidaan suojata paremmin 

terveyttä ja turvallisuutta markkinoilla 

olevien laitteiden yhteydessä, in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä 

laitteita koskevaa vaaratilannejärjestelmää 

olisi tehostettava luomalla unionin tason 

keskusportaali vakavista vaaratilanteista ja 

käyttöturvallisuutta korjaavista 

toimenpiteistä ilmoittamista varten. 

(48) Jotta voidaan suojata paremmin 

terveyttä ja turvallisuutta markkinoilla 

olevien laitteiden yhteydessä, in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä 

laitteita koskevaa vaaratilannejärjestelmää 

olisi tehostettava luomalla unionin tason 

keskusportaali vakavista vaaratilanteista ja 

käyttöturvallisuutta korjaavista 

toimenpiteistä ilmoittamista varten 

unionissa ja sen ulkopuolella. 
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Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 49 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(49) Terveydenhuollon ammattilaisilla ja 

potilailla tulisi olla mahdollisuus ilmoittaa 

epäillyistä vakavista vaaratilanteista 

kansallisella tasolla käyttäen 

yhdenmukaistettuja malleja. Kun 

kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 

vahvistavat vakavan vaaratilanteen 

tapahtuneen, niiden tulisi tiedottaa asiasta 

valmistajille ja vertaisryhmilleen, jotta 

vaaratilanteiden 

uusiutumismahdollisuudet voidaan 

minimoida. 

(49) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

kaikki tarvittavat toimet terveydenhuollon 

ammattilaisten, käyttäjien ja potilaiden 

tietämyksen parantamiseksi 

vaaratilanteista ilmoittamisen tärkeydestä. 

Terveydenhuollon ammattilaisilla, 

käyttäjillä ja potilailla tulisi olla oikeus ja 

mahdollisuus ilmoittaa tällaisista 

vaaratilanteista kansallisella tasolla 

käyttäen yhdenmukaistettuja malleja, jotka 

tarvittaessa takaavat nimettömyyden. 

Jotta tällaisten vaaratilanteiden 

toistumisen riski voitaisiin minimoida, 

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 

olisi tiedotettava asiasta valmistajille ja 

tarvittaessa niiden tytäryhtiöille ja 

alihankkijoille ja ilmoitettava tiedot 

Eudamedin vastaavan sähköisen 

järjestelmän kautta, kun ne vahvistavat 

vaaratilanteen tapahtuneen.  

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 53 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(53) Jäsenvaltioiden on perittävä maksuja 

ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja 

valvonnasta, jotta varmistetaan 

jäsenvaltioiden suorittaman näiden 

laitosten valvonnan kestävyys ja luodaan 

tasapuoliset toimintaedellytykset 

ilmoitetuille laitoksille. 

(53) Jäsenvaltioiden olisi perittävä maksuja 

ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja 

valvonnasta, jotta varmistetaan 

jäsenvaltioiden suorittaman näiden 

laitosten valvonnan kestävyys ja luodaan 

tasapuoliset toimintaedellytykset 

ilmoitetuille laitoksille. Maksujen olisi 

oltava vertailukelpoisia kaikissa 

jäsenvaltioissa, ja ne olisi julkistettava. 
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Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 54 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(54) Vaikka tämä asetus ei vaikuta 

jäsenvaltioiden oikeuteen periä maksuja 

kansallisella tasolla toteutettavista toimista, 

jäsenvaltioiden olisi avoimuuden 

varmistamiseksi ilmoitettava komissiolle ja 

muille jäsenvaltioille, ennen kun ne 

päättävät maksujen tasosta ja rakenteesta. 

(54) Vaikka tämä asetus ei vaikuta 

jäsenvaltioiden oikeuteen periä maksuja 

kansallisella tasolla toteutettavista toimista, 

jäsenvaltioiden olisi avoimuuden 

varmistamiseksi ilmoitettava komissiolle ja 

muille jäsenvaltioille, ennen kun ne 

päättävät maksujen vertailukelpoisesta 

tasosta ja rakenteesta. 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 54 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (54 a) Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 

määräyksiä ilmoitettuihin elimiin 

liittyvistä vakiomaksuista, joiden olisi 

oltava vertailukelpoisia kaikissa 

jäsenvaltioissa. Komission olisi annettava 

suuntaviivoja maksujen 

vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. 

Jäsenvaltioiden olisi välitettävä 

vakiomaksujaan koskeva luettelo 

komissiolle ja varmistettava, että niiden 

alueella rekisteröidyt ilmoitetut laitokset 

julkistavat luettelonsa 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimiensa vakiomaksuista. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 55 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(55) Olisi perustettava lääkinnällisistä 

laitteista annetun asetuksen (EU) N:o [Ref. 

(55) Olisi perustettava lääkinnällisistä 

laitteista annetun asetuksen (EU) N:o [Ref. 
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of future Regulation on medical devices] 

78 artiklassa määriteltyjen edellytysten ja 

yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti 

asiantuntijakomitea, lääkinnällisten 

laitteiden koordinointiryhmä, suorittamaan 

sille tällä asetuksella ja lääkinnällisistä 

laitteista annetulla asetuksella (EU) N:o 

[Ref. of future Regulation on medical 

devices] annetut tehtävät, antamaan 

neuvoja komissiolle ja avustamaan 

komissiota ja jäsenvaltioita tämän 

asetuksen yhtenäisen tulkinnan 

varmistamisessa; ryhmän tulisi koostua 

henkilöistä, jotka jäsenvaltiot nimeävät 

kyseisillä henkilöillä lääkinnällisten 

laitteiden alalla ja in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 

alalla olevien tehtävien tai kokemuksen 

perusteella. 

of future Regulation on medical devices] 

78 artiklassa määriteltyjen edellytysten ja 

yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmä, suorittamaan sille tällä 

asetuksella ja lääkinnällisistä laitteista 

annetulla asetuksella (EU) N:o [Ref. of 

future Regulation on medical devices] 

annetut tehtävät, antamaan neuvoja 

komissiolle ja avustamaan komissiota ja 

jäsenvaltioita tämän asetuksen yhtenäisen 

tulkinnan varmistamisessa; ryhmän tulisi 

koostua henkilöistä, jotka jäsenvaltiot 

nimeävät kyseisillä henkilöillä 

lääkinnällisten laitteiden alalla ja in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden alalla olevien 

tehtävien tai kokemuksen perusteella. 

Lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän jäsenten olisi ennen 

työnsä aloittamista tehtävä 

sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan 

ilmoitus, jossa he joko ilmoittavat, ettei 

heidän riippumattomuuttaan 

mahdollisesti heikentäviä etunäkökohtia 

ole, tai mainitsevat sellaiset välittömät tai 

välilliset etunäkökohdat, joiden voidaan 

katsoa heikentävän heidän 

riippumattomuuttaan. Komissio tarkistaa 

nämä ilmoitukset. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 59 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(59) Tässä asetuksessa noudatetaan 

perusoikeuksia ja otetaan huomioon 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 

tunnustetut periaatteet, erityisesti 

ihmisarvo, henkilökohtainen 

koskemattomuus, henkilötietojen suoja, 

taiteen ja tutkimuksen vapaus, 

elinkeinovapaus ja omistusoikeus. 

Jäsenvaltioiden olisi sovellettava tätä 

(59) Tässä asetuksessa noudatetaan 

perusoikeuksia ja otetaan huomioon 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 

tunnustetut periaatteet, erityisesti 

ihmisarvo, henkilökohtainen 

koskemattomuus, asianomaisen henkilön 

vapaaehtoista tietoista suostumusta 

koskeva periaate, henkilötietojen suoja, 

taiteen ja tutkimuksen vapaus, 



 

PE506.196v02-00 24/259 RR\1006098FI.doc 

FI 

asetusta näiden oikeuksien ja periaatteiden 

mukaisesti. 

elinkeinovapaus ja omistusoikeus, sekä 

ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä tehty 

eurooppalainen yleissopimus ja sen 

lisäpöytäkirja terveydellisessä 

tarkoituksessa tehtävistä geneettisistä 

testeistä. Jäsenvaltioiden olisi sovellettava 

tätä asetusta näiden oikeuksien ja 

periaatteiden mukaisesti. 

Perustelu 

Vapaaehtoisen tietoisen suostumuksen periaate on keskeinen asia perusoikeuskirjan 

3 artiklassa ja olisi mainittava tässä.  

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 59 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 a) DNA-testien soveltamista koskevat 

selkeät säännöt ovat tärkeitä. On 

kuitenkin suotavaa säännellä vain 

joitakin perustekijöitä ja jättää 

jäsenvaltioille vapautta säännellä alaa 

tarkemmin. Jäsenvaltioiden olisi 

esimerkiksi säädettävä, ettei mitään 

sellaisia laitteita, jotka osoittavat 

aikuisiässä kehittyvän geneettisen 

sairauden tai perhesuunnitteluun 

vaikuttavan sairauden, saa käyttää 

alaikäisten testaamiseen, ellei 

käytettävissä ole ehkäiseviä 

hoitomahdollisuuksia. 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 59 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 b) Vaikka geneettisen neuvonnan 

pitäisikin olla pakollista 

erityistapauksissa, sen ei pitäisi olla 

pakollista silloin, kun jotakin sairautta jo 
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sairastavan potilaan diagnoosi 

vahvistetaan geneettisellä testillä tai kun 

käytetään jotakin lääkehoidon ja 

diagnostiikan yhdistävää laitetta. 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 59 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 c) Tässä asetuksessa noudatetaan 13 

päivänä joulukuuta 2006 hyväksyttyä 

Yhdistyneiden kansakuntien 

yleissopimusta vammaisten henkilöiden 

oikeuksista, jonka Euroopan unioni 

ratifioi 23 päivänä joulukuuta 2010 ja 

jossa sopimuspuolet sitoutuvat 

edistämään, turvaamaan ja takaamaan 

kaikille vammaisille henkilöille kaikkien 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

täysimääräisen ja yhtäläisen toteutumisen 

ja edistämään vammaisten henkilöiden 

ihmisarvon kunnioittamista muun muassa 

lisäämällä tietoisuutta heidän kyvyistään 

ja osallistumisestaan. 

Perustelu 

Euroopan unioni on ratifioinut vammaisia henkilöitä koskevan YK:n yleissopimuksen. Tämän 

olisi näyttävä myös asetuksessa. 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 60 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(60) Korkeatasoisen terveyden ja 

turvallisuuden ylläpitämiseksi komissiolle 

olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat yleisten 

turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten, 

teknisissä asiakirjoissa käsiteltävien 

(60) Korkeatasoisen terveyden ja 

turvallisuuden ylläpitämiseksi komissiolle 

olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat ilmoitettuihin 

laitoksiin sovellettavien 

vähimmäisvaatimusten, luokittelusääntöjen 
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seikkojen, EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 

ilmoitettujen laitosten antamien 

todistusten vähimmäissisällön, 
ilmoitettuihin laitoksiin sovellettavien 

vähimmäisvaatimusten, 

luokittelusääntöjen, 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjen ja kliinistä 

suorituskykyä koskevien tutkimusten 

hyväksyntää varten toimitettavien 

asiakirjojen mukauttamista teknologian 

kehittymiseen; UDI-järjestelmän 

perustamista; in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden ja 

tiettyjen talouden toimijoiden rekisteröintiä 

varten annettavia tietoja; ilmoitettujen 

laitosten nimeämisestä ja valvonnasta 

perittävien maksujen tasoa ja rakennetta; 

julkisesti saatavilla olevaa tietoa kliinistä 

suorituskykyä koskevista tutkimuksista; 

ennaltaehkäisevien 

terveydensuojelutoimien hyväksymistä 

EU-tasolla; Euroopan unionin 

vertailulaboratorioiden tehtäviä ja niihin 

sovellettavia kriteereitä sekä niiden 

antamista tieteellisistä lausunnoista 

perittävien maksujen tasoa ja rakennetta. 

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 

Komission olisi delegoituja säädöksiä 

valmistellessaan ja laatiessaan 

varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 

toimitetaan Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 

asianmukaisesti. 

ja kliinistä suorituskykyä koskevien 

tutkimusten hyväksyntää varten 

toimitettavien asiakirjojen mukauttamista 

teknologian kehittymiseen; UDI-

järjestelmän perustamista; in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden ja tiettyjen 

talouden toimijoiden rekisteröintiä varten 

annettavia tietoja; ilmoitettujen laitosten 

nimeämisestä ja valvonnasta perittävien 

maksujen tasoa ja rakennetta; julkisesti 

saatavilla olevaa tietoa kliinistä 

suorituskykyä koskevista tutkimuksista; 

ennaltaehkäisevien 

terveydensuojelutoimien hyväksymistä 

EU-tasolla; Euroopan unionin 

vertailulaboratorioiden tehtäviä ja niihin 

sovellettavia kriteereitä sekä niiden 

antamista tieteellisistä lausunnoista 

perittävien maksujen tasoa ja rakennetta. 

Tämän asetuksen olennaisia osia, kuten 

yleisiä turvallisuus- ja 

suorituskykyvaatimuksia, teknisissä 

asiakirjoissa käsiteltäviä seikkoja, EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 

vähimmäissisältöä ja 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjen muuttamista tai 

täydentämistä, olisi kuitenkin muutettava 

tavallista lainsäätämisjärjestystä 

noudattaen. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla. Komission olisi 

delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 

laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 

asiakirjat toimitetaan Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 

hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. 

Perustelu 

Mainitut osat ovat lainsäädännön olennaisia osia, minkä vuoksi niitä ei voida Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti muuttaa delegoidun 

säädöksen avulla. 
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Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 64 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(64) Jotta talouden toimijat, ilmoitetut 

laitokset, jäsenvaltiot ja komissio voivat 

mukautua tässä asetuksessa säädettyihin 

muutoksiin, on asianmukaista säätää 

riittävästä siirtymäajasta tätä 

mukautumista ja sellaisia organisaatioon 

liittyviä järjestelyjä varten, joita asetuksen 

asianmukainen soveltaminen edellyttää. 

On erityisen tärkeää, että 

soveltamispäivämäärään mennessä 
nimetään riittävä määrä ilmoitettuja 

laitoksia uusien vaatimusten mukaisesti, 

jotta markkinoilla ei syntyisi pulaa in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitetuista 

lääkinnällisistä laitteista. 

(64) Jotta talouden toimijat ja erityisesti 

pk-yritykset voivat mukautua tässä 

asetuksessa säädettyihin muutoksiin ja 

jotta voidaan varmistaa sen 

asianmukainen täytäntöönpano, olisi 

tarpeen säätää riittävästä siirtymäajasta 

organisaatioon liittyviä järjestelyjä varten. 

Ne asetuksen osat, jotka koskevat 

jäsenvaltioita ja komissiota, olisi 

kuitenkin pantava täytäntöön 

mahdollisimman pian. On erityisen 

tärkeää, että nimetään mahdollisimman 

pian riittävä määrä ilmoitettuja laitoksia 

uusien vaatimusten mukaisesti, jotta 

markkinoilla ei syntyisi pulaa in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitetuista 

lääkinnällisistä laitteista. 

Perustelu 

 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 65 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(65) Jotta varmistetaan joustava 

siirtyminen in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden, 

asianomaisten talouden toimijoiden ja 

todistusten rekisteröintiin, velvollisuutta 

toimittaa asianomaiset tiedot tällä 

asetuksella perustettuihin unionin tason 

sähköisiin järjestelmiin olisi sovellettava 

kokonaisuudessaan vasta 18 kuukauden 

kuluttua tämän asetuksen 

soveltamispäivämäärästä. Tämän 

(65) Jotta varmistetaan joustava 

siirtyminen in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 

rekisteröintiin, tällä asetuksella perustetut 

unionin tason sähköiset järjestelmät olisi 

saatettava toimintakuntoon 

mahdollisimman pian. Pitäisi katsoa, että 

ne talouden toimijat ja ilmoitetut laitokset, 

jotka rekisteröityvät asianomaisiin unionin 

tason sähköisiin järjestelmiin, noudattavat 

jäsenvaltioiden kyseisen direktiivin 
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siirtymäajan kuluessa pitäisi edelleen 

soveltaa direktiivin 98/79/EY 10 artiklaa 

ja 12 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa. 

Pitäisi kuitenkin katsoa, että ne talouden 

toimijat ja ilmoitetut laitokset, jotka 

rekisteröityvät asianomaisiin unionin tason 

sähköisiin järjestelmiin, noudattavat 

jäsenvaltioiden kyseisen direktiivin 

kyseisten säännösten nojalla hyväksymiä 

rekisteröintivaatimuksia, jotta vältetään 

moninkertaiset rekisteröinnit. 

kyseisten säännösten nojalla hyväksymiä 

rekisteröintivaatimuksia, jotta vältetään 

moninkertaiset rekisteröinnit. 

Perustelu 

Sähköiset järjestelmät on luotava mahdollisimman pian. Talouden toimijoiden olisi voitava 

osallistua heti kun ne ovat siihen valmiit. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 67 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (67 a) Unionin linjauksena on jo kauan 

ollut, että se ei puutu eettisesti 

kiistanalaisten tekniikoiden, kuten ennen 

implantaatiota suoritetun geneettisen 

testauksen, sallimiseen, kieltämiseen tai 

rajoittamiseen kansallisin toimin. Tällä 

asetuksella ei saisi puuttua tähän 

periaatteeseen, ja päätös näiden 

tekniikoiden sallimisesta, kieltämisestä tai 

rajoittamisesta olisi sen vuoksi edelleen 

tehtävä kansallisella tasolla. Jos 

jäsenvaltio sallii tällaiset tekniikat 

rajoituksin tai ilman niitä, sovelletaan 

tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. 

Perustelu 

Euroopan unionin linjauksena on jo kauan ollut, että geenitestauksen salliminen tai 

kieltäminen tai sen salliminen preimplantaatiodiagnostiikan kaltaisten järkevien eettisten 

menetelmien rajoissa määräytyy toissijaisuusperiaatteen mukaan. Jäsenvaltiot, joissa 

tällaiset testit ovat sallittuja, varmistavat, että noudatetaan tämän asetuksen vaatimuksia, kun 

taas jäsenvaltioilla, jotka haluavat kieltää testauksen kansallisen eettisen keskustelun 

perusteella, olisi edelleen oltava tämä mahdollisuus. 
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Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Tämä asetus ei vaikuta kansallisiin 

lakeihin, joissa vaaditaan, että tiettyjä 

laitteita voi toimittaa ainoastaan lääkärin 

määräyksen perusteella. 

6. Tässä asetuksessa säädetään, että tiettyjä 

laitteita voidaan toimittaa ainoastaan 

lääkärin määräyksen perusteella mutta 

asetus ei vaikuta kansallisiin lakeihin, 

joissa vaaditaan, että tiettyjä muita laitteita 

voi toimittaa ainoastaan lääkärin 

määräyksen perusteella. Tämän asetuksen 

mukaan ainoastaan lääkärin 

määräyksellä toimitettavien laitteiden 

suora kuluttajamainonta on laitonta. 

 Seuraavia laitteita voidaan toimittaa 

ainoastaan lääkärin määräyksellä. 

 1) Luokan D laitteet: 

 2) Luokkaan C kuuluvien seuraavien 

ryhmien laitteet: 

 (a) geenitestaukseen tarkoitetut laitteet; 

 (b) lääkehoidon ja diagnostiikan 

yhdistävät laitteet. 

 Siirretään komissiolle valta antaa 

85 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä päätöksistä, joiden mukaan 

muita luokkaan C kuuluvia testejä 

voidaan tehdä vain lääkärin määräyksen 

perusteella sidosryhmien kuulemisen 

jälkeen. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 7 a kohta (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 7 a. In vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 

unionin tason sääntelyllä ei saa puuttua 
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jäsenvaltioiden vapauteen päättää, 

rajoittavatko ne jonkin tietyn tyyppisen in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 

lääkinnällisen laitteen käyttöä sellaisten 

näkökohtien suhteen, jotka eivät kuulu 

tämän asetuksen soveltamisalaan. 

Perustelu 

Euroopan unionin linjauksena on jo kauan ollut, että geenitestauksen salliminen tai 

kieltäminen tai sen salliminen preimplantaatiodiagnostiikan kaltaisten järkevien eettisten 

menetelmien rajoissa määräytyy toissijaisuusperiaatteen mukaan. Jäsenvaltiot, joissa 

tällaiset testit ovat sallittuja, varmistavat, että noudatetaan tämän asetuksen vaatimuksia, kun 

taas jäsenvaltioilla, jotka haluavat kieltää testauksen kansallisen eettisen keskustelun 

perusteella, olisi edelleen oltava tämä mahdollisuus. Sanamuoto on peräisin pitkälle 

kehitetyistä terapioista annetun asetuksen vastaavasta säännöksestä. 

 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

1) ’lääkinnällisellä laitteella’ tarkoitetaan 

instrumenttia, laitteistoa, välinettä, 

ohjelmistoa, implanttia, reagenssia, 

materiaalia tai muuta tarviketta, jonka 

valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi 

ihmisillä, joko yksinään tai yhdistelminä, 

seuraaviin lääketieteellisiin tarkoituksiin: 

1) ’lääkinnällisellä laitteella’ tarkoitetaan 

instrumenttia, laitteistoa, välinettä, 

ohjelmistoa, implanttia, reagenssia, 

materiaalia tai muuta tarviketta, jonka 

valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi 

ihmisillä, joko yksinään tai yhdistelminä, 

suoraan tai välillisesti seuraaviin 

lääketieteellisiin tarkoituksiin: 

– sairauden diagnosointi, ehkäisy, 

tarkkailu, hoito tai lievitys, 

– sairauden diagnosointi, ehkäisy, 

ennakointi, tarkkailu, hoito tai lievitys, 

– vamman tai toimintarajoitteen 

diagnosointi, tarkkailu, hoito, lievitys tai 

kompensointi, 

– vamman tai toimintarajoitteen 

diagnosointi, tarkkailu, hoito, lievitys tai 

kompensointi, 

– anatomian tai fysiologisen toiminnon tai 

tilan tutkiminen, korvaaminen tai 

muuntaminen, 

– anatomian tai fysiologisen toiminnon tai 

tilan tutkiminen, korvaaminen tai 

muuntaminen, 

– hedelmöittymisen säätely tai tukeminen, – hedelmöittymisen säätely tai tukeminen, 

– edellä mainittujen tuotteiden desinfiointi 

tai sterilointi  

– edellä mainittujen tuotteiden desinfiointi 

tai sterilointi 
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– suoria tai välillisiä terveysvaikutuksia 

koskevan tiedon hankkiminen 

ja joiden pääasiallista suunniteltua 

vaikutusta ihmiskehossa tai -kehoon ei 

saavuteta farmakologisin, immunologisin 

tai metabolisin keinoin, mutta joiden 

suunniteltua toimintaa voidaan tällaisilla 

keinoilla edistää. 

ja joiden pääasiallista suunniteltua 

vaikutusta ihmiskehossa tai -kehoon ei 

saavuteta farmakologisin, immunologisin 

tai metabolisin keinoin, mutta joiden 

suunniteltua toimintaa voidaan tällaisilla 

keinoilla edistää. 

Perustelu 

a) Ehdotuksen 2 artiklan 2 kohdassa esitetty vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun lääkinnällisen 

laitteen määritelmä kattaa myös ennustavan testaamisen ja alttiuden testaamisen. 

Lääkinnällisen laitteen määritelmää ei kuitenkaan ole laajennettu vastaavasti. 

b) Elintapasuosituksiin tähtäävien testien olisi myös kuuluttava asetuksen soveltamisalaan, 

koska niillä voi olla erittäin merkittäviä vaikutuksia potilaan tai kuluttajan terveyteen. 

Soveltamisalan laajentaminen on sen vuoksi tarpeen potilaiden ja kuluttajien suojelemiseksi 

Euroopassa. 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– sairauden diagnosointi, ehkäisy, 

tarkkailu, hoito tai lievitys, 

– sairauden diagnosointi, ehkäisy, 

ennakointi, ennustaminen, tarkkailu, hoito 

tai lievitys, 

Perustelu 

Sairauksien ennakointi ja ennusteiden antaminen ovat laitteiden keskeisiä toimintoja. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

– synnynnäisestä epämuodostumasta; – synnynnäisestä fyysisestä vammasta tai 

kehitysvammasta; 
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Perustelu 

Vammaiset henkilöt ja heidän edustajansa katsovat, että käsite ”synnynnäinen anomalia” on 

syrjintää. Siksi se pitäisi muuttaa. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 2 a alakohta (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 Tätä asetusta sovelletaan DNA-

testaukseen käytettyihin in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettuihin 

lääkinnällisiin laitteisiin. 

Perustelu 

Elintapasuosituksiin tähtäävien testien olisi myös kuuluttava asetuksen soveltamisalaan, 

koska niillä voi olla erittäin merkittäviä vaikutuksia potilaan tai kuluttajan terveyteen. 

Soveltamisalan laajentaminen on sen vuoksi tarpeen potilaiden ja kuluttajien suojelemiseksi 

Euroopassa. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4) ’itse suoritettavaan testaukseen 

tarkoitetulla laitteella’ tarkoitetaan laitetta, 

jonka valmistaja on tarkoittanut muiden 

kuin ammattilaisten käytettäväksi, 

4) ’itse suoritettavaan testaukseen 

tarkoitetulla laitteella’ tarkoitetaan laitetta, 

jonka valmistaja on tarkoittanut muiden 

kuin ammattilaisten käytettäväksi, mukaan 

lukien tietoyhteiskunnan palvelujen 

avulla muille kuin ammattilaisille 

tarkoitetut testauspalvelut; 

Perustelu 

Itse suoritettavaan testaukseen tarkoitetuilla laitteilla on erityisiä vaatimustenmukaisuutta 

koskevia vaatimuksia, esimerkiksi käyttäjiä, ohjeita jne. koskevat tutkimukset suunnitellun 

käyttäjän kielellä, joiden tarkoituksena on kyseisiin laitteisiin liittyvien riskien lieventäminen, 

ts. muiden kuin ammattilaisten lääketieteellisen/teknisen/tieteellisen koulutuksen puute. 
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Tämäntyyppinen riski on sama riippumatta siitä, ostetaanko testi pakkauksessa kaupasta vai 

palveluna internetin kautta. 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6) ’lääkehoidon ja diagnostiikan 

yhdistävällä laitteella’ tarkoitetaan laitetta, 

joka on nimenomaisesti tarkoitettu 

kohdennettua hoitoa varten soveltuvien 

potilaiden valitsemiseen sellaisten 

potilaiden joukosta, joilla on aiemmin 

diagnosoitu sairaus tai sairastumisalttius; 

6) ’lääkehoidon ja diagnostiikan 

yhdistävällä laitteella’ tarkoitetaan laitetta, 

joka on nimenomaisesti tarkoitettu 

auttamaan yhteen tai useampaan 

lääkkeeseen perustuvaa erityistä hoitoa 

varten soveltuvien potilaiden 

valitsemisessa tai soveltumattomien 

karsimisessa sellaisten potilaiden joukosta, 

joilla on aiemmin diagnosoitu sairaus tai 

sairastumisalttius; 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 12 a) ’uusilla laitteilla’ tarkoitetaan 

 – laitetta, johon sisältyvää tekniikkaa 

(analyytti, tekniikka tai testausalusta) ei 

aiemmin ole käytetty diagnostiikassa tai 

 – olemassa olevaa laitetta, jota käytetään 

ensimmäistä kertaa uuteen 

käyttötarkoitukseen; 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 12 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 12 b) ’geenitestaukseen tarkoitetuilla 
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laitteilla’ tarkoitetaan in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettua 

lääkinnällistä laitetta, jonka 

tarkoituksena on tunnistaa henkilön 

perinnöllinen tai sikiöaikaisen kehityksen 

aikana syntynyt ominaisuus; 

Perustelu 

Toinen määritelmä mietintöluonnoksen tarkistuksen 18 lisäksi. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 15 a) ’tietoyhteiskunnan palvelulla’ 

tarkoitetaan kaikkia etäpalveluina 

sähköisessä muodossa palvelun 

vastaanottajan henkilökohtaisesta 

pyynnöstä toimitettavia palveluja, joista 

tavallisesti maksetaan korvaus; 

Perustelu 

Internetmyyntiä koskevaa sanamuotoa voitaisiin selventää huomattavasti toistamalla 

vähintäänkin EU:ssa vakiintunut tietoyhteiskunnan palvelujen määritelmä direktiivin 

98/48/EY mukaisesti sen sijaan että ainoastaan viitataan siihen. 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

16) ’valmistajalla’ tarkoitetaan 

luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 

joka valmistaa tai kunnostaa täysin 

laitteen taikka suunnitteluttaa, 

valmistuttaa tai kunnostuttaa täysin 

laitteen ja markkinoi tätä laitetta omalla 

nimellään tai tavaramerkillä. 

16) ’valmistajalla’ luonnollista henkilöä tai 

oikeushenkilöä, joka on vastuussa laitteen 

suunnittelusta, valmistuksesta, 

pakkaamisesta ja pakkausmerkinnöistä 

ennen sen markkinoille saattamista 
omalla nimellään, riippumatta siitä, 

suorittaako nämä toimet kyseinen henkilö 

vai hänen lukuunsa kolmas henkilö. 

Tässä direktiivissä valmistajille asetettavia 
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velvollisuuksia sovelletaan yhtäläisesti 

luonnolliseen henkilöön tai 

oikeushenkilöön, joka kokoaa, pakkaa, 

käsittelee, täysin kunnostaa tai varustaa 

merkinnöin yhden tai useamman valmiin 

tuotteen ja/tai määrittää niiden aiotun 

käyttötarkoituksen laitteina niiden 

markkinoille saattamista varten omalla 

nimellään.  

Perustelu 

a) Sanan ”valmistaja” määritelmä ei ole yhtä selvä kuin voimassa olevassa in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista annetussa direktiivissä (98/79/EY, 

1 artiklan f kohta), koska siitä puuttuu tärkeitä asioita (esim. pakkaaminen, merkintä). 

Lääkinnällisen laitteen omalla nimellään merkitsevä luonnollinen tai oikeushenkilö on 

valmistaja (ks. voimassa oleva lainsäädäntö). b) Valmistaja markkinoi tuotteita omalla 

nimellään. Tavaramerkki itsessään ei määrittele valmistajaa. 

 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

21) ’terveysalan laitoksella’ tarkoitetaan 

organisaatiota, jonka pääasiallisena 

tehtävänä on potilaiden hoitaminen tai 

kansanterveyden edistäminen; 

21) ’terveysalan laitoksella’ tarkoitetaan 

organisaatiota, jonka pääasiallisena 

tehtävänä on potilaiden hoitaminen ja jolla 

on oikeudellinen kelpoisuus harjoittaa 

tällaista toimintaa; diagnostiikkapalveluja 

tarjoavia kaupallisia laitoksia ei katsota 

terveysalan laitoksiksi; 

Perustelu 

On epäselvää, mitä voisi kuulua sellaisten laitosten ryhmään, joiden pääasiallisena tehtävänä 

on ”kansanterveyden edistäminen”, koska sitä ei ole määritetty muualla. Hämmennyksen ja 

epävarmuuden välttämiseksi se olisi siis poistettava. 
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Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 25 alakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

25) ’vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitoksella’ tarkoitetaan elintä, 

joka suorittaa kolmantena osapuolena 

vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, 

kuten kalibrointia, testausta, sertifiointia ja 

tarkastuksia; 

25) ’vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitoksella’ tarkoitetaan elintä, 

joka suorittaa kolmantena osapuolena 

vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, 

kuten testausta, sertifiointia ja tarkastuksia; 

Perustelu 

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset eivät koskaan osallistu in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden kalibrointiin, koska nämä laitteet on kalibroitava 

ennen käyttöä. 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 28 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

28) ’kliinisellä tutkimusnäytöllä’ 

tarkoitetaan tietoja, jotka tukevat 

tieteellistä validiteettia ja vahvistavat 

laitteen suorituskyvyn siinä käytössä, johon 

valmistaja on sen tarkoittanut; 

28) ’kliinisellä tutkimusnäytöllä’ 

tarkoitetaan myönteisiä ja kielteisiä tietoja, 

jotka tukevat tieteellisen validiteetin 

arviointia ja vahvistavat laitteen 

suorituskyvyn siinä käytössä, johon 

valmistaja on sen tarkoittanut; 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

30) ’laitteen suorituskyvyllä’ tarkoitetaan 

laitteen kykyä saavuttaa valmistajan 

ilmoittama käyttötarkoitus. Se koostuu 

analyyttisesta suorituskyvystä ja tapauksen 

mukaan kliinisestä suorituskyvystä, joiden 

avulla laitteen suunniteltu käyttötarkoitus 

30) ’laitteen suorituskyvyllä’ tarkoitetaan 

laitteen kykyä saavuttaa valmistajan 

ilmoittama käyttötarkoitus. Se koostuu 

teknisten valmiuksien saavuttamisesta, 
analyyttisesta suorituskyvystä ja tapauksen 

mukaan kliinisestä suorituskyvystä, joiden 



 

RR\1006098FI.doc 37/259 PE506.196v02-00 

 FI 

toteutuu; avulla laitteen suunniteltu käyttötarkoitus 

toteutuu; 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 35 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

35) ’suorituskyvyn arvioinnilla’ 

tarkoitetaan tietojen arviointia ja 

analysointia laitteen analyyttisen ja 

soveltuvissa tapauksissa kliinisen 

suorituskyvyn toteamiseksi tai 

tarkistamiseksi; 

35) ’suorituskyvyn arvioinnilla’ 

tarkoitetaan tietojen arviointia ja 

analysointia sen varmistamiseksi, että laite 

toimii valmistajan tarkoittamalla tavalla, 

ja laitteen teknisen, analyyttisen ja 

soveltuvissa tapauksissa kliinisen 

suorituskyvyn toteamiseksi tai 

tarkistamiseksi; 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 37 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 37 a) ’eettisellä komitealla’ tarkoitetaan 

jäsenvaltiossa toimivaa riippumatonta 

elintä, johon kuuluu terveydenhuollon 

ammattihenkilöitä ja muita kuin 

lääketieteen edustajia, mukaan lukien 

vähintään yksi kokenut ja osaava potilas 

tai potilaan edustaja; toimikunnan 

tehtävänä on suojella kliinistä 

suorituskykyä koskevilla 

interventiotutkimuksilla ja muilla kliinistä 

suorituskykyä koskevilla tutkimuksilla, 

jotka aiheuttavat riskin tutkittavalle, 

tutkittavien oikeuksia, turvallisuutta, 

fyysistä ja henkistä koskemattomuutta, 

ihmisarvoa ja hyvinvointia sekä antaa 

julkiset takeet tämän suojelun 

toteutumisesta täyden avoimuuden 

hengessä; kun tällaisiin tutkimuksiin 

osallistuu alaikäisiä, eettisessä 

toimikunnassa on oltava vähintään yksi 
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pediatrian alaan perehtynyt 

terveydenhuollon ammattihenkilö; 

Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 43 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 43 a) ’kalibraattorilla’ tarkoitetaan 

laitteen kalibroinnissa käytettävää 

mittausstandardia; 

Perustelu 

Kalibraattorit ja vertailumateriaalit ovat keskenään hyvin erilaisia, mikä koskee niiden 

tieteellisen käytön ja ominaisuuksien lisäksi myös sääntelynäkökohtia, koska ne itse asiassa 

luokitellaan eri sääntöjen mukaan. Siksi määritelmä on jaettava kahtia eli kalibraattoreille 

omansa ja vertailumateriaaleille omansa. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 44 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

44) ’kalibraattorilla ja 

vertailumateriaalilla’ tarkoitetaan ainetta, 

materiaalia tai tuotetta, jonka valmistaja on 

tarkoittanut joko mittausten 

vastaavuuksien määrittämiseen tai laitteen 

suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisen 

käytön yhteydessä tapahtuvaan 
suorituskyvyn ominaisuuksien 

toteamiseen; 

44) ’vertailumateriaalilla’ tarkoitetaan 

ainetta, materiaalia tai tuotetta, jonka sen 

valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi 

laitteen suorituskyvyn ominaisuuksien 

toteamiseen  

Perustelu 

Kalibraattorit ja vertailumateriaalit ovat keskenään hyvin erilaisia, mikä koskee niiden 

tieteellisen käytön ja ominaisuuksien lisäksi myös sääntelynäkökohtia, koska ne itse asiassa 

luokitellaan eri sääntöjen mukaan. Siksi määritelmä on jaettava kahtia eli kalibraattoreille 

omansa ja vertailumateriaaleille omansa. 
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Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 45 alakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

45) ’toimeksiantajalla’ tarkoitetaan 

henkilöä, yritystä, laitosta tai 

organisaatiota, joka vastaa kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

aloittamisesta ja hallinnoimisesta; 

45) ’toimeksiantajalla’ tarkoitetaan 

henkilöä, yritystä, laitosta tai 

organisaatiota, joka vastaa kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

aloittamisesta, hallinnoimisesta, 

toteuttamisesta tai rahoittamisesta; 

Perustelu 

Liitteessä XIII olevassa II luvussa määritetään lisätehtäviä. Jos tutkimus yleensä katsottaisiin 

päättyneeksi viimeisen tutkittavan viimeisen käynnin jälkeen, ei otettaisi lainkaan huomioon 

toimeksiantajan vastuuta tutkimukseen liittyvistä myöhemmistä tehtävistä, kuten asiakirjojen 

arkistoinnista, kliinisen tutkimusraportin laatimisesta ja tulosten julkaisemisesta. Kohtaan 

lisätään viittaus toimeksiantajan rahoitusvastuuseen, mikä vastaa direktiivin 2001/20/EY 

2 artiklan e alakohdan mukaista määritelmää. 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 47 alakohta – 2 luetelmakohta – iii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

iii) sairaalahoito tai sairaalahoidon 

jatkaminen, 

iii) sairaalahoito tai sairaalahoidon 

pidentäminen, 

Perustelu 

Sanamuodon muutoksen myötä teksti on standardin ISO 14155:2011 – Terveydenhuollon 

laitteilla ja tarvikkeilla suoritettavat kliiniset tutkimukset. Hyvä kliininen käytäntö – 

mukainen. 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 48 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

48) ’laitteen virheellisyydellä’ tarkoitetaan 48) ’laitteen virheellisyydellä’ tarkoitetaan 
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suorituskyvyn arviointiin tarkoitetun 

laitteen tunnistetiedoissa, laadussa, 

kestävyydessä, luotettavuudessa, 

turvallisuudessa tai suorituskyvyssä 

esiintyvää puutetta, mukaan luettuina 

toimintahäiriö, käyttövirheet tai puutteet 

valmistajan antamissa tiedoissa; 

suorituskyvyn arviointiin tarkoitetun 

laitteen tunnistetiedoissa, laadussa, 

vakaudessa, luotettavuudessa, 

turvallisuudessa tai suorituskyvyssä 

esiintyvää puutetta, mukaan luettuina 

toimintahäiriö, käyttövirheet tai puutteet 

valmistajan antamissa tiedoissa; 

Perustelu 

Termin ‘kestävyys’ merkitys ei ole aivan selvä ja se saattaa aiheuttaa väärinkäsityksiä. 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 48 a alakohta (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 48 a) ’tarkastuksella’ tarkoitetaan 

toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa 

asiakirjojen, tilojen ja laitteiden, 

rekisterien, laadunvarmistusjärjestelmien 

ja muiden sellaisten resurssien virallista 

tarkastusta, joiden toimivaltainen 

viranomainen katsoo liittyvän kliinistä 

suorituskykyä koskevaan tutkimukseen ja 

jotka voivat sijaita tutkimuspaikassa, 

toimeksiantajan ja/tai toimeksisaajana 

toimivan tutkimusorganisaation tiloissa 

tai muussa laitoksessa, jonka 

tarkastamista toimivaltainen 

viranomainen pitää tarpeellisena; 

Perustelu 

Toisin kuin kliinisiä lääketutkimuksia koskevassa ehdotuksessa COM(2012)0369 

asetusehdotuksessa ei ole tarkastuksia koskevia säännöksiä. Ei pidä jättää jäsenvaltioiden 

harkintaan päättää, valvotaanko kliinistä suorituskykyä koskevien tutkimusten tekemistä. 

Tämä voisi johtaa siihen, että päätökset tarkastusten valvonnasta olisivat riippuvaisia 

tarvittavien määrärahojen saatavuudesta. Lisäksi tämä johtaisi siihen, että kliinistä 

suorituskykyä koskevia tutkimuksia tehtäisiin mieluummin valtioissa, joissa ei ole valvontaa. 
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Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 55 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

55) ’käyttöturvallisuutta koskevalla 

ilmoituksella’ tarkoitetaan valmistajan 

käyttäjille tai asiakkaille lähettämää 

tiedotetta, joka koskee käyttöturvallisuutta 

korjaavaa toimenpidettä; 

55) ’käyttöturvallisuutta koskevalla 

ilmoituksella’ tarkoitetaan valmistajan 

käyttäjille, jätteitä käsitteleville henkilöille 

tai asiakkaille lähettämää tiedotetta, joka 

koskee käyttöturvallisuutta korjaavaa 

toimenpidettä; 

Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 56 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 56 a) ’ilman ennakkoilmoitusta tehtävällä 

tarkastuksella’ tarkoitetaan tarkastusta, 

josta ei ilmoiteta etukäteen;  

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 

omasta aloitteestaan määritellä 

täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko jokin 

tietty tuote, tuoteluokka tai tuoteryhmä in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden tai in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden lisälaitteiden 

määritelmiin. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

84 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

1. Komissio voi omasta aloitteestaan 

määritellä tai se määrittelee jäsenvaltion 

pyynnöstä täytäntöönpanosäädöksillä 76 

artiklassa ja 76 a artiklassa tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän ja lääkinnällisiä 

laitteita käsittelevän neuvoa-antavan 

komitean lausunnon perusteella, 

kuuluuko jokin tietty tuote, tuoteluokka tai 

tuoteryhmä in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden tai 

in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisen laitteiden lisälaitteiden 

määritelmiin rajatapaustuotteet mukaan 

lukien. Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 84 artiklan 3 kohdassa 
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tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

2. Komissio varmistaa, että jäsenvaltiot 

vaihtavat tuotteen, tuoteluokan tai 

tuoteryhmän sääntelyaseman 

määrittelemiseksi asiantuntemusta in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden, lääkinnällisten 

laitteiden, lääkkeiden, ihmiskudosten ja 

-solujen, kosmeettisten valmisteiden, 

biosidien, elintarvikkeiden ja tarvittaessa 

muiden tuotteiden aloilla. 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

II luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

II luku VI luku 

Laitteiden asettaminen saataville, talouden 

toimijoiden velvoitteet, CE-merkintä, 

vapaa liikkuvuus 

Laitteiden asettaminen saataville ja niiden 

käyttö, talouden toimijoiden velvoitteet, 

CE-merkintä, vapaa liikkuvuus 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Yleisten turvallisuus- ja 

suorituskykyvaatimusten noudattamisen 

osoittamisen on perustuttava 47 artiklan 

mukaiseen kliiniseen tutkimusnäyttöön.  

3. Yleisten turvallisuus- ja 

suorituskykyvaatimusten noudattamisen 

osoittamiseen on sisällyttävä 47 artiklan 

mukainen kliininen tutkimusnäyttö. 

Perustelu 

Kliininen tutkimusnäyttö ei kata kaikkia yleisiä turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, vaan 

monet niistä liittyvät esimerkiksi kemialliseen turvallisuuteen, sähköturvallisuuteen, 

mekaaniseen turvallisuuteen ja radiologiseen turvallisuuteen, joita ei voida määrittää 

kliinisen tutkimusnäytön avulla. 

 



 

RR\1006098FI.doc 43/259 PE506.196v02-00 

 FI 

Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Paitsi 59 artiklan 4 kohtaa, tämän 

asetuksen vaatimuksia ei sovelleta 

liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 

mukaisesti luokkiin A, B ja C 

luokiteltuihin laitteisiin, jotka valmistetaan 

ja käytetään yhdessä ja samassa 

terveysalan laitoksessa, edellyttäen, että 

valmistus ja käyttö tapahtuvat terveysalan 

laitoksen yhtenäisen 

laadunhallintajärjestelmän puitteissa ja että 

terveysalan laitos noudattaa standardia 

EN ISO 15189 tai muuta vastaavaksi 

tunnustettua standardia. Jäsenvaltiot 

voivat vaatia terveysalan laitosta 

esittämään toimivaltaiselle viranomaiselle 

luettelon niiden alueella valmistetuista ja 

käytetyistä tällaisista laitteista ja edellyttää, 

että kyseisten laitteiden valmistukseen ja 

käyttöön sovelletaan turvallisuutta 

koskevia lisävaatimuksia. 

Paitsi 59 artiklan 4 kohtaa, tämän 

asetuksen vaatimuksia ei sovelleta 

liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 

mukaisesti luokkiin A, B ja C 

luokiteltuihin laitteisiin, jotka valmistetaan 

ja käytetään yhdessä ja samassa 

terveysalan laitoksessa, edellyttäen, että 

valmistus ja käyttö tapahtuvat terveysalan 

laitoksen yhtenäisen 

laadunhallintajärjestelmän puitteissa ja että 

terveysalan laitos on akkreditoitu EN ISO 

15189 -standardin tai muun vastaavaksi 

tunnustetun standardin mukaisesti. 

Tämän asetuksen vaatimuksia sovelletaan 

kuitenkin edelleen kliinisiin tai 

kaupallisiin laboratorioihin, joiden 

pääasiallisena tehtävänä ei ole 

terveydenhoito (eli potilaiden hoitaminen) 

tai kansanterveyden edistäminen. 

Jäsenvaltioiden on vaadittava terveysalan 

laitosta esittämään toimivaltaiselle 

viranomaiselle luettelo niiden alueella 

valmistetuista ja käytetyistä tällaisista 

laitteista ja edellytettävä, että kyseisten 

laitteiden valmistukseen ja käyttöön 

sovelletaan turvallisuutta koskevia 

lisävaatimuksia. 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 5 kohta – 2 alakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

Liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 

mukaisesti luokkaan D luokiteltujen 

laitteiden on täytettävä tämän asetuksen 

vaatimukset, vaikka ne valmistettaisiin ja 

käytettäisiin yhdessä ja samassa 

Liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 

mukaisesti luokkaan D luokiteltujen 

laitteiden ei tarvitse täyttää tämän 

asetuksen vaatimuksia, jos ne on 

valmistettu, ja jos niitä käytetään yhdessä 
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terveysalan laitoksessa. Kyseisiin laitteisiin 

ei kuitenkaan sovelleta 16 artiklassa 

vahvistettuja CE-merkintää koskevia 

säännöksiä ja 21–25 artiklassa tarkoitettuja 

vaatimuksia. 

ja samassa terveysalan laitoksessa. 

Poikkeuksena tästä on 59 artiklan 4 kohta 

sekä liitteessä I vahvistetut yleiset 

turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset, 

jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

 a) Saatavilla olevalla CE-merkityllä 

laitteella ei voida sinällään vastata 

vastaanottavan potilaan tai potilasryhmän 

erityistarpeisiin, minkä vuoksi joko CE-

merkittyä laitetta on muutettava tai on 

valmistettava uusi laite; 

 b) terveysalan laitoksella on käytössään 

ISO 15189 standardin tai muun vastaavan 

tunnustetun standardin mukainen 

laadunhallintajärjestelmä; 

 c) Terveysalan laitos toimittaa komissiolle 

26 artiklassa tarkoitetulle toimivaltaiselle 

viranomaiselle luettelon tällaisista laitteista 

ja liittää siihen valmistusta, muuntelua tai 

käyttöä koskevat perustelut. Luettelo 

saatetaan säännöllisesti ajan tasalle. 

 Komissio huolehtii siitä, että luettelossa 

olevien laitteiden kohdalla voidaan tehdä 

poikkeus tämän kohdan vaatimusten 

mukaisesti. 

 Tiedot poikkeuksen piiriin kuuluvista 

laitteista on julkaistava.  

 Jäsenvaltioilla on oikeus rajoittaa 

kaikenlaisten in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen laitteiden omaa valmistusta 

ja käyttöä sellaisissa tapauksissa, joista ei 

ole säädetty tässä asetuksessa. Lisäksi 

jäsenvaltiot voivat asettaa laitteiden 

valmistukselle ja käytölle myös muita 

turvallisuusvaatimuksia. Tällöin 

jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava 

asiasta komissiolle ja muille 

jäsenvaltioille. 
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Tarkistus  71 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 6 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Siirretään komissiolle valta antaa 

85 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla teknologian kehittymisen 

perusteella ja ottaen huomioon käyttäjät 

ja potilaat muutetaan tai täydennetään 

liitteessä I vahvistettuja yleisiä 

turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 

mukaan luettuina valmistajan antamat 

tiedot. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Yleiset turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset ovat lainsäädännön olennaisia osia, minkä 

vuoksi niitä ei voida Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan 

mukaisesti muuttaa delegoidulla säädöksellä. 

Tarkistus  72 

Ehdotus asetukseksi 

4 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a artikla 

 Geneettiset tiedot, neuvonta ja tietoinen 

suostumus 

 1. Laitetta on luvallista käyttää 

geenitestaukseen vain, jos kansallisen 

lainsäädännön mukainen 

terveydenhuollon ammattilainen näin on 

määrännyt ja jos tätä edeltää 

henkilökohtainen neuvonta. 

 2. Laitetta saa käyttää 

geenitestitarkoitukseen ainoastaan, jos 

testattavien henkilöiden oikeudet, 

turvallisuus ja hyvinvointi turvataan ja 

testauksen kuluessa saadut kliiniset tiedot 

katsotaan luotettaviksi ja varmoiksi. 

 3. Tiedottaminen  
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Ennen kuin laitetta käytetään 

geenitestitarkoitukseen, 1 kohdassa 

tarkoitetun henkilön on annettava 

testattavalle henkilölle asianmukaista 

tietoa geenitestin luonteesta, 

merkityksestä ja seurauksista. 

 4. Geneettinen neuvonta  

Soveltuva geneettinen neuvonta on 

pakollinen ennen ennustavaan ja 

syntymää edeltävään testaukseen 

tarkoitetun laitteen käyttöä, ja jos 

potilaalla on todettu geneettinen sairaus. 

Neuvonnan on sisällettävä 

lääketieteellisiä, eettisiä, sosiaalisia, 

psykologisia ja laillisia näkökohtia, ja sen 

neuvontaa tarjoavalla lääkärillä on oltava 

pätevyys geneettisen neuvonnan 

antamiseen. 

 Geneettisen neuvonnan muoto ja laajuus 

määritellään sen mukaan, mitä 

seurauksia testin tuloksella on henkilölle 

tai hänen perheenjäsenilleen. 

 5. Suostumus  

Laitetta saa käyttää 

geenitestitarkoitukseen ainoastaan sen 

jälkeen, kun testattava henkilö on antanut 

vapaaehtoisen ja tietoisen 

suostumuksensa testiin. Suostumus on 

annettava nimenomaisesti kirjallisena. Se 

voidaan perua milloin tahansa kirjallisesti 

tai suullisesti. 

 6. Alaikäisten ja vajaakykyisten 

testaaminen  

Alaikäisten tapauksessa on saatava 

vanhempien tai laillisen edustajan tai 

alaikäisten itsensä tietoinen suostumus 

kansallisen lainsäädännön mukaan. 

Suostumuksen on oltava alaikäisen 

oletetun tahdon mukainen, ja se voidaan 

perua milloin tahansa ilman, että siitä 

aiheutuu alaikäiselle kielteisiä 

seurauksia. Sellaisten vajaakykyisten 

tapauksessa, jotka eivät pysty antamaan 

tietoista suostumusta, on saatava laillisen 

edustajan tietoinen suostumus. 
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Suostumuksen on oltava vajaakykyisen 

henkilön oletetun tahdon mukainen, ja se 

voidaan perua milloin tahansa ilman, että 

siitä aiheutuu henkilölle kielteisiä 

seurauksia. 

 7. Laitetta saa käyttää sukupuolen 

määritykseen syntymää edeltävässä 

diagnosoinnissa ainoastaan, jos määritys 

on lääketieteellisesti 

tarkoituksenmukaista, ja jos on olemassa 

riski vakavasta sukupuoleen liittyvästä 

perinnöllisestä sairaudesta. Poiketen siitä, 

mitä 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, 

tämä rajoitus koskee myös tuotteita, joita 

ei ole suunniteltu tiettyyn 

lääketieteelliseen tarkoitukseen. 

 8. Laitteiden käytöstä 

geenitestitarkoitukseen annetut tämän 

artiklan säännökset eivät estä 

jäsenvaltioita pitämästä voimassa ja 

ottamasta käyttöön tiukempia kansallisia 

säännöksiä terveyden suojeluun tai 

yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä. 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Etäviestintävälineitä tarjoavien 

palveluntarjoajien on asianmukaisen 

toimivaltaisen elimen pyynnöstä 

luovutettava heti tuotteiden etämyyntiä 

harjoittavien toimijoiden tiedot. 

Perustelu 

Zapisy, które zostały zaproponowane przez Komisję w projektach rozporządzeń nie są 

wystarczające i tym samym nie zabezpieczają w przedmiotowym zakresie interesów państw 

członkowskich. Utrzymanie propozycji komisyjnej, która została już ugruntowana w praktyce 

organów kompetentnych spowoduje, że w internecie będą obecne reklamy wprowadzające w 

błąd potencjalnego nabywcę wyrobów, gdyż będzie można oferować produkty, dla których nie 

przeprowadzono procedury oceny zgodności, a dopiero w momencie ich sprzedaży, będzie 

trzeba zapewnić, że taki wyrób spełnia wymagania. Jest to niepokojące i dlatego należy 
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umożliwić organom kompetentnym, możliwość zdobycia wiedzy, kto zamieszczał takie 

ogłoszenia w przypadku otrzymania sygnału z rynku, że właśnie wyrób niespełniający 

wymagań, w tym nawet niebezpieczny dla zdrowia lub życia użytkownika, został w taki sposób 

sprzedany i aby dostarczyciele usług internetowych udostępniali dane o podmiotach 

zamieszczających reklamy wyrobów w internecie. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  74 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Markkinoille ei saa saattaa, ottaa 

käyttöön, jakaa, toimittaa ja asettaa 

saataville tuotteita, joiden nimi, merkintä 

tai käyttöohje voi johtaa harhaan tuotteen 

ominaisuuden tai vaikutuksen suhteen 

 a) ilmoittamalla tuotteelle ominaisuuksia, 

toimintoja ja vaikutuksia, joita sillä ei ole;  

 b) antamalla virheellinen käsitys, että 

hoito tai taudinmääritys onnistuu 

varmasti tuotteen avulla tai jättämällä 

ilmoittamatta tuotteen käyttötarkoituksen 

mukaiseen tai ennakoitua pidempään 

käyttöön sisältyvästä riskistä; 

 c) antamalla olettaa, että tuotteella on 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa 

ilmoitetun lisäksi muuta käyttöä tai 

ominaisuuksia. 

 Tuotteiden myynninedistämismateriaali, 

esitykset ja tiedot eivät saa johtaa 

harhaan ensimmäisessä alakohdassa 

ilmoitetulla tavalla. 

Perustelu 

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 

przepisów. Należy wprowadzić zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, co do właściwości i 

przeznaczenia wyrobów, gdyż wpłynie to pozytywnie na ochronę europejczyków przed 

nieetycznym postępowaniem, które może doprowadzić nawet do zaniechania właściwego 

leczenia medycznego przy zastosowaniu wyrobu, który obiecywał dużo, ale w zasadzie nie 

leczy lub nie udowodniono wskazania zawartego w instrukcjach o dane kliniczne. W obszarze 
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produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 

zaopatrzona w stosowne zdanie informujące, że przed skorzystaniem z leku należy skorzystać 

z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 

wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1–1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Silloin kun yhdenmukaistettuja 

standardeja ei ole tai jos asiaa koskevat 

yhdenmukaistetut standardit eivät ole 

riittäviä, komissiolle siirretään valta 

hyväksyä yhteisiä teknisiä eritelmiä, jotka 

koskevat liitteessä I vahvistettuja yleisiä 

turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 

liitteessä II vahvistettuja teknisiä 

asiakirjoja tai liitteessä XII vahvistettuja 

kliinistä tutkimusnäyttöä ja markkinoille 

saattamisen jälkeistä seurantaa. Yhteiset 

tekniset eritelmät hyväksytään 

täytäntöönpanosäädöksillä 84 artiklan 

3 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

1. Silloin kun yhdenmukaistettuja 

standardeja ei ole tai jos on tarpeen 

reagoida huolestuttaviin 

kansanterveydellisiin ilmiöihin, 

komissiolle siirretään valta hyväksyä 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän ja lääkinnällisiä 

laitteita käsittelevän neuvoa-antavan 

komitean kuulemisen jälkeen yhteisiä 

teknisiä eritelmiä, jotka koskevat 

liitteessä I vahvistettuja yleisiä 

turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 

liitteessä II vahvistettuja teknisiä 

asiakirjoja tai liitteessä XII vahvistettuja 

kliinistä tutkimusnäyttöä ja markkinoille 

saattamisen jälkeistä seurantaa. Yhteiset 

tekniset eritelmät hyväksytään 

täytäntöönpanosäädöksillä 84 artiklan 

3 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

 1 a. Komissio varmistaa ennen 1 kohdassa 

tarkoitettujen yhteisten teknisten 

eritelmien hyväksymistä, että yhteiset 

tekniset eritelmät on kehitetty 

asianomaisen sidosryhmien 

asianmukaisella tuella ja että ne vastaavat 

eurooppalaista ja kansainvälistä 

standardointijärjestelmää. Yhteiset 

tekniset eritelmät ovat yhtenäisiä, jos ne 

eivät ole ristiriidassa eurooppalaisten 

standardien kanssa, eli ne koskevat aloja, 
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joilla ei ole yhdenmukaistettuja 

standardeja, joilla ei ole odotettavissa 

uusia eurooppalaisia standardeja 

kohtuullisessa ajassa, joilla 

eurooppalaiset standardit eivät ole 

saavuttaneet hyväksyntää markkinoilla tai 

ovat vanhentuneet tai ne on todettu 

selvästi riittämättömiksi 

vaaratilannejärjestelmästä tai valvonnasta 

saatujen tietojen perusteella ja joilla 

teknisten eritelmien saattamista 

eurooppalaisen standardointituotteen 

muotoon ei ole odotettavissa 

kohtuullisessa ajassa. 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle valta antaa 

85 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan tai 

täydennetään liitteessä II vahvistettuja 

teknisten asiakirjojen osia teknologian 

kehittymisen perusteella. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Yleiset turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset ovat lainsäädännön olennaisia osia, minkä 

vuoksi niitä ei voida Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan 

mukaisesti muuttaa delegoidulla säädöksellä.  

 

Tarkistus  77 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Laitteiden valmistajien on perustettava ja 

pidettävä ajan tasalla laitteen 

riskiluokitukseen ja tyyppiin suhteutettu 

järjestelmällinen menettely markkinoille 

Laitteiden valmistajien on perustettava ja 

pidettävä ajan tasalla laitteen 

riskiluokitukseen ja tyyppiin suhteutettu 

järjestelmällinen menettely markkinoille 
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saatetuista tai käyttöön otetuista laitteista 

saatujen kokemusten keräämiseksi ja 

tarkastelemiseksi ja korjaavien 

toimenpiteiden soveltamiseksi tarvittaessa, 

jäljempänä ’markkinoille saattamisen 

jälkeistä valvontaa koskeva suunnitelma’. 

Markkinoille saattamisen jälkeistä 

valvontaa koskevassa suunnitelmassa on 

vahvistettava menettely laitteeseen liittyviä 

vaaratilanne-epäilyjä koskevien 

terveydenhuollon ammattilaisilta, potilailta 

ja käyttäjiltä saatavien valitusten ja 

raporttien keräämiseksi, kirjaamiseksi ja 

tutkimiseksi, rekisterin pitämiseksi 

vaatimustenvastaisista tuotteista, tuotteiden 

palautusmenettelyistä ja markkinoilta 

poistamisista sekä markkinoille saatettujen 

laitteiden otantatestausten suorittamiseksi 

silloin, kun tätä pidetään laitteen luonteen 

perusteella asianmukaisena. Liitteessä XII 

olevan B osan mukaisen markkinoille 

saattamisen jälkeistä seurantaa koskevan 

suunnitelman on oltava osa markkinoille 

saattamisen jälkeistä valvontaa koskevaa 

suunnitelmaa. Jos markkinoille saattamisen 

jälkeistä seurantaa ei pidetä tarpeellisena, 

tämä on asianmukaisesti perusteltava ja 

osoitettava asiakirjoin markkinoille 

saattamisen jälkeistä valvontaa koskevassa 

suunnitelmassa. 

saatetuista tai käyttöön otetuista laitteista 

saatujen kokemusten keräämiseksi ja 

tarkastelemiseksi ja korjaavien 

toimenpiteiden soveltamiseksi tarvittaessa, 

jäljempänä ’markkinoille saattamisen 

jälkeistä valvontaa koskeva suunnitelma’. 

Markkinoille saattamisen jälkeistä 

valvontaa koskevassa suunnitelmassa on 

vahvistettava menettely laitteeseen liittyviä 

vaaratilanne-epäilyjä koskevien 

terveydenhuollon ammattilaisilta, potilailta 

ja käyttäjiltä saatavien valitusten ja 

raporttien keräämiseksi, kirjaamiseksi, 

ilmoitusten tekemiseksi 60 artiklassa 

tarkoitettuun sähköiseen 

vaaratilannejärjestelmään ja niiden 

tutkimiseksi, rekisterin pitämiseksi 

vaatimustenvastaisista tuotteista, tuotteiden 

palautusmenettelyistä ja markkinoilta 

poistamisista sekä markkinoille saatettujen 

laitteiden otantatestausten suorittamiseksi 

silloin, kun tätä pidetään laitteen luonteen 

perusteella asianmukaisena. Liitteessä XII 

olevan B osan mukaisen markkinoille 

saattamisen jälkeistä seurantaa koskevan 

suunnitelman on oltava osa markkinoille 

saattamisen jälkeistä valvontaa koskevaa 

suunnitelmaa. Jos markkinoille saattamisen 

jälkeistä seurantaa ei pidetä tarpeellisena, 

tämä on asianmukaisesti perusteltava ja 

osoitettava asiakirjoin markkinoille 

saattamisen jälkeistä valvontaa koskevassa 

suunnitelmassa, ja siihen on hankittava 

lupa toimivaltaiselta viranomaiselta. 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 7 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Valmistajien on varmistettava, että 

laitteen mukana on liitteessä I olevan 

17 kohdan mukaisesti annettavat tiedot 

jollakin unionin virallisella kielellä, jota 

aiottu käyttäjä ymmärtää helposti. Kieli tai 

7. Valmistajien on varmistettava, että 

laitteesta liitteessä I olevan 17 kohdan 

mukaisesti annettavat tiedot esitetään 

jollakin unionin virallisella kielellä, jota 

aiottu käyttäjä ymmärtää helposti. Kieli tai 
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kielet, joilla valmistajan antamat tiedot on 

esitettävä, voidaan määritellä sen 

jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa laite 

asetetaan käyttäjän saataville.  

kielet, joilla valmistajan antamat tiedot on 

esitettävä, voidaan määritellä sen 

jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa laite 

asetetaan käyttäjän saataville.  

Perustelu 

Olisi oltava mahdollista antaa tiedot sähköisesti. On täsmennettävä, että tiedot on annettava 

unionin virallisilla kielillä eikä millä tahansa muulla kielellä. Molemmat muutokset 

vähentävät pk-yrityksille mahdollisesti aiheutuvaa rasitetta. 

Tarkistus  79 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 7 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Itse suoritettavaan testaukseen 

tarkoitettujen laitteiden ja 

vieritestauslaitteiden osalta liitteessä I 

olevan 17 kohdan mukaisesti annettavat 

tiedot on toimitettava sen jäsenvaltion 

kielellä tai kielillä, jossa laite saavuttaa 

aiotun käyttäjänsä. 

Itse suoritettavaan testaukseen 

tarkoitettujen laitteiden ja 

vieritestauslaitteiden osalta liitteessä I 

olevan 17 kohdan mukaisesti annettavat 

tiedot on toimitettava helposti 

hahmotettavissa olevalla tavalla ja sen 

jäsenvaltion kielellä tai kielillä, jossa laite 

saavuttaa aiotun käyttäjänsä. 

 

Tarkistus  80 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 

syytä uskoa, että niiden markkinoille 

saattama laite ei ole tämän asetuksen 

vaatimusten mukainen, on viipymättä 

toteutettava tarvittavat korjaavat 

toimenpiteet kyseisen tuotteen 

saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 

poistamiseksi markkinoilta tai sitä 

koskevan palautusmenettelyn 

järjestämiseksi. Niiden on tiedotettava 

asiasta jakelijoille ja soveltuvissa 

tapauksissa valtuutetulle edustajalle. 

8. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 

syytä uskoa, että niiden markkinoille 

saattama laite ei ole tämän asetuksen 

vaatimusten mukainen, on viipymättä 

toteutettava tarvittavat korjaavat 

toimenpiteet kyseisen tuotteen 

saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 

poistamiseksi markkinoilta tai sitä 

koskevan palautusmenettelyn 

järjestämiseksi. Niiden on tiedotettava 

asiasta vastuussa olevalle kansalliselle 

toimivaltaiselle viranomaiselle, 
jakelijoille, maahantuojille ja soveltuvissa 
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tapauksissa valtuutetulle edustajalle. 

 

Tarkistus  81 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 9 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jos toimivaltainen viranomainen katsoo 

tai sillä on syytä uskoa, että laite on 

aiheuttanut vahinkoa, sen on 

varmistettava, että mahdollista vahinkoa 

kärsinyt käyttäjä, käyttäjän 

oikeudenomistaja, käyttäjän 

sairausvakuutusyhtiö tai muu kolmas 

osapuoli, jota käyttäjälle aiheutunut 

vahinko koskee, voi pyytää valmistajalta 

tai tämän valtuuttamalta edustajalta 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 

tietoja samalla kun varmistetaan teollis- 

ja tekijänoikeuksien asianmukainen 

kunnioittaminen, ellei näin tehdä jo 

kansallisten riitojenratkaisumenettelyjen 

tai oikeusmenettelyjen mukaisesti. 

Perustelu 

Jotta varmistettaisiin, ettei käyttäjiltä puutu tietoja, jotka mahdollisesti paljastavat in vitro -

diagnostiikkaa hyödyntävissä lääkinnällisissä laitteissa havaittuja käyttäjiä vahingoittaneita 

vikoja, uusi oikeus tiedonsaantiin hyödyttäisi laitteiden käyttäjiä. 

 

Tarkistus  82 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 9 kohta – 1 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jos on syytä olettaa, että in vitro -laitteet 

ovat aiheuttaneet vahinkoa, mahdollisesti 

vahingoittaneet käyttäjää, hänen 

oikeuksiensa perijää, pakollista 

sairausvakuutusta tai muuta kolmatta 

osapuolta, vahinkoa kärsinyt osapuoli voi 

vaatia valmistajalta tai valmistajan 
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valtuutetulta edustajalta ensimmäisessä 

lauseessa mainittuja tietoja. 

 Tämä tiedonsaantioikeus koskee 

ensimmäisessä virkkeessä esitettyjen 

ehtojen mukaisesti myös niiltä 

jäsenvaltioiden toimivaltaisilta 

viranomaisilta saatavia tietoja, jotka ovat 

vastuussa kyseisen lääkinnällisen laitteen 

valvonnasta, sekä sellaiselta ilmoitetulta 

laitokselta saatavia tietoja, joka on 

antanut todistuksen 45 artiklan 

mukaisesti tai ollut muulla tavoin 

osallisena kyseisen laitteen 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyssä. 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 10 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 10 a. Ennen in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitetun lääkinnällisen laitteen 

saattamista markkinoille valmistajien on 

varmistettava, että niillä on 

asianmukainen vastuuvakuutus, joka 

kattaa maksukyvyttömyyden riskin ja 

sellaiset mahdolliset potilaille tai 

kuluttajille aiheutuvat vahingot, jotka 

johtuvat suoraan kyseisen lääkinnällisen 

laitteen valmistusviasta. Suojan tason on 

oltava suhteessa valmistettavaan in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettuun 

lääkinnälliseen laitteeseen liittyvään 

mahdolliseen riskiin neuvoston direktiivin 

85/374/ETY1 mukaisesti. 
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Tarkistus  84 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – a alakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

a) pitää toimivaltaisten viranomaisten 

saatavilla tekniset asiakirjat, EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 

soveltuvissa tapauksissa jäljennöksen 

43 artiklan mukaisesti annetusta 

asianomaisesta todistuksesta ja sen 

mahdollisista lisäyksistä 8 artiklan 

4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson ajan; 

a) pitää toimivaltaisten viranomaisten 

saatavilla teknisten asiakirjojen tiivistelmä 

tai pyydettäessä tekniset asiakirjat, EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 

soveltuvissa tapauksissa jäljennöksen 

43 artiklan mukaisesti annetusta 

asianomaisesta todistuksesta ja sen 

mahdollisista lisäyksistä 8 artiklan 

4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson ajan; 

Perustelu 

Valmistaja pitää tekniset asiakirjat saatavilla, kun niitä säilytetään useissa eri paikoissa 

yrityksessä. Vaihtoehtoisesti olisi annettava teknisten asiakirjojen tiivistelmä (katso myös 

lääkinnällisten laitteiden maailmanlaajuista yhdenmukaistamista käsittelevän erityisryhmän 

(GHTF) ohjeet: Summary Technical Documentation for Demonstrating Conformity to the 

Essential Principles of Safety and Performance of Medical Devices (STED). 

 

Tarkistus  85 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) että valmistaja on nimennyt valtuutetun 

edustajan 9 artiklan mukaisesti; 

b) että valmistaja on yksilöity ja että 

valmistaja on nimennyt valtuutetun 

edustajan 9 artiklan mukaisesti; 

Perustelu 

On tärkeää varmistaa, että maahantuoja on yksilöinyt valmistajan. 

 

Tarkistus  86 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 
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e) että laitteessa on tämän asetuksen 

mukaiset merkinnät ja sen mukana on 

vaaditut käyttöohjeet ja EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutus; 

e) että laitteessa on tämän asetuksen 

mukaiset merkinnät ja sen mukana on 

vaaditut käyttöohjeet; 

Perustelu 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ei tarvitse olla tuotteen mukana. Tähän ei ole tarvetta 

eikä vaatimus toisi mitään lisäarvoa. 

Tarkistus  87 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) että valmistaja on ottanut 

asianmukaisen vastuuvakuutuksen 

8 artiklan 10 a kohdan mukaisesti, ellei 

maahantuoja voi itse varmistaa tämän 

säännöksen vaatimuksia vastaavaa 

riittävää vakuutussuojaa. 

Tarkistus  88 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 

on syytä uskoa, että niiden markkinoille 

saattama laite ei ole tämän asetuksen 

vaatimusten mukainen, on viipymättä 

tiedotettava asiasta valmistajalle ja tämän 

valtuutetulle edustajalle ja asianmukaisissa 

tapauksissa toteutettava tarvittavat 

korjaavat toimenpiteet kyseisen laitteen 

saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 

poistamiseksi markkinoilta tai sitä 

koskevan palautusmenettelyn 

järjestämiseksi. Mikäli laite aiheuttaa 

riskin, maahantuojien on lisäksi viipymättä 

tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 

toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 

ovat asettaneet laitteen saataville, ja 

soveltuvissa tapauksissa ilmoitetulle 

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 

on syytä uskoa, että niiden markkinoille 

saattama laite ei ole tämän asetuksen 

vaatimusten mukainen, on viipymättä 

tiedotettava asiasta valmistajalle ja 

soveltuvissa tapauksissa tämän 

valtuutetulle edustajalle ja asianmukaisissa 

tapauksissa varmistettava, että tarvittavat 

korjaavat toimenpiteet kyseisen laitteen 

saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 

poistamiseksi markkinoilta tai sitä 

koskevan palautusmenettelyn 

järjestämiseksi toteutetaan. Mikäli laite 

aiheuttaa riskin, maahantuojien on lisäksi 

viipymättä tiedotettava asiasta niiden 

jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet 
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laitokselle, joka antoi kyseiselle laitteelle 

todistuksen 43 artiklan mukaisesti, ja 

ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 

erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 

toteutetuista korjaavista toimenpiteistä. 

laitteen saataville, ja soveltuvissa 

tapauksissa ilmoitetulle laitokselle, joka 

antoi kyseiselle laitteelle todistuksen 

43 artiklan mukaisesti, ja ilmoitettava 

yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 

vaatimustenvastaisuudesta ja 

toteuttamistaan korjaavista toimenpiteistä. 

Perustelu 

Jotta tiedot ja vastuu eivät vesittyisi, valmistaja tai asianmukaisissa tapauksissa sen 

valtuutettu edustaja on yksin vastuussa tuotetta koskevien korjaavien toimien toteuttamisesta. 

Maahantuojien ei pitäisi ryhtyä mihinkään korjaaviin toimiin itse, vaan niiden olisi 

ainoastaan toteutettava toimet valmistajan päätösten mukaisesti.  

 

Tarkistus  89 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 

syytä uskoa, että niiden markkinoilla 

saataville asettama laite ei ole tämän 

asetuksen vaatimusten mukainen, on 

viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle 

ja soveltuvissa tapauksissa tämän 

valtuutetulle edustajalle ja tuojalle sekä 

varmistettava, että tarvittavat korjaavat 

toimenpiteet toteutetaan kyseisen laitteen 

saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 

poistamiseksi markkinoilta tai sitä 

koskevan palautusmenettelyn 

järjestämiseksi aiheelliseksi katsotuissa 

tapauksissa. Mikäli laite aiheuttaa riskin, 

niiden on myös viipymättä tiedotettava 

asiasta niiden jäsenvaltioiden 

toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 

ovat asettaneet laitteen saataville, ja 

ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 

erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 

toteutetuista korjaavista toimenpiteistä. 

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 

syytä uskoa, että niiden markkinoilla 

saataville asettama laite ei ole tämän 

asetuksen vaatimusten mukainen, on 

viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle 

ja soveltuvissa tapauksissa tämän 

valtuutetulle edustajalle ja tuojalle sekä 

varmistettava, että tämä tekee toimintansa 

sallimissa rajoissa tarvittavat korjaavat 

toimenpiteet kyseisen laitteen saattamiseksi 

vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi 

markkinoilta tai sitä koskevan 

palautusmenettelyn järjestämiseksi 

aiheelliseksi katsotuissa tapauksissa. 

Mikäli laite aiheuttaa riskin, niiden on 

myös viipymättä tiedotettava asiasta niiden 

jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet 

laitteen saataville, ja ilmoitettava 

yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 

vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 

korjaavista toimenpiteistä. 
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Perustelu 

Ehdotuksessa ei erotella in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 

toimitusketjun eri sidosryhmien tehtävänkuvia ja vastuita. Kaikilla jakelijoilla on samat 

velvoitteet, joista osa on käytännössä vaikeasti toteutettavissa. Tämä ehdotus sitoisi 

velvoitteen jakelijan suorittamaan tehtävään. Muutosehdotuksessa sovelletaan 

elintarviketurvallisuudesta annetun asetuksen 18/2002 19 artiklan 2 kohtaa. 

 

Tarkistus  90 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Säännösten noudattamisesta vastaava 

henkilö 

Säännösten noudattamisesta vastaava 

henkilö 

1. Valmistajilla on oltava organisaatiossaan 

vähintään yksi sellainen 

kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö, 

jolla on erityisasiantuntemusta in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden alalla. 

Erityisasiantuntemus on osoitettava 

jollakin seuraavista: 

1. Valmistajilla on oltava organisaatiossaan 

vähintään yksi sellainen säännösten 

noudattamisesta vastaava henkilö, jolla on 

tarvittava asiantuntemus in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden alalla. Vaadittu 

asiantuntemus on osoitettava jollakin 

seuraavista: 

a) tutkintotodistus, todistus tai muu 

muodollista kelpoisuutta osoittava 

asiakirja, joka on myönnetty korkea-asteen 

tutkinnon tai vastaavien opintojen 

suorittamisesta luonnontieteissä, 

lääketieteessä, farmasiassa, tekniikan alalla 

tai muulla asiaankuuluvalla tieteen alalla, 

sekä vähintään kahden vuoden 

ammattikokemus in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 

sääntelyasioista tai 

laadunhallintajärjestelmistä; 

a) tutkintotodistus, todistus tai muu 

muodollista kelpoisuutta osoittava 

asiakirja, joka on myönnetty korkea-asteen 

tutkinnon tai vastaavien opintojen 

suorittamisesta oikeustieteessä, 

luonnontieteissä, lääketieteessä, 

farmasiassa, tekniikan alalla tai muulla 

asiaankuuluvalla tieteen alalla; 

b) viiden vuoden ammattikokemus in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 

tai laadunhallintajärjestelmistä. 

b) kolmen vuoden ammattikokemus in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 

tai laadunhallintajärjestelmistä.  

2. Kelpoisuusvaatimukset täyttävän 

henkilön on vastattava ainakin seuraavien 

2. Säännösten noudattamisesta vastaavan 

henkilön on vastattava ainakin seuraavien 
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seikkojen varmistamisesta: seikkojen varmistamisesta: 

a) laitteiden vaatimustenmukaisuus 

arvioidaan asianmukaisesti ennen erän 

laskemista liikkeelle; 

a) laitteiden vaatimustenmukaisuus 

arvioidaan asianmukaisesti ennen erän 

laskemista liikkeelle; 

b) tekniset asiakirjat ja 

vaatimustenmukaisuusvakuutus laaditaan 

ja pidetään ajan tasalla; 

b) tekniset asiakirjat ja 

vaatimustenmukaisuusvakuutus laaditaan 

ja pidetään ajan tasalla; 

c) jäljempänä olevan 59–64 artiklan 

mukaiset raportointivelvoitteet täytetään; 

c) jäljempänä olevan 59–64 artiklan 

mukaiset raportointivelvoitteet täytetään; 

d) liitteessä XIII olevassa 4.1 kohdassa 

tarkoitettu ilmoitus annetaan, jos kyse on 

suorituskyvyn arviointiin tarkoitetuista 

laitteista, joita on tarkoitus käyttää 

kliinistä suorituskykyä koskevassa 

interventiotutkimuksessa tai muussa 

kliinistä suorituskykyä koskevassa 

tutkimuksessa, johon sisältyy tutkittaviin 

kohdistuvia riskejä. 

d) liitteessä XIII olevassa 4.1 kohdassa 

tarkoitettu ilmoitus annetaan, jos kyse on 

suorituskyvyn arviointiin tarkoitetuista 

laitteista, joita on tarkoitus käyttää 

kliinistä suorituskykyä koskevassa 

interventiotutkimuksessa tai muussa 

kliinistä suorituskykyä koskevassa 

tutkimuksessa, johon sisältyy tutkittaviin 

kohdistuvia riskejä. 

 
Jos useat henkilöt jakavat 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitetun vastuun säännösten 

noudattamisesta, heidän tehtäväalueensa 

on määritettävä kirjallisesti. 

3. Kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö 

ei saa joutua huonompaan asemaan 

valmistajan organisaatiossa tehtäviensä 

asianmukaisen suorittamisen vuoksi. 

3. Säännösten noudattamisesta vastaava 

henkilö ei saa joutua huonompaan asemaan 

valmistajan organisaatiossa tehtäviensä 

asianmukaisen suorittamisen vuoksi. 

4. Valtuutetuilla edustajilla on oltava 

organisaatiossaan vähintään yksi 

kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö, 

jolla on erityisasiantuntemusta in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettuihin 

lääkinnällisiin laitteisiin unionissa 

sovellettavista sääntelyvaatimuksista. 

Erityisasiantuntemus on osoitettava 

jollakin seuraavista: 

4. Valtuutetuilla edustajilla on oltava 

organisaatiossaan vähintään yksi 

säännösten noudattamisesta vastaava 
henkilö, jolla on vaadittava asiantuntemus 

in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuihin 

lääkinnällisiin laitteisiin unionissa 

sovellettavista sääntelyvaatimuksista. 

Vaadittu asiantuntemus on osoitettava 

jollakin seuraavista: 

a) tutkintotodistus, todistus tai muu 

muodollista kelpoisuutta osoittava 

asiakirja, joka on myönnetty korkea-asteen 

tutkinnon tai vastaavien opintojen 

suorittamisesta oikeustieteissä, 

luonnontieteissä, lääketieteessä, 

a) tutkintotodistus, todistus tai muu 

muodollista kelpoisuutta osoittava 

asiakirja, joka on myönnetty korkea-asteen 

tutkinnon tai vastaavien opintojen 

suorittamisesta oikeustieteessä, 

luonnontieteissä, lääketieteessä, 



 

PE506.196v02-00 60/259 RR\1006098FI.doc 

FI 

farmasiassa, tekniikan alalla tai muulla 

asiaankuuluvalla tieteen alalla, sekä 

vähintään kahden vuoden 

ammattikokemus in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 

sääntelyasioista tai 

laadunhallintajärjestelmistä; 

farmasiassa, tekniikan alalla tai muulla 

asiaankuuluvalla tieteen alalla; 

b) viiden vuoden ammattikokemus in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 

tai laadunhallintajärjestelmistä. 

b) kolmen vuoden ammattikokemus in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 

tai laadunhallintajärjestelmistä. 

 

Tarkistus  91 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 

henkilöön, joka olematta 2 artiklan 

16 alakohdassa määritelty valmistaja 

kokoaa tai muuntaa jo markkinoille 

saatetun laitteen yksittäisen potilaan 

käyttöön suunnitellun käyttötarkoituksen 

mukaan. 

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 

henkilöön, joka olematta 2 artiklan 

16 alakohdassa määritelty valmistaja 

kokoaa tai muuntaa jo markkinoille 

saatetun laitteen yksittäisen potilaan tai 

yksittäisen terveysalan laitoksen tietyn 

rajatun potilasryhmän käyttöön 

suunnitellun käyttötarkoituksen mukaan. 

Perustelu 

Omat ”in-house”-testit ovat varsin kiistanalaisia. Komission ehdotuksessa esitetään, että 

luokkien A, B ja C in-house-testit kuuluisivat soveltamisalaan vain hyvin rajoitetusti, kun taas 

vastaavat luokan D testit sisällytettäisiin kokonaan. Esittelijä haluaa periaatteessa säilyttää 

ehdotuksen rakenteen, mutta joissakin tapauksissa sairaalat muuntavat luokan D testejä 

potilaiden tarpeisiin. Tämä ei liity ainoastaan yksittäistapauksiin vaan myös ohjeistukseen, 

joka koskee esimerkiksi ennenaikaisesti syntyneitä lapsia. Tällaista tarvittavaa muuntamista 

varten ei edellytettäisi terveysalan laitoksen suorittamaa täysimääräistä uutta 

vaatimustenmukaisuuden arviointia. 

 

Tarkistus  92 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 
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 4 a. Edellä 3 ja 4 kohdan lisävaatimukset 

eivät koske jakelijoita ja tytäryhtiöitä, 

jotka valmistajan puolesta toteuttavat 

yhden tai useampia 2 kohdan a ja 

b alakohdassa mainituista toimista. 

Perustelu 

Valmistajat myyvät tuotteitaan yksittäisissä jäsenvaltioissa tytäryhtiöiden tai jälleenmyyjien 

kautta. Nämä toteuttavat valmistajan toimeksiannosta sopimuksen mukaan myös 14 artiklan 

2 kohdassa mainittuja toimia. Näiden toimien merkintää, niissä käytettäviä menetelmiä ja 

niistä valmistajalle ja viranomaisille tehtäviä ilmoituksia koskevat lisävaatimukset eivät tässä 

tapauksessa ole oikeutettuja ja aiheuttavat huomattavia kustannuksia. 

 

Tarkistus  93 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 4 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

85 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan tai 

täydennetään liitteessä III vahvistettua 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 

vähimmäissisältöä teknologian 

kehittymisen perusteella. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on tärkein tapa osoittaa lainsäädännön noudattaminen, ja 

siksi se on lainsäädännön olennainen osa eikä sitä voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti muuttaa delegoidun säädöksen avulla. 

Tarkistus  94 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kaikkien luonnollisten henkilöiden tai 

oikeushenkilöiden, jotka asettavat 

markkinoilla saataville tuotteita, jotka on 

nimenomaisesti tarkoitettu korvaamaan 

laitteen samanlainen tai samankaltainen 

1. Kaikkien luonnollisten henkilöiden tai 

oikeushenkilöiden, jotka asettavat 

markkinoilla saataville tuotteita, jotka on 

nimenomaisesti tarkoitettu korvaamaan 

laitteen samanlainen tai samankaltainen 
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osa tai komponentti, joka on viallinen tai 

kulunut, ja joiden tarkoituksena on pitää 

yllä tai palauttaa laitteen toiminta 

muuttamatta merkittävällä tavalla sen 

suorituskykyä tai 

turvallisuusominaisuuksia, on 

varmistettava, ettei kyseinen tuote 

heikennä laitteen turvallisuutta ja 

suorituskykyä. Todentava aineisto on 

pidettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten saatavilla.  

osa tai komponentti, joka on viallinen tai 

kulunut, ja joiden tarkoituksena on pitää 

yllä tai palauttaa laitteen toiminta 

muuttamatta sen suorituskykyä tai 

turvallisuusominaisuuksia, on 

varmistettava, ettei kyseinen tuote 

heikennä laitteen turvallisuutta ja 

suorituskykyä. Todentava aineisto on 

pidettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten saatavilla.  

Perustelu 

Termi ’merkittävällä tavalla’ voi johtaa tosiasioiden erilaiseen tulkintaan ja 

epämääräisyytensä vuoksi vaatimusten epäjohdonmukaiseen täytäntöönpanoon. 

Suorituskyvyn tai turvallisuusominaisuuksien muuttamisen pitäisi kaikissa olosuhteissa johtaa 

tuotteen luokittelemiseen uudeksi lääkinnälliseksi laitteeksi. 

 

Tarkistus  95 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tuotetta, joka on nimenomaisesti 

tarkoitettu korvaamaan laitteen osa tai 

komponentti ja joka muuttaa merkittävällä 

tavalla laitteen suorituskykyä tai 

turvallisuusominaisuuksia, on pidettävä 

laitteena. 

2. Tuotetta, joka on nimenomaisesti 

tarkoitettu korvaamaan laitteen osa tai 

komponentti ja joka muuttaa laitteen 

suorituskykyä tai 

turvallisuusominaisuuksia, on pidettävä 

laitteena ja sen on vastattava tässä 

asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. 

Perustelu 

Termi ’merkittävällä tavalla’ voi johtaa tosiasioiden erilaiseen tulkintaan ja 

epämääräisyytensä vuoksi vaatimusten epäjohdonmukaiseen täytäntöönpanoon. 

Suorituskyvyn tai turvallisuusominaisuuksien muuttamisen pitäisi kaikissa olosuhteissa johtaa 

tuotteen luokittelemiseen uudeksi lääkinnälliseksi laitteeksi. 

 

Tarkistus  96 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 2 kohta – e alakohta – i alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

i) hoitamaan UDI-tunnisteiden 

antamisjärjestelmää 

nimeämisvaltuutuksessa määritetyn 

ajanjakson, jonka on oltava vähintään 

kolme vuotta nimeämisestä; 

i) hoitamaan UDI-tunnisteiden 

antamisjärjestelmää 

nimeämisvaltuutuksessa määritetyn 

ajanjakson, jonka on oltava vähintään viisi 

vuotta nimeämisestä; 

Perustelu 

UDI-järjestelmä on erittäin tärkeä osa uutta säädösjärjestelmää, ja UDI-tunnisteiden 

tarjoajille tulisi varmistaa pysyvämpi asema tehtävässään. 

 

Tarkistus  97 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 8 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) oikeutettu intressi suojata kaupallisesti 

arkaluonteisia tietoja; 

b) oikeutettu intressi suojata kaupallisesti 

arkaluonteisia tietoja siinä määrin, kun 

tämä ei heikennä kansanterveyden 

suojelua; 

Tarkistus  98 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 8 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a) yhteensopivuus markkinoilla jo 

olevien lääkinnällisten laitteiden 

tunnistamisjärjestelmien kanssa. 

Perustelu 

Moitteettoman toimivuuden kannalta on tärkeää, että jäljittämisjärjestelmät ovat teknisesti 

yhteensopivia. 

Tarkistus  99 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 8 kohta – e b alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 e b) yhteensopivuus lääkinnällisiä laitteita 

käsittelevien toimijoiden käyttämien 

muiden jäljittämisjärjestelmien kanssa. 

 

Tarkistus  100 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio perustaa yhteistyössä 

jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 

järjestelmän sellaisten tietojen kokoamista 

ja käsittelyä varten, jotka ovat tarpeellisia 

ja oikeasuhtaisia laitteen kuvaamisen ja 

tunnistamisen sekä valmistajan ja 

soveltuvissa tapauksissa valtuutetun 

edustajan ja maahantuojan tunnistamisen 

kannalta, ja hallinnoi tätä järjestelmää. 

Talouden toimijoiden toimittamia tietoja 

koskevat yksityiskohdat vahvistetaan 

liitteessä V olevassa A osassa. 

1. Komissio perustaa yhteistyössä 

jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 

järjestelmän sellaisten tietojen kokoamista 

ja käsittelyä varten, jotka ovat tarpeellisia 

ja oikeasuhtaisia laitteen kuvaamisen ja 

tunnistamisen sekä valmistajan ja 

soveltuvissa tapauksissa valtuutetun 

edustajan ja maahantuojan tunnistamisen 

kannalta, ja hallinnoi tätä järjestelmää. 

Avoimuuden ja turvallisen ja tehokkaan 

käytön varmistamiseksi komission on 

saatettava kliinistä validiteettia ja 

soveltuvissa tapauksissa laitteen 

hyödyllisyyttä koskeva tämän hetken 

tutkimusnäyttö käyttäjien saataville. 

Talouden toimijoiden toimittamia tietoja 

koskevat yksityiskohdat vahvistetaan 

liitteessä V olevassa A osassa. 

Perustelu 

Komission perustaman sähköisen järjestelmän ensisijaisena tehtävänä on varmistaa, että in 

vitro -laitteiden kliinistä validiteettia ja turvallista toimintaa koskevat tiedot ovat avoimesti ja 

julkisesti saatavilla. 

 

Tarkistus  101 

Ehdotus asetukseksi 

III luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 
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III luku VII luku 

Laitteiden tunnistaminen ja jäljitettävyys, 

laitteiden ja talouden toimijoiden 

rekisteröinti, tiivistelmä turvallisuudesta ja 

suorituskyvystä, eurooppalainen 

lääkinnällisten laitteiden tietokanta 

Laitteiden tunnistaminen ja jäljitettävyys, 

laitteiden ja talouden toimijoiden 

rekisteröinti, tiivistelmä turvallisuudesta ja 

suorituskyvystä, eurooppalainen 

lääkinnällisten laitteiden tietokanta 

Tarkistus  102 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tiivistelmä turvallisuudesta ja 

suorituskyvystä 

Turvallisuutta ja kliinistä suorituskykyä 

koskeva raportti 

1. Luokkiin C ja D luokiteltujen laitteiden 

– lukuun ottamatta suorituskyvyn 

arviointiin tarkoitettuja laitteita – 

valmistajan on laadittava tiivistelmä 

turvallisuudesta ja suorituskyvystä. Se on 

esitettävä siten, että aiottu käyttäjä 

ymmärtää sen selkeästi. Tiivistelmän 
luonnos on toimitettava osana asiakirja-

aineistoa validoitavaksi ilmoitetulle 

laitokselle, joka osallistuu 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

40 artiklan mukaisesti. 

1. Luokkiin C ja D luokiteltujen laitteiden 

– lukuun ottamatta suorituskyvyn 

arviointiin tarkoitettuja laitteita – 

valmistajan on laadittava laitteen 

turvallisuutta ja kliinistä suorituskykyä 

koskeva raportti, joka perustuu kaikkeen 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen aikana kerättyyn tietoon. 

Valmistajan on myös laadittava raportin 
tiivistelmä, joka on kirjoitettava niin, että 

se on helposti maallikon ymmärrettävissä 

sen maan virallisella kielellä tai kielillä, 

jossa laite asetetaan saataville 

markkinoilla. Raportin luonnos on 

toimitettava osana asiakirja-aineistoa 

validoitavaksi ilmoitetulle laitokselle ja 

tapauksen mukaan erityiselle ilmoitetulle 

laitokselle, joka osallistuu 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 40 ja 

43 a artiklan mukaisesti. 

 1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 

tiivistelmä on julkistettava Eudamedin 

kautta 25 artiklan 2 kohdan b alakohdan 

ja liitteessä V olevan A osan 15 kohdan 

mukaisesti.  

 

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 

säätää turvallisuutta ja suorituskykyä 

koskevan tiivistelmän muodosta ja siihen 

sisällytettävien tietoelementtien 

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 

säätää sekä 1 kohdassa tarkoitetun 

raportin että turvallisuutta ja kliinistä 

suorituskykyä koskevan tiivistelmän 
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esitystavasta. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

84 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-

antavaa menettelyä noudattaen. 

muodosta ja siihen sisällytettävien 

tietoelementtien esitystavasta. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

84 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-

antavaa menettelyä noudattaen. 

 

Tarkistus  103 

Ehdotus asetukseksi 

25 artikla – 2 kohta – f a–f b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) asetuksen 28 a artiklassa tarkoitettu 

sähköinen järjestelmä tytäryhtiöiden ja 

alihankkijoiden rekisteröintiä varten. 

 f b) 41 b artiklassa tarkoitettujen 

erityisten ilmoitettujen laitosten 

sähköinen järjestelmä. 

Tarkistus  104 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 

kansallisen viranomaisen on turvattava 

saamiensa tietojen luottamuksellisuus. Sen 

on kuitenkin vaihdettava ilmoitettua 

laitosta koskevia tietoja muiden 

jäsenvaltioiden ja komission kanssa. 

5. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 

kansallisen viranomaisen on turvattava 

saamiensa tietojen luottamukselliset 

näkökohdat. Sen on kuitenkin vaihdettava 

ilmoitettua laitosta koskevia tietoja muiden 

jäsenvaltioiden ja komission kanssa. 

Tarkistus  105 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Ilmoitetuista laitoksista vastaavalla 

kansallisella viranomaisella on oltava 

käytettävissään riittävästi pätevää 

henkilöstöä, jotta se pystyy hoitamaan sille 

6. Ilmoitetuista laitoksista vastaavalla 

kansallisella viranomaisella on oltava 

riittävästi pysyvää ja pätevää omaa 

henkilöstöä, jotta se pystyy hoitamaan sille 

kuuluvat tehtävät asianmukaisesti. Tämän 



 

RR\1006098FI.doc 67/259 PE506.196v02-00 

 FI 

kuuluvat tehtävät asianmukaisesti.  vaatimuksen noudattamista arvioidaan 

8 kohdassa tarkoitetun vertaisarvioinnin 

avulla. 

 Erityisesti tuotteisiin liittyviä arviointeja 

suorittavan ilmoitettujen laitosten 

henkilöstön työn auditoinnista vastaavan 

kansallisen viranomaisen henkilöstöllä on 

todistetusti oltava pätevyys, joka vastaa 

ilmoitettujen laitosten henkilöstön 

pätevyyttä liitteessä VI olevan 3.2.5. 

kohdan mukaisesti. 

 Erityisesti valmistajan 

laadunhallintajärjestelmän auditointeja 

suorittavan ilmoitettujen laitosten 

henkilöstön työn auditoinnista vastaavan 

kansallisen viranomaisen henkilöstöllä on 

todistetusti oltava pätevyys, joka vastaa 

ilmoitettujen laitosten henkilöstön 

pätevyyttä liitteessä VI olevan 3.2.6. 

kohdan mukaisesti. 

Jos kansallinen viranomainen on vastuussa 

ilmoitettujen laitosten nimeämisestä 

muiden tuotteiden kuin in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden alalla, in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden osalta 

toimivaltaista viranomaista on kuultava 

kaikista tällaisiin laitteisiin nimenomaisesti 

liittyvistä näkökohdista, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 31 artiklan 

3 kohdan soveltamista. 

Jos kansallinen viranomainen on vastuussa 

ilmoitettujen laitosten nimeämisestä 

muiden tuotteiden kuin in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden alalla, in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden osalta 

toimivaltaista viranomaista on kuultava 

kaikista tällaisiin laitteisiin nimenomaisesti 

liittyvistä näkökohdista. 

Tarkistus  106 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 

komissiolle ja muille jäsenvaltioille 

menettelyistään, jotka koskevat 

vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 

arviointia, nimeämistä ja ilmoittamista sekä 

ilmoitettujen laitosten valvontaa, sekä 

7. Lopullinen vastuu ilmoitetuista 

laitoksista ja niistä vastuussa olevasta 

kansallisesta viranomaisesta on sillä 

jäsenvaltiolla, jossa ne sijaitsevat. 

Jäsenvaltion vastuulla on tarkastaa, että 

ilmoitetuista laitoksista vastaava nimetty 
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mahdollisista muutoksista näihin tietoihin. kansallinen viranomainen suorittaa 

työnsä eli arvioi, nimeää ja ilmoittaa 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitokset ja valvoo ilmoitettuja 

laitoksia asianmukaisesti ja että 

ilmoitetuista laitoksista vastaava nimetty 

kansallinen viranomainen on puolueeton 

ja objektiivinen. Jäsenvaltioiden on 

annettava komissiolle ja muille 

jäsenvaltioille kaikki niiden pyytämä tieto 

menettelyistään, jotka koskevat 

vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 

arviointia, nimeämistä ja ilmoittamista sekä 

ilmoitettujen laitosten valvontaa, sekä 

mahdollisista muutoksista näihin tietoihin. 

Kyseiset tiedot on asetettava julkisesti 

saataville 80 artiklan säännöksiä 

noudattaen.  

Tarkistus  107 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Ilmoitetuista laitoksista vastaavalle 

kansalliselle viranomaiselle on suoritettava 

vertaisarviointi kahden vuoden välein. 

Vertaisarviointiin on sisällyttävä käynti 

arvioitavan viranomaisen vastuulle 

kuuluvaan vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitokseen tai ilmoitettuun 

laitokseen. Lääkinnällisten laitteiden osalta 

toimivaltaisen viranomaisen on 

osallistuttava vertaisarviointiin 6 kohdan 

toisessa alakohdassa tarkoitetussa 

tapauksessa.  

8. Ilmoitetuista laitoksista vastaavalle 

kansalliselle viranomaiselle on suoritettava 

vertaisarviointi kahden vuoden välein. 

Vertaisarviointiin on sisällyttävä käynti 

arvioitavan viranomaisen vastuulle 

kuuluvaan vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitokseen tai ilmoitettuun 

laitokseen. Lääkinnällisten laitteiden osalta 

toimivaltaisen viranomaisen on 

osallistuttava vertaisarviointiin 6 kohdan 

toisessa alakohdassa tarkoitetussa 

tapauksessa.  

Jäsenvaltioiden on laadittava vuotuinen 

vertaisarviointisuunnitelma, jolla 

varmistetaan asianmukainen tehtäväkierto 

arviointia suorittavien ja arvioinnin 

kohteena olevien viranomaisten välillä, ja 

toimitettava se komissiolle. Komissio voi 

osallistua arviointiin. Vertaisarvioinnin 

tulokset on ilmoitettava kaikille 

jäsenvaltioille ja komissiolle, ja tiivistelmä 

Jäsenvaltioiden on laadittava vuotuinen 

vertaisarviointisuunnitelma, jolla 

varmistetaan asianmukainen tehtäväkierto 

arviointia suorittavien ja arvioinnin 

kohteena olevien viranomaisten välillä, ja 

toimitettava se komissiolle. Komission on 

osallistuttava arviointiin. Vertaisarvioinnin 

tulokset on ilmoitettava kaikille 

jäsenvaltioille ja tiivistelmä tuloksista on 
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tuloksista on saatettava julkisesti saataville. saatettava julkisesti saataville. 

Tarkistus  108 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Ilmoitettujen laitosten on täytettävä 

organisaatiota koskevat ja yleiset 

vaatimukset sekä laadunhallintaa, 

resursseja ja prosessia koskevat 

vaatimukset, jotka ovat tarpeen niiden 

tehtävien suorittamiseksi, joihin ne on 

nimetty tämän asetuksen mukaisesti. 

Ilmoitettuihin laitoksiin sovellettavat 

vähimmäisvaatimukset asetetaan 

liitteessä VI. 

1. Ilmoitettujen laitosten on täytettävä 

organisaatiota koskevat ja yleiset 

vaatimukset sekä laadunhallintaa, 

resursseja ja prosessia koskevat 

vaatimukset, jotka ovat tarpeen niiden 

tehtävien suorittamiseksi, joihin ne on 

nimetty tämän asetuksen mukaisesti. Tässä 

suhteessa on varmistettava, että 

käytettävissä on oma hallinnollinen, 

tekninen ja tieteellinen henkilöstö, jolla 

on lääketieteellistä, teknistä ja tarvittaessa 

farmakologista tietoa. On käytettävä 

pysyvää sisäistä henkilöstöä, mutta 

ilmoitetut laitokset voivat palkata 

ulkopuolisia asiantuntijoita 

erityistapauksissa ja tilapäisesti tarpeen 

mukaan. Ilmoitettuihin laitoksiin 

sovellettavat vähimmäisvaatimukset 

asetetaan liitteessä VI. Erityisesti 

liitteessä VI olevaa 1.2. kohtaa 

noudattaen ilmoitetun laitoksen 

organisaation ja toiminnan on oltava 

sellaista, että pystytään turvaamaan sen 

toiminnan riippumattomuus, 

objektiivisuus ja puolueettomuus ja 

välttämään eturistiriitoja. 

 Ilmoitettu laitos julkaisee luettelon siitä 

laitoksen henkilöstöstä, joka on vastuussa 

lääkinnällisten laitteiden 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja 

sertifioinnista. Luettelossa on oltava 

vähintään yksittäisten työntekijöiden 

pätevyydet, ansioluettelot ja selvitys 

eduista. Luettelo lähetetään ilmoitetuista 

laitoksista vastaavalle kansalliselle 

viranomaiselle, joka tarkastaa, että 

henkilöstö täyttää tämän asetuksen 

mukaiset vaatimukset. Luettelo lähetetään 
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myös komissiolle. 

Tarkistus  109 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1. Ilmoitetulla laitoksella on oltava oma 

pysyvä ja pätevä henkilöstö sekä 

asiantuntemus laitteiden suorituskyvyn 

arviointiin asiaan liittyvillä teknisillä 

aloilla sekä lääketieteessä. Niiden pitää 

voida arvioida alihankkijoiden laatua itse. 

 Sopimuksia voidaan myöntää ulkoisille 

asiantuntijoille in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden tai 

menetelmien arvioimiseksi erityisesti, jos 

kliininen asiantuntemus on rajoitettua. 

1. Jos ilmoitettu laitos teettää tiettyjä 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

liittyviä tehtäviä alihankintana tai käyttää 

tytäryhtiötä tietyissä 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

liittyvissä tehtävissä, sen on varmistettava, 

että alihankkija tai tytäryhtiö täyttää 

liitteessä VI esitetyt asiaankuuluvat 

vaatimukset, ja tiedotettava asiasta 

ilmoitetuista laitoksista vastaavalle 

kansalliselle viranomaiselle. 

1. Jos ilmoitettu laitos teettää tiettyjä 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

liittyviä tehtäviä alihankintana tai käyttää 

tytäryhtiötä tietyissä 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

liittyvissä tehtävissä, sen on varmistettava, 

että alihankkija tai tytäryhtiö täyttää 

liitteessä VI esitetyt asiaankuuluvat 

vaatimukset, ja tiedotettava asiasta 

ilmoitetuista laitoksista vastaavalle 

kansalliselle viranomaiselle. 

2. Ilmoitettujen laitosten on kannettava 

täysi vastuu alihankkijoiden tai 

tytäryhtiöiden niiden puolesta suorittamista 

tehtävistä. 

2. Ilmoitettujen laitosten on kannettava 

täysi vastuu alihankkijoiden tai 

tytäryhtiöiden niiden puolesta suorittamista 

tehtävistä. 

 2 a. Ilmoitettujen laitosten on julkistettava 

luettelo alihankkijoista tai tytäryhtiöistä, 

erityistehtävistä, joista ne vastaavat, sekä 

ilmoitukset henkilöstönsä eduista. 

3. Vaatimustenmukaisuuden 

arviointitehtäviä saa teettää alihankintana 

tai tytäryhtiöllä ainoastaan 

vaatimustenmukaisuuden arviointia 

hakeneen oikeushenkilön tai luonnollisen 

henkilön suostumuksella. 

3. Vaatimustenmukaisuuden 

arviointitehtäviä saa teettää alihankintana 

tai tytäryhtiöllä ainoastaan 

vaatimustenmukaisuuden arviointia 

hakeneen oikeushenkilön tai luonnollisen 

henkilön nimenomaisella suostumuksella. 
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4. Ilmoitettujen laitosten on pidettävä 

ilmoitetuista laitoksista vastaavan 

kansallisen viranomaisen saatavilla 
asiakirjat, jotka koskevat alihankkijan tai 

tytäryhtiön pätevyyden tarkistamista sekä 

työtä, jonka se on suorittanut tämän 

asetuksen mukaisesti. 

4. Ilmoitettujen laitosten on esitettävä 

vähintään kerran vuodessa ilmoitetuista 

laitoksista vastaavalle kansalliselle 

viranomaiselle asiakirjat, jotka koskevat 

alihankkijan tai tytäryhtiön pätevyyden 

tarkistamista sekä työtä, jonka se on 

suorittanut tämän asetuksen mukaisesti. 

 4 a. Tämän asetuksen 33 artiklan 

3 kohdassa tarkoitettu ilmoitettujen 

laitosten vuotuisessa arvioinnissa 

tarkistetaan, noudattavatko ilmoitettujen 

laitosten alihankkijat tai tytäryhtiöt 

liitteessä VI esitettyjä vaatimuksia. 

Tarkistus  110 

Ehdotus asetukseksi 

28 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 28 a artikla 

 Sähköinen järjestelmä tytäryhtiöiden ja 

alihankkijoiden rekisteröintiä varten 

 
1. Komissio perustaa yhdessä 

jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 

järjestelmän alihankkijoita ja tytäryhtiöitä 

sekä niiden vastuulla olevia erityistehtäviä 

koskevien tietojen keräämistä ja käsittelyä 

varten ja hallinnoi sitä. 

 
2. Ennen kuin alihankinta voi todella 

tapahtua, ilmoitetun laitoksen, joka aikoo 

teettää alihankintana tiettyjä 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

liittyviä tehtäviä tai jolla on saatavillaan 

tytäryhtiö vaatimustenmukaisuuden 

arviointiin liittyviä tiettyjä tehtäviä varten, 

on rekisteröitävä niiden nimet sekä 

erityistehtävät. 

 3. Jos 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin 

tulee muutos, asianomaisen talouden 

toimijan on saatettava sähköisessä 

järjestelmässä olevat tiedot ajan tasalle 

viikon kuluessa muutoksesta. 
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4. Sähköisessä järjestelmässä olevat tiedot 

on saatettava yleisön saataville. 

 

Tarkistus  111 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitoksen on toimitettava 

ilmoittamista koskeva hakemus 

ilmoitetuista laitoksista vastaavalle 

kansalliselle viranomaiselle siinä 

jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut.  

1. Vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitoksen on toimitettava 

ilmoittamista koskeva hakemus 

ilmoitetuista laitoksista vastaavalle 

kansalliselle viranomaiselle siinä 

jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut.  

 Jos vaatimustenmukaisuutta arvioiva elin 

haluaa saada ilmoituksen 41 a artiklan 1 

kohdassa tarkoitetuista laitteista, sen on 

ilmoitettava asiasta ja esitettävä 

ilmoittamista koskeva hakemus Euroopan 

lääkevirastolle 41 a artiklan mukaisesti.  

 

Tarkistus  112 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio nimeää 14 päivän kuluessa 

2 kohdassa tarkoitetusta 

arviointikertomuksen toimittamisesta 

yhteisen arviointiryhmän, johon kuuluu 

vähintään kaksi asiantuntijaa, jotka 

valitaan sellaisten asiantuntijoiden 

luettelosta, jotka täyttävät 

vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 

arvioinnissa edellytettävät 

kelpoisuusvaatimukset. Komissio laatii 

tämän luettelon yhteistyössä lääkinnällisten 

laitteiden koordinointiryhmän kanssa. 

Vähintään yhden näistä asiantuntijoista on 

oltava komission edustaja, joka johtaa 

3. Komissio nimeää 14 päivän kuluessa 

2 kohdassa tarkoitetusta 

arviointikertomuksen toimittamisesta 

yhteisen arviointiryhmän, johon kuuluu 

vähintään kolme asiantuntijaa, jotka 

valitaan sellaisten asiantuntijoiden 

luettelosta, jotka täyttävät 

vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 

arvioinnissa edellytettävät 

kelpoisuusvaatimukset ja joilla ei ole 

eturistiriitoja hakijana olevan 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitoksen kanssa. Komissio laatii 

tämän luettelon yhteistyössä lääkinnällisten 
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yhteistä arviointiryhmää. laitteiden koordinointiryhmän kanssa. 

Vähintään yhden näistä asiantuntijoista on 

oltava komission edustaja, vähintään 

yhden muun asiantuntijan on oltava 

lähtöisin jostakin toisesta jäsenvaltiosta 

kuin siitä, johon 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 

vastaava laitos on sijoittautunut; 

komission edustaja johtaa yhteistä 

arviointiryhmää. Jos 

vaatimustenmukaisuutta arvioiva elin on 

pyytänyt saada ilmoituksen 41 a artiklan 1 

kohdassa tarkoitetuista laitteista, myös 

Euroopan lääkeviraston on oltava osa 

yhteistä arviointiryhmää. 

Tarkistus  113 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 

kansallisen viranomaisen ja yhteisen 

arviointiryhmän on 90 päivän kuluessa 

yhteisen arviointiryhmän nimeämisestä 

tarkasteltava 29 artiklan mukaisen 

hakemuksen mukana toimitettua asiakirja-

aineistoa ja käytävä paikan päällä 

arvioimassa hakemuksen esittänyt 

vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos ja 

asianmukaisissa tapauksissa sen unionissa 

tai unionin ulkopuolella sijaitsevat 

tytäryhtiöt tai alihankkijat, joiden on 

tarkoitus osallistua 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointiprosessiin. Tällaisessa paikan 

päällä tehtävässä arvioinnissa ei käsitellä 

vaatimuksia, joiden osalta hakemuksen 

esittänyt vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitos on saanut 29 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetun kansallisen 

akkreditointielimen antaman todistuksen, 

ellei 30 artiklan 3 kohdassa mainittu 

komission edustaja vaadi kyseistä paikan 

päällä tehtävää arviointia. 

4. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 

kansallisen viranomaisen ja yhteisen 

arviointiryhmän on 90 päivän kuluessa 

yhteisen arviointiryhmän nimeämisestä 

tarkasteltava 29 artiklan mukaisen 

hakemuksen mukana toimitettua asiakirja-

aineistoa ja käytävä paikan päällä 

arvioimassa hakemuksen esittänyt 

vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos ja 

asianmukaisissa tapauksissa sen unionissa 

tai unionin ulkopuolella sijaitsevat 

tytäryhtiöt tai alihankkijat, joiden on 

tarkoitus osallistua 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointiprosessiin. Tällaisessa paikan 

päällä tehtävässä arvioinnissa ei käsitellä 

vaatimuksia, joiden osalta hakemuksen 

esittänyt vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitos on saanut 29 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetun kansallisen 

akkreditointielimen antaman todistuksen, 

ellei 30 artiklan 3 kohdassa mainittu 

komission edustaja vaadi kyseistä paikan 

päällä tehtävää arviointia. 
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Jos havaitaan, ettei laitos täytä liitteessä VI 

asetettuja vaatimuksia, havainnot on 

käsiteltävä arviointiprosessin aikana ja 

niistä on keskusteltava ilmoitetuista 

laitoksista vastaavan kansallisen 

viranomaisen ja yhteisen arviointiryhmän 

kesken, jotta voidaan päästä 

yhteisymmärrykseen hakemuksen 

arvioinnista. Eriävät näkemykset on 

esitettävä vastaavan kansallisen 

viranomaisen arviointikertomuksessa. 

Jos havaitaan, ettei hakijan 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 

vastaava laitos täytä liitteessä VI asetettuja 

vaatimuksia, havainnot on käsiteltävä 

arviointiprosessin aikana ja niistä on 

keskusteltava ilmoitetuista laitoksista 

vastaavan kansallisen viranomaisen ja 

yhteisen arviointiryhmän kesken. 

Kansallisen viranomaisen on esitettävä 

arviointikertomuksessa toimet, jotka 

ilmoitetun laitoksen on toteutettava 

varmistaakseen, että hakijan 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 

vastaava elin täyttää liitteessä VI asetetut 

vaatimukset. Mikäli näkemykset eriävät, 

voidaan vastaavan kansallisen 

viranomaisen arviointikertomukseen 

liittää arviointiryhmän erillinen lausunto, 

jossa esitellään ilmoitusta koskevat 

epäilyt. 

Tarkistus  114 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 

kansallisen viranomaisen on toimitettava 

arviointikertomuksensa ja 

ilmoitusluonnoksensa komissiolle, joka 

toimittaa asiakirjat viipymättä edelleen 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmälle ja yhteisen 

arviointiryhmän jäsenille. Viranomaisen on 

komission pyynnöstä toimitettava nämä 

asiakirjat enintään kolmella unionin 

virallisella kielellä. 

5. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 

kansallisen viranomaisen on toimitettava 

arviointikertomuksensa ja 

ilmoitusluonnoksensa komissiolle, joka 

toimittaa asiakirjat viipymättä edelleen 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmälle ja yhteisen 

arviointiryhmän jäsenille. Jos 

arviointiryhmä on laatinut erillisen 

lausunnon, myös se toimitetaan 

komissiolle, joka toimittaa sen edelleen 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmälle. Viranomaisen on 

komission pyynnöstä toimitettava nämä 

asiakirjat enintään kolmella unionin 

virallisella kielellä. 
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Tarkistus  115 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Yhteisen arviointiryhmän on annettava 

lausuntonsa arviointikertomuksesta ja 

ilmoitusluonnoksesta 21 päivän kuluessa 

näiden asiakirjojen vastaanottamisesta, ja 

komission on toimitettava lausunto 

viipymättä lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmälle. Lääkinnällisten 

laitteiden koordinointiryhmän on 

21 päivän kuluessa yhteisen 

arviointiryhmän lausunnon 

vastaanottamisesta annettava 

ilmoitusluonnosta koskeva suositus, joka 

asianomaisen kansallisen viranomaisen on 

otettava asianmukaisesti huomioon 

tehdessään päätöstä ilmoitetun laitoksen 

nimeämisestä. 

6. Yhteisen arviointiryhmän on annettava 

lopullinen lausuntonsa 

arviointikertomuksesta, 

ilmoitusluonnoksesta sekä tarvittaessa 

arviointiryhmän erillisestä lausunnosta 
21 päivän kuluessa näiden asiakirjojen 

vastaanottamisesta, ja komission on 

toimitettava lausunto viipymättä 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmälle. Lääkinnällisten 

laitteiden koordinointiryhmän on 21 

päivän kuluessa yhteisen arviointiryhmän 

lausunnon vastaanottamisesta annettava 

ilmoitusluonnosta koskeva suositus. 

Asianomaisen kansallisen viranomaisen on 

otettava lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän suositus huomioon 

tehdessään päätöstä ilmoitetun laitoksen 

nimeämisestä. Jos päätös poikkeaa 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän suosituksesta, 

toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 

on esitettävä lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmälle kaikki tarvittavat 

perustelut kirjallisesti. 

 

Tarkistus  116 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa ainoastaan 

sellaisia vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitoksia, jotka täyttävät 

liitteessä VI asetetut vaatimukset.  

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

ainoastaan sellaiset 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitokset, jotka täyttävät liitteessä 

VI asetetut vaatimukset ja joiden osalta on 

tehty hakemuksen arviointi 30 artiklan 

mukaisesti. 
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Tarkistus  117 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Mikäli ilmoitetuista laitoksista vastaava 

kansallinen viranomainen on vastuussa 

ilmoitettujen laitosten nimeämisestä 

muiden tuotteiden kuin in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden alalla, in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden osalta 

toimivaltaisen viranomaisen on ennen 

ilmoittamista annettava myönteinen 

lausunto ilmoituksesta ja sen 

soveltamisalasta. 

Poistetaan.  

 

Tarkistus  118 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Ilmoituksessa on esitettävä selkeästi 

nimeämisvaltuutuksen soveltamisala 

ilmoittamalla ne vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimet, vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyt ja laitetyypit, joiden 

arviointiin ilmoitetulla laitoksella on 

valtuudet. 

4. Ilmoituksessa on esitettävä selkeästi 

nimeämisvaltuutuksen soveltamisala 

ilmoittamalla ne vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimet, vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyt, riskiluokat ja 

laitetyypit, joiden arviointiin ilmoitetulla 

laitoksella on valtuudet. 

Tarkistus  119 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Mikäli jäsenvaltio tai komissio esittää 

vastalauseita 7 kohdan mukaisesti, 

ilmoituksen voimaantuloa on lykättävä. 

8. Mikäli jäsenvaltio tai komissio esittää 

vastalauseita 7 kohdan mukaisesti, 
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Tällöin komission on tuotava asia 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän käsiteltäväksi 

15 päivän kuluessa 7 kohdassa tarkoitetun 

määräajan päättymisestä. Lääkinnällisten 

laitteiden koordinointiryhmän on 

asianomaisia osapuolia kuultuaan 

annettava lausuntonsa 28 päivän kuluessa 

siitä, kun asia on tuotu sen käsiteltäväksi. 

Jos ilmoittava jäsenvaltio ei ole samaa 

mieltä lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän lausunnosta, se voi 

vaatia lausuntoa komissiolta.  

ilmoituksen voimaantuloa on lykättävä 

välittömästi. Tällöin komission on tuotava 

asia lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän käsiteltäväksi 

15 päivän kuluessa 7 kohdassa tarkoitetun 

määräajan päättymisestä. Lääkinnällisten 

laitteiden koordinointiryhmän on 

asianomaisia osapuolia kuultuaan 

annettava lausuntonsa 28 päivän kuluessa 

siitä, kun asia on tuotu sen käsiteltäväksi. 

Jos ilmoittava jäsenvaltio ei ole samaa 

mieltä lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän lausunnosta, se voi 

vaatia lausuntoa komissiolta.  

 

Tarkistus  120 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Mikäli 7 kohdan mukaisia vastalauseita 

ei esitetä tai jos lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmä tai komissio, joita on 

kuultu 8 kohdan mukaisesti, katsoo, että 

ilmoitus voidaan hyväksyä kokonaan tai 

osittain, komissio julkaisee ilmoituksen. 

9. Mikäli 7 kohdan mukaisia vastalauseita 

ei esitetä tai jos lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmä tai komissio, joita on 

kuultu 8 kohdan mukaisesti, katsoo, että 

ilmoitus voidaan hyväksyä kokonaan, 

komissio julkaisee ilmoituksen. 

 
Komissio julkaisee myös tietoja ilmoitetun 

laitoksen ilmoittamisesta 25 artiklan 

toisessa alakohdassa tarkoitettuun 

sähköiseen järjestelmään. Tähän 

julkaisuun liitetään tässä artiklassa 

mainitut ilmoitetuista laitoksista 

vastaavan kansallisen viranomaisen 

lopullinen arviointikertomus, yhteisen 

arviointiryhmän lausunto ja 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän suositus. 

 
Yksityiskohtaiset tiedot ilmoittamisesta, 

kuten laitteiden luokka ja typologia, sekä 

liitteet julkaistaan.  
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Tarkistus  121 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio julkaisee luettelon laitoksista, 

jotka on ilmoitettu tämän asetuksen nojalla, 

mukaan luettuina laitoksille annetut 

tunnistenumerot ja toimet, joita varten ne 

on ilmoitettu. Komissio huolehtii luettelon 

pitämisestä ajan tasalla. 

2. Komissio huolehtii siitä, että yleisö voi 

helposti tutustua luetteloon laitoksista, 

jotka on ilmoitettu tämän asetuksen nojalla, 

mukaan luettuina laitoksille annetut 

tunnistenumerot ja toimet, joita varten ne 

on ilmoitettu sekä kaikki 31 artiklan 

5 kohdassa määritellyt 

ilmoittamismenettelyä koskevat asiakirjat. 

Komissio huolehtii luettelon pitämisestä 

ajan tasalla. 

 

Tarkistus  122 

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 

kansallisen viranomaisen on jatkuvasti 

valvottava ilmoitettuja laitoksia 

varmistaakseen, että ne noudattavat 

jatkuvasti liitteessä VI asetettuja 

vaatimuksia. Ilmoitettujen laitosten on 

pyynnöstä toimitettava kaikki 

asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat, joiden 

perusteella viranomainen voi tarkistaa, että 

kyseiset vaatimukset täyttyvät. 

1. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 

kansallisen viranomaisen ja tarvittaessa 

Euroopan lääkeviraston on jatkuvasti 

valvottava ilmoitettuja laitoksia 

varmistaakseen, että ne noudattavat 

jatkuvasti liitteessä VI asetettuja 

vaatimuksia. Ilmoitettujen laitosten on 

pyynnöstä toimitettava kaikki 

asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat, joiden 

perusteella viranomainen voi tarkistaa, että 

kyseiset vaatimukset täyttyvät. 

Ilmoitettujen laitosten on viipymättä 

tiedotettava ilmoitetuista laitoksista 

vastaavalle kansalliselle viranomaiselle 

kaikista muutoksista, etenkin niiden 

henkilöstöä, toimitiloja, tytäryhtiöitä tai 

alihankkijoita koskevista muutoksista, 

jotka voivat vaikuttaa liitteessä VI 

asetettujen vaatimusten täyttymiseen ja 

niiden kykyyn toteuttaa 

vaatimustenmukaisuuden 

Ilmoitettujen laitosten on viipymättä ja 

viimeistään 15 päivän kuluessa 

tiedotettava ilmoitetuista laitoksista 

vastaavalle kansalliselle viranomaiselle 

kaikista muutoksista, etenkin niiden 

henkilöstöä, toimitiloja, tytäryhtiöitä tai 

alihankkijoita koskevista muutoksista, 

jotka voivat vaikuttaa liitteessä VI 

asetettujen vaatimusten täyttymiseen ja 

niiden kykyyn toteuttaa 
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arviointimenettelyt niiden 

nimeämisvaltuutuksen piiriin kuuluvien 

laitteiden osalta. 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyt niiden 

nimeämisvaltuutuksen piiriin kuuluvien 

laitteiden osalta. 

2. Ilmoitettujen laitosten on vastattava 

viipymättä niiden oman tai toisen 

jäsenvaltion viranomaisen tai komission 

esittämiin pyyntöihin, jotka koskevat 

niiden suorittamia 

vaatimustenmukaisuuden arviointeja. Sen 

jäsenvaltion ilmoitetuista laitoksista 

vastaavan kansallisen viranomaisen, johon 

ilmoitettu laitos on sijoittautunut, on 

valvottava, että toisen jäsenvaltion 

viranomaisten tai komission esittämiin 

pyyntöihin vastataan, jollei vastaamatta 

jättämiselle ole oikeutettua perustetta; 

tällöin kumpikin osapuoli voi kuulla 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmää. Ilmoitettu laitos tai 

ilmoitetuista laitoksista vastaava 

kansallinen viranomainen voi vaatia, että 

toisen jäsenvaltion viranomaisille tai 

komissiolle toimitettuja tietoja on 

käsiteltävä luottamuksellisina. 

2. Ilmoitettujen laitosten on vastattava 

viipymättä ja viimeistään 15 päivän 

kuluessa niiden oman tai toisen 

jäsenvaltion viranomaisen tai komission 

esittämiin pyyntöihin, jotka koskevat 

niiden suorittamia 

vaatimustenmukaisuuden arviointeja. Sen 

jäsenvaltion ilmoitetuista laitoksista 

vastaavan kansallisen viranomaisen, johon 

ilmoitettu laitos on sijoittautunut, on 

valvottava, että toisen jäsenvaltion 

viranomaisten tai komission esittämiin 

pyyntöihin vastataan. Jos vastaamatta 

jättämiseen on oikeutettu peruste, 

ilmoitettujen laitosten on selitettävä syyt 

kirjallisesti siihen, ja niiden on kuultava 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmää, joka antaa tämän 

jälkeen suosituksen. Ilmoitetuista 

laitoksista vastaavan kansallisen 

viranomaisen on noudatettava 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän suositusta. 

3. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 

kansallisen viranomaisen on vähintään 

kerran vuodessa arvioitava, täyttääkö 

jokainen sen vastuulle kuuluvista 

ilmoitetuista laitoksista edelleen 

liitteessä VI asetetut vaatimukset. 

Arvioinnin yhteydessä on tehtävä käynti 

kuhunkin ilmoitettuun laitokseen. 

3. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 

kansallisen viranomaisen on vähintään 

kerran vuodessa arvioitava, täyttääkö 

jokainen sen vastuulle kuuluvista 

ilmoitetuista laitoksista edelleen 

liitteessä VI asetetut vaatimukset, mukaan 

lukien arviointi siitä, täyttävätkö sen 

alihankkijat ja tytäryhtiöt nämä 

vaatimukset. Arvioinnin yhteydessä on 

tehtävä etukäteen ilmoittamatta tarkastus 

kussakin ilmoitetussa laitoksessa ja 

tarvittaessa sen unionissa tai sen 

ulkopuolella sijaitsevissa tytäryhtiöissä ja 

alihankkijoissa.  

 
Arvioinnin on sisällettävä katsaus 

ilmoitetun laitoksen tekemien 

suunnitteluasiakirjojen arviointien 

näytteistä, millä määritetään ilmoitetun 

laitoksen jatkuva pätevyys ja sen 
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arviointien laatu ja erityisesti ilmoitetun 

laitoksen kyky arvioida kliinistä 

tutkimusnäyttöä. 

4. Sen jäsenvaltion ilmoitetuista laitoksista 

vastaavan kansallisen viranomaisen, johon 

ilmoitettu laitos on sijoittautunut, ja 

30 artiklan 3 ja 4 kohdassa kuvatun 

menettelyn mukaisesti nimetyn yhteisen 

arviointiryhmän on suoritettava kolmen 

vuoden kuluttua ilmoitetun laitoksen 

ilmoittamisesta ja sen jälkeen joka kolmas 

vuosi arviointi sen määrittämiseksi, 

täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 

liitteessä VI asetetut vaatimukset. 

Lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmä voi komission tai 

jäsenvaltion pyynnöstä käynnistää tässä 

kohdassa kuvatun arviointiprosessin 

milloin tahansa, kun on aihetta epäillä, 

täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 

liitteessä VI asetetut vaatimukset. 

4. Sen jäsenvaltion ilmoitetuista laitoksista 

vastaavan kansallisen viranomaisen, johon 

ilmoitettu laitos on sijoittautunut, ja 

30 artiklan 3 ja 4 kohdassa kuvatun 

menettelyn mukaisesti nimetyn yhteisen 

arviointiryhmän on suoritettava kahden 

vuoden kuluttua ilmoitetun laitoksen 

ilmoittamisesta ja sen jälkeen joka toinen 

vuosi arviointi sen määrittämiseksi, 

täyttävätkö ilmoitettu laitos ja sen 

tytäryhtiöt ja alihankkijat edelleen 

liitteessä VI asetetut vaatimukset. 

Lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmä voi komission tai 

jäsenvaltion pyynnöstä käynnistää tässä 

kohdassa kuvatun arviointiprosessin 

milloin tahansa, kun on aihetta epäillä, 

täyttääkö ilmoitettu laitos tai ilmoitetun 

laitoksen tytäryhtiö tai alihankkija 

edelleen liitteessä VI asetetut vaatimukset. 

 41 a artiklassa tarkoitettujen erityisten 

ilmoitettujen laitosten osalta tässä 

kohdassa tarkoitettu arviointi tehdään 

joka vuosi. 

 Arviointien kattavat tulokset on 

julkistettava. 

5. Jäsenvaltioiden on raportoitava 

valvontatoimistaan komissiolle ja muille 

jäsenvaltioille vähintään kerran vuodessa. 

Raportissa on oltava tiivistelmä, joka on 

asetettava julkisesti saataville. 

5. Jäsenvaltioiden on raportoitava 

valvontatoimistaan komissiolle ja muille 

jäsenvaltioille vähintään kerran vuodessa. 

Raportissa on oltava tiivistelmä, joka on 

asetettava julkisesti saataville. 

 5 a. Ilmoitetut laitokset toimittavat joka 

vuosi vuotuisen toimintakertomuksen, 

joka sisältää liitteessä VI olevassa 

5 kohdassa tarkoitetut tiedot, 

toimivaltaiselle viranomaiselle ja 

komissiolle, joka toimittaa ne 

koordinointiryhmälle. 



 

RR\1006098FI.doc 81/259 PE506.196v02-00 

 FI 

Tarkistus  123 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos ilmoitetuista laitoksista vastaava 

kansallinen viranomainen on todennut, 

ettei ilmoitettu laitos enää täytä 

liitteessä VI asetettuja vaatimuksia tai ettei 

se noudata velvollisuuksiaan, viranomaisen 

on tarpeen mukaan peruutettava ilmoitus 

määräajaksi, rajoitettava sitä taikka 

peruutettava se kokonaan tai osittain 

riippuen vaatimusten täyttämättä jättämisen 

tai velvollisuuksien noudattamatta 

jättämisen vakavuudesta. Määräaikainen 

peruutus voi kestää enintään yhden 

vuoden, ja sen voi uusia kerran 

samanpituiseksi ajanjaksoksi. Jos 

ilmoitettu laitos on lopettanut toimintansa, 

ilmoitetuista laitoksista vastaavan 

kansallisen viranomaisen on peruutettava 

ilmoitus kokonaan. 

2. Jos ilmoitetuista laitoksista vastaava 

kansallinen viranomainen on todennut, 

ettei ilmoitettu laitos enää täytä 

liitteessä VI asetettuja vaatimuksia tai ettei 

se noudata velvollisuuksiaan, viranomaisen 

on tarpeen mukaan peruutettava ilmoitus 

määräajaksi, rajoitettava sitä taikka 

peruutettava se kokonaan tai osittain 

riippuen vaatimusten täyttämättä jättämisen 

tai velvollisuuksien noudattamatta 

jättämisen vakavuudesta. Määräaikaista 

peruutusta sovelletaan, kunnes 

koordinointiryhmä tekee päätöksen 

peruutuksen kumoamisesta, minkä 

jälkeen 30 artiklan 3 kohdassa kuvatun 

menettelyn mukaisesti nimetty yhteinen 

arviointiryhmä tekee arvioinnin. Jos 

ilmoitettu laitos on lopettanut toimintansa, 

ilmoitetuista laitoksista vastaavan 

kansallisen viranomaisen on peruutettava 

ilmoitus kokonaan. 

Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 

kansallisen viranomaisen on viipymättä 

tiedotettava komissiolle ja muille 

jäsenvaltioille ilmoituksen peruuttamisesta 

määräajaksi, rajoittamisesta tai 

peruuttamisesta kokonaan. 

Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 

kansallisen viranomaisen on viipymättä ja 

viimeistään 10 päivän kuluttua 

tiedotettava komissiolle, muille 

jäsenvaltioille, valmistajille ja kyseessä 

oleville terveydenhuollon ammattilaisille 

ilmoituksen peruuttamisesta määräajaksi, 

rajoittamisesta tai peruuttamisesta 

kokonaan. 

Tarkistus  124 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jos ilmoitusta rajoitetaan tai se 3. Jos ilmoitusta rajoitetaan tai se 
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peruutetaan määräajaksi tai kokonaan, 

jäsenvaltion on toteutettava asianmukaiset 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

jokin toinen ilmoitettu laitos käsittelee 

kyseisen ilmoitetun laitoksen käsiteltävänä 

olevat asiakirja-aineistot tai ne pidetään 

ilmoitetuista laitoksista ja 

markkinavalvonnasta vastaavien 

kansallisten viranomaisten saatavilla. 

peruutetaan määräajaksi tai kokonaan, 

jäsenvaltion on tiedotettava komissiolle ja 

toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että jokin toinen 

ilmoitettu laitos käsittelee kyseisen 

ilmoitetun laitoksen käsiteltävänä olevat 

asiakirja-aineistot tai ne pidetään 

ilmoitetuista laitoksista ja 

markkinavalvonnasta vastaavien 

kansallisten viranomaisten saatavilla. 

Tarkistus  125 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 

kansallisen viranomaisen on arvioitava, 

onko ilmoituksen muuttamiseen 

johtaneilla syillä vaikutusta kyseisen 

ilmoitetun laitoksen antamiin todistuksiin, 

ja sen on esitettävä komissiolle ja muille 

jäsenvaltioille raportti havainnoistaan 

kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se 

oli ilmoittanut ilmoitukseen tehtävistä 

muutoksista. Mikäli se on tarpeen 

markkinoilla olevien laitteiden 

turvallisuuden varmistamiseksi, kyseisen 

viranomaisen on kehotettava ilmoitettua 

laitosta peruuttamaan määräaikaisesti tai 

kokonaan todistukset, jotka on annettu 

perusteettomasti, viranomaisen 

määrittelemän kohtuullisen ajanjakson 

kuluessa. Jos ilmoitettu laitos ei noudata 

kehotusta määritellyn ajanjakson kuluessa 

tai jos se on lopettanut toimintansa, 

ilmoitetuista laitoksista vastaavan 

kansallisen viranomaisen on itse 

peruutettava määräaikaisesti tai kokonaan 

todistukset, jotka on annettu 

perusteettomasti. 

4. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 

kansallisen viranomaisen on arvioitava, 

onko ilmoituksen peruuttamiseen 

määräajaksi, rajoittamiseen tai 

peruuttamiseen kokonaan johtaneilla 

syillä vaikutusta kyseisen ilmoitetun 

laitoksen antamiin todistuksiin, ja sen on 

esitettävä komissiolle ja muille 

jäsenvaltioille raportti havainnoistaan 

kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se 

oli ilmoittanut ilmoitukseen tehtävistä 

muutoksista. Mikäli se on tarpeen 

markkinoilla olevien laitteiden 

turvallisuuden varmistamiseksi, kyseisen 

viranomaisen on kehotettava ilmoitettua 

laitosta peruuttamaan määräaikaisesti tai 

kokonaan todistukset, jotka on annettu 

perusteettomasti, viranomaisen 

määrittelemän kohtuullisen ajanjakson 

kuluessa ja viimeistään 30 päivää raportin 

julkaisemisen jälkeen. Jos ilmoitettu laitos 

ei noudata kehotusta määritellyn 

ajanjakson kuluessa tai jos se on lopettanut 

toimintansa, ilmoitetuista laitoksista 

vastaavan kansallisen viranomaisen on itse 

peruutettava määräaikaisesti tai kokonaan 

todistukset, jotka on annettu 

perusteettomasti. 
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Jotta voidaan todeta, onko ilmoituksen 

peruuttamiseen määräajaksi, 

rajoittamiseen tai peruuttamiseen 

kokonaan johtaneilla syillä vaikutusta 

myönnettyihin todistuksiin, vastaava 

kansallinen viranomainen pyytää 

kyseessä olevia valmistajia toimittamaan 

todisteet vaatimustenmukaisuudesta 

ilmoituksen yhteydessä, ja valmistajilla on 

30 päivää aikaa vastata siihen. 

Tarkistus  126 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Kun ilmoitettua laitosta koskeva 

ilmoitus on peruutettu määräajaksi tai 

kokonaan tai sitä on rajoitettu, kyseisen 

ilmoitetun laitoksen antamat todistukset – 

muut kuin perusteettomasti annetut – 

pysyvät edelleen voimassa seuraavin 

edellytyksin: 

5. Kun ilmoitettua laitosta koskeva 

ilmoitus on peruutettu määräajaksi tai 

kokonaan tai sitä on rajoitettu, kyseisen 

ilmoitetun laitoksen antamat todistukset – 

muut kuin perusteettomasti annetut – 

pysyvät edelleen voimassa seuraavin 

edellytyksin: 

a) ilmoituksen peruuttaminen määräajaksi: 

edellyttäen että kolmen kuukauden 

kuluessa määräaikaisesta peruuttamisesta 

joko todistuksen piiriin kuuluvan laitteen 

valmistajan sijoittautumisjäsenvaltiossa in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden alalla 

toimivaltainen viranomainen tai toinen in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista 

lääkinnällisistä laitteista vastaava ilmoitettu 

laitos vahvistaa kirjallisesti ottavansa 

hoitaakseen ilmoitetun laitoksen tehtävät 

keskeytyksen aikana; 

a) ilmoituksen peruuttaminen määräajaksi: 

edellyttäen että kolmen kuukauden 

kuluessa määräaikaisesta peruuttamisesta 

toinen in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista 

vastaava ilmoitettu laitos vahvistaa 

kirjallisesti ottavansa hoitaakseen 

ilmoitetun laitoksen tehtävät keskeytyksen 

aikana; 

b) ilmoituksen rajoittaminen tai 

peruuttaminen kokonaan: kolmen 

kuukauden ajan ilmoituksen rajoittamisesta 

tai peruuttamisesta. Todistuksen piiriin 

kuuluvan laitteen valmistajan 

sijoittautumisjäsenvaltiossa in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

b) ilmoituksen rajoittaminen tai 

peruuttaminen kokonaan: kolmen 

kuukauden ajan ilmoituksen rajoittamisesta 

tai peruuttamisesta. Todistuksen piiriin 

kuuluvan laitteen valmistajan 

sijoittautumisjäsenvaltiossa in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitettujen 
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lääkinnällisten laitteiden alalla 

toimivaltainen viranomainen voi jatkaa 

todistusten voimassaoloa kolmen 

kuukauden pituisilla ajanjaksoilla, joiden 

kokonaiskesto ei saa ylittää kahtatoista 

kuukautta, edellyttäen että se ottaa 

hoitaakseen ilmoitetun laitoksen tehtävät 

tänä aikana. 

lääkinnällisten laitteiden alalla 

toimivaltainen viranomainen voi jatkaa 

todistusten voimassaoloa kolmen 

kuukauden pituisilla ajanjaksoilla, joiden 

kokonaiskesto ei saa ylittää kahtatoista 

kuukautta, edellyttäen että se ottaa 

hoitaakseen ilmoitetun laitoksen tehtävät 

tänä aikana. 

Viranomaisen tai ilmoitetun laitoksen, joka 

ottaa hoitaakseen ilmoitusmuutoksen 

kohteena olevan ilmoitetun laitoksen 

tehtävät, on viipymättä ilmoitettava asiasta 

komissiolle, muille jäsenvaltioille ja muille 

ilmoitetuille laitoksille. 

Viranomaisen tai ilmoitetun laitoksen, joka 

ottaa hoitaakseen ilmoitusmuutoksen 

kohteena olevan ilmoitetun laitoksen 

tehtävät, on viipymättä ja viimeistään 10 

päivän kuluessa ilmoitettava asiasta 

komissiolle, muille jäsenvaltioille ja muille 

ilmoitetuille laitoksille. 

 
Komissio julkaisee välittömästi ja 

viimeistään 10 päivän kuluttua tietoja 

muutoksista ilmoitetun laitoksen 

ilmoittamisessa 25 artiklan toisessa 

alakohdassa tarkoitettuun sähköiseen 

järjestelmään. 

 

Tarkistus  127 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio tutkii kaikki tapaukset, joissa 

sen tietoon on tuotu epäilyjä, jotka 

koskevat sitä, täyttääkö ilmoitettu laitos 

edelleen liitteessä VI asetetut vaatimukset 

tai siihen sovellettavat velvoitteet. Se voi 

käynnistää tällaisia tutkimuksia myös 

omasta aloitteestaan. 

1. Komissio tutkii kaikki tapaukset, joissa 

sen tietoon on tuotu epäilyjä, jotka 

koskevat sitä, täyttääkö ilmoitettu laitos 

edelleen liitteessä VI asetetut vaatimukset 

tai siihen sovellettavat velvoitteet. Se voi 

käynnistää tällaisia tutkimuksia myös 

omasta aloitteestaan, mukaan lukien 

kokoonpanoltaan 30 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettuja vaatimuksia vastaavan 

yhteisen arviointiryhmän tekemä 

ilmoitetun laitoksen tarkastus ilman 

ennakkoilmoitusta. 
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Tarkistus  128 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Mikäli komissio toteaa, että ilmoitettu 

laitos ei enää täytä sen ilmoittamiselle 

asetettuja vaatimuksia, se tiedottaa asiasta 

ilmoituksen tehneelle jäsenvaltiolle ja 

pyytää sitä ryhtymään tarvittaviin 

korjaaviin toimenpiteisiin, mukaan 

luettuina tarvittaessa ilmoituksen 

peruuttaminen määräajaksi, rajoittaminen 

tai peruuttaminen kokonaan. 

3. Mikäli komissio kuultuaan 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmää päättää, että 

ilmoitettu laitos ei enää täytä sen 

ilmoittamiselle asetettuja vaatimuksia, se 

tiedottaa asiasta ilmoituksen tehneelle 

jäsenvaltiolle ja pyytää sitä ryhtymään 

tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin, 

mukaan luettuina tarvittaessa ilmoituksen 

peruuttaminen määräajaksi, rajoittaminen 

tai peruuttaminen kokonaan, 34 artiklan 

2 kohdan mukaisesti. 

Perustelu 

Yhteisen arviointiryhmän ja lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmän on tehokkaasti 

valvottava ilmoitettujen laitosten työtä. Ilmoitettuja laitoksia koskevan määräaikaisen 

peruutuksen mitätöintiä koskevan vastuun myöntäminen lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmälle parantaa valvontaa. 

 

Tarkistus  129 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio varmistaa, että ilmoitettujen 

laitosten välillä järjestetään asianmukainen 

koordinointi ja yhteistyö, jotka toteutetaan 

asetuksen [Ref. of future Regulation on 

medical devices] 39 artiklassa tarkoitetussa 

ilmoitettujen laitosten 

koordinointiryhmässä. 

Yhteistyössä lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän kanssa komissio 

varmistaa, että ilmoitettujen laitosten 

välillä järjestetään asianmukainen 

koordinointi ja yhteistyö, jotka toteutetaan 

asetuksen [tulevan lääkinnällisiä laitteita 

koskevan asetuksen numero] 39 artiklassa 

tarkoitetussa ilmoitettujen laitosten 

koordinointiryhmässä. Ryhmä kokoontuu 

säännöllisesti ja vähintään kaksi kertaa 

vuodessa. 
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Perustelu 

Koordinointiryhmän on oltava tehokas keskustelufoorumi, jossa sekä ilmoitetut laitokset 

keskenään että ilmoitetut laitokset ja toimivaltaiset viranomaiset voivat jakaa kokemuksia. 

Tarkistus  130 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komissio tai lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmä voi vaatia minkä 

tahansa ilmoitetun laitoksen 

osallistumista.  

Perustelu 

Koordinointiryhmän on oltava tehokas keskustelufoorumi, ja sen on oltava komission ja 

toimivaltaisten viranomaisten tarkastettavissa. On tehtävä selväksi, että osallistuminen on 

pakollista, jos komissio tai lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmä sitä vaatii. 

 

Tarkistus  131 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 

hyväksyä toimenpiteitä, joilla 

määritellään tämän artiklan mukaisen 

ilmoitetuista laitoksista koostuvan 

koordinointiryhmän toimintaa koskevat 

säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 84 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Perustelu 

Koordinointiryhmän on oltava tehokas keskustelufoorumi, jossa sekä ilmoitetut laitokset 

keskenään että ilmoitetut laitokset ja toimivaltaiset viranomaiset voivat jakaa kokemuksia. 

Koordinointiryhmän toimintaa koskevia sääntöjä on kehitettävä täytäntöönpanosäädöksillä. 
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Tarkistus  132 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Maksut Kansallisten viranomaisten toimista 

perittävät maksut 

1. Jäsenvaltioiden, joihin laitokset ovat 

sijoittautuneet, on perittävä maksuja 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitoksiksi hakevilta laitoksilta ja 

ilmoitetuilta laitoksilta. Näillä maksuilla on 

katettava kokonaan tai osittain niiden 

toimien kustannukset, jotka ilmoitetuista 

laitoksista vastaavat kansalliset 

viranomaiset suorittavat tämän asetuksen 

mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden, joihin laitokset ovat 

sijoittautuneet, on perittävä maksuja 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitoksiksi hakevilta laitoksilta ja 

ilmoitetuilta laitoksilta. Näillä maksuilla on 

katettava kokonaan tai osittain niiden 

toimien kustannukset, jotka ilmoitetuista 

laitoksista vastaavat kansalliset 

viranomaiset suorittavat tämän asetuksen 

mukaisesti. 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

85 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdassa 

tarkoitettujen maksujen rakenne ja taso, 

ottaen huomioon ihmisten terveyden ja 

turvallisuuden suojaamista, innovoinnin 

tukemista ja kustannustehokkuutta 

koskevat tavoitteet. Erityistä huomiota on 

kiinnitettävä niiden ilmoitettujen laitosten 

etunäkökohtiin, jotka ovat saaneet 

29 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 

kansallisen akkreditointielimen antaman 

todistuksen, sekä niiden ilmoitettujen 

laitosten etunäkökohtiin, jotka ovat 

komission suosituksessa 2003/361/EY 

määriteltyjä pieniä ja keskisuuria yrityksiä.  

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

85 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdassa 

tarkoitettujen maksujen rakenne ja taso, 

ottaen huomioon ihmisten terveyden ja 

turvallisuuden suojaamista, innovoinnin 

tukemista ja kustannustehokkuutta 

koskevat tavoitteet sekä tarve luoda 

yhtäläiset toimintaedellytykset kaikissa 

jäsenvaltioissa. Erityistä huomiota on 

kiinnitettävä niiden ilmoitettujen laitosten 

etunäkökohtiin, jotka ovat esittäneet 

29 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 

kansallisen akkreditointielimen antaman 

voimassa olevan todistuksen, sekä niiden 

ilmoitettujen laitosten etunäkökohtiin, 

jotka ovat komission suosituksessa 

2003/361/EY määriteltyjä pieniä ja 

keskisuuria yrityksiä. 

 Maksujen on oltava suhteellisia ja 

vastattava kansallista elintasoa. Maksujen 

suuruus julkistetaan. 

Tarkistus  133 

Ehdotus asetukseksi 

38 a artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 38 a artikla 

 Ilmoitettujen laitosten 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimista perimien maksujen 

avoimuus 

 1. Jäsenvaltioiden on annettava 

säännöksiä ilmoitettujen laitosten 

vakiomaksuista. 

 2. Maksujen on oltava vertailukelpoisia 

eri jäsenvaltioissa. Komissio esittää 

maksujen vertailukelpoisuuden 

saavuttamista koskevia suuntaviivoja 24 

kuukauden kuluessa tämän asetuksen 

voimaantulosta. 

 3. Jäsenvaltioiden on esitettävä 

komissiolle vakiomaksujaan koskeva 

luettelo. 

 4. Kansallisen viranomaisen on 

varmistettava, että ilmoitetut laitokset 

julkistavat vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimista perittävien maksujen 

luettelot. 

 

Tarkistus  134 

Ehdotus asetukseksi 

5 luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

V luku III luku 

 Luokittelu ja vaatimustenmukaisuuden 

arviointi 

Vaatimustenmukaisuuden arviointi 

Tarkistus  135 

Ehdotus asetukseksi 

V luku – 1 jakso – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 
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 1 jakso – Luokittelu II luku  

 In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden luokittelu 

 

Tarkistus  136 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Laitteet jaotellaan luokkiin A, B, C ja D 

ottaen huomioon niiden suunniteltu 

käyttötarkoitus ja niille ominaiset riskit. 

Luokitus tapahtuu liitteessä VII 

vahvistettujen luokitusperusteiden 

mukaisesti. 

1. Laitteet jaotellaan luokkiin A, B, C ja D 

ottaen huomioon niiden suunniteltu 

käyttötarkoitus, uutuus, monimutkaisuus 

ja niille ominaiset riskit. Luokitus tapahtuu 

liitteessä VII vahvistettujen 

luokitusperusteiden mukaisesti. 

 

Tarkistus  137 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Toimivaltaisen viranomaisen on 

viimeistään 14 päivää ennen päätöksen 

tekemistä ilmoitettava suunnittelemastaan 

päätöksestä lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmälle ja komissiolle. 

Toimivaltaisen viranomaisen on 

viimeistään 14 päivää ennen päätöksen 

tekemistä ilmoitettava suunnittelemastaan 

päätöksestä lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmälle ja komissiolle. Tämä 

päätös on asetettava julkisesti saataville 

eurooppalaiseen tietokantaan. 

Perustelu 

Jotta edistetään yhdenmukaistettuja käytäntöjä kaikkialla Euroopassa, tämä päätös olisi 

asetettava saataville. 

 

Tarkistus  138 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 



 

PE506.196v02-00 90/259 RR\1006098FI.doc 

FI 

Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 

omasta aloitteestaan antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa päätetään 

liitteessä VII vahvistettujen 

luokitusperusteiden soveltamisesta tiettyyn 

laitteeseen, laiteluokkaan tai laiteryhmään 

sen luokituksen määrittelemiseksi.  

Komissio voi omasta aloitteestaan antaa 

tai antaa jäsenvaltion pyynnöstä 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa päätetään 

liitteessä VII vahvistettujen 

luokitusperusteiden soveltamisesta tiettyyn 

laitteeseen, laiteluokkaan tai laiteryhmään 

sen luokituksen määrittelemiseksi. Tämä 

päätös tehdään erityisesti sellaisen 

tilanteen selvittämiseksi, jossa jäsenvaltiot 

ovat tehneet erilaiset päätökset laitteiden 

luokittelusta.  

Perustelu 

Ehdotuksen 39 artiklan nykyinen sanamuoto ei sisällä selkeää menettelyä niitä tapauksia 

varten, joissa toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet erilaiset arvioinnit laitteista. 

Tällaisissa tapauksissa komissio päättää lopullisesti tietynlaisen säännön soveltamisesta 

tiettyyn laitteeseen, jotta varmistetaan yhtenäinen Euroopan laajuinen täytäntöönpano. 

Tarkistus  139 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

85 artiklan mukaisesti seuraavassa 

esitettyjä seikkoja koskevia delegoituja 

säädöksiä teknologian kehittymisen tai 

muun tiedon perusteella, joka saadaan 59–

73 artiklassa kuvattujen 

vaaratilannejärjestelmään ja 

markkinavalvontaan liittyvien toimien 

yhteydessä: 

4. Siirretään komissiolle sen jälkeen, kun 

se on kuullut eri sidosryhmiä, kuten 

terveydenhuollon ammattilaisten 

ammattialajärjestöjä sekä laitteiden 

valmistajien järjestöjä, valta antaa 

85 artiklan mukaisesti seuraavassa 

esitettyjä seikkoja koskevia delegoituja 

säädöksiä teknologian kehittymisen tai 

muun tiedon perusteella, joka saadaan 59–

73 artiklassa kuvattujen 

vaaratilannejärjestelmään ja 

markkinavalvontaan liittyvien toimien 

yhteydessä: 

 

Tarkistus  140 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 
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Mikäli vertailulaboratorio on nimetty 78 

artiklan mukaisesti, 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 

suorittavan ilmoitetun laitoksen on lisäksi 

pyydettävä kyseistä vertailulaboratoriota 

todentamaan, että laite on sovellettavien 

yhteisten teknisten eritelmien mukainen, 

kun sellaiset ovat saatavilla, tai muiden 

sellaisten ratkaisujen mukainen, jotka 

valmistaja on valinnut varmistaakseen 

vähintään yhtä korkean turvallisuuden ja 

suorituskyvyn tason, sellaisena kuin se 

tarkennetaan liitteessä VIII olevassa 

5.4 kohdassa ja liitteessä IX olevassa 

3.5 kohdassa. 

Mikäli vertailulaboratorio on nimetty 78 

artiklan mukaisesti, 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 

suorittavan ilmoitetun laitoksen on lisäksi 

pyydettävä kyseistä vertailulaboratoriota 

todentamaan laboratoriotestien avulla, että 

laite on sovellettavien yhteisten teknisten 

eritelmien mukainen, sellaisena kuin se 

tarkennetaan liitteessä VIII olevassa 

5.4 kohdassa ja liitteessä IX olevassa 

3.5 kohdassa. Vertailulaboratorion 

toteuttamissa testeissä on erityisesti 

keskityttävä analyyttiseen herkkyyteen ja 

spesifisyyteen käytettäessä 

vertailumateriaaleja ja diagnostiseen 

herkkyyteen ja spesifisyyteen käytettäessä 

varhaisesta ja todetusta infektiosta saatua 

näytettä. 

Perustelu 

Nykyisestä lainsäädännöstä saadut kokemukset edellyttävät sen selkeää esittämistä, että 

vertailulaboratorioiden osallistuminen merkitsee testien toteuttamista eikä kirjallista 

tutkimusta. 

 

Tarkistus  141 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Lisäksi kun kyse on itse suoritettavaan 

testaukseen tai vieritestaukseen 

tarkoitetuista laitteista, valmistajan on 

noudatettava liitteessä VIII olevassa 

6.1 kohdassa vahvistettuja lisävaatimuksia. 

Lisäksi kun kyse on itse suoritettavaan 

testaukseen tarkoitetuista laitteista, 

valmistajan on noudatettava liitteessä VIII 

olevassa 6.1 kohdassa vahvistettuja 

lisävaatimuksia. 

Perustelu 

Asetetaan vaatimuksia, jotka koskevat niin sanottujen vieritestauslaitteiden (eli testien, jotka 

suoritetaan laboratorioympäristön ulkopuolella mutta ovat kuitenkin aina ammattikäyttöön 

tarkoitettuja) vaatimustenmukaisuusmenettelyä testin riskiluokittelusta riippumatta. Lisäksi 

vaaditaan aina liitteessä VIII olevan 6.1 kohdan mukainen suunnittelun tarkastus. Tämä 

vaatimus merkitsee valtavia kustannuksia ja työmääriä, jotka tosiasiassa eivät ole 

riskiluokituksen perusteella perusteltavissa. 
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Tarkistus  142 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) vieritestauslaitteiden osalta 

liitteessä VIII olevassa 6.1 kohdassa 

vahvistettuihin vaatimuksiin;  

Poistetaan. 

Perustelu 

Olisi erotettava vieritestauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi ja riskiluokitus. 

Luokan A vieritestauslaitteita olisi käsiteltävä liitteessä VIII samoin kuin muita laitteita. 

Luokittelusäännöistä tehdään vaatimuksenmukaisuusarviointisääntöjä ja -vaatimuksia.  

 

Tarkistus  143 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) mittaustoiminnon omaavien laitteiden 

osalta ainoastaan niihin 

valmistusseikkoihin, jotka koskevat 

laitteiden metrologisten vaatimusten 

mukaisuutta. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Periaatteessa kaikilla in vitro -diagnostiikkaan käytettävillä laitteilla mitataan jotain. 

Useimmat suorituskykyvaatimukset ja suureksi osaksi myös kustakin laitteesta vaadittu 

kliininen näyttö tarvitaan näiden laitteiden mittaustoiminnon arvioimiseksi. Tämä yleinen 

lääkinnällisiä laitteita koskevasta ehdotuksesta peräisin oleva toteamus mittaustoiminnoista 

ei tue mitään näitä laitteita koskevia lisätakeita. 

 

Tarkistus  144 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 10 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

10. Siirretään komissiolle valta antaa 

85 artiklan mukaisesti delegoituja 

Poistetaan. 
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säädöksiä, joilla muutetaan tai 

täydennetään liitteissä VIII–X asetettuja 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjä teknologian 

kehittymisen tai muun tiedon perusteella, 

joka saadaan 26–38 artiklassa säädetyn 

ilmoitettujen laitosten nimeämisen tai 

valvonnan yhteydessä taikka 59–

73 artiklassa kuvattujen 

vaaratilannejärjestelmään ja 

markkinavalvontaan liittyvien toimien 

yhteydessä. 

Perustelu 

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on lainsäädännön olennainen osa, minkä vuoksi 

sitä ei voida Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

muuttaa delegoidun säädöksen avulla. 

Tarkistus  145 

Ehdotus asetukseksi 

41 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ilmoitettujen laitosten osallistuminen Ilmoitettujen laitosten osallistuminen 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyyn 

1. Jos vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettely edellyttää ilmoitetun 

laitoksen osallistumista, valmistaja voi 

esittää hakemuksen valitsemalleen 

ilmoitetulle laitokselle edellyttäen, että 

kyseinen laitos on ilmoitettu kyseisiä 

vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjä ja laitteita varten. 

Samaa vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimea koskevaa hakemusta ei voi 

samanaikaisesti esittää useammalle kuin 

yhdelle ilmoitetulle laitokselle. 

1. Jos vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettely edellyttää ilmoitetun 

laitoksen osallistumista, muiden kuin 

41 a artiklan 1 kohdassa lueteltujen 

laitteiden valmistaja voi esittää 

hakemuksen valitsemalleen ilmoitetulle 

laitokselle edellyttäen, että kyseinen laitos 

on ilmoitettu kyseisiä 

vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjä ja laitteita varten. Jos 

valmistaja esittää hakemuksen jossakin 

toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle 

ilmoitetulle laitokselle kuin johon se on 

rekisteröity, valmistajan on ilmoitettava 

hakemuksesta ilmoitetuista laitoksista 

vastaavalle kyseisen jäsenvaltion 

kansalliselle viranomaiselle. Samaa 

vaatimustenmukaisuuden arviointitoimea 
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koskevaa hakemusta ei voi samanaikaisesti 

esittää useammalle kuin yhdelle 

ilmoitetulle laitokselle. 

Tarkistus  146 

Ehdotus asetukseksi 

2 a jakso (uusi) – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jakso 2 a – Suuririskisten laitteiden 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa 

sovellettavat lisäsäännökset Erityisten 

ilmoitettujen laitosten osallistuminen 

Tarkistus  147 

Ehdotus asetukseksi 

41 a artikla (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 41 a artikla 

 Erityisten ilmoitettujen laitosten 

osallistuminen suuririskisten laitteiden 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

 1. Ainoastaan erityiset ilmoitetut laitokset 

saavat suorittaa vaatimustenmukaisuuden 

arvioinnin luokkaan D kuuluvien 

laitteiden osalta. 

 2. Hakemuksen esittävien erityisten 

ilmoitettujen laitosten, jotka katsovat 

täyttävänsä liitteessä VI olevassa 3.6 

kohdassa tarkoitetut erityisiä ilmoitettuja 

laitoksia koskevat vaatimukset, on 

esitettävä hakemuksensa Euroopan 

lääkevirastolle.  

 3. Hakemukseen on liitettävä Euroopan 

lääkevirastolle suoritettava maksu 

hakemuksen tarkastamiseen liittyvien 

kustannusten kattamiseksi. 

 4. Euroopan lääkevirasto valitsee erityiset 

ilmoitetut laitokset hakijoiden joukosta 

liitteessä VI lueteltujen vaatimusten 

mukaisesti ja hyväksyy 90 päivän 
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kuluessa lupaa suorittaa 1 kohdassa 

lueteltujen laitteiden 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 

koskevan lausuntonsa ja toimittaa sen 

komissiolle.  

 5. Komissio julkistaa tämän jälkeen 

ilmoituksen ja erityisten ilmoitettujen 

laitosten nimet.  

 6. Ilmoittaminen tulee voimaan sitä 

päivää seuraavana päivänä, jona se on 

julkaistu komission kehittämässä ja 

hallinnoimassa ilmoitettujen laitosten 

tietokannassa. Julkaistussa ilmoituksessa 

on määriteltävä, mihin toimintaan 

erityisellä ilmoitetulla laitoksella on 

valtuudet.  

 Ilmoitus on voimassa viisi vuotta ja se on 

uusittava viiden vuoden välein esittämällä 

uusi hakemus Euroopan lääkevirastolle. 

 7. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun laitteen 

valmistaja voi esittää hakemuksen 

valitsemalleen erityiselle ilmoitetulle 

laitokselle, jonka nimi on mainittu 41 b 

artiklassa (uusi) tarkoitetussa sähköisessä 

järjestelmässä. 

 8. Samaa vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimea koskevaa hakemusta ei 

voi samanaikaisesti esittää useammalle 

kuin yhdelle erityiselle ilmoitetulle 

laitokselle. 

 9. Erityisen ilmoitetun laitoksen on 

ilmoitettava Euroopan lääkevirastolle ja 

komissiolle hakemukset, jotka koskevat 

1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden 

vaatimustenmukaisuuden arviointia. 

 10. Erityisiin ilmoitettuihin laitoksiin 

sovelletaan 41 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa. 

Tarkistus  148 

Ehdotus asetukseksi 

41 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 
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 41 b artikla 

 Erityisten ilmoitettujen laitosten 

sähköinen järjestelmä 

 1. Komissio perustaa ja saattaa 

säännöllisesti ajan tasalle yhdessä 

viraston kanssa sähköisen 

rekisteröintijärjestelmän seuraavia 

toimintoja varten: 

 – vaatimustenmukaisuuden arviointien 

suorittamista tämän jakson mukaisena 

erityisenä ilmoitettuna laitoksena 

koskevien hakemusten ja lupien 

rekisteröinti sekä erityisten ilmoitettujen 

laitosten nimiä koskevien tietojen 

kerääminen ja käsittely; 

 – tietojen vaihtaminen kansallisten 

viranomaisten kanssa;  

 – ja arviointikertomusten julkaiseminen. 

 2. Euroopan lääkevirasto kirjaa erityisiä 

ilmoitettuja laitoksia koskevat sähköisessä 

järjestelmässä kootut ja käsitellyt tiedot 

sähköiseen rekisteröintijärjestelmään. 

 3. Erityisiä ilmoitettuja laitoksia koskevat 

sähköisessä järjestelmässä kerätyt ja 

käsitellyt tiedot on asetettava yleisesti 

saataville. 

Tarkistus  149 

Ehdotus asetukseksi 

41 c artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 41 c artikla 

 Erityisten ilmoitettujen laitosten verkosto 

 1. Euroopan lääkevirasto perustaa 

erityisten ilmoitettujen laitosten 

verkoston, toimii sen isäntänä sekä 

koordinoi ja johtaa sitä. 

 2. Verkoston tavoitteena on: 

 a) auttaa toteuttamaan in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
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lääkinnällisten laitteiden alan pitkälle 

erikoistuneita lääketieteellisiä 

teknologioita koskevaan eurooppalaiseen 

yhteistyöhön liittyvät mahdollisuudet; 

 b) auttaa keskittämään tietoa in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitetuista 

lääkinnällisistä laitteista; 

 c) kannustaa kehittämään 

vaatimustenmukaisuuden arviointia 

koskevia vertailuarvoja ja auttaa 

kehittämään ja levittämään parhaita 

käytänteitä verkostossa ja sen 

ulkopuolella; 

 d) auttaa tunnistamaan innovatiivisten 

alojen asiantuntijoita; 

 e) laatia eturistiriitoja koskevat säännöt ja 

pitää ne ajan tasalla; sekä 

 f) etsiä yhteisiä vastauksia 

samantyyppisiin 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjen toteuttamiseen 

innovatiivisissa teknologioissa liittyviin 

haasteisiin. 

 3. Verkoston kokoukset kutsutaan koolle 

vähintään kahden verkoston jäsenen tai 

Euroopan lääkeviraston pyynnöstä. 

Verkosto pitää vähintään kaksi kokousta 

vuodessa. 

 

 

Tarkistus  150 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

42 artikla Poistetaan. 

Tiettyjen vaatimustenmukaisuuden 

arviointien tarkastelumenettely 

 

Tämän kohdan nojalla hyväksyttävien 

toimenpiteiden perusteena voi olla 

ainoastaan yksi tai useampia seuraavista 
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perusteista: 

1. Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava 

komissiolle luokkaan D luokiteltuja 

laitteita koskevista 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointihakemuksista lukuun ottamatta 

hakemuksia, jotka koskevat nykyisten 

todistusten täydentämistä tai uusimista. 

Ilmoituksen mukana on toimitettava 

luonnos liitteessä I olevassa 

17.3 kohdassa tarkoitetuista 

käyttöohjeista ja luonnos 24 artiklassa 

tarkoitetusta turvallisuutta ja 

suorituskykyä koskevasta tiivistelmästä. 

Ilmoitetun laitoksen on ilmoituksessa 

mainittava arvio päivämäärästä, johon 

mennessä vaatimustenmukaisuuden 

arviointi on määrä saattaa päätökseen. 

Komissio toimittaa viipymättä ilmoituksen 

ja sen liitteenä olevat asiakirjat 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmälle. 

 

2. Lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmä voi 28 päivän kuluessa 

1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 

vastaanottamisesta pyytää ilmoitettua 

laitosta toimittamaan tiivistelmän 

alustavasta vaatimustenmukaisuuden 

arvioinnista ennen todistuksen antamista. 

Lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän on yhden jäsenensä 

tai komission ehdotuksesta päätettävä 

tällaisen pyynnön esittämisestä asetuksen 

[Ref. of future Regulation on medical 

devices] 78 artiklan 4 kohdassa säädetyn 

menettelyn mukaisesti. Lääkinnällisten 

laitteiden koordinointiryhmän on 

pyynnössään esitettävä tieteellisesti pätevä 

terveyteen liittyvä syy sille, että se on 

päättänyt pyytää alustavan 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 

tiivistelmän toimittamista tietyn tapauksen 

osalta. Tasapuolisen kohtelun periaate on 

otettava asianmukaisesti huomioon 

valittaessa tapausta, jonka osalta 

tiivistelmän toimittamista pyydetään. 
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Ilmoitetun laitoksen on viiden päivän 

kuluessa pyynnön vastaanottamisesta 

tiedotettava siitä valmistajalle.  

 

3. Lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmä voi esittää 

huomautuksia alustavan 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 

tiivistelmästä viimeistään 60 päivän 

kuluttua tiivistelmän toimittamisesta. 

Kyseisen ajanjakson kuluessa ja 

viimeistään 30 päivän kuluttua 

toimittamisesta lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmä voi pyytää sellaisten 

lisätietojen toimittamista, jotka 

tieteellisesti pätevin perustein ovat tarpeen 

ilmoitetun laitoksen tekemän alustavan 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 

analysoinnissa. Tässä yhteydessä voidaan 

pyytää näytteitä tai tehdä käynti 

valmistajan toimitiloihin. Tämän 

alakohdan ensimmäisessä virkkeessä 

tarkoitettu huomautusten esittämiseen 

varattu ajanjakso keskeytetään siihen 

saakka, kun pyydetyt lisätiedot on 

toimitettu. Lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän myöhemmät 

lisätietopyynnöt eivät keskeytä 

huomautusten esittämiseen varattua 

ajanjaksoa. 

 

4. Ilmoitetun laitoksen on otettava kaikki 

3 kohdan mukaisesti saadut 

huomautukset asianmukaisesti huomioon. 

Sen on toimitettava komissiolle selvitys 

siitä, kuinka huomautukset on otettu 

huomioon, mukaan luettuina 

asianmukaiset perustelut saatujen 

huomautusten huomiotta jättämiselle, 

sekä kyseistä vaatimustenmukaisuuden 

arviointia koskeva lopullinen 

päätöksensä. Komissio toimittaa nämä 

tiedot viipymättä lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmälle. 

 

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 

määritellä – luokan D laitteita lukuun 

ottamatta – erityisiä laiteluokkia tai 

-ryhmiä, joihin 1–4 kohtaa sovelletaan 

tietyn ennalta määrätyn ajan, jos tätä 
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pidetään tarpeellisena 

potilasturvallisuuden ja kansanterveyden 

suojelun kannalta. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

84 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Tämän kohdan nojalla hyväksyttävien 

toimenpiteiden perusteena voi olla 

ainoastaan yksi tai useampia seuraavista 

perusteista: 

 

a) laitteen uutuus tai laitteen perustana 

olevan teknologian uutuus ja tästä 

johtuvat huomattavat kliiniset tai 

kansanterveyteen kohdistuvat 

vaikutukset; 

 

b) tietyn laiteluokan tai -ryhmän riski-

hyötysuhteen haitallinen muutos, joka 

johtuu tieteellisesti todetuista 

terveysriskeistä, jotka koskevat 

komponentteja tai lähdemateriaalia tai 

vian aiheuttamia terveyteen kohdistuvia 

vaikutuksia; 

 

c) 59 artiklan mukaisesti raportoitujen 

vakavien vaaratilanteiden määrän kasvu 

tietyn laiteluokan tai -ryhmän osalta; 

 

d) huomattavat poikkeavuudet eri 

ilmoitettujen laitosten tekemissä 

olennaisilta osiltaan samankaltaisten 

laitteiden vaatimustenmukaisuuden 

arvioinneissa; 

 

e) kansanterveyteen liittyvät huolenaiheet, 

jotka koskevat tiettyä laiteluokkaa tai 

-ryhmää tai niiden perustana olevaa 

teknologiaa. 

 

6. Komissio saattaa tiivistelmän 3 kohdan 

mukaisesti esitetyistä huomautuksista ja 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyn tuloksista yleisön 

saataville. Se ei saa ilmaista henkilötietoja 

tai liikesalaisuuksina pidettäviä tietoja. 

 

7. Komissio perustaa teknisen 

infrastruktuurin ilmoitettujen laitosten ja 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän välistä sähköistä 
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tiedonvaihtoa varten. 

8. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 

hyväksyä yksityiskohtaiset säännöt ja 

menettelyjä koskevat seikat, joita 

sovelletaan alustavan 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 

tiivistelmän toimittamiseen ja 

analysointiin 2 ja 3 kohdan mukaisesti. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 84 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

 

Tarkistus  151 

Ehdotus asetukseksi 

42 a artikla (uusi)

 

Komission teksti Tarkistus 

 42 a artikla 

 Tiettyjen suuririskisten laitteiden 

vaatimustenmukaisuuden arviointia 

koskeva tapauskohtainen 

arviointimenettely 

 1. Erityisten ilmoitettujen laitosten on 

ilmoitettava komissiolle luokkaan D 

kuuluvia laitteita koskevista 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointihakemuksista lukuun ottamatta 

hakemuksia, jotka koskevat nykyisten 

todistusten uusimista. Ilmoituksen 

mukana on toimitettava luonnos 

liitteessä I olevassa 17.3 kohdassa 

tarkoitetuista käyttöohjeista ja luonnos 

24 artiklassa tarkoitetusta turvallisuutta 

ja kliinistä suorituskykyä koskevasta 

tiivistelmästä. Erityisen ilmoitetun 

laitoksen on ilmoituksessa mainittava 

arvio päivämäärästä, johon mennessä 

vaatimustenmukaisuuden arviointi on 

määrä saattaa päätökseen. Komissio 

toimittaa viipymättä ilmoituksen ja sen 

liitteenä olevat asiakirjat 76 a artiklassa 

tarkoitetulle lääkinnällisten laitteiden 

arviointikomitean koordinointiryhmälle. 
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Koordinointiryhmä toimittaa viipymättä 

ilmoituksen ja sen liitteenä olevat 

asiakirjat asianomaisille työryhmille. 

 2. Koordinointiryhmä voi 20 päivän 

kuluessa edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 

tietojen vastaanottamisesta päättää, 

mikäli vähintään kolme lääkinnällisten 

laitteiden arviointikomitean 

asianomaisten työryhmien jäsentä sitä 

ehdottavat, pyytää erityistä ilmoitettua 

laitosta toimittamaan seuraavat asiakirjat 

ennen todistuksen antamista: 

 – tiivistelmä alustavasta 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnista, 

 – liitteessä XII tarkoitettu kliinistä 

tutkimusnäyttöä koskeva raportti ja 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tutkimusraportti,  

 – liitteen XII mukaisessa markkinoille 

saattamisen jälkeisessä kliinisessä 

seurannassa saadut tiedot, sekä 

 – laitteen mahdollista markkinoille 

saattamista kolmansissa maissa koskevat 

tiedot sekä mikäli mahdollista kyseisten 

maiden toimivaltaisten viranomaisten 

toteuttamien arviointien tulokset.  

 Lääkinnällisten laitteiden 

arviointikomitean asianomaisten 

työryhmien jäsenten on päätettävä 

tällaisen tapauskohtaisen pyynnön 

esittämisestä erityisesti seuraavien 

kriteereiden perusteella: 

 a) laitteen uutuus tai laitteen perustana 

olevan teknologian uutuus ja tästä 

johtuvat huomattavat kliiniset tai 

kansanterveyteen kohdistuvat 

vaikutukset; 

 b) tietyn laiteluokan tai -ryhmän riski-

hyötysuhteen haitallinen muutos, joka 

johtuu tieteellisesti todetuista 

terveysriskeistä, jotka koskevat 

komponentteja tai lähdemateriaalia tai 

vian aiheuttamia terveyteen kohdistuvia 

vaikutuksia; 
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 c) 61 artiklan mukaisesti raportoitujen 

vakavien vaaratilanteiden määrän kasvu 

tietyn laiteluokan tai -ryhmän osalta; 

 d) huomattavat poikkeavuudet eri 

erityisten ilmoitettujen laitosten tekemissä 

olennaisilta osiltaan samankaltaisten 

laitteiden vaatimustenmukaisuuden 

arvioinneissa. 

 Siirretään teknologian kehittymisen tai 

muun tiedon huomioon ottamiseksi 

komissiolle valta antaa delegoituja 

säädöksiä 89 artiklan mukaisesti näiden 

kriteereiden muuttamiseksi tai 

täydentämiseksi. 

 Lääkinnällisten laitteiden 

arviointikomitean on pyynnössään 

esitettävä tieteellisesti pätevä terveyteen 

liittyvä syy sille, miksi se on päätynyt 

pyyntöönsä kyseisen tapauksen kohdalla. 

 Mikäli lääkinnällisten laitteiden 

arviointikomitea ei esitä pyyntöä 20 

päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitettujen 

tietojen vastaanottamisesta, erityinen 

ilmoitettu laitos jatkaa 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyn noudattamista. 

 3. Lääkinnällisten laitteiden 

arviointikomitea antaa asianomaisia 

työryhmiä kuultuaan lausunnon edellä 2 

kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista 

viimeistään 60 päivän kuluttua niiden 

toimittamisesta. Kyseisen ajanjakson 

kuluessa ja viimeistään 30 päivän 

kuluttua toimittamisesta lääkinnällisten 

laitteiden arviointikomitea voi pyytää 

sellaisten lisätietojen toimittamista, jotka 

tieteellisesti pätevin perustein ovat tarpeen 

erityisen ilmoitetun laitoksen tekemän 

alustavan vaatimustenmukaisuuden 

arvioinnin analysoinnissa. Tässä 

yhteydessä voidaan pyytää näytteitä tai 

tehdä käynti valmistajan toimitiloihin. 

Tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä 

tarkoitettu huomautusten esittämiseen 

varattu ajanjakso keskeytetään siihen 

saakka, kun pyydetyt lisätiedot on 
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toimitettu. Lääkinnällisten laitteiden 

arviointikomitean myöhemmät 

lisätietopyynnöt eivät keskeytä 

huomautusten esittämiseen varattua 

ajanjaksoa. 

 4. Lääkinnällisten laitteiden 

arviointikomitea voi lausunnossaan 

suositella 2 kohdassa tarkoitettujen 

asiakirjojen muuttamista. 

 5. Lääkinnällisten laitteiden 

arviointikomitean on ilmoitettava 

komissiolle, erityiselle ilmoitetulle 

laitokselle ja valmistajalle lausunnostaan 

viiden päivän kuluessa sen 

hyväksymisestä. 

 6. Erityisen ilmoitetun laitoksen on 

ilmoitettava 15 päivän kuluessa edellä 5 

kohdassa tarkoitetun lausunnon 

vastaanottamisesta, onko se yhtä mieltä 

lääkinnällisten laitteiden 

arviointikomitean lausunnon kanssa vai 

ei. Jälkimmäisessä tapauksessa se voi 

ilmoittaa kirjallisesti lääkinnällisten 

laitteiden arviointikomitealle haluavansa 

pyytää komiteaa tarkastelemaan 

lausuntoa uudelleen. Tällöin erityisen 

ilmoitetun laitoksen on toimitettava 

pyynnön yksityiskohtaiset perustelut 

lääkinnällisten laitteiden 

arviointikomitealle 30 päivän kuluessa 

lausunnon vastaanottamisesta. 

Lääkinnällisten laitteiden 

arviointikomitea toimittaa nämä tiedot 

viipymättä komissiolle. 

 Lääkinnällisten laitteiden 

arviointikomitean on tarkasteltava 

lausuntoaan uudelleen 30 päivän 

kuluessa pyynnön perusteiden saamisesta. 

Pyynnön johdosta tehtävien päätelmien 

perustelut on liitettävä lopulliseen 

lausuntoon. 

 7. Lääkinnällisten laitteiden 

arviointikomitean on toimitettava 

lopullisen lausuntonsa 15 päivän 

kuluessa sen hyväksymisestä komissiolle, 

erityiselle ilmoitetulle laitokselle ja 
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valmistajalle. 

 8. Komissio laatii 15 päivän kuluessa 

edellä 6 kohdassa tarkoitetun, erityisen 

ilmoitetun laitoksen hyväksymän 

lausunnon tai edellä 7 kohdassa 

tarkoitetun lopullisen lausunnon 

vastaanottamisesta kyseiseen lausuntoon 

perustuvan luonnoksen päätökseksi 

tarkastellusta vaatimustenmukaisuuden 

arviointihakemuksesta. Komissio laatii 15 

päivän kuluessa edellä 6 kohdassa 

tarkoitetun, erityisen ilmoitetun laitoksen 

hyväksymän lausunnon tai edellä 7 

kohdassa tarkoitetun lopullisen 

lausunnon vastaanottamisesta kyseiseen 

lausuntoon perustuvan luonnoksen 

päätökseksi tarkastellusta 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointihakemuksesta. Jos päätösluonnos 

ei ole lääkinnällisten laitteiden 

arviointikomitean lausunnon mukainen, 

komissio liittää siihen yksityiskohtaisen 

selvityksen eroavuuksien syistä. 

 Päätösluonnos toimitetaan jäsenvaltioille, 

erityiselle ilmoitetulle laitokselle ja 

valmistajalle. 

 Komissio tekee lopullisen päätöksen 84 

artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen 15 

päivän kuluessa menettelyn päätökseen 

saattamisesta. 

 9. Siirretään komissiolle valta antaa 85 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla määritellään – 1 kohdassa 

tarkoitettuja laitteita lukuun ottamatta – 

erityiset laiteluokat tai -ryhmät, joihin 1–8 

kohtaa sovelletaan tietyn ennalta 

määrätyn ajan, jos tätä pidetään 

tarpeellisena potilasturvallisuuden ja 

kansanterveyden suojelun kannalta.  

 Tämän kohdan nojalla hyväksyttävien 

toimenpiteiden perusteena voi olla 

ainoastaan yksi tai useampia 2 kohdassa 

tarkoitetuista kriteereistä. 

 10. Komissio julkaisee tiivistelmän edellä 
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6 ja 7 kohdassa tarkoitetuista 

lausunnoista. Se ei saa ilmaista 

henkilötietoja tai liikesalaisuuksina 

pidettäviä tietoja. 

 11. Komissio perustaa teknisen 

infrastruktuurin erityisten ilmoitettujen 

laitosten ja lääkinnällisten laitteiden 

arviointikomitean sekä kyseisen komitean 

ja itsensä välistä sähköistä tiedonvaihtoa 

varten. 

 12. Komissio voi 

täytäntöönpanosäädöksin hyväksyä tässä 

artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen 

toimittamista ja analysointia koskevat 

yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyjä 

koskevat seikat. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

84 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

 13. Erityisten ilmoitettujen laitosten on 

ilmoitettava komissiolle luokkaan D 

kuuluvia laitteita koskevista 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointihakemuksista lukuun ottamatta 

hakemuksia, jotka koskevat nykyisten 

todistusten uusimista. Ilmoituksen 

mukana on toimitettava luonnos 

liitteessä I olevassa 17.3 kohdassa 

tarkoitetuista käyttöohjeista ja luonnos 

24 artiklassa tarkoitetusta turvallisuutta 

ja kliinistä suorituskykyä koskevasta 

tiivistelmästä. Erityisen ilmoitetun 

laitoksen on ilmoituksessa mainittava 

arvio päivämäärästä, johon mennessä 

vaatimustenmukaisuuden arviointi on 

määrä saattaa päätökseen. Komissio 

toimittaa viipymättä ilmoituksen ja sen 

liitteenä olevat asiakirjat 76 a artiklassa 

tarkoitetulle lääkinnällisten laitteiden 

arviointikomitean koordinointiryhmälle. 

Koordinointiryhmä toimittaa viipymättä 

ilmoituksen ja sen liitteenä olevat 

asiakirjat asianomaisille työryhmille. 
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Tarkistus  152 

Ehdotus asetukseksi 

44 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos valmistaja irtisanoo yhden 

ilmoitetun laitoksen kanssa tehdyn 

sopimuksen ja tekee toisen ilmoitetun 

laitoksen kanssa sopimuksen saman 

laitteen vaatimustenmukaisuuden 

arvioinnista, ilmoitetun laitoksen 

muuttamiseen sovellettavat 

yksityiskohtaiset säännöt on määriteltävä 

selkeästi valmistajan, tehtävästä poistuvan 

ilmoitetun laitoksen ja tehtävään astuvan 

ilmoitetun laitoksen välisessä 

sopimuksessa. Tässä sopimuksessa on 

käsiteltävä ainakin seuraavat seikat: 

1. Kun valmistaja päättää irtisanoa yhden 

ilmoitetun laitoksen kanssa tehdyn 

sopimuksen ja tekee toisen ilmoitetun 

laitoksen kanssa sopimuksen saman 

laitteen vaatimustenmukaisuuden 

arvioinnista, sen on ilmoitettava 

muutoksesta ilmoitetuista laitoksista 

vastaavalle kansalliselle viranomaiselle. 

Ilmoitetun laitoksen muuttamiseen 

sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt on 

määriteltävä selkeästi valmistajan, 

tehtävästä poistuvan ilmoitetun laitoksen ja 

tehtävään astuvan ilmoitetun laitoksen 

välisessä sopimuksessa. Tässä 

sopimuksessa on käsiteltävä ainakin 

seuraavat seikat: 

 

Tarkistus  153 

Ehdotus asetukseksi 

6 luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

VI luku V luku 

Kliininen tutkimusnäyttö Kliininen tutkimusnäyttö 

 

Tarkistus  154 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 1 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Liitteessä I säädettyjen yleisten 

turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten 

mukaisuuden osoittamisen tavanomaisissa 

käyttöolosuhteissa on perustuttava 

1. Liitteessä I säädettyjen yleisten 

turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten 

mukaisuuden osoittamisen tavanomaisissa 

käyttöolosuhteissa on perustuttava 

kliiniseen tutkimusnäyttöön tai yleisiä 
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kliiniseen tutkimusnäyttöön.  turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia 

koskeviin täydentäviin 

turvallisuustietoihin siltä osin kuin 

kliininen tutkimusnäyttö ei kata näitä 

vaatimuksia. 

Perustelu 

Kliininen tutkimusnäyttö ei kata kaikkia yleisiä turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 

kuten esimerkiksi kemialliseen ja mekaaniseen turvallisuuteen sekä sähköturvallisuuteen 

liittyviä vaatimuksia.. Vaikka tutkimusnäyttö on aina otettava huomioon, kun osoitetaan 

yleisten turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten noudattaminen, myös muita seikkoja on 

otettava huomioon. 

 

Tarkistus  155 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jos valmistaja esittää väitteen 

kliinisestä käytöstä tai kuvaa sitä, 

vaatimuksiin kuuluu tällaisen käytön 

todistava näyttö. 

Perustelu 

Kaikki in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut laitteet eivät edellytä erityisiä kliinisistä 

suorituskykyä koskevia tutkimuksia. Tämä olisi myös suhteetonta, mutta esimerkiksi 

terveysväittämiä koskevan unionin lainsäädännön mukaan valmistajien on esitettävä näyttöä, 

jos ne esittävät kliinistä käyttöä koskevia väitteitä. 

 

Tarkistus  156 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 4 kohta – 2 alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Yleisten turvallisuus- ja 

suorituskykyvaatimusten noudattamisen 

osoittamista koskevaan poikkeukseen, 

joka perustuu ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitettuihin kliinisiin tietoihin, on 

saatava ensin lupa toimivaltaiselta 
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viranomaiselta. 

 

Tarkistus  157 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tieteellistä validiteettia, analyyttistä 

suorituskykyä ja soveltuvissa tapauksissa 

kliinistä suorituskykyä koskevista tiedoista 

on laadittava tiivistelmä osaksi 

liitteessä XII olevan A osan 3 kohdassa 

tarkoitettua kliinistä tutkimusnäyttöä 

koskevaa raporttia. Kliinistä 

tutkimusnäyttöä koskeva raportti on 

esitettävä tai siihen on oltava täydelliset 

viittaukset liitteessä II tarkoitetuissa 

kyseistä laitetta koskevissa teknisissä 

asiakirjoissa. 

5. Tieteellistä validiteettia, analyyttistä 

suorituskykyä ja soveltuvissa tapauksissa 

kliinistä suorituskykyä koskevista tiedoista 

on laadittava tiivistelmä osaksi 

liitteessä XII olevan A osan 3 kohdassa 

tarkoitettua kliinistä tutkimusnäyttöä 

koskevaa raporttia. Kliinistä 

tutkimusnäyttöä koskeva raportti on 

esitettävä liitteessä II tarkoitetuissa 

kyseistä laitetta koskevissa teknisissä 

asiakirjoissa. 

 

Tarkistus  158 

Ehdotus asetukseksi 

48 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) tarkistetaan, että laitteet suunnitellaan, 

valmistetaan ja pakataan siten, että ne 

tavanomaisissa käyttöolosuhteissa 

soveltuvat yhteen tai useampaan 2 artiklan 

2 alakohdassa tarkoitetuista in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden 

käyttötarkoituksista ja saavuttavat 

valmistajan ilmoittaman, suunnitelman 

mukaisen suorituskyvyn;  

a) tarkistetaan, että laitteet suunnitellaan, 

valmistetaan ja pakataan siten, että ne 

tavanomaisissa käyttöolosuhteissa 

soveltuvat yhteen tai useampaan 2 artiklan 

2 alakohdassa tarkoitetuista in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden 

käyttötarkoituksista ja saavuttavat 

valmistajan tai toimeksiantajan 

ilmoittaman, suunnitelman mukaisen 

suorituskyvyn; 

Perustelu 

Potilaan suojelun kannalta ei ole tärkeää, onko kliinistä suorituskykyä koskeva tutkimus 

suoritettu valmistajan vastuun mukaisesti ja että se on tarkoitettu muodostamaan perusta 

tulevalle CE-merkinnälle tai että tutkimus on määrä tehdä ei-kaupallisia, erityisen tieteellisiä 
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tarkoituksia varten. Asetuksen säännösten olisi koskettava myös kliinistä suorituskykyä 

koskevia tutkimuksia, joiden suorittaminen tai hallinnointi on sellaisen henkilön tai 

organisaation vastuulla, joka ei ole potentiaalinen valmistaja. 

Tarkistus  159 

Ehdotus asetukseksi 

48 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) tarkistetaan, että laitteilla saadaan 

aikaan suunnitelman mukaiset hyödyt 

potilaalle sellaisina kuin valmistaja on ne 

määritellyt; 

b) tarkistetaan laitteen kliininen 

turvallisuus ja tehokkuus sekä 
suunnitelman mukaiset hyödyt potilaalle, 

kun laitetta käytetään suunniteltuun 

tarkoitukseen kohderyhmässä 

käyttöohjeiden mukaisesti; 

 

Tarkistus  160 

Ehdotus asetukseksi 

48 artikla – 4 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Kaikki kliinistä suorituskykyä koskevat 

tutkimukset on suunniteltava sellaisiksi ja 

ne on suoritettava siten, että tällaisiin 

kliinistä suorituskykyä koskeviin 

tutkimuksiin osallistuvien tutkittavien 

oikeuksia, turvallisuutta ja hyvinvointia 

suojellaan ja että kliinistä suorituskykyä 

koskevassa tutkimuksessa tuotettavat 

kliiniset tiedot ovat luotettavia ja varmoja. 

4. Kaikki kliinistä suorituskykyä koskevat 

tutkimukset on suunniteltava sellaisiksi ja 

ne on suoritettava siten, että tällaisiin 

kliinistä suorituskykyä koskeviin 

tutkimuksiin osallistuvien tutkittavien 

oikeuksia, turvallisuutta ja hyvinvointia 

suojellaan ja että kliinistä suorituskykyä 

koskevassa tutkimuksessa tuotettavat 

kliiniset tiedot ovat luotettavia ja varmoja. 

Tällaisia tutkimuksia ei saa suorittaa, jos 

tutkimukseen liittyvät riskit eivät ole 

lääketieteellisesti perusteltavissa laitteen 

potentiaalisen hyödyn perusteella. 

Perustelu 

Tarkistuksessa otetaan huomioon, että lääketieteelliset innovaatiot eivät rajoitu uuteen 

tekniseen kehitykseen. Hoitoon liittyvän hyödyn lisäksi on osoitettava hyväksyttävä riski-

hyötysuhde. 
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Tarkistus  161 

Ehdotus asetukseksi 

48 artikla – 6 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Edellä 2 artiklan 37 alakohdassa 

määriteltyihin kliinistä suorituskykyä 

koskeviin interventiotutkimuksiin ja 

muihin kliinistä suorituskykyä koskeviin 

tutkimuksiin, joiden suorittamiseen 

näytteiden keruu mukaan luettuna sisältyy 

tutkittaviin kohdistuvia invasiivisia 

toimenpiteitä tai muita riskejä, sovelletaan 

tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden 

lisäksi 49–58 artiklassa ja liitteessä XIII 

asetettuja vaatimuksia. 

6. Edellä 2 artiklan 37 alakohdassa 

määriteltyihin kliinistä suorituskykyä 

koskeviin interventiotutkimuksiin ja 

muihin kliinistä suorituskykyä koskeviin 

tutkimuksiin, joiden suorittamiseen 

näytteiden keruu mukaan luettuna sisältyy 

tutkittaviin kohdistuvia invasiivisia 

toimenpiteitä tai muita riskejä, sovelletaan 

tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden 

lisäksi 49–58 artiklassa ja liitteessä XIII 

asetettuja vaatimuksia. Siirretään 

komissiolle valta antaa 85 artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 

koskevat sellaisen vähäisten riskien 

luettelon laatimista, jonka perusteella 

voidaan poiketa asiaankuuluvasta 

artiklasta.  

Perustelu 

Mikä tahansa riski ei voi olla perusteena tiukkojen sääntöjen soveltamiselle kliinistä 

suorituskykyä koskeviin interventiotutkimuksiin. Näin on esimerkiksi kun otetaan 

hikinäytteitä, jolloin on olemassa ihon ärtymisen riski, joka ei kuitenkaan ole merkittävä riski. 

On täsmennettävä, mitä vähäinen riski merkitsee. 

 

Tarkistus  162 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen toimeksiantajan on esitettävä 

hakemus ja siihen liittyvät liitteessä XIII 

tarkoitetut asiakirjat jäsenvaltiolle 

(jäsenvaltioille), jossa (joissa) tutkimus on 

tarkoitus toteuttaa. Kyseisen jäsenvaltion 

on kuuden päivän kuluessa hakemuksen 

vastaanottamisesta ilmoitettava 

2. Kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen toimeksiantajan on esitettävä 

hakemus ja siihen liittyvät liitteessä XIII 

tarkoitetut asiakirjat jäsenvaltiolle 

(jäsenvaltioille), jossa (joissa) tutkimus on 

tarkoitus toteuttaa. Kyseisen jäsenvaltion 

on 14 päivän kuluessa hakemuksen 

vastaanottamisesta ilmoitettava 
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toimeksiantajalle, kuuluuko kliinistä 

suorituskykyä koskeva tutkimus tämän 

asetuksen soveltamisalaan ja sisältääkö 

hakemus vaaditut asiakirjat.  

toimeksiantajalle, kuuluuko kliinistä 

suorituskykyä koskeva tutkimus tämän 

asetuksen soveltamisalaan ja sisältääkö 

hakemus vaaditut asiakirjat. 

 Mikäli kyse on yhdestä tai useammasta 

asianomaisesta jäsenvaltiosta, jotka eivät 

ole muiden kuin luonteeltaan kansallisiin, 

paikallisiin tai eettisiin huolenaiheisiin 

perustuvista syistä koordinoivan 

jäsenvaltion kanssa samaa mieltä siitä, 

pitäisikö kliinistä suorituskykyä koskeva 

tutkimus hyväksyä, asianomaisten 

jäsenvaltioiden on yritettävä sopia 

johtopäätöksestä. Jos sopimukseen ei 

päästä, komissio päättää asiasta 

kuultuaan kyseisiä jäsenvaltioita ja 

tarvittaessa lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän neuvojen mukaan. 

 Mikäli kyseiset jäsenvaltiot vastustavat 

kliinistä suorituskykyä koskevaa 

tutkimusta luonteeltaan kansallisiin, 

paikallisiin tai eettisiin huolenaiheisiin 

perustuvista syistä, kliinistä suorituskykyä 

koskevaa tutkimusta ei pitäisi suorittaa 

kyseisissä jäsenvaltioissa. 

Perustelu 

Artiklan 2 kohdassa ehdotettu aikaraja on asetettu ottamatta huomioon, että viikonloput ja 

yleiset vapaapäivät voivat johtaa siihen, että toimivaltaiselle viranomaiselle ei jää 

hakemuksen käsittelyyn ollenkaan aikaa ja että tästä syystä eettisen komitean osallistuminen 

ei ole mahdollista, sillä se voi pitää joitain asiakirjoja välttämättöminä. Siksi vaaditaan 

määräajan pidentämistä 2 ja 3 kohdassa. 

 

Tarkistus  163 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Mikäli jäsenvaltio katsoo, että 

hakemuksen kohteena oleva kliinistä 

suorituskykyä koskeva tutkimus ei kuulu 

tämän asetuksen soveltamisalaan tai että 

hakemus on puutteellinen, sen on 

Mikäli jäsenvaltio katsoo, että hakemuksen 

kohteena oleva kliinistä suorituskykyä 

koskeva tutkimus ei kuulu tämän asetuksen 

soveltamisalaan tai että hakemus on 

puutteellinen, sen on ilmoitettava tästä 
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ilmoitettava tästä toimeksiantajalle ja 

annettava toimeksiantajalle enintään 

kuuden päivän määräaika selvitysten 

antamiseksi ja hakemuksen 

täydentämiseksi. 

toimeksiantajalle ja annettava 

toimeksiantajalle enintään kymmenen 

päivän määräaika selvitysten antamiseksi 

ja hakemuksen täydentämiseksi. 

 

Tarkistus  164 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 3 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Mikäli jäsenvaltio ei ole lähettänyt 

toimeksiantajalle ilmoitusta 2 kohdan 

mukaisesti kolmen päivän kuluessa 

selvitysten tai täydennetyn hakemuksen 

vastaanottamisesta, kliinistä suorituskykyä 

koskevan tutkimuksen katsotaan kuuluvan 

tämän asetuksen soveltamisalaan ja 

hakemuksen katsotaan sisältävän vaaditut 

asiakirjat. 

Mikäli jäsenvaltio ei ole lähettänyt 

toimeksiantajalle ilmoitusta 2 kohdan 

mukaisesti seitsemän päivän kuluessa 

selvitysten tai täydennetyn hakemuksen 

vastaanottamisesta, kliinistä suorituskykyä 

koskevan tutkimuksen katsotaan kuuluvan 

tämän asetuksen soveltamisalaan ja 

hakemuksen katsotaan sisältävän vaaditut 

asiakirjat. 

Perustelu 

Artiklan 2 kohdassa ehdotettu aikaraja on asetettu ottamatta huomioon, että viikonloput ja 

yleiset vapaapäivät voivat johtaa siihen, että toimivaltaiselle viranomaiselle ei jää 

hakemuksen käsittelyyn ollenkaan aikaa ja että tästä syystä eettisen komitean osallistuminen 

ei ole mahdollista, sillä se voi pitää joitain asiakirjoja välttämättöminä. Siksi on tarpeen 

pidentää 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja vastaavasti. 

 

Tarkistus  165 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 5 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) 35 päivän kuluttua 4 kohdassa 

tarkoitetusta validointipäivästä, ellei 

asianomainen jäsenvaltio ole tämän 

ajanjakson kuluessa ilmoittanut 

toimeksiantajalle, että se hylkää 

hakemuksen kansanterveyttä, 

potilasturvallisuutta tai yleistä järjestystä 

koskevien syiden perusteella. 

c) 60 päivän kuluttua 4 kohdassa 

tarkoitetusta validointipäivästä, ellei 

asianomainen jäsenvaltio ole tämän 

ajanjakson kuluessa ilmoittanut 

toimeksiantajalle, että se hylkää 

hakemuksen kansanterveyttä, 

potilasturvallisuutta tai yleistä järjestystä 

koskevien syiden perusteella. 
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Perustelu 

Määräaikaa on muutettava, jotta voidaan edistää kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen arvioinnin tehokkuutta. Erityisesti useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa 

suoritettavien kliinistä suorituskykyä koskevien tutkimusten tapauksessa on oltava riittävästi 

aikaa 56 artiklan mukaiseen yhteensovitettuun arviointiin. Koska asetusehdotuksessa ei ole 

arvioinnin määräaikaa, joka koskee tällaisia useissa maissa suoritettavia tutkimuksia, 

asetuksen yleistä arviointimääräaikaa on muutettava. 

 

Tarkistus  166 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 5 a kohta (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kliinistä suorituskykyä koskevaa 

tutkimusta lykätään tai se perutaan tai 

keskeytetään tilapäisesti, jos uusien 

tietojen perusteella toimivaltainen 

viranomainen ei enää hyväksyisi sitä tai 

eettinen komitea ei antaisi sitä puoltavaa 

lausuntoa. 

Perustelu 

54 artiklassa on säännöksiä tiedonvaihdosta jäsenvaltioiden välillä, jos jokin niistä määrää 

kliinisen tutkimuksen lykkäämisestä, perumisesta tai tilapäisestä keskeyttämisestä. 

Asetusehdotuksessa ei kuitenkaan säädetä, milloin jäsenvaltio saa tehdä tällaisen päätöksen. 

Näin voidaan tehdä vain, jos saataville tulee uutta tietoa, joka estäisi tutkimuksen 

hyväksymisen. 

Tarkistus  167 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 6 a–6 e kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Kliinistä suorituskykyä koskevien 

tutkimusten jokainen vaihe alkaen 

tutkimuksen tarpeellisuuden ja 

oikeutuksen tarkastelusta aina tulosten 

julkaisemiseen on suoritettava sellaisten 

tunnustettujen eettisten periaatteiden 

mukaisesti kuin Maailman lääkäriliiton 

18. maailmankokouksessaan vuonna 
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1964 Helsingissä hyväksymä Maailman 

lääkäriliiton Helsingin julistus ihmiseen 

kohdistuvan lääketieteellisen 

tutkimustyön eettisistä periaatteista, jota 

muutettiin viimeksi Soulissa Koreassa 

vuonna 2008 järjestetyssä Maailman 

lääkäriliiton 59. maailmankokouksessa. 

 6 b. Kyseinen jäsenvaltio voi myöntää 

luvan kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen suorittamiseen tämän 

artiklan nojalla ainoastaan sen jälkeen, 

kun riippumaton eettinen toimikunta on 

arvioinut ja hyväksynyt tutkimuksen 

Maailman lääkäriliiton Helsingin 

julistuksen mukaisesti.  

 6 c. Eettisen komitean arvioinnissa on 

käsiteltävä erityisesti tutkimuksen 

lääketieteellistä oikeutusta, kliinistä 

suoristuskykyä koskevaan tutkimukseen 

osallistuvien tutkittavien suostumusta, 

jonka he ovat antaneet saatuaan kaikki 

kliinistä suorituskykyä koskevaa 

tutkimusta koskevat tiedot, sekä 

tutkijoiden ja tutkimustilojen ja -laitteiden 

soveltuvuutta. 

 Eettinen toimikunta toimii sen maan tai 

niiden maiden lakien ja asetusten 

mukaisesti, jossa tutkimus on tarkoitus 

tehdä, ja sen on noudatettava kaikkia 

asiaankuuluvia kansainvälisiä normeja ja 

standardeja. Sen on lisäksi työskenneltävä 

niin tehokkaasti, että asianomainen 

jäsenvaltio pystyy noudattamaan tässä 

luvussa menettelyille vahvistettuja 

määräaikoja. 

 Eettisen komitean on muodostuttava 

sopivasta määrästä jäseniä, joilla 

yhteisesti on asian kannalta 

merkitykselliset pätevyydet ja kokemus, 

jotta he voivat arvioida tarkasteltavan 

kliinisen tutkimuksen tieteellisiä, 

lääketieteellisiä ja eettisiä näkökohtia. 

 Kliinistä suorituskykyä koskevaa 

tutkimusta koskevaa hakemusta arvioivan 

eettisen toimikunnan jäsenten on oltava 

riippumattomia toimeksiantajasta, 
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tutkimuspaikkana toimivasta laitoksesta 

ja tutkimukseen osallistuvista tutkijoista 

sekä muusta mahdollisesta 

sopimattomasta vaikutuksesta. 

Hakemuksia arvioivien henkilöiden 

nimet, virka-asemat ja sidonnaisuudet on 

julkistettava. 

 6 d. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarvittavat 

toimet kliinisen suorituskyvyn tutkimusten 

alan eettisten toimikuntien 

perustamiseksi, jos sellaisia ei vielä ole, ja 

helpotettava niiden työtä. 

 6 e. Komissio edistää eettisten 

toimikuntien yhteistyötä ja parhaiden 

käytäntöjen vaihtoa eettisissä 

kysymyksissä, mukaan lukien eettisen 

arvioinnin menettelyt ja periaatteet.  

 Komissio laatii nykyisten hyvien 

käytäntöjen pohjalta ohjeet potilaiden 

osallistumisesta eettisiin toimikuntiin. 

Tarkistus  168 

Ehdotus asetukseksi 

49 a artikla (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 49 a artikla 

 Jäsenvaltioiden suorittama valvonta 

 1. Jäsenvaltioiden on nimitettävä 

tarkastajia, jotka valvovat tämän 

asetuksen noudattamista, ja varmistettava, 

että näillä tarkastajilla on asianmukainen 

pätevyys ja koulutus. 

 2. Tarkastusten tekeminen on sen 

jäsenvaltion vastuulla, jossa tarkastus 

tapahtuu. 

 3. Jos jäsenvaltio aikoo toteuttaa 

tarkastuksen, joka koskee yhtä tai 

useampaa kliinistä suorituskykyä 

koskevaa interventiotutkimusta, jotka 

suoritetaan useammassa kuin yhdessä 

asianomaisessa jäsenvaltiossa, sen on 

ilmoitettava aikomuksestaan 
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asianomaisille jäsenvaltioille, komissiolle 

ja Euroopan lääkevirastolle EU-portaalin 

kautta ja ilmoitettava niille tekemistään 

havainnoista tarkastuksen jälkeen.  

 4. Lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän on koordinoitava 

jäsenvaltioiden välisiin ja niiden 

kolmansissa maissa suorittamiin 

tarkastuksiin liittyvää yhteistyötä.  

 5. Jäsenvaltion, jonka vastuulla tarkastus 

on tehty, on tarkastuksen jälkeen 

laadittava tarkastusraportti. Kyseisen 

jäsenvaltion on toimitettava 

tarkastusraportti asiaan liittyvän kliinisen 

lääketutkimuksen toimeksiantajan 

saataville ja toimitettava tarkastusraportti 

EU-portaalin kautta EU-tietokantaan. 

Kyseisen jäsenvaltion on huolehdittava 

luottamuksellisuuden suojasta 

toimittaessaan tarkastusraportin 

toimeksiantajalle. 

 6. Komissio vahvistaa 

tarkastusmenettelyjä koskevat 

yksityiskohtaiset järjestelyt 85 artiklan 

mukaisesti täytäntöönpanosäädöksillä. 

Perustelu 

In contrast to the proposal of the Commission for a Regulation on clinical trials on medicinal 

products for human use (COM 2012, 369 final), the proposed Regulation contains no 

provisions regarding inspections. It must not be left to the discretion of the Member States to 

decide whether to monitor the conduct of clinical investigations. This could lead to decisions 

on whether to monitor an investigation being made dependent upon the availability of 

appropriate budgetary means. This could result in clinical investigations being carried out 

preferentially in states which dispense with monitoring. The concrete wording of the proposal 

follows Articles 75 and 76 of the proposal of the Commission for a Regulation on clinical 

trials on medicinal products for human use (COM 2012, 369 final). 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

Tarkistus  169 

Ehdotus asetukseksi 

50 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 
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 g a) tutkimusmenettely, osallistuvat 

tutkittavat sekä tutkimuksen päämäärä. 

 

Tarkistus  170 

Ehdotus asetukseksi 

51 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio perustaa yhteistyössä 

jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 

järjestelmän ja hallinnoi kyseistä 

järjestelmää, jonka avulla luodaan 

49 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 

yksittäiset tunnistenumerot kliinistä 

suorituskykyä koskeville 

interventiotutkimuksille ja muille kliinistä 

suorituskykyä koskeville tutkimuksille, 

joihin sisältyy tutkittaviin kohdistuvia 

riskejä, sekä kootaan ja käsitellään 

seuraavia tietoja: 

1. Komissio perustaa yhteistyössä 

jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 

järjestelmän ja hallinnoi kyseistä 

järjestelmää, jonka avulla luodaan 

49 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 

yksittäiset tunnistenumerot kliinistä 

suorituskykyä koskeville 

interventiotutkimuksille ja muille kliinistä 

suorituskykyä koskeville tutkimuksille, 

joihin sisältyy tutkittaviin kohdistuvia 

riskejä, sekä kootaan ja käsitellään 

seuraavia tietoja: 

a) kliinistä suorituskykyä koskevien 

tutkimusten rekisteröinti 50 artiklan 

mukaisesti; 

a) kliinistä suorituskykyä koskevien 

tutkimusten rekisteröinti 50 artiklan 

mukaisesti; 

b) jäsenvaltioiden välinen sekä 

jäsenvaltioiden ja komission välinen 

tietojenvaihto 54 artiklan mukaisesti; 

b) jäsenvaltioiden välinen sekä 

jäsenvaltioiden ja komission välinen 

tietojenvaihto 54 artiklan mukaisesti; 

c) useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa 

suoritettavia kliinistä suorituskykyä 

koskevia tutkimuksia koskevat tiedot 

silloin, kun kyse on 56 artiklan mukaisesta 

keskitetystä hakemuksesta; 

c) useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa 

suoritettavia kliinistä suorituskykyä 

koskevia tutkimuksia koskevat tiedot 

silloin, kun kyse on 56 artiklan mukaisesta 

keskitetystä hakemuksesta; 

d) vakavia haittatapahtumia ja laitteiden 

virheellisyyttä koskevat 57 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetut raportit, kun kyse on 

56 artiklan mukaisesta keskitetystä 

hakemuksesta. 

d) vakavia haittatapahtumia ja laitteiden 

virheellisyyttä koskevat 57 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetut raportit, kun kyse on 

56 artiklan mukaisesta keskitetystä 

hakemuksesta. 

 d a) toimeksiantajan 55 artiklan 3 kohdan 

mukaisesti toimittama kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tutkimusraportti ja sen tiivistelmä. 

2. Komissio varmistaa 1 kohdassa 

tarkoitettua sähköistä järjestelmää 

2. Komissio varmistaa 1 kohdassa 

tarkoitettua sähköistä järjestelmää 
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perustaessaan, että järjestelmä toimii 

yhteen asetuksen (EU) N:o [Ref. of future 

Regulation on clinical trials] […] artiklan 

mukaisesti perustetun ihmisille 

tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 

lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 

kanssa. Lukuun ottamatta 50 artiklassa 

tarkoitettuja tietoja, sähköiseen 

järjestelmään koottavia ja siinä käsiteltäviä 

tietoja saa saattaa ainoastaan 

jäsenvaltioiden ja komission saataville. 

perustaessaan, että järjestelmä toimii 

yhteen asetuksen (EU) N:o [Ref. of future 

Regulation on clinical trials] […] artiklan 

mukaisesti perustetun ihmisille 

tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 

lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 

kanssa. Lukuun ottamatta 50 artiklassa ja 

51 artiklan d ja d a kohdassa tarkoitettuja 

tietoja, sähköiseen järjestelmään koottavia 

ja siinä käsiteltäviä tietoja saa saattaa 

ainoastaan jäsenvaltioiden ja komission 

saataville. Komissio varmistaa myös, että 

terveydenhuollon ammattilaisilla on pääsy 

sähköiseen järjestelmään. 

 Tämän asetuksen 51 artiklan d ja d a 

kohdassa tarkoitetut tiedot on julkaistava 

50 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti.  

 2 a. Kaikki sähköisessä järjestelmässä 

olevat tiettyä in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettua lääkinnällistä laitetta 

koskevat tiedot on perustellusta pyynnöstä 

annettava niitä pyytäneelle taholle, paitsi 

jos kaikkien tietojen tai niiden osan 

luottamuksellisuus on perusteltua 50 

artiklan 3 kohdan nojalla: 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 

85 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla määritellään, mitkä 

sähköiseen järjestelmään kootuista ja siinä 

käsitellyistä kliinistä suorituskykyä 

koskevia tutkimuksia käsittelevistä muista 

tiedoista on julkaistava, jotta 

mahdollistetaan yhteentoimivuus 

asetuksella (EU) N:o [Ref. of future 

Regulation on clinical trials] perustetun 

ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 

lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 

kanssa. Sovelletaan 50 artiklan 3 ja 

4 kohtaa. 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 

85 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla määritellään, mitkä 

sähköiseen järjestelmään kootuista ja siinä 

käsitellyistä kliinistä suorituskykyä 

koskevia tutkimuksia käsittelevistä muista 

tiedoista on julkaistava, jotta 

mahdollistetaan yhteentoimivuus 

asetuksella (EU) N:o [Ref. of future 

Regulation on clinical trials] perustetun 

ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 

lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 

kanssa. Sovelletaan 50 artiklan 3 ja 

4 kohtaa. 

 

Tarkistus  171 

Ehdotus asetukseksi 

54 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Mikäli jäsenvaltio on kieltänyt, 

keskeyttänyt tai lopettanut kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen, jos 

se on vaatinut kliinistä suorituskykyä 

koskevan tutkimuksen huomattavaa 

muutosta tai tilapäistä keskeyttämistä tai 

jos toimeksiantaja on ilmoittanut sille 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen ennenaikaisesta lopettamisesta 

turvallisuussyiden vuoksi, jäsenvaltion on 

ilmoitettava päätöksestään ja siihen 

johtaneista syistä kaikille jäsenvaltioille ja 

komissiolle 51 artiklassa tarkoitetun 

sähköisen järjestelmän kautta. 

1. Mikäli jäsenvaltio on kieltänyt, 

keskeyttänyt tai lopettanut kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen, jos 

se on vaatinut kliinistä suorituskykyä 

koskevan tutkimuksen huomattavaa 

muutosta tai tilapäistä keskeyttämistä tai 

jos toimeksiantaja on ilmoittanut sille 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen ennenaikaisesta lopettamisesta 

turvallisuussyiden tai tehokkuuteen 

liittyvien syiden vuoksi, jäsenvaltion on 

ilmoitettava tällaisista seikoista ja 

päätöksestään ja päätökseen johtaneista 

syistä kaikille jäsenvaltioille ja komissiolle 

51 artiklassa tarkoitetun sähköisen 

järjestelmän kautta. 

 

Tarkistus  172 

Ehdotus asetukseksi 

55 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos toimeksiantaja on tilapäisesti 

keskeyttänyt kliinistä suorituskykyä 

koskevan tutkimuksen turvallisuussyiden 

vuoksi, tämän on tiedotettava asiasta 

asianomaisille jäsenvaltioille 15 päivän 

kuluessa tilapäisestä keskeyttämisestä. 

1. Jos toimeksiantaja on tilapäisesti 

keskeyttänyt kliinistä suorituskykyä 

koskevan tutkimuksen turvallisuussyiden 

tai tehokkuuteen liittyvien syiden vuoksi, 

tämän on tiedotettava asiasta 

asianomaisille jäsenvaltioille 15 päivän 

kuluessa tilapäisestä keskeyttämisestä. 

 

Tarkistus  173 

Ehdotus asetukseksi 

55 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Toimeksiantajan on ilmoitettava kaikille 

asianomaisille jäsenvaltioille kyseisiin 

jäsenvaltioihin liittyvän kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

Toimeksiantajan on ilmoitettava kaikille 

asianomaisille jäsenvaltioille kyseisiin 

jäsenvaltioihin liittyvän kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
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päättymisestä ja esitettävä perusteet, jos 

kyse on ennenaikaisesta lopettamisesta. 

Ilmoitus on tehtävä 15 päivän kuluessa 

jäsenvaltioon liittyvän kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

päättymisestä. 

päättymisestä ja esitettävä perusteet, jos 

kyse on ennenaikaisesta lopettamisesta, 

jotta kaikki jäsenvaltiot voivat tiedottaa 

kyseisen kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tuloksista samanlaisia 

kliinistä suorituskykyä koskevia 

tutkimuksia unionissa samanaikaisesti 

suorittaville toimeksiantajille. Ilmoitus on 

tehtävä 15 päivän kuluessa jäsenvaltioon 

liittyvän kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen päättymisestä. 

 

Tarkistus  174 

Ehdotus asetukseksi 

55 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos tutkimus suoritetaan useammassa kuin 

yhdessä jäsenvaltiossa, toimeksiantajan on 

ilmoitettava kaikille asianomaisille 

jäsenvaltioille kliinistä suorituskykyä 

koskevan tutkimuksen päättymisestä 

kokonaisuudessaan. Ilmoitus on tehtävä 

15 päivän kuluessa kliinistä suorituskykyä 

koskevan tutkimuksen päättymisestä 

kokonaisuudessaan. 

Jos tutkimus suoritetaan useammassa kuin 

yhdessä jäsenvaltiossa, toimeksiantajan on 

ilmoitettava kaikille asianomaisille 

jäsenvaltioille kliinistä suorituskykyä 

koskevan tutkimuksen päättymisestä 

kokonaisuudessaan. Kaikille jäsenvaltioille 

on myös ilmoitettava syyt kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

ennenaikaiseen lopettamiseen niin, että 

jäsenvaltiot voivat ilmoittaa kyseisen 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tuloksista toimeksiantajille, 

jotka suorittavat samanlaisia kliinistä 

suorituskykyä koskevia tutkimuksia 

samanaikaisesti unionissa. Ilmoitus on 

tehtävä 15 päivän kuluessa kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

päättymisestä kokonaisuudessaan. 

 

Tarkistus  175 

Ehdotus asetukseksi 

55 artikla – 3–3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Toimeksiantajan on vuoden kuluessa 3. Toimeksiantajan on kliinistä 
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kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen päättymisestä toimitettava 

asianomaisille jäsenvaltioille tiivistelmä 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tuloksista liitteessä XII olevan 

A osan 2.3.3 kohdassa tarkoitetun kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tutkimusraportin muodossa. Mikäli 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tutkimusraportin 

toimittaminen ei tieteellisistä syistä ole 

mahdollista vuoden kuluessa, se on 

toimitettava heti kun se on saatavilla. 

Tällöin liitteessä XII olevan A osan 

2.3.2 kohdassa tarkoitetussa kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tutkimussuunnitelmassa on tarkennettava 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tulosten toimittamisajankohta 

perusteluineen. 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tuloksista riippumatta vuoden kuluessa 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen päättymisestä tai sen 

ennenaikaisesta lopettamisesta 
toimitettava asianomaisille jäsenvaltioille 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tulokset liitteessä XII olevan 

A osan 2.3.3 kohdassa tarkoitetun kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tutkimusraportin muodossa. Siihen on 

liitettävä yleistajuinen tiivistelmä. 

Toimeksiantajan on toimitettava sekä 

tutkimusraportti että sen tiivistelmä 

51 artiklassa tarkoitetun sähköisen 

järjestelmän välityksellä.  

 Mikäli kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tutkimusraportin 

toimittaminen ei perustelluista tieteellisistä 

syistä ole mahdollista vuoden kuluessa, se 

on toimitettava heti kun se on saatavilla. 

Tällöin liitteessä XII olevan A osan 

2.3.2 kohdassa tarkoitetussa kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tutkimussuunnitelmassa on tarkennettava 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tulosten toimittamisajankohta 

perusteluineen. 

 3 a. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 85 artiklan 

mukaisesti yleistajuisen tiivistelmän 

sisältöä ja rakennetta koskevien 

yksityiskohtaisten sääntöjen 

määrittelemiseksi. 

 Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 85 artiklan 

mukaisesti kliinistä suorituskykyä 

koskevan tutkimuksen tutkimusraportin 

toimittamista koskevien yksityiskohtaisten 

sääntöjen määrittelemiseksi. 

 Komissio laatii ohjeet käsittelemättömien 

tietojen muotoilusta ja jakamisesta sen 
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varalta, että toimeksiantaja päättää jakaa 

kyseiset tiedot vapaaehtoisesti. 

 

Tarkistus  176 

Ehdotus asetukseksi 

56 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Toimeksiantajan on tässä keskitetyssä 

hakemuksessa ehdotettava yhtä 

asianomaisista jäsenvaltioista 

koordinoivaksi jäsenvaltioksi. Jos 

kyseinen jäsenvaltio ei halua ryhtyä 

koordinoivaksi jäsenvaltioksi, sen on 
kuuden päivän kuluessa keskitetyn 

hakemuksen toimittamisesta sovittava 

toisen jäsenvaltion kanssa siitä, että tämä 

toinen jäsenvaltio toimii koordinoivana 

jäsenvaltiona. Jos yksikään jäsenvaltioista 

ei suostu koordinoivaksi jäsenvaltioksi, 

toimeksiantajan ehdottaman jäsenvaltion 

on toimittava koordinoivana 

jäsenvaltiona. Jos jostakin muusta kuin 

toimeksiantajan ehdottamasta 

jäsenvaltiosta tulee koordinoiva 

jäsenvaltio, 49 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetut määräajat alkavat sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona jäsenvaltio 

hyväksyy tehtävän. 

2. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 

sovittava kuuden päivän kuluessa 

keskitetyn hakemuksen toimittamisesta 

siitä, mikä jäsenvaltio toimii koordinoivana 

jäsenvaltiona. Jäsenvaltiot ja komissio 

sopivat lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän yhteydessä selkeistä 

säännöistä koordinoivan jäsenvaltion 

nimittämiselle. 

Perustelu 

Komission tekstissä ehdotettu ratkaisu mahdollistaa sen, että toimeksiantajat voivat valita 

väljempiä standardeja soveltavat, pienemmin resurssein toimivat tai useiden pyyntöjen 

ruuhkauttamat toimivaltaiset viranomaiset. Tämä vaarantaa kliinisten tutkimusten hiljaisen 

hyväksynnän. Koordinoivaa jäsenvaltiota koskeva päätöksentekojärjestelmä voidaan luoda jo 

ehdotetussa lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmässä, koska tämä sopii ryhmän 

80 artiklassa kuvattuihin tehtäviin. 
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Tarkistus  177 

Ehdotus asetukseksi 

56 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Sovellettaessa 55 artiklan 3 kohtaa 

toimeksiantajan on toimitettava kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tutkimusraportti asianomaisille 

jäsenvaltioille 51 artiklassa tarkoitetun 

sähköisen järjestelmän kautta. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  178 

Ehdotus asetukseksi 

57 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) vakava haittatapahtuma, jolla on syy-

seuraussuhde suorituskyvyn arviointiin 

tarkoitettuun laitteeseen, 

vertailukohteeseen tai tutkimusmenettelyyn 

tai jossa tällainen syy-seuraussuhde on 

kohtuudella mahdollinen; 

a) haittatapahtuma, jolla on syy-

seuraussuhde suorituskyvyn arviointiin 

tarkoitettuun laitteeseen, 

vertailukohteeseen tai tutkimusmenettelyyn 

tai jossa tällainen syy-seuraussuhde on 

kohtuudella mahdollinen; 

 

Tarkistus  179 

Ehdotus asetukseksi7 luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

VII luku VIII luku 

Vaaratilannejärjestelmä ja 

markkinavalvonta 

Vaaratilannejärjestelmä ja 

markkinavalvonta 

 

Tarkistus  180 

Ehdotus asetukseksi 

59 artikla 
 

Komission teksti Tarkistus 
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1. Laitteiden – lukuun ottamatta 

suorituskyvyn arviointiin tarkoitettuja 

laitteita – valmistajilla on velvollisuus 

raportoida 60 artiklassa tarkoitetun 

sähköisen järjestelmän kautta seuraavista: 

1. Laitteiden – lukuun ottamatta 

suorituskyvyn arviointiin tarkoitettuja 

laitteita – valmistajilla on velvollisuus 

raportoida 60 artiklassa tarkoitetun 

sähköisen järjestelmän kautta seuraavista: 

a) unionin markkinoilla saataville 

asetettuihin laitteisiin liittyvät vakavat 

vaaratilanteet;  

a) unionin markkinoilla saataville 

asetettuihin laitteisiin liittyvät 

vaaratilanteet, mukaan luettuna 

vaaratilanteen aika ja paikka sekä tieto 

siitä, oliko kyse vakavasta vaaratilanteesta 

2 artiklan määritelmän perusteella; 

valmistajan on ilmoitettava myös tiedot 

tapaukseen osallisina olleista potilaista tai 

käyttäjistä ja terveydenhuollon 

ammattilaisista, jos tiedot ovat saatavissa; 

b) unionin markkinoilla saataville 

asetettuihin laitteisiin liittyvät 

käyttöturvallisuutta korjaavat toimenpiteet, 

mukaan luettuina käyttöturvallisuutta 

korjaavat toimenpiteet, jotka on toteutettu 

kolmannessa maassa sellaisen laitteen 

osalta, joka on laillisesti asetettu saataville 

myös unionin markkinoilla, mikäli 

käyttöturvallisuutta korjaavan toimenpiteen 

syy ei rajoitu kyseisessä kolmannessa 

maassa saataville asetettuun laitteeseen. 

b) unionin markkinoilla saataville 

asetettuihin laitteisiin liittyvät 

käyttöturvallisuutta korjaavat toimenpiteet, 

mukaan luettuina käyttöturvallisuutta 

korjaavat toimenpiteet, jotka on toteutettu 

kolmannessa maassa sellaisen laitteen 

osalta, joka on laillisesti asetettu saataville 

myös unionin markkinoilla, mikäli 

käyttöturvallisuutta korjaavan toimenpiteen 

syy ei rajoitu kyseisessä kolmannessa 

maassa saataville asetettuun laitteeseen. 

Valmistajien on annettava ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettu raportti viipymättä 

ja viimeistään 15 päivän kuluttua siitä, kun 

ne ovat saaneet tiedon tapahtumasta ja sen 

syy-seuraussuhteesta laitteeseensa tai siitä, 

että syy-seuraussuhde on kohtuudella 

mahdollinen. Raportoinnin määräajassa on 

otettava huomioon tapahtuman vakavuus. 

Valmistaja voi antaa alustavan 

epätäydellisen raportin, jota seuraa 

täydellinen raportti, jos tämä on tarpeen 

sen varmistamiseksi, että raportointi 

tapahtuu hyvissä ajoin. 

Valmistajien on annettava ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettu raportti viipymättä 

ja viimeistään 15 päivän kuluttua siitä, kun 

ne ovat saaneet tiedon tapahtumasta ja sen 

syy-seuraussuhteesta laitteeseensa tai siitä, 

että syy-seuraussuhde on kohtuudella 

mahdollinen. Raportoinnin määräajassa on 

otettava huomioon tapahtuman vakavuus. 

Valmistaja voi antaa alustavan 

epätäydellisen raportin, jota seuraa 

täydellinen raportti, jos tämä on tarpeen 

sen varmistamiseksi, että raportointi 

tapahtuu hyvissä ajoin. 

2. Kun kyse on saman laitteen tai 

laitetyypin osalta ilmenevistä samanlaisista 

vakavista vaaratilanteista, joiden osalta 

perussyy on todettu tai käyttöturvallisuutta 

korjaavat toimenpiteet toteutettu, 

2. Kun kyse on saman laitteen tai 

laitetyypin osalta ilmenevistä samanlaisista 

vaaratilanteista, joiden osalta perussyy on 

todettu tai käyttöturvallisuutta korjaavat 

toimenpiteet toteutettu, valmistajat voivat 
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valmistajat voivat yksittäisten 

tapahtumaraporttien sijasta esittää 

määräajoin tiivistelmäraportteja 

edellyttäen, että 60 artiklan 5 kohdan a, b 

ja c alakohdassa tarkoitetut toimivaltaiset 

viranomaiset ovat sopineet valmistajan 

kanssa määräajoin annettavien 

tiivistelmäraporttien muodosta, sisällöstä ja 

esittämistiheydestä. 

yksittäisten tapahtumaraporttien sijasta 

esittää määräajoin tiivistelmäraportteja 

edellyttäen, että 60 artiklan 5 kohdan a, b 

ja c alakohdassa tarkoitetut toimivaltaiset 

viranomaiset ovat sopineet valmistajan 

kanssa määräajoin annettavien 

tiivistelmäraporttien muodosta, sisällöstä ja 

esittämistiheydestä. 

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 

tarvittavat toimenpiteet rohkaistakseen 

terveydenhuollon ammattilaisia, käyttäjiä 

ja potilaita raportoimaan oletetuista 

1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista 

vakavista vaaratilanteista maansa 

toimivaltaisille viranomaisille.  

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 

tarvittavat toimenpiteet kohdennetut 

tiedotuskampanjat mukaan lukien 
rohkaistakseen terveydenhuollon 

ammattilaisia, myös lääkäreitä ja 

farmaseutteja, käyttäjiä ja potilaita 

raportoimaan oletetuista 1 kohdan 

a alakohdassa tarkoitetuista vaaratilanteista 

maansa toimivaltaisille viranomaisille ja 

auttaakseen siinä. Jäsenvaltioiden on 

tiedotettava näistä toimenpiteistä 

komissiolle. 

Niiden on kirjattava tällaiset raportit 

keskitetysti kansallisella tasolla. Mikäli 

jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 

saa tällaisia raportteja, sen on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 

että kyseisen laitteen valmistaja saa tiedon 

vaaratilanteesta. Valmistajan on 

varmistettava asianmukaisten jatkotoimien 

toteuttaminen.  

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten on kirjattava tällaiset 

raportit keskitetysti kansallisella tasolla. 

Mikäli jäsenvaltion toimivaltainen 

viranomainen saa tällaisia raportteja, sen 

on ilmoitettava kyseisen laitteen 

valmistajalle viipymättä. Valmistajan on 

varmistettava asianmukaisten jatkotoimien 

toteuttaminen.  

 
Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 

on ilmoitettava ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitetut raportit 

viipymättä 60 artiklassa tarkoitettuun 

sähköiseen järjestelmään, ellei valmistaja 

ole jo raportoinut kyseistä vaaratilannetta. 

Jäsenvaltioiden on koordinoidusti 

kehitettävä verkkopohjaisia jäsenneltyjä 
standardilomakkeita, joiden avulla 

terveydenhuollon ammattilaiset, käyttäjät 

ja potilaat voivat raportoida vakavista 

vaaratilanteista. 

Komissio kehittää yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa ja asianomaisia 

sidosryhmiä kuullen standardilomakkeita, 

joiden avulla terveydenhuollon 

ammattilaiset, käyttäjät ja potilaat voivat 

raportoida sähköisesti ja ei-sähköisesti 

vaaratilanteista. 
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4. Edellä 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 

laitteita valmistavien ja käyttävien 

terveysalan laitosten on raportoitava 

1 kohdassa tarkoitetuista vakavista 

vaaratilanteista ja käyttöturvallisuutta 

korjaavista toimenpiteistä sen jäsenvaltion 

toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa 

terveysalan laitos sijaitsee. 

4. Edellä 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 

laitteita valmistavien ja käyttävien 

terveysalan laitosten on viipymättä 

raportoitava 1 kohdassa tarkoitetuista 

vaaratilanteista ja käyttöturvallisuutta 

korjaavista toimenpiteistä sen jäsenvaltion 

toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa 

terveysalan laitos sijaitsee. 

 

Tarkistus  181 

Ehdotus asetukseksi 

60 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio perustaa yhteistyössä 

jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 

järjestelmän seuraavien tietojen 

kokoamista ja käsittelyä varten ja hallinnoi 

tätä järjestelmää: 

1. Komissio perustaa yhteistyössä 

jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 

järjestelmän seuraavien tietojen 

kokoamista ja käsittelyä varten ja hallinnoi 

tätä järjestelmää: 

a) asetuksen 59 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetut vakavia vaaratilanteita ja 

käyttöturvallisuutta korjaavia toimenpiteitä 

koskevat raportit valmistajilta;  

a) asetuksen 59 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetut vaaratilanteita ja 

käyttöturvallisuutta korjaavia toimenpiteitä 

koskevat raportit valmistajilta;  

b) asetuksen 59 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetut määräajoin annettavat 

tiivistelmäraportit valmistajilta; 

b) asetuksen 59 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetut määräajoin annettavat 

tiivistelmäraportit valmistajilta; 

c) asetuksen 61 artiklan 1 kohdan toisessa 

alakohdassa tarkoitetut vakavia 

vaaratilanteita koskevat raportit 

toimivaltaisilta viranomaisilta; 

c) asetuksen 61 artiklan 1 kohdan toisessa 

alakohdassa tarkoitetut vaaratilanteita 

koskevat raportit toimivaltaisilta 

viranomaisilta; 

d) asetuksen 62 artiklassa tarkoitetut 

kehityssuuntauksia koskevat raportit 

valmistajilta; 

d) asetuksen 62 artiklassa tarkoitetut 

kehityssuuntauksia koskevat raportit 

valmistajilta; 

e) asetuksen 61 artiklan 4 kohdassa 

tarkoitetut käyttöturvallisuutta koskevat 

ilmoitukset valmistajilta; 

e) asetuksen 61 artiklan 4 kohdassa 

tarkoitetut käyttöturvallisuutta koskevat 

ilmoitukset valmistajilta; 

f) jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten välillä sekä toimivaltaisten 

viranomaisten ja komission välillä 

f) jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten välillä sekä toimivaltaisten 

viranomaisten ja komission välillä 
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61 artiklan 3 ja 6 kohdan mukaisesti 

vaihdettavat tiedot. 

61 artiklan 3 ja 6 kohdan mukaisesti 

vaihdettavat tiedot. 

 f a) toimivaltaisten viranomaisten raportit 

vakavista vaaratilanteista ja 

käyttöturvallisuutta korjaavista 

toimenpiteistä, jotka on toteutettu 

4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 

laitteita käyttävissä terveysalan 

laitoksissa. 

2. Sähköiseen järjestelmään koottavat ja 

siinä käsiteltävät tiedot on saatettava 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten, komission ja ilmoitettujen 

laitosten saataville. 

2. Sähköiseen järjestelmään koottavat ja 

siinä käsiteltävät tiedot on saatettava 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten, komission, ilmoitettujen 

laitosten ja terveydenhuollon 

ammattilaisten saataville sekä valmistajien 

saataville, jos tiedot koskevat omaa 

tuotetta. 

3. Komissio varmistaa, että 

terveydenhuollon ammattilaisilla ja 
yleisöllä on pääsy sähköiseen järjestelmään 

asianmukaisessa laajuudessa. 

3. Komissio varmistaa, että yleisöllä on 

pääsy sähköiseen järjestelmään 

asianmukaisessa laajuudessa. Mikäli 

tietopyyntö koskee tiettyä in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettua 

lääkinnällistä laitetta, tiedot on annettava 

viipymättä ja viimeistään 15 päivän 

kuluessa. 

4. Komissio voi myöntää kolmansien 

maiden toimivaltaisille viranomaisille tai 

kansainvälisille organisaatioille komission 

ja kyseisten toimivaltaisten viranomaisten 

tai kansainvälisten organisaatioiden 

välisten järjestelyjen pohjalta pääsyn 

tietokantaan asianmukaisessa laajuudessa. 

Näiden järjestelyjen on perustuttava 

vastavuoroisuuteen, ja niissä on 

noudatettava salassapito- ja 

tietosuojasäännöksiä, jotka vastaavat 

unionissa sovellettavia vastaavia 

säännöksiä. 

4. Komissio voi myöntää kolmansien 

maiden toimivaltaisille viranomaisille tai 

kansainvälisille organisaatioille komission 

ja kyseisten toimivaltaisten viranomaisten 

tai kansainvälisten organisaatioiden 

välisten järjestelyjen pohjalta pääsyn 

tietokantaan asianmukaisessa laajuudessa. 

Näiden järjestelyjen on perustuttava 

vastavuoroisuuteen, ja niissä on 

noudatettava salassapito- ja 

tietosuojasäännöksiä, jotka vastaavat 

unionissa sovellettavia vastaavia 

säännöksiä. 

5. Edellä olevan 59 artiklan 1 kohdan a ja 

b alakohdassa tarkoitetut vakavia 

vaaratilanteita ja käyttöturvallisuutta 

korjaavia toimenpiteitä koskevat raportit, 

59 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 

määräaikaiset tiivistelmäraportit, 

61 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 

5. Edellä olevan 59 artiklan 1 kohdan a ja b 

alakohdassa tarkoitetut vaaratilanteita ja 

käyttöturvallisuutta korjaavia toimenpiteitä 

koskevat raportit, 59 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetut määräaikaiset 

tiivistelmäraportit, 61 artiklan 1 kohdan 

toisessa alakohdassa tarkoitetut 
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tarkoitetut vakavia vaaratilanteita koskevat 

raportit ja 62 artiklassa tarkoitetut 

kehityssuuntauksia koskevat raportit 

toimitetaan sähköisen järjestelmän kautta 

heti vastaanottamisajankohtana 

automaattisesti seuraavien jäsenvaltioiden 

toimivaltaisille viranomaisille: 

vaaratilanteita koskevat raportit ja 62 

artiklassa tarkoitetut kehityssuuntauksia 

koskevat raportit toimitetaan sähköisen 

järjestelmän kautta heti 

vastaanottamisajankohtana automaattisesti 

seuraavien jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

viranomaisille: 

a) jäsenvaltio, jossa tapahtuma ilmeni;  a) jäsenvaltio, jossa tapahtuma ilmeni;  

b) jäsenvaltio, jossa käyttöturvallisuutta 

korjaava toimenpide toteutetaan tai on 

toteutettava; 

b) jäsenvaltio, jossa käyttöturvallisuutta 

korjaava toimenpide toteutetaan tai on 

toteutettava; 

c) jäsenvaltio, jossa valmistajan 

rekisteröity toimipaikka sijaitsee; 

c) jäsenvaltio, jossa valmistajan 

rekisteröity toimipaikka sijaitsee; 

d) soveltuvissa tapauksissa jäsenvaltio, 

johon kyseisestä laitteesta todistuksen 

43 artiklan mukaisesti antanut ilmoitettu 

laitos on sijoittautunut. 

d) soveltuvissa tapauksissa jäsenvaltio, 

johon kyseisestä laitteesta todistuksen 

43 artiklan mukaisesti antanut ilmoitettu 

laitos on sijoittautunut. 

 
5 a. Tämän artiklan 5 kohdassa 

tarkoitetut kyseistä laitetta koskevat 

raportit ja tiedot toimitetaan myös 

automaattisesti sähköisen järjestelmän 

kautta ilmoitetulle laitokselle, joka on 

antanut todistuksen 43 artiklan 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  182 

Ehdotus asetukseksi 

61 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että niiden alueella 

ilmennyttä vakavaa vaaratilannetta tai 

niiden alueella toteutettua tai toteutettavaa 

käyttöturvallisuutta korjaavaa 

toimenpidettä koskevat tiedot, jotka 

saatetaan niiden tietoon 59 artiklan 

mukaisesti, analysoi kansallisella tasolla 

niiden toimivaltainen viranomainen, jos 

mahdollista yhdessä valmistajan kanssa. 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että niiden alueella 

ilmennyttä vakavaa vaaratilannetta tai 

niiden alueella toteutettua tai toteutettavaa 

käyttöturvallisuutta korjaavaa 

toimenpidettä koskevat tiedot, jotka 

saatetaan niiden tietoon 59 artiklan 

mukaisesti, analysoi kansallisella tasolla 

niiden toimivaltainen viranomainen, jos 

mahdollista yhdessä valmistajan kanssa. 

Toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
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huomioon kaikkien eri sidosryhmien, 

kuten potilasjärjestöjen ja 

terveydenhuollon ammattilaisten 

ammattialajärjestöjen sekä laitteiden 

valmistajien järjestöjen, näkemykset. 

 

Tarkistus  183 

Ehdotus asetukseksi 

61 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Mikäli toimivaltainen viranomainen 

toteaa 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti 

vastaanotettujen raporttien osalta, että 

tiedot koskevat vakavaa vaaratilannetta, 

sen on viipymättä ilmoitettava näistä 

raporteista 60 artiklassa tarkoitetun 

sähköisen järjestelmän kautta, jollei 

valmistaja ole jo raportoinut samasta 

vaaratilanteesta. 

Poistetaan. 

Tarkistus  184 

Ehdotus asetukseksi 

61 artikla – 2 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten on suoritettava raportoituja 

vakavia vaaratilanteita ja 

käyttöturvallisuutta korjaavia toimenpiteitä 

koskeva riskinarviointi ottaen huomioon 

sellaiset perusteet kuin syy-seuraussuhde, 

ongelman havaittavuus ja uusiutumisen 

todennäköisyys, laitteen käyttötiheys, 

haitan esiintymisen todennäköisyys ja 

haitan vakavuus, laitteesta saatavat kliiniset 

hyödyt, suunnitellut ja mahdolliset 

käyttäjät sekä väestö, johon asialla on 

vaikutusta. Niiden on myös arvioitava 

valmistajan suunnittelemien tai 

toteuttamien käyttöturvallisuutta 

korjaavien toimenpiteiden riittävyys sekä 

muiden korjaavien toimenpiteiden tarve ja 

2. Kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten on suoritettava raportoituja 

vakavia vaaratilanteita ja 

käyttöturvallisuutta korjaavia toimenpiteitä 

koskeva riskinarviointi ottaen huomioon 

sellaiset perusteet kuin syy-seuraussuhde, 

ongelman havaittavuus ja uusiutumisen 

todennäköisyys, laitteen käyttötiheys, 

haitan esiintymisen todennäköisyys ja 

haitan vakavuus, laitteesta saatavat kliiniset 

hyödyt, suunnitellut ja mahdolliset 

käyttäjät sekä väestö, johon asialla on 

vaikutusta. Niiden on myös arvioitava 

valmistajan suunnittelemien tai 

toteuttamien käyttöturvallisuutta 

korjaavien toimenpiteiden riittävyys sekä 

muiden korjaavien toimenpiteiden tarve ja 
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tyyppi. Niiden on seurattava valmistajan 

suorittamaa vaaratilanteen tutkintaa. 

tyyppi. Niiden on seurattava valmistajan 

suorittamaa vakavan vaaratilanteen 

tutkintaa. 

Perustelu 

Jotta vältetään väärinkäsitykset, olisi puhuttava vakavasta vaaratilanteesta koko 61 artiklassa 

”Vakavien vaaratilanteiden ja käyttöturvallisuutta korjaavien toimenpiteiden analysointi”. 

 

Tarkistus  185 

Ehdotus asetukseksi 

65 artikla – 1, 1 a–1 e kohta (uusi) ja 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 

suoritettava laitteiden ominaisuuksia ja 

suorituskykyä koskevia asianmukaisia 

tarkastuksia, joihin on soveltuvissa 

tapauksissa sisällyttävä asiakirjojen 

tarkastus ja riittävään otantaan perustuvia 

fyysisiä tarkastuksia ja 

laboratoriotarkastuksia. Niiden on otettava 

huomioon riskin arviointia ja hallintaa 

koskevat vakiintuneet periaatteet, 

vaaratilannejärjestelmästä saatavat tiedot ja 

valitukset. Toimivaltaiset viranomaiset 

voivat vaatia talouden toimijoita 

asettamaan saataville sellaiset asiakirjat ja 

tiedot, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien 

suorittamiseksi, ja tarpeellisissa ja 

perustelluissa tapauksissa ne voivat 

mennä talouden toimijoiden tiloihin ja 

ottaa tarvittavat näytteet laitteista. Ne 

voivat hävittää tai muulla tavalla tehdä 

käyttökelvottomiksi vakavan riskin 

aiheuttavat laitteet, jos ne pitävät sitä 

tarpeellisena. 

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 

suoritettava laitteiden ominaisuuksia ja 

suorituskykyä koskevia asianmukaisia 

tarkastuksia, joihin on soveltuvissa 

tapauksissa sisällyttävä asiakirjojen 

tarkastus ja riittävään otantaan perustuvia 

fyysisiä tarkastuksia ja 

laboratoriotarkastuksia. Niiden on otettava 

huomioon riskin arviointia ja hallintaa 

koskevat vakiintuneet periaatteet, 

vaaratilannejärjestelmästä saatavat tiedot ja 

valitukset. Toimivaltaiset viranomaiset 

voivat vaatia talouden toimijoita 

asettamaan saataville sellaiset asiakirjat ja 

tiedot, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien 

suorittamiseksi, ja ne voivat mennä 

talouden toimijoiden tiloihin ja tarkastaa 

ne ja ottaa tarvittavat näytteet laitteista 

virallisissa laboratorioissa tehtäviä 

analyyseja varten. Ne voivat hävittää tai 

muulla tavalla tehdä käyttökelvottomiksi 

riskin aiheuttavat laitteet, jos ne pitävät sitä 

tarpeellisena.  

 1 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 

nimettävä tarkastajia, joilla on valta 

suorittaa 1 kohdassa tarkoitettuja 

tarkastuksia. Talouden toimijan 

sijoittautumisjäsenvaltion tarkastajat 

suorittavat tarkastukset. Toimivaltaisten 

viranomaisten nimeämät asiantuntijat 
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voivat avustaa tarkastajia.  

 1 b. Tarkastuskäyntejä voidaan suorittaa 

myös ilman ennakkoilmoitusta. Ilman 

ennakkovaroitusta suoritettavien 

tarkastusten järjestäminen ja 

suorittaminen on aina otettava huomioon 

suhteellisuusperiaatteessa, erityisesti 

laitteeseen liittyvän vaaran suuruuden 

mukaisesti. 

 1 c. Jokaisen tämän artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetun tarkastuksen jälkeen 

toimivaltainen viranomainen laatii 

selvityksen siitä, noudattaako tutkittu 

talouden toimija tämän asetuksen nojalla 

sovellettavia lakisääteisiä ja teknisiä 

vaatimuksia ja onko tarpeen ryhtyä 

korjaaviin toimiin. 

 1 d. Tarkastuksen suorittaneen 

toimivaltaisen viranomaisen on 

toimitettava tämän selvityksen sisältö 

tarkastetulle talouden toimijalle. Ennen 

raportin antamista toimivaltaisen 

viranomaisen on annettava tarkastetulle 

talouden toimijalle mahdollisuus esittää 

huomautuksia. Edellä 1 b kohdassa 

tarkoitettu lopullinen tarkastusselvitys 

viedään 66 artiklassa tarkoitettuun 

sähköiseen järjestelmään. 

 1 e. Rajoittamatta unionin ja kolmansien 

maiden välillä tehtyjä kansainvälisiä 

sopimuksia 1 kohdassa tarkoitettuja 

tarkastuksia voidaan myös suorittaa 

kolmanteen maahan sijoittautuneen 

talouden toimijan tiloissa, jos laite on 

tarkoitettu asetettavaksi saataville unionin 

markkinoilla. 

2. Jäsenvaltioiden on säännöllisesti 

tarkasteltava ja arvioitava 

valvontatoimintansa toimivuutta. Tällaisia 

tarkasteluja ja arviointeja on suoritettava 

vähintään kerran neljässä vuodessa, ja 

niiden tulokset on ilmoitettava muille 

jäsenvaltioille ja komissiolle. Kyseisen 

jäsenvaltion on julkistettava tiivistelmä 

tuloksista. 

2. Jäsenvaltioiden on laadittava strategisia 

valvontasuunnitelmia, joissa käsitellään 

niiden suunniteltuja valvontatoimia sekä 

kyseisten toimien toteuttamiseen 

tarvittavia inhimillisiä ja aineellisia 

resursseja. Jäsenvaltioiden on 
säännöllisesti tarkasteltava ja arvioitava 

valvontasuunnitelmiensa 

täytäntöönpanoa. Tällaisia tarkasteluja ja 

arviointeja on suoritettava vähintään kerran 
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kahdessa vuodessa, ja niiden tulokset on 

ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja 

komissiolle. Komissio voi antaa 

suosituksia valvontasuunnitelmiin 

tehtävistä muutoksista. Jäsenvaltioiden on 

julkistettava tiivistelmä tuloksista sekä 

komission suosituksista. 

Tarkistus  186 

Ehdotus asetukseksi 

66 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot 

siirretään viipymättä sähköisen 

järjestelmän kautta kaikille toimivaltaisille 

viranomaisille, joita asia koskee, ja ne ovat 

jäsenvaltioiden ja komission saatavilla. 

2. Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot 

siirretään viipymättä sähköisen 

järjestelmän kautta kaikille toimivaltaisille 

viranomaisille, joita asia koskee, ja ne ovat 

jäsenvaltioiden, komission, viraston sekä 

terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla. 

Komissio varmistaa myös, että yleisöllä on 

pääsy sähköiseen järjestelmään 

asianmukaisessa laajuudessa. Se 

varmistaa erityisesti, että jos pyydetään 

tiettyä in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettua lääkinnällistä laitetta 

koskevia tietoja, tiedot annetaan 

viipymättä ja viimeistään 15 päivän 

kuluessa. Komissio laatii joka kuudes 

kuukausi yhteistyössä lääkinnällisten 

laitteiden koordinointiryhmän kanssa 

katsauksen näistä tiedoista yleisölle ja 

terveydenhoidon ammattilaisille. Näiden 

tietojen on oltava saatavilla 25 artiklassa 

tarkoitetussa eurooppalaisessa 

tietopankissa.  

Perustelu 

Terveydenhuollon ammattilaiset ja yleisö hyötyvät vaaratilanteita ja markkinavalvontaa 

koskevien tietojen yhteenvedosta. Koska kyseiset tiedot edellyttävät huolellista käsittelyä, 

lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmä on asianmukainen foorumi näiden tietojen 

toimittajaksi eurooppalaiseen tietokantaan. 
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Tarkistus  187 

Ehdotus asetukseksi 

8 luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

VIII luku IX luku 

 Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö, 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmä, EU:n 

vertailulaboratoriot, laiterekisterit 

Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö, 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmä, lääkinnällisiä laitteita 

käsittelevä neuvoa-antava komitea, EU:n 

vertailulaboratoriot, laiterekisterit 

Tarkistus  188 

Ehdotus asetukseksi 

76 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Lääkinnällisiä laitteita käsittelevä 

neuvoa-antava komitea 

 Asetuksen (EU) N:o ...+ 78 a artiklassa 

määritettyjen ehtojen ja edellytysten 

mukaisesti perustettu lääkinnällisiä 

laitteita käsittelevä neuvoa-antava 

komitea suorittaa komission tukemana 

sille tässä asetuksessa osoitetut tehtävät.  

 _____________ 

 + Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 

asetuksen numero ja antamispäivämäärä.  

Tarkistus  189 

Ehdotus asetukseksi 

76 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 76 b artikla 

 Lääkinnällisten laitteiden 

arviointikomitea 
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 Asetuksen (EU) N:o ...+ 78 b artiklassa 

määritettyjen ehtojen ja edellytysten 

mukaisesti perustettu lääkinnällisten 

laitteiden arviointikomitea suorittaa 

komission tukemana sille tässä 

asetuksessa osoitetut tehtävät. 

 ______________ 

 + Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 

asetuksen numero ja antamispäivämäärä. 

Tarkistus  190 

Ehdotus asetukseksi 

77 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmällä on seuraavat tehtävät: 

Lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmällä on seuraavat tehtävät: 

a) osallistua vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitosten ja ilmoitettujen laitosten 

tehtäviä hakeneiden laitosten arviointiin 

IV luvun säännösten nojalla; 

a) osallistua vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitosten ja ilmoitettujen laitosten 

tehtäviä hakeneiden laitosten arviointiin 

IV luvun säännösten nojalla; 

 a a) määrittää ja dokumentoida 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

osallistuvan henkilöstön pätevyyden ja 

kelpoisuuden ja valinta- ja 

lupamenettelyjen korkeatasoiset 

periaatteet (asiantuntemus, kokemus ja 

muu vaadittava pätevyys) sekä vaadittava 

koulutus (perus- ja jatkokoulutus). 

Kelpoisuusvaatimuksissa käsitellään eri 

toimintoja vaatimustenmukaisuuden 

arviointiprosessissa sekä nimeämisen 

soveltamisalaan kuuluvia laitteita, 

tekniikoita ja aloja; 

 a b) tarkastaa ja hyväksyä jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten vaatimukset 

tämän kohdan a a alakohdan osalta; 

 a c) valvoa 37 artiklassa tarkoitettua 

ilmoitettujen laitosten 
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koordinointiryhmää; 

 a d) tukea komissiota vaaratilannetietoja 

ja markkinavalvontatoimia koskevan 

katsauksen antamisessa, mukaan lukien 

kaikki toteutetut ennaltaehkäisevät 

terveydensuojelutoimet, puolivuosittain. 

Näiden tietojen on oltava saatavilla 

25 artiklassa tarkoitetussa 

eurooppalaisessa tietopankissa. 

b) osallistua tiettyjen 

vaatimustenmukaisuuden arviointien 

tarkasteluun 42 artiklan nojalla; 

 

c) olla mukana kehittämässä ohjeita, joilla 

pyritään varmistamaan tämän asetuksen 

tehokas ja yhdenmukainen täytäntöönpano, 

etenkin ilmoitettujen laitosten nimeämisen 

ja valvonnan, yleisten turvallisuus- ja 

suorituskykyvaatimusten soveltamisen 

sekä sen osalta, miten valmistajat 

suorittavat kliinisen arvioinnin ja ilmoitetut 

laitokset arvioinnin; 

c) olla mukana kehittämässä ohjeita, joilla 

pyritään varmistamaan tämän asetuksen 

tehokas ja yhdenmukainen täytäntöönpano, 

etenkin ilmoitettujen laitosten nimeämisen 

ja valvonnan, yleisten turvallisuus- ja 

suorituskykyvaatimusten soveltamisen 

sekä sen osalta, miten valmistajat 

suorittavat kliinisen arvioinnin ja ilmoitetut 

laitokset arvioinnin; 

d) avustaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia 

viranomaisia näiden koordinointitoimissa 

kliinistä suorituskykyä koskevien 

tutkimusten, vaaratilannejärjestelmän ja 

markkinavalvonnan aloilla; 

d) avustaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia 

viranomaisia näiden koordinointitoimissa 

kliinistä suorituskykyä koskevien 

tutkimusten, vaaratilannejärjestelmän ja 

markkinavalvonnan aloilla; 

e) antaa komissiolle tämän pyynnöstä 

neuvoja ja apua tämän asetuksen 

täytäntöönpanoa koskevien kysymysten 

arvioinnissa; 

e) antaa komissiolle tämän pyynnöstä 

neuvoja ja apua tämän asetuksen 

täytäntöönpanoa koskevien kysymysten 

arvioinnissa; 

f) edistää in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettuihin lääkinnällisiin laitteisiin 

liittyviä yhdenmukaistettuja 

hallintokäytänteitä jäsenvaltioissa. 

f) edistää in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettuihin lääkinnällisiin laitteisiin 

liittyviä yhdenmukaistettuja 

hallintokäytänteitä jäsenvaltioissa. 

 

Tarkistus  191 

Ehdotus asetukseksi 

78 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) suorittaa asianmukaiset testit 

valmistetuista luokan D laitteista tai 

b) suorittaa asianmukaiset laboratoriotestit 

valmistetuista luokan D laitteista otetuille 
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luokan D laite-eristä otetuille näytteille, 

kuten liitteessä VIII olevassa 

5.7 kohdassa ja liitteessä X olevassa 

5.1 kohdassa säädetään; 

näytteille toimivaltaisten viranomaisten 

pyynnöstä 65 artiklassa tarkoitettujen 

markkinavalvontatoimenpiteiden aikana 

kerätyille näytteille ja ilmoitettujen 

laitosten pyynnöstä liitteessä VIII 

olevassa 4.4 kohdassa tarkoitettujen 

ennalta ilmoittamattomien tarkastusten 

aikana kerätyille näytteille;  

Perustelu 

Selvennetään, että kyse on laboratoriotestauksesta eikä vain ”asiakirjatestistä”. Valmistajan 

valitsemia näytteitä koskevan erän liikkeellelaskun tarkastamisella ei vaikutustenarvioinnin 

mukaan ole käytännön arvoa potilasturvallisuuden takaamisessa. Näytteiden valvonta 

tehokkaalla testauksella markkinoilla, muualla kuin valmistajan tiloista, olisi 

kustannustehokasta eikä edellyttäisi lisäresursseja. Siirtymällä erän liikkeellelaskun 

valvonnasta ennalta ilmoittamattomaan markkinoille saattamisen jälkeiseen valvontaan 

havaittaisiin paremmin petokset, väärennökset ja vialliset tuotteet ja taattaisiin 

kustannustehokas valvontajärjestelmä. 

 

Tarkistus  192 

Ehdotus asetukseksi 

78 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) antaa tieteellistä neuvontaa koskien 

tiettyihin laitteisiin, laiteluokkiin tai 

laiteryhmiin liittyvää uusinta tekniikkaa; 

d) antaa tieteellistä neuvontaa ja teknistä 

tukea koskien tiettyihin laitteisiin, 

laiteluokkiin tai laiteryhmiin liittyvän 

uusimman tekniikan määrittelyä; 

Perustelu 

Vertailulaboratorioiden tehtäviä koskevaa sanamuotoa parannetaan ja määritelmää 

selkeytetään. 

 

Tarkistus  193 

Ehdotus asetukseksi 

78 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) olla mukana kehittämässä asianmukaisia 

testaus- ja analysointimenetelmiä, joita 

f) olla mukana kehittämässä asianmukaisia 

testaus- ja analysointimenetelmiä, joita 
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sovelletaan vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyihin ja 

markkinavalvontaan; 

sovelletaan vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyihin, erityisesti luokan D 

laitteiden erän tarkastamiseen, ja 

markkinavalvontaan; 

Perustelu 

Vertailulaboratorioiden tehtävä vastata myös luokan D IVD erän tarkastamisesta on 

kuvattava 78 artiklassa. 

 

Tarkistus  194 

Ehdotus asetukseksi 

78 artikla – 2 kohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) myötävaikuttaa kansainvälisen tason 

standardien kehittämiseen; 

i) myötävaikuttaa yhteisten teknisten 

eritelmien ja kansainvälisten standardien 

kehittämiseen; 

Perustelu 

Vertailulaboratorioilla on asianmukaista asiantuntemusta, kokemusta ja teknisiä taitoja 

yhteisten teknisten eritelmien kehittämisen edistämiseksi. Muotoilun parannus. 

 

Tarkistus  195 

Ehdotus asetukseksi 

78 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) niillä on oltava asianmukaiset 

kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilöstö, 

jolla on riittävä tietämys ja kokemus niiden 

in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden alalla, joiden 

osalta ne on nimetty; 

a) niillä on oltava asianmukaiset 

kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilöstö, 

jolla on riittävä tietämys ja kokemus niiden 

in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden alalla, joiden 

osalta ne on nimetty; asianmukainen 

asiantuntemus ja kokemus perustuu 

 i) kokemukseen suuririskisten IVD-

laitteiden arvioinnista ja asiaankuuluvien 

laboratoriotestien tekemisestä; 

 ii) perusteelliseen asiantuntemukseen 

suuririskisistä in vitro -diagnostiikkaan 
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tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista ja 

niihin liittyvistä tekniikoista; 

 iii) todistettuun laboratoriokokemukseen 

jollakin seuraavista aloista: testaus- tai 

kalibrointilaboratorio, valvova 

viranomainen tai laitos, luokan D 

laitteiden kansallinen vertailulaboratorio, 

in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden laadunvalvonta, 

IVD-laitteiden vertailumateriaalien 

kehittäminen, diagnostisten 

lääkinnällisten laitteiden kalibrointi; 

laboratoriot tai veripankit, joissa 

arvioidaan ja käytetään kokeellisesti 

suuririskisiä IVD-laitteita tai soveltuvin 

osin valmistetaan niitä sisäisesti; 

 iv) asiantuntemukseen ja kokemukseen 

IVD-laitteiden tuote- ja erätestauksesta, 

laaduntarkistuksista, suunnittelusta, 

valmistuksesta ja käytöstä; 

 v) tietämykseen potilaiden, heidän 

kumppaniensa ja veri-/elin-

/kudoslahjoitusten ja -valmisteiden 

saajien terveysriskeistä, jotka liittyvät 

suuririskisten IVD-laitteiden käyttöön ja 

erityisesti toimintahäiriöihin; 

 vi) tietämykseen tästä asetuksesta ja 

sovellettavista laeista, säännöistä ja 

ohjeista, tietämykseen yhteisistä teknisistä 

eritelmistä, sovellettavista 

yhdenmukaistetuista standardeista, 

tuotekohtaisista vaatimuksista ja asiaan 

liittyvistä ohjeasiakirjoista; 

 vii) osallistumiseen kansainvälisten tai 

kansallisten järjestöjen laatimiin 

asiaankuuluviin ulkoisiin ja sisäisiin 

laadunarviointijärjestelmiin. 

Perustelu 

Vertailulaboratorioita koskevat vaatimukset on kuvattava selkeästi. 
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Tarkistus  196 

Ehdotus asetukseksi 

78 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Mikäli ilmoitetut laitokset tai 

jäsenvaltiot pyytävät EU:n 

vertailulaboratoriolta tieteellistä tai teknistä 

tukea tai tieteellisen lausunnon, niiden 

voidaan edellyttää maksavan maksuja, 

joilla katetaan pyydetyn tehtävän 

suorittamisesta kyseiselle laboratoriolle 

aiheutuvat kustannukset kokonaan tai 

osittain, ennalta määritettyjen ja avoimien 

sääntöjen ja ehtojen mukaisesti. 

5. Mikäli ilmoitetut laitokset tai 

jäsenvaltiot pyytävät EU:n 

vertailulaboratoriolta tieteellistä tai teknistä 

tukea tai tieteellisen lausunnon, niiden 

edellytetään maksavan maksuja, joilla 

katetaan pyydetyn tehtävän suorittamisesta 

kyseiselle laboratoriolle aiheutuvat 

kustannukset kokonaan, ennalta 

määritettyjen ja avoimien sääntöjen ja 

ehtojen mukaisesti. 

Perustelu 

Maksujen on katettava kustannukset kokonaan, jotta kilpailuhäiriöt vertailulaboratorioiden 

välillä voidaan välttää. 

 

Tarkistus  197 

Ehdotus asetukseksi 

79 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komission ja jäsenvaltioiden on 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

kannustaakseen rekisterien perustamista 

tietyille laitetyypeille, jotta voidaan koota 

markkinoille saattamisen jälkeisiä 

laitteiden käyttöön liittyviä kokemuksia. 

Tällaiset rekisterit edistävät laitteiden 

pitkän aikavälin turvallisuuden ja 

suorituskyvyn riippumatonta arviointia. 

Komission ja jäsenvaltioiden on 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

varmistaakseen rekisterien perustaminen 

in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuille 

lääkinnällisille laitteille, jotta voidaan 

koota markkinoille saattamisen jälkeisiä 

laitteiden käyttöön liittyviä kokemuksia. 

On perustettava järjestelmällisesti 

rekisterit luokkien C ja D lääkinnällisille 

laitteille. Tällaiset rekisterit edistävät 

laitteiden pitkän aikavälin turvallisuuden ja 

suorituskyvyn riippumatonta arviointia. 
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Tarkistus  198 

Ehdotus asetukseksi 

82 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Tällä asetuksella ei rajoiteta 

jäsenvaltioiden mahdollisuutta periä maksu 

tässä asetuksessa säädetyistä toiminnoista 

sillä edellytyksellä, että maksujen taso 

asetetaan avoimesti ja 

kustannusvastaavuuden periaatteiden 

pohjalta. Niiden on tiedotettava maksujen 

rakenteesta ja tasosta komissiolle ja muille 

jäsenvaltioille vähintään kolme kuukautta 

ennen niiden hyväksymistä. 

Tällä asetuksella ei rajoiteta 

jäsenvaltioiden mahdollisuutta periä maksu 

tässä asetuksessa säädetyistä toiminnoista 

sillä edellytyksellä, että maksujen taso on 

vertailukelpoinen ja että se asetetaan 

avoimesti ja kustannusvastaavuuden 

periaatteiden pohjalta. Niiden on 

tiedotettava maksujen rakenteesta ja tasosta 

komissiolle ja muille jäsenvaltioille 

vähintään kolme kuukautta ennen niiden 

hyväksymistä. 

 

Tarkistus  199 

Ehdotus asetukseksi 

83 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset 

tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 

sovellettavista seuraamuksista ja 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

sen varmistamiseksi, että ne pannaan 

täytäntöön. Seuraamusten on oltava 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 

säännöksistä komissiolle viimeistään [3 

kuukautta ennen tämän asetuksen 

soveltamispäivää], ja niiden on viipymättä 

ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä 

muutoksista, joilla on vaikutusta näihin 

säännöksiin. 

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset 

tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 

sovellettavista seuraamuksista ja 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

sen varmistamiseksi, että ne pannaan 

täytäntöön. Seuraamusten on oltava 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

Seuraamuksen varoittavuus määritetään 

säännösten rikkomisen seurauksena 

saadun hyödyn perusteella. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 

säännöksistä komissiolle viimeistään [3 

kuukautta ennen tämän asetuksen 

soveltamispäivää], ja niiden on viipymättä 

ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä 

muutoksista, joilla on vaikutusta näihin 

säännöksiin. 



 

PE506.196v02-00 142/259 RR\1006098FI.doc 

FI 

Perustelu 

Jotta petollisesta toiminnasta annettava varoittava seuraamus olisi tehokas, sen on oltava 

selvästi suurempi kuin se hyöty, jonka valmistaja on saanut säännösten rikkomisen tai 

petoksen seurauksena. 

Tarkistus  200 

Ehdotus asetukseksi 

9 luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

IX luku X luku 

Luottamuksellisuus, tietosuoja, rahoitus, 

seuraamukset 

Luottamuksellisuus, tietosuoja, rahoitus, 

seuraamukset 

 

Tarkistus  201 

Ehdotus asetukseksi 

10 luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

X luku XI luku 

Loppusäännökset Loppusäännökset 

 

Tarkistus  202 

Ehdotus asetukseksi 

90 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Sitä sovelletaan [viiden vuoden kuluttua 

sen voimaantulosta]. 

2. Sitä sovelletaan [kolmen vuoden 

kuluttua sen voimaantulosta]. 

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 

säädetään,  

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 

säädetään,  

a) asetuksen 23 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja 

43 artiklan 4 kohtaa sovelletaan 

[18 kuukauden kuluttua 2 kohdassa 

tarkoitetusta soveltamispäivästä]; 

a) asetuksen 23 artiklan 1 kohtaa 

sovelletaan [30 kuukauden kuluttua 

voimaantulosta]; 

b) asetuksen 26–38 artiklaa sovelletaan 

[kuuden kuukauden kuluttua 

b) asetuksen 26–38 artiklaa sovelletaan 

[kuuden kuukauden kuluttua 
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voimaantulosta]. Asetuksen 26–38 artiklan 

säännöksistä johtuvia ilmoitettujen 

laitoksen velvoitteita sovelletaan ennen 

[2 kohdassa tarkoitettua soveltamispäivää] 

kuitenkin vain niihin laitoksiin, jotka 

esittävät ilmoittamista koskevan 

hakemuksen tämän asetuksen 29 artiklan 

mukaisesti. 

voimaantulosta]. Asetuksen 26–38 artiklan 

säännöksistä johtuvia ilmoitettujen 

laitoksen velvoitteita sovelletaan ennen 

[2 kohdassa tarkoitettua soveltamispäivää] 

kuitenkin vain niihin laitoksiin, jotka 

esittävät ilmoittamista koskevan 

hakemuksen tämän asetuksen 29 artiklan 

mukaisesti. 

 b a) asetuksen 74 artiklaa sovelletaan ...*; 

lähtien. 

 _____________________________ 

 * Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 

päivämäärä, joka on kuusi kuukautta 

tämän asetuksen voimaantulosta. 

 b b) asetuksen 75–77 artiklaa sovelletaan 

…*; 

 ___________________________ 

 * Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 

päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän 

asetuksen voimaantulosta. 

 b c) asetuksen 59–64 artiklaa sovelletaan 

... *; 

 ___________________________ 

 * Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 

päivämäärä, joka on 24 kuukautta tämän 

asetuksen voimaantulosta. 

 b d) asetuksen 78 artiklaa sovelletaan ...*. 

 __________________________ 

 * Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 

päivämäärä, joka on 24 kuukautta tämän 

asetuksen voimaantulosta. 

 3 a. Asetuksen 31 artiklan 4 kohdassa, 40 

artiklan 9 kohdassa, 42 artiklan 8 

kohdassa ja 46 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset 

annetaan ...*. 

 ____________________________ 

 * Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 

päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän 

asetuksen voimaantulosta. 
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Tarkistus  203 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – osa II – 6.1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kliininen suorituskyky, kuten 

diagnostinen herkkyys, diagnostinen 

spesifisyys, positiivinen ja negatiivinen 

ennustearvo, uskottavuussuhde, 

tutkittavalle parametrille altistuneissa tai 

sen suhteen positiivisissa populaatioissa. 

b) kliininen suorituskyky, mukaan lukien 

kliinisen validiteetin mittaukset, kuten 

diagnostinen herkkyys, diagnostinen 

spesifisyys, positiivinen ja negatiivinen 

ennustearvo, uskottavuussuhde, 

tutkittavalle parametrille altistuneissa tai 

sen suhteen positiivisissa populaatioissa, ja 

tarvittaessa kliinistä hyötyä koskevat 

mittaukset. Lääkehoidon ja diagnostiikan 

yhdistävistä laitteista vaaditaan näyttö 

laitteen kliinisestä hyödystä 

suunnitellussa käyttötarkoituksessa 

(kohdennettua hoitoa varten soveltuvien 

potilaiden valitseminen sellaisten 

potilaiden joukosta, joilla on aiemmin 

diagnosoitu sairaus tai 

sairastumisalttius). Valmistajan olisi 

toimitettava lääkehoidon ja diagnostiikan 

yhdistävistä laitteista kliinistä 

tutkimusnäyttöä mahdollisen positiivisen 

tai negatiivisen testin vaikutuksesta 1) 

potilaan hoitoon ja 2) terveystuloksiin, 

kun sitä käytetään kohdennetusti 

ilmoitetussa hoitotoimenpiteessä. 

 

Tarkistus  204 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – osa II – 16 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

16. Valmistajan suunnittelema, itse 

suoritettavaan testaukseen tai 

vieritestaukseen tarkoitettujen laitteiden 

aiheuttamilta riskeiltä suojaaminen 

16. Valmistajan suunnittelema, itse 

suoritettavaan testaukseen tarkoitettujen 

laitteiden aiheuttamilta riskeiltä 

suojaaminen  

16.1 Itse suoritettavaan testaukseen tai 

vieritestaukseen tarkoitetut laitteet on 

suunniteltava ja valmistettava siten, että ne 

toimivat asianmukaisesti suunnitellun 

16.1 Itse suoritettavaan testaukseen 

tarkoitetut laitteet on suunniteltava ja 

valmistettava siten, että ne toimivat 

asianmukaisesti suunnitellun 
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käyttötarkoituksensa mukaisesti ottaen 

huomioon suunnitellun käyttäjän taidot ja 

hänen käytettävissään olevat keinot sekä 

vaikutus, joka johtuu kohtuudella 

ennakoitavasta suunnitellun käyttäjän 

tekniikan ja ympäristön vaihtelusta. 

Valmistajan antamien tietojen ja 

käyttöohjeiden on oltava suunnitellun 

käyttäjän kannalta helposti ymmärrettäviä 

ja käytettäviä. 

käyttötarkoituksensa mukaisesti ottaen 

huomioon suunnitellun käyttäjän taidot ja 

hänen käytettävissään olevat keinot sekä 

vaikutus, joka johtuu kohtuudella 

ennakoitavasta suunnitellun käyttäjän 

tekniikan ja ympäristön vaihtelusta. 

Valmistajan antamien tietojen ja 

käyttöohjeiden on oltava suunnitellun 

käyttäjän kannalta helposti ymmärrettäviä 

ja käytettäviä. 

16.2 Itse suoritettavaan testaukseen tai 

vieritestaukseen tarkoitetut laitteet on 

suunniteltava ja valmistettava siten, että 

16.2 Itse suoritettavaan testaukseen 

tarkoitetut laitteet on suunniteltava ja 

valmistettava siten, että 

– varmistetaan, että laitteen käyttö on 

mahdollisimman helppoa suunnitellulle 

käyttäjälle menettelyn kaikissa vaiheissa; 

ja 

– varmistetaan, että laitteen käyttö on 

mahdollisimman helppoa suunnitellulle 

käyttäjälle menettelyn kaikissa vaiheissa; 

ja 

– vähennetään suunnitellun käyttäjän 

erehtymisriskiä laitteen käytössä, 

soveltuvissa tapauksissa näytteen 

käsittelyssä sekä tarvittaessa tulosten 

tulkinnassa siinä määrin kuin on 

mahdollista. 

– vähennetään suunnitellun käyttäjän 

erehtymisriskiä laitteen käytössä, 

soveltuvissa tapauksissa näytteen 

käsittelyssä sekä tarvittaessa tulosten 

tulkinnassa siinä määrin kuin on 

mahdollista. 

16.3 Itse suoritettavaan testaukseen tai 

vieritestaukseen tarkoitetuissa laitteissa on 

oltava, silloin kun se on kohtuudella 

mahdollista, menetelmä, jolla 

16.3 Itse suoritettavaan testaukseen 

tarkoitetuissa laitteissa on oltava, silloin 

kun se on kohtuudella mahdollista, 

menetelmä, jolla 

– suunniteltu käyttäjä voi tarkistaa, että 

laite toimii valmistajan tarkoittamalla 

tavalla; ja 

– suunniteltu käyttäjä voi tarkistaa, että 

laite toimii valmistajan tarkoittamalla 

tavalla; ja 

– suunniteltua käyttäjää varoitetaan 

tarvittaessa, jos laite ei ole antanut validia 

tulosta. 

– suunniteltua käyttäjää varoitetaan 

tarvittaessa, jos laite ei ole antanut validia 

tulosta. 

Perustelu 

Komissio rinnastaa itse suoritettavaan testaukseen ja ammattilaisten käyttöön tarkoitetut 

laitteet. Tämä ei ole asianmukaista, koska pätevien henkilöiden ja maallikoiden välille ei 

tehdä eroa. Komission ehdotus aiheuttaisi tarpeetonta rasitetta erityisesti pk-yrityksille. 

 

Tarkistus  205 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – osa II – 16 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 16 a. Itse suoritettavaan testaukseen 

tarkoitetut laitteet auttavat kuluttajia 

saamaan tietoa terveydestään. 

Asianmukaisen neuvonnan puute itse 

suoritettavaan testaukseen tarkoitetuista 

laitteista, kuten näytteiden ottamisesta 

sekä tulosten lukemisesta ja tulkinnasta, 

voi kuitenkin johtaa traumaattisiin 

kokemuksiin ja vahingoittaa käyttäjiä. 

Jäsenvaltioiden olisi siksi varmistettava 

asianmukainen neuvonta, jonka 

suorittavat henkilöt, jotka ovat saaneet 

sovellettavan kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti luvan harjoittaa 

terveydenhuoltoalan ammattia, ennen 

sellaisten itse suoritettavaan testaukseen 

tarkoitettujen laitteiden käyttöä, jotka on 

valmistettu kroonisten ja tarttuvien 

tautien testausta varten. 

Perustelu 

Näytteidenotossa sekä tulosten lukemisessa ja tulkinnassa voi tapahtua väärää käsittelyä ja 

puutteellisia toimenpiteitä, kun niitä suorittavat muut kuin ammattihenkilöt. Itse suoritettavat 

testit ovat järkeviä vain, jos ne ovat osa sairauden johdonmukaista ja monialaista hallintaa. 

Ilman lääkärin asianmukaista neuvontaa jotkut ihmiset saattavat luulla, että itse 

suoritettaviin testeihin tarkoitetuilla laitteilla saadut tulokset ovat tarkkoja. Asianmukaisella 

neuvonnalla voidaan myös auttaa vähentämään mahdollisia väärinkäytösriskejä, esimerkiksi 

kumppanin tai työnantajan painostusta tai pakottamista. 

Tarkistus  206 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – osa III – 17.1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kunkin laitteen mukana on oltava laitteen 

ja sen valmistajan tunnistustiedot sekä 

laitteen turvallisuutta ja suorituskykyä 

koskevat tiedot tarpeen mukaan 

ammattikäyttäjille, muillekuin 

ammattikäyttäjälle ja muille henkilöille. 

Nämä tiedot voivat olla merkittyinä itse 

laitteeseen, sen pakkaukseen tai 

Kunkin laitteen mukana on oltava laitteen 

ja sen valmistajan tunnistustiedot sekä 

laitteen turvallisuutta ja suorituskykyä 

koskevat tiedot tarpeen mukaan 

ammattikäyttäjille, muille kuin 

ammattikäyttäjälle ja muille henkilöille. 

Nämä tiedot voivat olla merkittyinä itse 

laitteeseen, sen pakkaukseen tai 
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käyttöohjeisiin, ja niissä on otettava 

huomioon seuraavaa: 

käyttöohjeisiin, ne on asetettava saataville 

valmistajan verkkosivustolla ja niissä on 

otettava huomioon seuraavaa: 

Perustelu 

Merkinnän nykyisessä määritelmässä ei oteta huomioon laboratoriossa kehitettyjä testejä. 

Kyseisillä laitteilla saatujen tulosten vastaanottajien tulisi muiden IVD-laitteiden käyttäjien 

tavoin saada käyttöönsä merkintöjen sisältämät tiedot. 

 

Tarkistus  207 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 17.1 kohta – vi alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

vi) Jäännösriskit, joista on ilmoitettava 

käyttäjälle ja/tai muulle henkilölle, on 

esitettävä rajoituksina, vasta-aiheina, 

varotoimenpiteinä tai varoituksina 

valmistajan antamissa tiedoissa. 

vi) Jäännösriskit, joista on ilmoitettava 

käyttäjälle ja/tai muulle henkilölle, on 

esitettävä rajoituksina, varotoimenpiteinä 

tai varoituksina valmistajan antamissa 

tiedoissa. 

Perustelu 

IVD-laitteilla ei ole vasta-aiheita vaan ainoastaan rajoituksia. IVD-laitetta voidaan aina 

käyttää, mutta rajoitukset on otettava huomioon (esim. kun määritellään immuniteetin tilaa, 

on otettava huomioon mahdollinen äskettäin saatu rokotus, mutta tilasta riippumatta IVD-

testi itsessään voidaan tehdä ilman riskiä, vaikka tulosta on tulkittava tämän rajoituksen 

mukaisesti). 

 

Tarkistus  208 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – osa III – 17.2 kohta – xv alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

xv) Jos laite on tarkoitettu 

kertakäyttöiseksi, se on ilmoitettava. 

Valmistajan ilmoituksen, jonka mukaan 

laite on kertakäyttöinen, on oltava 

yhdenmukainen kaikkialla unionissa; 

Poistetaan. 
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Perustelu 

Lähes kaikki in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet ovat kertakäyttöisiä, 

mikä on ilmeistä kaikille niitä käyttäville. Käytännössä niitä ei edes voi käyttää toista kertaa. 

Merkintä on tarpeeton ja voi ainoastaan hämmentää potilaita ja muita käyttäjiä. Katso 

tarkistus 17. 

 

Tarkistus  209 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – osa III – 17.3.1 kohta – ii alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) Laitteen suunniteltu käyttötarkoitus: ii) Laitteen suunniteltu käyttötarkoitus, 

joka voi sisältää seuraavaa:  

Perustelu 

Luettelo ei ole tyhjentävä, eikä se ole sovellettavissa kaikkiin tuotteisiin. Yhdenmukaistettu 

liitteessä II olevan 1.1 kohdan c alakohdan kanssa. 

 

Tarkistus  210 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – osa III – 17.3.1 kohta – ii alakohta – 2 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– laitteen toiminta (esimerkiksi seulonta, 

tarkkailu, diagnosointi tai käyttö 

diagnosoinnin apuvälineenä); 

– laitteen toiminta (esimerkiksi seulonta, 

tarkkailu, diagnosointi tai käyttö 

diagnosoinnin apuvälineenä, ennuste, 

lääkehoidon ja diagnostiikan 

yhdistäminen); 

 

Tarkistus  211 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – osa III – 17.3.1 kohta – ii alakohta – 7 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – lääkehoidon ja diagnostiikan 

yhdistävissä laitteissa asiaankuuluva 

kohderyhmä ja käyttöohjeet 

asiaankuuluvan hoidon (asiaankuuluvien 
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hoitojen) kanssa. 

 

Tarkistus  212 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – osa III – 17.3.2 kohta – i a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 i a) Käyttöohjeiden on oltava muiden kuin 

ammattikäyttäjien ymmärrettävissä ja eri 

sidosryhmien, kuten potilasjärjestöjen ja 

terveydenhuollon ammattilaisten 

ammattialajärjestöjen sekä laitteiden 

valmistajien järjestöjen, edustajien 

tarkistamia. 

 

Tarkistus  213 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1.1 kohta – c alakohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) laitteen toiminta (esimerkiksi seulonta, 

tarkkailu, diagnosointi tai käyttö 

diagnosoinnin apuvälineenä); 

ii) laitteen toiminta (esimerkiksi seulonta, 

tarkkailu, diagnosointi tai käyttö 

diagnosoinnin apuvälineenä, ennuste, 

lääkehoidon ja diagnostiikan 

yhdistäminen); 

 

Tarkistus  214 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1.1 kohta – c alakohta – viii a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 viii a) lääkehoidon ja diagnostiikan 

yhdistävissä laitteissa asiaankuuluva 

kohderyhmä ja käyttöohjeet 

asiaankuuluvan hoidon (asiaankuuluvien 

hoitojen) kanssa. 
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Tarkistus  215 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 6.2 kohta – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Liitteessä XII olevassa 3 kohdassa 

tarkoitettu kliinistä tutkimusnäyttöä 

koskeva raportti on sisällytettävä teknisiin 

asiakirjoihin ja/tai siihen on oltava 

täydelliset viittaukset. 

Liitteessä XII olevassa 3 kohdassa 

tarkoitettu kliinistä tutkimusnäyttöä 

koskeva raportti on sisällytettävä teknisiin 

asiakirjoihin ja siihen on oltava täydelliset 

viittaukset. 

Perustelu 

Kliinistä tutkimusnäyttöä koskeva raportti on sisällytettävä kokonaisuudessaan teknisiin 

asiakirjoihin. 

 

Tarkistus  216 

Ehdotus asetukseksi 

Liite V – A osa – 15 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

15. luokkaan C tai D kuuluvien laitteiden 

osalta tiivistelmä turvallisuudesta ja 

suorituskyvystä, 

15. luokkaan C tai D kuuluvien laitteiden 

osalta tiivistelmä turvallisuudesta ja 

suorituskyvystä sekä kaikki tiedot, jotka 

on kerätty kliinisessä tutkimuksessa ja 

markkinoille saattamisen jälkeisessä 

kliinisessä seurannassa. 

 

Tarkistus  217 

Ehdotus asetukseksi 

Liite V – A osa – 18 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 18 a. Tekniset asiakirjat ja kliinistä 

suorituskykyä koskeva raportti 

kokonaisuudessaan. 
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Tarkistus  218 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VI – 1.1.4 kohta ja 1.2–1.6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.1. Oikeudellinen asema ja organisaation 

rakenne 

1.1. Oikeudellinen asema ja organisaation 

rakenne 

1.1.4 Ilmoitetun laitoksen 

organisaatiorakenteen, vastuunjaon ja 

toiminnan on oltava sellaisia, että ne 

herättävät luottamusta suoritettavaan 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimintaan ja sen tuloksiin.  

1.1.4 Ilmoitetun laitoksen 

organisaatiorakenteen, vastuunjaon ja 

toiminnan on oltava sellaisia, että ne 

herättävät luottamusta suoritettavaan 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimintaan ja sen tuloksiin.  

Ylimmän johdon ja muun 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja sen 

tuloksiin vaikuttavan henkilöstön 

organisaatiorakenne, tehtävät, vastuualueet 

ja valtuudet on dokumentoitava selkeästi. 

Ylimmän johdon ja muun 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja sen 

tuloksiin vaikuttavan henkilöstön 

organisaatiorakenne, tehtävät, vastuualueet 

ja valtuudet on dokumentoitava selkeästi. 

Näiden tietojen on oltava julkisesti 

saatavilla. 

1.2. Riippumattomuus ja puolueettomuus 1.2. Riippumattomuus ja puolueettomuus 

1.2.1 Ilmoitetun laitoksen on oltava kolmas 

taho, joka on riippumaton sen tuotteen 

valmistajasta, jonka 

vaatimustenmukaisuutta se arvioi. 

Ilmoitetun laitoksen on oltava riippumaton 

myös kaikista muista talouden toimijoista, 

joilla on tuotteeseen liittyviä intressejä, 

sekä kaikista valmistajan kilpailijoista. 

1.2.1 Ilmoitetun laitoksen on oltava kolmas 

taho, joka on riippumaton sen tuotteen 

valmistajasta, jonka 

vaatimustenmukaisuutta se arvioi. 

Ilmoitetun laitoksen on oltava riippumaton 

myös kaikista muista talouden toimijoista, 

joilla on tuotteeseen liittyviä intressejä, 

sekä kaikista valmistajan kilpailijoista. 

Tällä ei estetä ilmoitettua laitosta 

toteuttamasta vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimia, jotka koskevat eri tuotteita 

tai samankaltaisia tuotteita valmistavia 

muita talouden toimijoita. 

1.2.2 Ilmoitetun laitoksen on oltava 

organisaatioltaan ja toiminnaltaan 

sellainen, että sen toimien 

riippumattomuus, objektiivisuus ja 

puolueettomuus on turvattu. Ilmoitetulla 

laitoksella on oltava käytössä menettelyt, 

joilla varmistetaan tehokkaasti sellaisten 

tapausten tunnistaminen, tutkiminen ja 

1.2.2 Ilmoitetun laitoksen on oltava 

organisaatioltaan ja toiminnaltaan 

sellainen, että sen toimien 

riippumattomuus, objektiivisuus ja 

puolueettomuus on turvattu. Ilmoitetulla 

laitoksella on oltava käytössä menettelyt, 

joilla varmistetaan tehokkaasti sellaisten 

tapausten tunnistaminen, tutkiminen ja 
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ratkaiseminen, joissa saattaa ilmetä 

eturistiriita, mukaan luettuna 

osallistuminen in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden alaa 

koskeviin konsulttipalveluihin ennen 

työskentelyn aloittamista ilmoitetun 

laitoksen palveluksessa. 

ratkaiseminen, joissa saattaa ilmetä 

eturistiriita, mukaan luettuna 

osallistuminen in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden alaa 

koskeviin konsulttipalveluihin ennen 

työskentelyn aloittamista ilmoitetun 

laitoksen palveluksessa. 

1.2.3 Ilmoitettu laitos, sen ylin johto ja sen 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 

vastaava henkilöstö eivät saa 

1.2.3 Ilmoitettu laitos, sen ylin johto ja sen 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 

vastaava henkilöstö eivät saa: 

– olla tuotteiden suunnittelijoita, 

valmistajia, tavarantoimittajia, asentajia, 

ostajia, omistajia, käyttäjiä, huoltajia 

eivätkä näiden osapuolten valtuutettuja 

edustajia. Tämä ei sulje pois sellaisten 

arvioitujen laitteiden ostamista 

(esimerkiksi mittausvälineitä), joita 

ilmoitettu laitos tarvitsee toiminnassaan tai 

suorittaessaan vaatimustenmukaisuuden 

arviointia, tai tällaisten tuotteiden käyttöä 

henkilökohtaisiin tarkoituksiin; 

– olla tuotteiden suunnittelijoita, 

valmistajia, tavarantoimittajia, asentajia, 

ostajia, omistajia, käyttäjiä, huoltajia 

eivätkä näiden osapuolten valtuutettuja 

edustajia. Tämä ei sulje pois sellaisten 

arvioitujen laitteiden ostamista 

(esimerkiksi mittausvälineitä), joita 

ilmoitettu laitos tarvitsee toiminnassaan tai 

suorittaessaan vaatimustenmukaisuuden 

arviointia, tai tällaisten tuotteiden käyttöä 

henkilökohtaisiin tarkoituksiin; 

– olla suoranaisesti mukana arvioimiensa 

tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa 

tai rakentamisessa, myynnissä, 

asentamisessa, käytössä tai huollossa 

eivätkä edustaa näissä toiminnoissa 

mukana olevia osapuolia. Ne eivät saa 

osallistua mihinkään toimintaan, joka voi 

olla ristiriidassa sen kanssa, että ne ovat 

arvioissaan riippumattomia, tai vaarantaa 

niiden riippumattomuutta, joka liittyy 

vaatimuksenmukaisuuden arviointitoimiin, 

joita varten ne on ilmoitettu;  

– olla suoranaisesti mukana arvioimiensa 

tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa 

tai rakentamisessa, myynnissä, 

asentamisessa, käytössä tai huollossa 

eivätkä edustaa näissä toiminnoissa 

mukana olevia osapuolia. Ne eivät saa 

osallistua mihinkään toimintaan, joka voi 

olla ristiriidassa sen kanssa, että ne ovat 

arvioissaan riippumattomia, tai vaarantaa 

niiden riippumattomuutta, joka liittyy 

vaatimuksenmukaisuuden arviointitoimiin, 

joita varten ne on ilmoitettu;  

– tarjota tai antaa palveluja, jotka voivat 

vaarantaa luottamusta niiden 

riippumattomuuteen, puolueettomuuteen 

tai objektiivisuuteen. Ne eivät etenkään saa 

tarjota tai antaa valmistajalle, sen 

valtuutetulle edustajalle, 

tavarantoimittajalle tai kaupalliselle 

kilpailijalle konsulttipalveluja, jotka 

koskevat arvioitavina olevien tuotteiden tai 

prosessien suunnittelua, rakentamista, 

myyntiä tai huoltoa. Tämä ei sulje pois 

yleisiä koulutustoimia, jotka liittyvät 

– tarjota tai antaa palveluja, jotka voivat 

vaarantaa luottamusta niiden 

riippumattomuuteen, puolueettomuuteen 

tai objektiivisuuteen. Ne eivät etenkään saa 

tarjota tai antaa valmistajalle, sen 

valtuutetulle edustajalle, 

tavarantoimittajalle tai kaupalliselle 

kilpailijalle konsulttipalveluja, jotka 

koskevat arvioitavina olevien tuotteiden tai 

prosessien suunnittelua, rakentamista, 

myyntiä tai huoltoa. Tämä ei sulje pois 

yleisiä koulutustoimia, jotka liittyvät 
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lääkinnällisiä laitteita koskevaan 

sääntelyyn tai näitä laitteita koskeviin 

standardeihin ja jotka eivät ole 

asiakaskohtaisia. 

lääkinnällisiä laitteita koskevaan 

sääntelyyn tai näitä laitteita koskeviin 

standardeihin ja jotka eivät ole 

asiakaskohtaisia. 

 
Ilmoitetun laitoksen on julkaistava 

ylimmän johtonsa ja 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 

vastaavan henkilöstönsä sidonnaisuuksia 

koskevat ilmoitukset. Kansallisen 

viranomaisen on tarkistettava, että 

ilmoitettu laitos noudattaa tämän kohdan 

säännöksiä, ja sen on raportoitava 

komissiolle kahdesti vuodessa täysin 

avoimesti. 

1.2.4 Ilmoitetun laitoksen, sen ylimmän 

johdon ja arviointihenkilöstön 

puolueettomuus on taattava. Ilmoitetun 

laitoksen ylimmän johdon ja 

arviointihenkilöstön palkkauksen taso ei 

saa riippua arvioinnin tuloksista. 

1.2.4 Ilmoitetun laitoksen, sen ylimmän 

johdon, arviointihenkilöstön ja 

alihankkijoiden puolueettomuus on 

taattava. Ilmoitetun laitoksen ylimmän 

johdon, arviointihenkilöstön ja 

alihankkijoiden palkkauksen taso ei saa 

riippua arvioinnin tuloksista. 

1.2.5 Jos ilmoitetun laitoksen omistaa 

julkinen taho tai laitos, riippumattomuus ja 

eturistiriitojen pois sulkeminen on 

varmistettava ja dokumentoitava ilmoitetun 

laitoksen ja siitä vastuussa olevan 

kansallisen viranomaisen välillä ja/tai 

toimivaltaisen viranomaisen ja ilmoitetun 

laitoksen välillä. 

1.2.5 Jos ilmoitetun laitoksen omistaa 

julkinen taho tai laitos, riippumattomuus ja 

eturistiriitojen pois sulkeminen on 

varmistettava ja dokumentoitava ilmoitetun 

laitoksen ja siitä vastuussa olevan 

kansallisen viranomaisen välillä ja/tai 

toimivaltaisen viranomaisen ja ilmoitetun 

laitoksen välillä. 

1.2.6 Ilmoitetun laitoksen on varmistettava 

ja dokumentoitava, että sen tytäryhtiöiden 

tai alihankkijoiden tai muiden siihen 

liittyvien tahojen toimet eivät vaikuta sen 

suorittamien vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimien riippumattomuuteen, 

puolueettomuuteen tai objektiivisuuteen.  

1.2.6 Ilmoitetun laitoksen on varmistettava 

ja dokumentoitava, että sen tytäryhtiöiden 

tai alihankkijoiden tai muiden siihen 

liittyvien tahojen toimet eivät vaikuta sen 

suorittamien vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimien riippumattomuuteen, 

puolueettomuuteen tai objektiivisuuteen. 

Ilmoitetun laitoksen on esitettävä 

kansalliselle viranomaiselle todisteet 

tämän kohdan noudattamisesta. 

1.2.7 Ilmoitetun laitoksen on toimittava 

johdonmukaisilla, oikeudenmukaisilla ja 

kohtuullisilla ehdoilla ja edellytyksillä 

ottaen huomioon komission suosituksessa 

1.2.7 Ilmoitetun laitoksen on toimittava 

johdonmukaisilla, oikeudenmukaisilla ja 

kohtuullisilla ehdoilla ja edellytyksillä 

ottaen huomioon komission suosituksessa 
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2003/361/EY tarkoitettujen pienten ja 

keskisuurten yritysten edut. 

2003/361/EY tarkoitettujen pienten ja 

keskisuurten yritysten edut. 

1.2.8 Tämän kohdan vaatimukset eivät 

millään tavoin sulje pois teknisten tietojen 

vaihtoa eikä sääntelyä koskevaa opastusta 

ilmoitetun laitoksen ja 

vaatimustenmukaisuuden arviointia 

hakevan valmistajan välillä. 

1.2.8 Tämän kohdan vaatimukset eivät 

millään tavoin sulje pois teknisten tietojen 

vaihtoa eikä sääntelyä koskevaa opastusta 

ilmoitetun laitoksen ja 

vaatimustenmukaisuuden arviointia 

hakevan valmistajan välillä. 

1.3. Luottamuksellisuus 1.3. Luottamuksellisuus 

Ilmoitetun laitoksen henkilöstön on 

noudatettava salassapitovelvollisuutta 

kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se 

saa suorittaessaan tämän asetuksen 

mukaisia tehtäviään, paitsi ilmoitetusta 

laitoksesta vastaaviin kansallisiin 

viranomaisiin, toimivaltaisiin 

viranomaisiin tai komissioon nähden. 

Omistusoikeudet on suojattava. 

Ilmoitetulla laitoksella on oltava käytössä 

tätä koskevat dokumentoidut menettelyt. 

Ilmoitetun laitoksen henkilöstön on 

noudatettava salassapitovelvollisuutta 

kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se 

saa suorittaessaan tämän asetuksen 

mukaisia tehtäviään, ainoastaan 

perustelluissa tapauksissa ja paitsi 

ilmoitetusta laitoksesta vastaaviin 

kansallisiin viranomaisiin, toimivaltaisiin 

viranomaisiin tai komissioon nähden. 

Omistusoikeudet on suojattava. 

Ilmoitetulla laitoksella on oltava käytössä 

tätä koskevat dokumentoidut menettelyt. 

 Kun yleisö tai terveydenhuollon 

ammattilaiset pyytävät tietoja ilmoitetulta 

laitokselta ja ilmoitettu laitos torjuu 

pyynnön, ilmoitetun laitoksen on 

perusteltava ja julkistettava syyt siihen, 

että pyydettyjä tietoja ei luovuteta.  

1.4. Vastuu 1.4. Vastuu 

Ilmoitetulla laitoksella on oltava 

asianmukainen vastuuvakuutus, joka vastaa 

niitä vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimia, joita varten se on 

ilmoitettu, mukaan lukien todistusten 

mahdollinen peruuttaminen määräajaksi, 

rajoittaminen tai peruuttaminen kokonaan, 

ja sen toimien maantieteellinen laajuus, 

jollei vastuu kuulu valtiolle kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti tai jollei 

jäsenvaltio ole suoraan vastuussa 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnista. 

Ilmoitetulla laitoksella on oltava 

asianmukainen vastuuvakuutus, joka vastaa 

niitä vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimia, joita varten se on 

ilmoitettu, mukaan lukien todistusten 

mahdollinen peruuttaminen määräajaksi, 

rajoittaminen tai peruuttaminen kokonaan, 

ja sen toimien maantieteellinen laajuus, 

jollei vastuu kuulu valtiolle kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti tai jollei 

jäsenvaltio ole suoraan vastuussa 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnista. 

1.5. Rahoitusta koskevat säännökset 1.5. Rahoitusta koskevat säännökset 

Ilmoitetulla laitoksella on oltava 

käytössään sen vaatimustenmukaisuuden 

Ilmoitetulla laitoksella, myös sen 

tytäryhtiöillä, on oltava käytössään sen 
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arviointitoimien ja muiden siihen liittyvien 

toimien suorittamisen edellyttämä rahoitus. 

Sen on dokumentoitava taloudelliset 

valmiutensa ja kestävä taloudellinen 

kannattavuutensa ja esitettävä niistä 

näyttöä, ottaen huomioon 

käynnistysvaiheen erityisolosuhteet. 

vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien 

ja muiden siihen liittyvien toimien 

suorittamisen edellyttämä rahoitus. Sen on 

dokumentoitava taloudelliset valmiutensa 

ja kestävä taloudellinen kannattavuutensa 

ja esitettävä niistä näyttöä, ottaen 

huomioon käynnistysvaiheen 

erityisolosuhteet. 

1.6. Osallistuminen koordinointiin 1.6. Osallistuminen koordinointiin 

1.6.1 Ilmoitetun laitoksen on osallistuttava 

asiaa koskevaan standardointiin ja 

ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän 

toimintaan tai varmistettava, että sen 

henkilöstö on näistä tietoinen ja että sen 

arviointi- ja päätöksentekohenkilöstö 

tuntee kaiken asiaa koskevan 

lainsäädännön, ohjeet ja parhaita 

toimintatapoja koskevat asiakirjat, jotka on 

hyväksytty tämän asetuksen puitteissa.  

1.6.1 Ilmoitetun laitoksen on osallistuttava 

asiaa koskevaan standardointiin ja 

ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän 

toimintaan tai varmistettava, että sen 

henkilöstö, myös alihankkijat, on näistä 

tietoinen ja koulutettu niihin ja että sen 

arviointi- ja päätöksentekohenkilöstö 

tuntee kaiken asiaa koskevan 

lainsäädännön, standardit, ohjeet ja 

parhaita toimintatapoja koskevat asiakirjat, 

jotka on hyväksytty tämän asetuksen 

puitteissa. Ilmoitetun laitoksen on 

pidettävä kirjaa toimista, joita se käyttää 

henkilöstölleen tiedottamiseen.  

1.6.2 Ilmoitetun laitoksen on noudatettava 

ilmoitetuista laitoksista vastaavien 

kansallisten viranomaisten hyväksymiä 

käytännesääntöjä, joissa käsitellään muun 

muassa ilmoitettujen laitosten eettisiä 

liiketoimintakäytäntöjä in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden alalla. 

Käytännesäännöissä on vahvistettava 

menettely, jolla seurataan 

käytännesääntöjen täytäntöönpanoa 

ilmoitetuissa laitoksissa ja todennetaan se. 

1.6.2 Ilmoitetun laitoksen on noudatettava 

ilmoitetuista laitoksista vastaavien 

kansallisten viranomaisten hyväksymiä 

käytännesääntöjä, joissa käsitellään muun 

muassa ilmoitettujen laitosten eettisiä 

liiketoimintakäytäntöjä in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden alalla. 

Käytännesäännöissä on vahvistettava 

menettely, jolla seurataan 

käytännesääntöjen täytäntöönpanoa 

ilmoitetuissa laitoksissa ja todennetaan se. 
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2. LAADUNHALLINTAA KOSKEVAT 

VAATIMUKSET 

2. LAADUNHALLINTAA KOSKEVAT 

VAATIMUKSET 

2.1 Ilmoitetun laitoksen on perustettava, 2.1 Ilmoitetun laitoksen on perustettava, 
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dokumentoitava, pantava täytäntöön sekä 

pidettävä yllä ja toiminnassa sellainen 

laadunhallintajärjestelmä, joka soveltuu 

sen suorittamien vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimien luonteeseen, alaan ja 

laajuuteen ja jonka avulla tuetaan tämän 

asetuksen vaatimusten johdonmukaista 

täyttymistä ja osoitetaan se. 

dokumentoitava, pantava täytäntöön sekä 

pidettävä yllä ja toiminnassa sellainen 

laadunhallintajärjestelmä, joka soveltuu 

sen suorittamien vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimien luonteeseen, alaan ja 

laajuuteen ja jonka avulla tuetaan tämän 

asetuksen vaatimusten johdonmukaista 

täyttymistä ja osoitetaan se. 

2.2 Ilmoitetun laitoksen 

laadunhallintajärjestelmässä on käsiteltävä 

vähintään seuraavia näkökohtia: 

2.2 Ilmoitetun laitoksen ja sen 

alihankkijoiden 
laadunhallintajärjestelmässä on käsiteltävä 

vähintään seuraavia näkökohtia: 

– menettelyt, joiden mukaisesti 

henkilöstölle osoitetaan heidän 

työtehtävänsä ja vastuualueensa; 

– menettelyt, joiden mukaisesti 

henkilöstölle osoitetaan heidän 

työtehtävänsä ja vastuualueensa; 

– ylimmän johdon ja ilmoitetun laitoksen 

muun henkilöstön päätöksentekomenettelyt 

tehtävien, vastuualueiden ja roolien 

mukaisesti; 

– ylimmän johdon ja ilmoitetun laitoksen 

muun henkilöstön päätöksentekomenettelyt 

tehtävien, vastuualueiden ja roolien 

mukaisesti; 

– asiakirjojen hallinta;  – asiakirjojen hallinta;  

– tallenteiden hallinta;  – tallenteiden hallinta;  

– johdon katselmus;  – johdon katselmus;  

– sisäiset auditoinnit;  – sisäiset auditoinnit;  

– korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimet;  – korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimet;  

– valitukset ja muutoksenhaku. – valitukset ja muutoksenhaku; 

 – jatkokoulutus. 
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3.1.1 Ilmoitetun laitoksen on kyettävä 

suorittamaan tällä asetuksella sille osoitetut 

tehtävät mahdollisimman suurta 

ammatillista luotettavuutta ja kyseisellä 

erityisalalla vaadittavaa teknistä pätevyyttä 

noudattaen riippumatta siitä, suorittaako 

ilmoitettu laitos kyseiset tehtävät itse vai 

tehdäänkö ne sen puolesta ja vastuulla. 

3.1.1 Ilmoitetun laitoksen ja sen 

alihankkijoiden on kyettävä suorittamaan 

tällä asetuksella sille osoitetut tehtävät 

mahdollisimman suurta ammatillista 

luotettavuutta ja kyseisellä erityisalalla 

vaadittavaa teknistä pätevyyttä noudattaen 

riippumatta siitä, suorittaako ilmoitettu 

laitos kyseiset tehtävät itse vai tehdäänkö 

ne sen puolesta ja vastuulla. Tämän 

vaatimuksen noudattamista on seurattava 

35 artiklan mukaisesti, jotta varmistetaan, 

että tehtävät suoritetaan riittävän 

laadukkaasti. 

Sen käytettävissä on etenkin oltava 

tarvittava henkilöstö sekä tarvittavat 

laitteet ja tilat, jotta se voi suorittaa 

asianmukaisesti siihen 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

liittyvät tekniset ja hallinnolliset tehtävät, 

jota varten se on ilmoitettu. 

Sen käytettävissä on etenkin oltava 

tarvittava henkilöstö sekä tarvittavat 

laitteet ja tilat, jotta se voi suorittaa 

asianmukaisesti siihen 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

liittyvät tekniset, tieteelliset ja 

hallinnolliset tehtävät, jota varten se on 

ilmoitettu. 

Tämä edellyttää, että sen organisaatiossa 

on riittävä määrä tieteellistä henkilöstöä, 

jolla on tarvittava kokemus ja tietämys 

niiden laitteiden lääketieteellisen 

toimivuuden ja suorituskyvyn 

arvioimiseksi, joiden osalta se on ilmoitettu 

ottaen huomioon tämän asetuksen 

vaatimukset ja erityisesti liitteen I 

vaatimukset. 

Tämä edellyttää, että sen organisaatiossa 

on pysyvästi riittävä määrä tieteellistä 

henkilöstöä, jolla on tarvittava kokemus, 

suoritettu korkeakoulututkinto ja tietämys 

niiden laitteiden lääketieteellisen 

toimivuuden ja suorituskyvyn 

arvioimiseksi, joiden osalta se on ilmoitettu 

ottaen huomioon tämän asetuksen 

vaatimukset ja erityisesti liitteen I 

vaatimukset. 

 Pysyvää sisäistä henkilöstöä on 

käytettävä. Ilmoitetut laitokset voivat 

kuitenkin palkata 30 artiklan mukaisesti 

ulkopuolisia asiantuntijoita 

erityistapauksissa ja tilapäisesti 

edellyttäen, että ne julkistavat luettelon 

kyseisistä asiantuntijoista, heidän 

sidonnaisuuksiaan koskevat 

ilmoituksensa ja erityistehtävät, joista he 

vastaavat. 

 Ilmoitettujen laitosten on tehtävä 

vähintään kerran vuodessa tarkastuksia 

ilman ennakkoilmoitusta niiden 

lääkinnällisten laitteiden tuotantotiloissa, 
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joista ne vastaavat. 

 Arviointitehtävien suorittamisesta 

vastaavan ilmoitetun laitoksen on 

ilmoitettava vuosittain toteutettujen 

tarkastusten tulokset muille 

jäsenvaltioille. Nämä tulokset kirjataan 

selvitykseen. 

 Lisäksi asianomaiselle toimivaltaiselle 

kansalliselle viranomaiselle on laadittava 

katsaus vuosittain tehdyistä 

tarkastuksista. 

3.1.2 Ilmoitetulla laitoksella on kaikkina 

aikoina ja kunkin sellaisen 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyn ja tuotetyypin tai 

-luokan osalta, jota varten se on ilmoitettu, 

oltava käytössään tarpeellinen 

hallinnollinen, tekninen ja tieteellinen 

henkilöstö, jolla on tekninen asiantuntemus 

sekä riittävä ja asianmukainen in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettuihin 

lääkinnällisiin laitteisiin ja vastaavaan 

teknologiaan liittyvä kokemus, jotta se voi 

suorittaa vaatimustenmukaisuuden 

arviointitehtävät, kliinisten tietojen 

arviointi mukaan luettuna. 

3.1.2 Ilmoitetulla laitoksella on kaikkina 

aikoina ja kunkin sellaisen 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyn ja tuotetyypin tai 

-luokan osalta, jota varten se on ilmoitettu, 

oltava käytössään tarpeellinen 

hallinnollinen, tekninen ja tieteellinen 

henkilöstö, jolla on lääketieteellinen, 

tekninen ja tarpeen mukaan 

farmakologinen asiantuntemus sekä 

riittävä ja asianmukainen in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettuihin 

lääkinnällisiin laitteisiin ja vastaavaan 

teknologiaan liittyvä kokemus, jotta se voi 

suorittaa vaatimustenmukaisuuden 

arviointitehtävät, kliinisten tietojen 

arviointi mukaan luettuna, tai alihankkijan 

suorittaman arvioinnin tarkastelun. 

3.1.3 Ilmoitetun laitoksen on 

dokumentoitava selkeästi 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 

suorittavan henkilöstön tehtävien, 

vastuualueiden ja valtuuksien laajuus ja 

rajoitukset ja tiedotettava niistä 

asianomaiselle henkilöstölle.  

3.1.3 Ilmoitetun laitoksen on 

dokumentoitava selkeästi 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 

suorittavan henkilöstön tehtävien, 

vastuualueiden ja valtuuksien laajuus ja 

rajoitukset ja tiedotettava niistä 

asianomaiselle henkilöstölle, myös kaikille 

alihankkijoille, tytäryhtiöille ja 

ulkopuolisille asiantuntijoille. 

 3.1.3 a Ilmoitetun laitoksen on asetettava 

luettelo vaatimustenmukaisuuden 

arviointiin osallistuvasta henkilöstöstään 

ja sen asiantuntemuksesta komission ja 

pyynnöstä muiden osapuolten saataville. 

Luetteloa on pidettävä ajan tasalla. 
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3.2.1 Ilmoitetun laitoksen on määritettävä 

ja dokumentoitava 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

osallistuvan henkilöstön 

kelpoisuusvaatimukset ja valinta- ja 

valtuutusmenettelyt (tietämys, kokemus ja 

muu vaadittava kelpoisuus) sekä vaadittava 

koulutus (perus- tai jatkokoulutus). 

Kelpoisuusvaatimuksissa on otettava 

huomioon vaatimustenmukaisuuden 

arviointiin kuuluvat erilaiset tehtävät 

(esimerkiksi auditoinnit, tuotteiden 

arvioiminen/testaus, suunnitteluasiakirjojen 

tarkastelu, päätöksenteko) sekä laitteet, 

teknologiat ja alat, jotka kuuluvat 

valtuutuksen piiriin. 

3.2.1 Lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän on määritettävä ja 

dokumentoitava vaatimustenmukaisuuden 

arviointiin osallistuvan henkilöstön 

korkeatasoisen pätevyyden periaatteet ja 
kelpoisuusvaatimukset ja valinta- ja 

valtuutusmenettelyt (tietämys, kokemus ja 

muu vaadittava kelpoisuus) sekä vaadittava 

koulutus (perus- tai jatkokoulutus). 

Kelpoisuusvaatimuksissa on otettava 

huomioon vaatimustenmukaisuuden 

arviointiin kuuluvat erilaiset tehtävät 

(esimerkiksi auditoinnit, tuotteiden 

arvioiminen/testaus, suunnitteluasiakirjojen 

tarkastelu, päätöksenteko) sekä laitteet, 

teknologiat ja alat (kuten biosopeutuvuus, 

sterilointi, ihmis- ja eläinperäiset 

kudokset ja solut, kliininen arviointi, 

riskinhallinta), jotka kuuluvat 

valtuutuksen piiriin. 

3.2.2 Kelpoisuusvaatimuksissa on 

viitattava ilmoitetun laitoksen 

nimeämisvaltuutuksen soveltamisalaan sen 

mukaisesti, miten jäsenvaltio on kuvaillut 

soveltamisalan ilmoittaessaan laitoksen 

31 artiklan mukaisesti, ja esitettävä 

riittävän yksityiskohtaisesti, mitä 

kelpoisuusvaatimuksia soveltamisalan 

kuhunkin osa-alaan sovelletaan. 

3.2.2 Kelpoisuusvaatimuksissa on 

viitattava ilmoitetun laitoksen 

nimeämisvaltuutuksen soveltamisalaan sen 

mukaisesti, miten jäsenvaltio on kuvaillut 

soveltamisalan ilmoittaessaan laitoksen 

31 artiklan mukaisesti, ja esitettävä 

riittävän yksityiskohtaisesti, mitä 

kelpoisuusvaatimuksia soveltamisalan 

kuhunkin osa-alaan sovelletaan. 

Biosopeutuvuuteen liittyvien näkökohtien, 

kliinisen arvioinnin ja erityyppisten 

sterilointiprosessien osalta on määritettävä 

erityiset kelpoisuusvaatimukset. 

Biosopeutuvuuteen liittyvien näkökohtien, 

turvallisuuden, kliinisen arvioinnin ja 

erityyppisten sterilointiprosessien osalta on 

määritettävä erityiset 

kelpoisuusvaatimukset. 

3.2.3 Henkilöstön, joka vastaa muun 

henkilöstön valtuuttamisesta suorittamaan 

vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä, 

sekä henkilöstön, jolla on kokonaisvastuu 

loppuarvioinnista ja sertifiointia koskevasta 

3.2.3 Henkilöstön, joka vastaa muun 

henkilöstön valtuuttamisesta suorittamaan 

vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä, 

sekä henkilöstön, jolla on kokonaisvastuu 

loppuarvioinnista ja sertifiointia koskevasta 
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päätöksenteosta, on oltava ilmoitetun 

laitoksen itsensä eikä alihankkijan 

palveluksessa. Näillä henkilöstöryhmillä 

on oltava osoitettu tietämys ja kokemus 

seuraavista: 

päätöksenteosta, on oltava ilmoitetun 

laitoksen itsensä eikä alihankkijan 

palveluksessa. Näillä henkilöstöryhmillä 

on oltava osoitettu tietämys ja kokemus 

seuraavista: 

– in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja 

lääkinnällisiä laitteita koskeva unionin 

lainsäädäntö ja asiaan liittyvät 

ohjeasiakirjat; 

– in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja 

lääkinnällisiä laitteita koskeva unionin 

lainsäädäntö ja asiaan liittyvät 

ohjeasiakirjat; 

– tämän asetuksen mukaiset 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyt; 

– tämän asetuksen mukaiset 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyt; 

– in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuihin 

lääkinnällisiin laitteisiin liittyvän 

teknologian, in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita 

valmistavan toimialan sekä in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden suunnittelun ja 

valmistuksen laaja tuntemus; 

– in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuihin 

lääkinnällisiin laitteisiin liittyvän 

teknologian, in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita 

valmistavan toimialan sekä in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden suunnittelun ja 

valmistuksen laaja tuntemus; 

– ilmoitetun laitoksen 

laadunhallintajärjestelmä ja siihen liittyvät 

menettelyt; 

– ilmoitetun laitoksen 

laadunhallintajärjestelmä ja siihen liittyvät 

menettelyt; 

– erilaiset kelpoisuuden alat (tietämys, 

kokemus ja muunlainen pätevyys), joita 

edellytetään in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, 

sekä niitä koskevat kelpoisuuskriteerit; 

– erilaiset kelpoisuuden alat (tietämys, 

kokemus ja muunlainen pätevyys), joita 

edellytetään in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, 

sekä niitä koskevat kelpoisuuskriteerit; 

– in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

osallistuvalle henkilöstölle soveltuva 

koulutus; 

– in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

osallistuvalle henkilöstölle soveltuva 

koulutus; 

– kyky laatia todistuksia, pöytäkirjoja ja 

raportteja, joilla osoitetaan, että 

vaatimustenmukaisuuden arviointi on 

suoritettu asianmukaisesti. 

– kyky laatia todistuksia, pöytäkirjoja ja 

raportteja, joilla osoitetaan, että 

vaatimustenmukaisuuden arviointi on 

suoritettu asianmukaisesti. 

 – vähintään kolmen vuoden 

asianmukainen kokemus 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 

ilmoitetussa laitoksessa; 
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 – riittävä palvelusaika / kokemus 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 

tämän asetuksen tai aiemmin sovelletun 

lainsäädännön nojalla vähintään kolmen 

vuoden ajalta ilmoitetussa laitoksessa. 

Sertifiointipäätöksiin osallistuva 

ilmoitetun laitoksen henkilöstö ei saa olla 

osallistunut vaatimustenmukaisuuden 

arviointiin, josta sertifiointia koskeva 

päätös on tehtävä. 

3.2.4 Ilmoitetuilla laitoksilla on oltava 

saatavilla henkilöstöä, jolla on kliinistä 

kokemusta. Kyseisen henkilöstön on oltava 

säännöllisesti mukana 

päätöksentekoprosessissa, jotta se pystyy 

3.2.4 Kliiniset asiantuntijat: ilmoitetuilla 

laitoksilla on oltava saatavilla henkilöstöä, 

jolla on kokemusta kliinisten tutkimusten 

suunnittelusta, lääketieteellisistä 

tilastoista, kliinisistä hoitosuunnitelmista 

sekä hyvästä kliinisestä tutkimustavasta 

kliinisten tutkimusten alalla. Pysyvää 

sisäistä henkilöstöä on käytettävä. 

Ilmoitetut laitokset voivat kuitenkin 

palkata 28 artiklan mukaisesti 

ulkopuolisia asiantuntijoita 

erityistapauksissa ja tilapäisesti, 

edellyttäen, että ne julkistavat luettelon 

kyseisistä asiantuntijoista sekä 

erityistehtävät, joista he vastaavat. 

Kyseisen henkilöstön on oltava 

säännöllisesti mukana 

päätöksentekoprosessissa, jotta se pystyy 

– tunnistamaan tilanteet, joissa valmistajan 

suorittaman kliinisen arvioinnin 

tarkasteluun tarvitaan asiantuntija, sekä 

yksilöimään asiamukaiset ja pätevät 

asiantuntijat; 

– tunnistamaan tilanteet, joissa kliinisten 

tutkimussuunnitelmien sekä valmistajan 

suorittaman kliinisen arvioinnin 

tarkasteluun tarvitaan asiantuntija, sekä 

yksilöimään asiamukaiset ja pätevät 

asiantuntijat; 

– kouluttamaan asianmukaisesti 

ulkopuolisia kliinisiä asiantuntijoita 

tuntemaan asiaa koskevat tämän asetuksen 

vaatimukset, delegoidut ja/tai 

täytäntöönpanosäädökset, 

yhdenmukaistetut standardit, yhteiset 

tekniset eritelmät ja ohjeasiakirjat, ja 

varmistamaan, että ulkopuoliset kliiniset 

asiantuntijat ovat täysin tietoisia antamansa 

arvioinnin ja neuvonnan asiayhteydestä ja 

seurauksista; 

– kouluttamaan asianmukaisesti 

ulkopuolisia kliinisiä asiantuntijoita 

tuntemaan asiaa koskevat tämän asetuksen 

vaatimukset, delegoidut ja/tai 

täytäntöönpanosäädökset, 

yhdenmukaistetut standardit, yhteiset 

tekniset eritelmät ja ohjeasiakirjat, ja 

varmistamaan, että ulkopuoliset kliiniset 

asiantuntijat ovat täysin tietoisia antamansa 

arvioinnin ja neuvonnan asiayhteydestä ja 

seurauksista; 
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– keskustelemaan valmistajan kliinisen 

arvioinnin sisältämistä kliinisistä tiedoista 

yhdessä valmistajan ja ulkopuolisten 

kliinisten asiantuntijoiden kanssa sekä 

opastamaan asianmukaisesti ulkopuolisia 

kliinisiä asiantuntijoita tarkastelemaan 

kliinistä arviointia; 

– keskustelemaan suunnitellun 

tutkimusasetelman perusteluista, 
kliinisistä tutkimussuunnitelmista ja 

kontrollitoimenpiteen valinnasta 
valmistajan ja ulkopuolisten kliinisten 

asiantuntijoiden kanssa sekä opastamaan 

asianmukaisesti ulkopuolisia kliinisiä 

asiantuntijoita tarkastelemaan kliinistä 

arviointia; 

– tarkastelemaan kriittisesti ja tieteellisin 

perustein kliinisiä tietoja sekä tuloksia, 

jotka ulkopuoliset kliiniset asiantuntijat 

esittävät valmistajan kliinisen arvioinnin 

tarkastelussa; 

– tarkastelemaan kriittisesti ja tieteellisin 

perustein kliinisiä tutkimussuunnitelmia 

ja kliinisiä tietoja sekä tuloksia, jotka 

ulkopuoliset kliiniset asiantuntijat esittävät 

valmistajan kliinisen arvioinnin 

tarkastelussa; 

– varmistamaan kliinisten asiantuntijoiden 

tekemien kliinisten tarkasteluiden 

vertailukelpoisuuden ja 

johdonmukaisuuden; 

– varmistamaan kliinisten asiantuntijoiden 

tekemien kliinisten tarkasteluiden 

vertailukelpoisuuden ja 

johdonmukaisuuden; 

– tekemään objektiivisen kliinisen 

päätöksen valmistajan kliinisen arvioinnin 

tarkastelusta ja esittämään suosituksen 

ilmoitetun laitoksen päätöksentekijöille. 

– tekemään objektiivisen kliinisen 

päätöksen valmistajan kliinisen arvioinnin 

tarkastelusta ja esittämään suosituksen 

ilmoitetun laitoksen päätöksentekijöille. 

 – takaamaan riippumattomuuden ja 

objektiivisuuden ja paljastamaan 

mahdolliset eturistiriidat. 

3.2.5 Henkilöstöllä, joka vastaa 

tuotekohtaisesta tarkastelusta (kuten 

suunnitteluasiakirjojen tarkastelu, teknisten 

asiakirjojen tarkastelu tai tyyppitarkastus, 

mukaan luettuna muun muassa kliininen 

arviointi, sterilointi, ohjelmistojen 

validointi), on oltava seuraavanlainen 

osoitettu kelpoisuus: 

3.2.5 Tuotteiden arvioijat: henkilöstöllä, 

joka vastaa tuotekohtaisesta tarkastelusta 

(kuten suunnitteluasiakirjojen tarkastelu, 

teknisten asiakirjojen tarkastelu tai 

tyyppitarkastus, mukaan luettuna muun 

muassa kliininen arviointi, biologinen 

turvallisuus, sterilointi, ohjelmistojen 

validointi), on oltava asiantuntijan 

kelpoisuus, johon olisi sisällyttävä: 

– suoritettu korkeakoulu- tai 

ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava 

kelpoisuus asianomaisilla aloilla, kuten 

lääketieteen, luonnontieteiden tai tekniikan 

aloilla; 

– suoritettu korkeakoulu- tai 

ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava 

kelpoisuus asianomaisilla aloilla, kuten 

lääketieteen, luonnontieteiden tai tekniikan 

aloilla; 

– neljän vuoden ammattikokemus 

terveydenhuollon tuotteiden alalla tai 

– neljän vuoden ammattikokemus 

terveydenhuollon tuotteiden alalla tai 
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siihen liittyvillä aloilla (kuten alan 

teollisuus, auditointi, terveydenhuolto, 

tutkimustoiminta); tästä kokemuksesta 

kaksi vuotta on oltava arvioitavan laitteen 

tai teknologian suunnittelua, valmistusta, 

testausta tai käyttöä tai liityttävä 

arvioitaviin tieteellisiin näkökohtiin; 

siihen liittyvillä aloilla (kuten alan 

teollisuus, auditointi, terveydenhuolto, 

tutkimustoiminta); tästä kokemuksesta 

kaksi vuotta on oltava arvioitavan laitteen 

tai teknologian suunnittelua, valmistusta, 

testausta tai käyttöä (geneerisen 

laiteryhmän kuvauksen mukaisesti) tai 

liityttävä arvioitaviin tieteellisiin 

näkökohtiin; 

– asianmukainen liitteessä I säädettyjen 

yleisten turvallisuus- ja 

suorituskykyvaatimusten, delegoitujen 

ja/tai täytäntöönpanosäädösten, 

yhdenmukaistettujen standardien, yhteisten 

teknisten eritelmien sekä ohjeasiakirjojen 

tuntemus; 

– asianmukainen liitteessä I säädettyjen 

yleisten turvallisuus- ja 

suorituskykyvaatimusten, delegoitujen 

ja/tai täytäntöönpanosäädösten, 

yhdenmukaistettujen standardien, yhteisten 

teknisten eritelmien sekä ohjeasiakirjojen 

tuntemus; 

 
– kelpoisuus, joka perustuu teknisiin tai 

tieteellisiin erikoisaloihin (kuten 

sterilointi, biosopeutuvuus, eläinkudos, 

ihmiskudos, ohjelmisto, toiminnallinen 

turvallisuus, kliininen arviointi, 

sähköturvallisuus, pakkaukset); 

– riskinhallinnan ja siihen liittyvien in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä 

laitteita koskevien standardien ja 

ohjeasiakirjojen tuntemus ja niihin liittyvä 

kokemus; 

– riskinhallinnan ja siihen liittyvien in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä 

laitteita koskevien standardien ja 

ohjeasiakirjojen tuntemus ja niihin liittyvä 

kokemus; 

 
– asianmukainen asiantuntemus ja 

kokemus kliinisestä arvioinnista; 

3.2.6 Valmistajan 

laadunhallintajärjestelmän auditoinnista 

vastaavalla henkilöstöllä on oltava 

seuraavanlainen osoitettu kelpoisuus: 

3.2.6 Auditoija: Valmistajan 

laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnista 

vastaavalla henkilöstöllä on oltava 

asiantuntijan kelpoisuus, johon olisi 

sisällyttävä: 

– suoritettu korkeakoulu- tai 

ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava 

kelpoisuus asianomaisilla aloilla, kuten 

lääketieteen, luonnontieteiden tai tekniikan 

aloilla; 

– suoritettu korkeakoulu- tai 

ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava 

kelpoisuus asianomaisilla aloilla, kuten 

lääketieteen, luonnontieteiden tai tekniikan 

aloilla; 

– neljän vuoden ammattikokemus 

terveydenhuollon tuotteiden alalla tai 

siihen liittyvillä aloilla (kuten alan 

teollisuus, auditointi, terveydenhuolto, 

– neljän vuoden ammattikokemus 

terveydenhuollon tuotteiden alalla tai 

siihen liittyvillä aloilla (kuten alan 

teollisuus, auditointi, terveydenhuolto, 
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tutkimustoiminta); tästä kokemuksesta 

kaksi vuotta on oltava laadunhallintaa; 

tutkimustoiminta); tästä kokemuksesta 

kaksi vuotta on oltava laadunhallintaa; 

 – asianmukainen tietämys IAF-/EAC-

koodeissa tai vastaavissa määritetyistä 

tekniikoista; 

Tarkistus  222 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VI – 3.4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3.4. Alihankkijat ja ulkopuoliset 

asiantuntijat  

3.4. Alihankkijat ja ulkopuoliset 

asiantuntijat  

3.4.1 Ilmoitetut laitokset voivat teettää 

selkeästi määriteltyjä 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin osia 

alihankintana, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 3.2 kohdasta johtuvia 

rajoituksia. Laadunhallintajärjestelmien 

auditoinnin tai tuotekohtaisten 

tarkastelujen teettäminen 

kokonaisuudessaan alihankintana ei ole 

sallittua. 

3.4.1 Ilmoitetut laitokset voivat teettää 

selkeästi määriteltyjä 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin osia 

alihankintana erityisesti, jos kliinistä 

asiantuntemusta on rajallisesti, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 3.2 kohdasta 

johtuvia rajoituksia. 

Laadunhallintajärjestelmien auditoinnin tai 

tuotekohtaisten tarkastelujen teettäminen 

kokonaisuudessaan alihankintana ei ole 

sallittua. 

3.4.2 Jos ilmoitettu laitos teettää 

vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia 

alihankintana joko organisaatiolla tai 

henkilöllä, laitoksella on oltava säännöt, 

joissa määritetään minkälaisin edellytyksin 

alihankinta voidaan toteuttaa. Kaikki 

alihankinta ja ulkopuolisten 

asiantuntijoiden kuuleminen on 

dokumentoitava asianmukaisesti ja niistä 

on laadittava kirjallinen sopimus, jossa 

sovitaan muuan muassa 

luottamuksellisuudesta ja eturistiriidoista. 

3.4.2 Jos ilmoitettu laitos teettää 

vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia 

alihankintana joko organisaatiolla tai 

henkilöllä, laitoksella on oltava säännöt, 

joissa määritetään minkälaisin edellytyksin 

alihankinta voidaan toteuttaa. Kaikki 

alihankinta ja ulkopuolisten 

asiantuntijoiden kuuleminen on 

dokumentoitava asianmukaisesti, niitä 

koskevien tietojen on oltava julkisesti 

saatavilla ja niistä on laadittava kirjallinen 

sopimus, jossa sovitaan muuan muassa 

luottamuksellisuudesta ja eturistiriidoista. 

3.4.3 Jos alihankkijoita tai ulkopuolisia 

asiantuntijoita käytetään 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, 

ilmoitetulla laitoksella on oltava riittävästi 

omaa pätevyyttä kaikilla tuotealueilla, 

joilla se on nimetty johtamaan 

3.4.3 Jos alihankkijoita tai ulkopuolisia 

asiantuntijoita käytetään 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, 

etenkin kun on kyse uusista, invasiivisista 

ja implantoitavista laitteista tai 

teknologioista, ilmoitetulla laitoksella on 
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vaatimustenmukaisuuden arviointia, jotta 

se voi varmistaa, että asiantuntijalausunnot 

ovat asianmukaisia ja päteviä, sekä tehdä 

sertifiointia koskevan päätöksen. 

oltava riittävästi omaa pätevyyttä kaikilla 

tuotealueilla, hoidon aloilla tai 

lääketieteellisillä erikoisaloilla, joilla se on 

nimetty johtamaan 

vaatimustenmukaisuuden arviointia, jotta 

se voi varmistaa, että asiantuntijalausunnot 

ovat asianmukaisia ja päteviä, sekä tehdä 

sertifiointia koskevan päätöksen. 

3.4.4 Ilmoitetun laitoksen on vahvistettava 

menettelyt, joilla arvioidaan ja seurataan 

kaikkien käytettyjen alihankkijoiden ja 

ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyyttä. 

3.4.4 Ilmoitetun laitoksen on vahvistettava 

menettelyt, joilla arvioidaan ja seurataan 

kaikkien käytettyjen alihankkijoiden ja 

ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyyttä. 

 
3.4.4 a Edellä 3.4.2 ja 3.4.4 kohdassa 

tarkoitetut toimintatavat ja menettelyt on 

ilmoitettava kansalliselle viranomaiselle 

ennen alihankinnan toteutumista. 

Tarkistus  223 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VI – 3.5.2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3.5.2 Sen on tarkasteltava henkilöstönsä 

pätevyyttä ja yksilöitävä koulutustarpeet 

pitääkseen yllä tarvittavan kelpoisuus- ja 

tietämystason. 

3.5.2 Sen on tarkasteltava henkilöstönsä 

pätevyyttä ja yksilöitävä koulutustarpeet ja 

varmistettava tarvittavien toimenpiteiden 

toteuttaminen vastaavasti pitääkseen yllä 

tarvittavan kelpoisuus- ja tietämystason. 

 

Tarkistus  224 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VI – 3.5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3.5 a. Erityisiä ilmoitettuja laitoksia 

koskevat lisävaatimukset 

 3.5 a.1 Erityisten ilmoitettujen laitosten 

kliiniset asiantuntijat 

 Ilmoitetuilla laitoksilla on oltava 

saatavilla henkilöstöä, jolla on kokemusta 

kliinisten tutkimusten suunnittelusta, 
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lääketieteellisistä tilastoista, kliinisistä 

hoitosuunnitelmista sekä hyvästä 

kliinisestä tutkimustavasta kliinisten 

tutkimusten ja farmakologian alalla. 

Pysyvää sisäistä henkilöstöä on 

käytettävä. Ilmoitetut laitokset voivat 

kuitenkin palkata 30 artiklan mukaisesti 

ulkopuolisia asiantuntijoita 

erityistapauksissa ja tilapäisesti, 

edellyttäen, että ne julkistavat luettelon 

kyseisistä asiantuntijoista sekä 

erityistehtävät, joista he vastaavat. 

Kyseisen henkilöstön on oltava 

säännöllisesti mukana 

päätöksentekoprosessissa, jotta se pystyy 

 – tunnistamaan tilanteet, joissa kliinisten 

tutkimussuunnitelmien sekä valmistajan 

suorittaman kliinisen arvioinnin 

tarkasteluun tarvitaan asiantuntija, sekä 

yksilöimään asiamukaiset ja pätevät 

asiantuntijat; 

 – kouluttamaan asianmukaisesti 

ulkopuolisia kliinisiä asiantuntijoita 

tuntemaan asiaa koskevat tämän 

asetuksen vaatimukset, delegoidut ja/tai 

täytäntöönpanosäädökset, 

yhdenmukaistetut standardit, yhteiset 

tekniset eritelmät ja ohjeasiakirjat, ja 

varmistamaan, että ulkopuoliset kliiniset 

asiantuntijat ovat täysin tietoisia 

antamansa arvioinnin ja neuvonnan 

asiayhteydestä ja seurauksista; 

 – keskustelemaan suunnitellun 

tutkimusasetelman perusteluista, 

kliinisistä tutkimussuunnitelmista ja 

kontrollitoimenpiteen valinnasta 

valmistajan ja ulkopuolisten kliinisten 

asiantuntijoiden kanssa sekä opastamaan 

asianmukaisesti ulkopuolisia kliinisiä 

asiantuntijoita tarkastelemaan kliinistä 

arviointia; 

 – tarkastelemaan kriittisesti ja tieteellisin 

perustein kliinisiä tutkimussuunnitelmia 

ja kliinisiä tietoja sekä tuloksia, jotka 

ulkopuoliset kliiniset asiantuntijat 

esittävät valmistajan kliinisen arvioinnin 
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tarkastelussa; 

 – varmistamaan kliinisten 

asiantuntijoiden tekemien kliinisten 

tarkasteluiden vertailukelpoisuuden ja 

johdonmukaisuuden; 

 – tekemään objektiivisen kliinisen 

päätöksen valmistajan kliinisen 

arvioinnin tarkastelusta ja esittämään 

suosituksen ilmoitetun laitoksen 

päätöksentekijöille. 

 – hallitsemaan aktiivisia aineita koskevat 

tiedot. 

 – takaamaan riippumattomuuden ja 

objektiivisuuden ja paljastamaan 

mahdolliset eturistiriidat. 

Tarkistus  225 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VI – 3.5 a.2 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3.5 a.2 Erityisten ilmoitettujen laitosten 

tuoteasiantuntijat 

 Henkilöstöllä, joka vastaa 41 a artiklassa 

tarkoitettujen laitteiden tuotekohtaisista 

tarkasteluista (kuten 

suunnitteluasiakirjojen tarkastelu, 

teknisten asiakirjojen tarkastelu tai 

tyyppitarkastus) on oltava 

seuraavanlainen osoitettu 

tuoteasiantuntijan kelpoisuus: 

 – asianomaisen henkilön on täytettävä 

tuotteiden arvioijille asetetut vaatimukset; 

 – hänellä on oltava ylempi 

korkeakoulututkinto lääkinnällisiin 

laitteisiin liittyvällä alalla tai 

vaihtoehtoisesti kuuden vuoden kokemus 

in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden alalla tai siihen 

liittyvillä aloilla; 
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 – hänen on kyettävä tunnistamaan 

tarkastelemiinsa tuoteluokkiin kuuluviin 

tuotteisiin liittyvät olennaiset riskit 

tutustumatta etukäteen valmistajan 

laatimiin eritelmiin tai riskianalyyseihin; 

 – hänen on kyettävä arvioimaan 

olennaisten vaatimusten täyttymistä ilman 

yhdenmukaistettuja tai vakiintuneita 

kansallisia standardeja; 

 – ammattikokemus olisi hankittava 

ensimmäisestä tuoteluokasta, johon 

asianomaisen henkilön kelpoisuus 

perustuu, sen olisi liityttävä ilmoitetulle 

laitokselle osoitettuun tuoteluokkaan ja 

sen olisi tarjottava riittävästi tietämystä ja 

kokemusta, jotta henkilö kykenee 

arvioimaan perusteellisesti suunnittelua, 

validointia ja tarkistusta koskevaa 

testausta ja kliinistä käyttöä, sekä hyvä 

käsitys kyseisen laitteen suunnittelusta, 

valmistuksesta, testauksesta ja kliinisestä 

käytöstä sekä laitteeseen liittyvistä 

riskeistä; 

 – puuttuva ammattikokemus 

ensimmäiseen tuoteluokkaan läheisesti 

liittyvistä muista tuoteluokista voidaan 

korvata sisäisillä tuotekohtaisilla 

koulutusohjelmilla; 

 – tuoteasiantuntijoiden, joilla on 

erityiseen teknologiaan, kuten sterilointi, 

ihmis- tai eläinperäiset kudokset ja solut 

tai yhdistelmätuotteet, liittyvä kelpoisuus, 

olisi hankittava ammattikokemuksensa 

erityisen teknologian alalta, joka liittyy 

ilmoitetulle laitokselle osoitettuun alaan. 

 Erityisellä ilmoitetulla laitoksella on 

oltava kutakin sille osoitettua 

tuoteluokkaa varten vähintään kaksi 

tuoteasiantuntijaa, joista vähintään toisen 

on oltava sisäinen asiantuntija, 41 a 

artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 

laitteiden tarkastelemista varten. Kyseisiä 

laitteita varten on oltava saatavilla sisäisiä 

tuoteasiantuntijoita, jotka toimivat 

ilmoituksen soveltamisalaan kuuluvilla 
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osoitetuilla teknologian aloilla (kuten 

yhdistelmätuotteet, sterilointi tai ihmis- tai 

eläinperäiset kudokset ja solut). 

Tarkistus  226 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VI – 3.5 a.3 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3.5 a.3 Tuoteasiantuntijoiden koulutus 

 Tuoteasiantuntijoille on annettava 

vähintään 36 tunnin pituinen koulutus in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista 

lääkinnällisistä laitteista, niitä koskevasta 

sääntelystä sekä arviointia ja sertifiointia 

koskevista periaatteista, valmistettujen 

tuotteiden tarkistamista koskeva koulutus 

mukaan luettuna.  

 Ilmoitetun laitoksen on varmistettava, että 

tuoteasiantuntijan on kelpoisuuden 

saadakseen saatava asianmukainen 

koulutus ilmoitetun laitoksen 

laadunhallintajärjestelmiin liittyvistä 

menettelyistä ja käytävä läpi 

koulutusohjelma, johon sisältyy riittävästi 

todistajan läsnä ollessa suoritettuja 

valvottuja ja vertaisarvioituja 

suunnitteluasiakirjojen tarkasteluja 

ennen itsenäisen kattavan tarkastelun 

suorittamista, jonka jälkeen kelpoisuus 

voidaan vahvistaa. 

 Ilmoitetun laitoksen on osoitettava kunkin 

kelpoisuushakemuksen kohteena olevan 

tuoteluokan osalta, että sillä on 

asianmukainen tietämys kyseisestä 

tuoteluokasta. Ensimmäisen tuoteluokan 

osalta on tarkasteltava vähintään viittä 

suunnitteluasiakirjaa (joista vähintään 

kahdessa on oltava kyse alustavasta 

hakemuksesta tai sertifioinnin 

merkittävästä laajentamisesta). 

Kelpoisuuden saavuttamiseksi muissa 

tuoteluokissa on osoitettava riittävä 

tuoteasiantuntemus ja -kokemus. 
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Tarkistus  227 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VI – 3.5 a.4 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3.5a.4 Tuoteasiantuntijoiden 

kelpoisuuden ylläpitäminen 

 Tuoteasiantuntijoiden kelpoisuus on 

arvioitava uudelleen vuosittain; on 

osoitettava, että neljän vuoden liukuva 

keskiarvo on vähintään neljän 

suunnitteluasiakirjan tarkastelu, 

riippumatta niiden tuoteluokkien 

lukumäärästä, joissa kelpoisuus on 

hankittu. Hyväksytyn suunnittelun 

merkittäviä muutoksia koskevien 

tarkastelujen (muiden kuin kattavien 

suunnittelun tarkastusten) sekä 

valvottujen tarkastelujen painoarvon on 

oltava 50 prosenttia. 

 Tuoteasiantuntijoiden on voitava milloin 

tahansa osoittaa, että heidän 

tuotetietämyksensä ja 

tarkastelukokemuksensa on 

ajanmukainen kussakin tuoteluokassa, 

jossa kelpoisuus on voimassa. 

Tuoteasiantuntijoiden on osoitettava 

saaneensa vuosittain koulutusta 

asetusten, yhdenmukaistettujen 

standardien, asiaan liittyvien 

ohjeasiakirjojen, kliinisten arviointien, 

suorituskyvyn arviointien ja yhteisiä 

teknisiä eritelmiä koskevien vaatimusten 

uusimmasta kehityksestä. 

 Mikäli kelpoisuuden uusimista koskevat 

vaatimukset eivät täyty, kelpoisuus on 

keskeytettävä. Seuraava 

suunnitteluasiakirjan tarkastelu on tämän 

jälkeen suoritettava valvottuna ja 

kelpoisuuden uudelleen voimaan 

saattaminen on vahvistettava kyseisen 

tarkastelun tulosten perusteella. 
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Tarkistus  228 

Ehdotus asetukseksi 

Liite 6 – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4.1. Ilmoitetun laitoksen 

päätöksentekomenettelyt on 

dokumentoitava selkeästi, mukaan luettuna 

vaatimustenmukaisuustodistusten 

myöntäminen, peruuttaminen määräajaksi, 

uudelleen voimaan saattaminen, 

peruuttaminen kokonaan, epääminen, 

muuttaminen tai rajoittaminen sekä 

lisäysten liittäminen kyseisiin todistuksiin. 

4.1.  Ilmoitetun laitoksen 

päätöksentekomenettelyjen on oltava 

avoimia ja ne on dokumentoitava selkeästi 

ja niiden tulosten on oltava julkisesti 

saatavilla, mukaan luettuna 

vaatimustenmukaisuustodistusten 

myöntäminen, peruuttaminen määräajaksi, 

uudelleen voimaan saattaminen, 

peruuttaminen kokonaan, epääminen, 

muuttaminen tai rajoittaminen sekä 

lisäysten liittäminen kyseisiin todistuksiin. 

4.2 Ilmoitetulla laitoksella on oltava 

käytössä dokumentoitu prosessi niiden 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjen suorittamiselle, joita 

varten laitos on nimetty; siinä on otettava 

huomioon ilmoituksen soveltamisalaan 

kuuluvia laiteluokkia koskevien 

menettelyjen erityispiirteet, kuten 

lakisääteiset kuulemiset, ja varmistettava 

menettelyjen avoimuus ja toistettavuus. 

4.2 Ilmoitetulla laitoksella on oltava 

käytössä dokumentoitu prosessi niiden 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjen suorittamiselle, joita 

varten laitos on nimetty; siinä on otettava 

huomioon ilmoituksen soveltamisalaan 

kuuluvia laiteluokkia koskevien 

menettelyjen erityispiirteet, kuten 

lakisääteiset kuulemiset, ja varmistettava 

menettelyjen avoimuus ja toistettavuus. 

4.3 Ilmoitetulla laitoksella on oltava 

käytössä dokumentoidut menettelyt ainakin 

seuraavia varten: 

4.3 Ilmoitetulla laitoksella on oltava 

käytössä dokumentoidut ja julkisesti 

saatavilla olevat menettelyt ainakin 

seuraavia varten: 

– valmistajan tai valtuutetun edustajan 

esittämä vaatimustenmukaisuuden 

arviointihakemus, 

– valmistajan tai valtuutetun edustajan 

esittämä vaatimustenmukaisuuden 

arviointihakemus, 

– hakemuksen käsittely, mukaan luettuna 

asiakirjojen täydellisyyden todentaminen, 

tuotteen määrittäminen in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitetuksi 

lääkinnälliseksi laitteeksi sekä sen 

luokittelu, 

– hakemuksen käsittely, mukaan luettuna 

asiakirjojen täydellisyyden todentaminen, 

tuotteen määrittäminen laitteeksi ja sen 

luokittelu sekä sen 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 

suositeltu kesto, 

– hakemuksen,kirjeenvaihdon ja 

toimitettavien asiakirjojen kieli, 

– hakemuksen, kirjeenvaihdon ja 

toimitettavien asiakirjojen kieli, 
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– valmistajan tai valtuutetun edustajan 

kanssa sovitut sopimusehdot, 

– valmistajan tai valtuutetun edustajan 

kanssa sovitut sopimusehdot, 

– vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 

perittävät maksut, 

– vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 

perittävät maksut, 

– ennakkohyväksyntää varten 

toimitettavien merkityksellisten muutosten 

arviointi, 

– ennakkohyväksyntää varten 

toimitettavien merkityksellisten muutosten 

arviointi, 

– valvonnan suunnittelu, – valvonnan suunnittelu, 

– todistusten uusiminen. – todistusten uusiminen. 

Tarkistus  229 

Ehdotus asetukseksi 

Liite 6 – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. ILMOITETTUJEN LAITOSTEN 

TEKEMIEN 

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN 

ARVIOINTIEN SUOSITELTU KESTO 

 
4.1 Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava 

auditoinnin kesto vaiheen 1 ja vaiheen 2 

alustavissa auditoinneissa ja valvonta-

auditoinneissa jokaisen hakijan ja 

todistuksen saaneen asiakkaan osalta. 

 
4.2 Auditoinnin kesto perustuu muun 

muassa organisaation henkilöstön 

todelliseen määrään, organisaation 

prosessien monimutkaisuuteen, 

auditoinnin soveltamisalaan kuuluvien 

lääkinnällisten laitteiden luonteeseen ja 

ominaisuuksiin ja eri tekniikoihin, joita 

käytetään lääkinnällisten laitteiden 

valmistuksessa ja valvonnassa. 

Auditoinnin kestoa voidaan mukauttaa 

kaikkien sellaisten merkittävien tekijöiden 

perusteella, jotka koskevat yksinomaan 

auditoitavana olevaa organisaatiota. 

Ilmoitetun laitoksen on varmistettava, että 

auditoinnin keston vaihtelu ei vaaranna 

auditointien vaikuttavuutta. 
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 4.3 Itse paikalla tehtävän 

määräaikaisauditoinnin keston on oltava 

vähintään yksi henkilötyöpäivä. 

 4.4 Saman laadunvarmistusjärjestelmän 

piiriin kuuluvan useamman 

valmistuspaikan sertifiointi ei saa 

perustua otantajärjestelmään. 

 

Tarkistus  230 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VII – 1,1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.1 Luokitussääntöjä sovelletaan laitteiden 

suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti. 

1.1 Luokitussääntöjä sovelletaan laitteiden 

suunnitellun käyttötarkoituksen, uutuuden 

ja monimutkaisuuden ja niille ominaisten 

riskien mukaisesti. 

 

Tarkistus  231 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VII – 2.3 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) havaitsemaan taudinaiheuttaja, jos on 

olemassa huomattava riski, että 

virheellinen tulos aiheuttaisi kuoleman tai 

vakavan vamman testattavalle yksilölle tai 

sikiölle tai kyseisen yksilön jälkeläiselle; 

c) havaitsemaan taudinaiheuttaja, jos on 

olemassa huomattava riski, että 

virheellinen tulos aiheuttaisi kuoleman tai 

vakavan vamman testattavalle yksilölle, 

sikiölle tai alkiolle tai kyseisen yksilön 

jälkeläiselle;  

Perustelu 

Testejä tehdään paitsi sikiöille myös alkioille eli ennen raskauden kolmatta kuukautta. 

Asetuksen olisi katettava myös nämä, ja ne olisi luokiteltava luokkaan C, koska 

huonolaatuisten testien riskit alkioille ovat samoja kuin sikiöille aiheutuvat riskit.  

 

Tarkistus  232 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VII – 2.3 kohta – f alakohta – ii alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

ii) laitteet, jotka on tarkoitettu taudin 

vaiheiden määrittelyyn; tai 

ii) laitteet, jotka on tarkoitettu taudin 

vaiheiden määrittelyyn tai ennusteen 

tekemiseen; tai 

Perustelu 

Tautiennusteen tekeminen on yhä yleisemmin käytetty sovellus molekyylidiagnostiikan alalla. 

Esimerkkeinä voidaan mainita Agendian MammaPrint -testi ja Genomic Healthin Oncotype 

DX -testi, joita kumpaakin käytetään ennusteen tekemiseen rintasyövän uusiutumisen 

todennäköisyydestä leikkauksen jälkeen. Koska ennuste on potilasvalinnan muoto, katsomme, 

että kyseiset laitteet pitäisi yksiselitteisesti sisällyttää sääntöön 3. 

 

Tarkistus  233 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VII – 2.3 kohta – j alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

j) sikiöiden synnynnäisten häiriöiden 

seulontaan. 

j) sikiöiden tai alkioiden synnynnäisten 

häiriöiden seulontaan. 

Perustelu 

Prenataalisia diagnostisia testejä ja implantaatiota edeltäviä geneettisiä testejä tehdään myös 

alkioille eli ennen raskauden kolmatta kuukautta. Asetuksen olisi katettava myös nämä, ja ne 

olisi luokiteltava luokkaan C, koska huonolaatuisten testien riskit alkioille ovat samoja kuin 

sikiöille aiheutuvat riskit. 

 

Tarkistus  234 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VII – 2.3 kohta – j a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 j a) IVD-laitteet erytrosyyttien, 

trombosyyttien tai leukosyyttien vasta-

aineiden havaitsemiseen ja 

tunnistamiseen. 
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Tarkistus  235 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VIII – 3.2 kohta – d alakohta – 2 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– tuotteen tunnistamismenettelyt, jotka on 

laadittu ja pidetään ajan tasalla piirrosten, 

sovellettavien eritelmien tai muiden asiaa 

koskevien asiakirjojen avulla kaikkien 

valmistusvaiheiden aikana; 

– tuotteen tunnistamis- ja 

jäljittämismenettelyt, jotka on laadittu ja 

pidetään ajan tasalla piirrosten, 

sovellettavien eritelmien tai muiden asiaa 

koskevien asiakirjojen avulla kaikkien 

valmistusvaiheiden aikana; 

Perustelu 

Tuotteen ja sen osien tai komponenttien jäljitettävyys kehitys- ja tuotantoprosessin aikana on 

erottamaton osa laadunvarmistusjärjestelmän toimintaa ja tämän vuoksi myös laadun 

arviointia. 

 

Tarkistus  236 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VIII – 4.4 kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ilmoitetun laitoksen on tehtävä 

satunnaisesti tarkastuskäyntejä ilman 

ennakkoilmoitusta valmistajan 

tuotantotiloihin ja tarvittaessa valmistajan 

tavarantoimittajien ja/tai alihankkijoiden 

tuotantotiloihin; nämä käynnit voidaan 

yhdistää 4.3 kohdassa tarkoitettuihin 

säännöllisin väliajoin valvonnan 

yhteydessä suoritettaviin arviointeihin tai 

ne voidaan suorittaa kyseisten valvonnan 

yhteydessä suoritettavien arviointien 

lisäksi. Ilmoitetun laitoksen on laadittava 

ilman ennakkovaroitusta tehtävistä 

tarkastuksista suunnitelma, jota ei saa 

luovuttaa valmistajalle. 

Ilmoitetun laitoksen on tehtävä 

satunnaisesti jokaisen valmistajan ja 

geneerisen laiteryhmän osalta 
tarkastuskäyntejä ilman ennakkoilmoitusta 

asianomaisiin valmistuspaikkoihin ja 

tarvittaessa valmistajan tavarantoimittajien 

ja/tai alihankkijoiden tuotantotiloihin. 

Ilmoitetun laitoksen on laadittava ilman 

ennakkovaroitusta tehtävistä tarkastuksista 

suunnitelma, jota ei saa luovuttaa 

valmistajalle. Ilmoitetun laitoksen on 

näiden tarkastuskäyntien aikana tehtävä 

tai teetettävä testejä 

laadunhallintajärjestelmän 

asianmukaisen toiminnan tarkistamiseksi. 

Ilmoitetun laitoksen on toimitettava 

valmistajalle tarkastusraportti ja 

testausseloste. Ilmoitetun laitoksen on 

tehtävä tällaiset tarkastukset vähintään 
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kerran kolmessa vuodessa.  

 

 

Tarkistus  237 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VIII – 5.3 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

Ilmoitetun laitoksen on tutkittava hakemus 

käyttäen henkilöstöä, jolla on osoitettu 

tietämys ja kokemus kyseessä olevasta 

teknologiasta. Ilmoitettu laitos voi vaatia, 

että hakemusta täydennetään lisätesteillä 

tai muulla näytöllä tämän asetuksen 

vaatimusten mukaisuuden arvioimiseksi. 

Ilmoitetun laitoksen on suoritettava 

laitteelle riittävät fyysiset ja 

laboratoriotestit, tai se voi pyytää 

valmistajaa suorittamaan kyseiset testit. 

Ilmoitetun laitoksen on tutkittava hakemus 

käyttäen henkilöstöä, jolla on osoitettu 

tietämys ja kokemus kyseessä olevasta 

teknologiasta. Ilmoitetun laitoksen on 

varmistettava, että valmistajan 

hakemuksessa kuvataan asianmukaisesti 

laitteen suunnittelu, valmistus ja 

suorituskyky siten, että on mahdollista 

arvioida, onko tuote tässä asetuksessa 

asetettujen vaatimusten mukainen. 

Ilmoitetun laitoksen on esitettävä 

huomioita seuraavien seikkojen 

vaatimustenmukaisuudesta: 

 – tuotteen yleinen kuvaus 

 – suunnittelua koskevat eritelmät, 

mukaan lukien kuvaus olennaisten 

vaatimusten täyttämiseksi tehdyistä 

ratkaisuista 

 – suunnitteluprosessissa käytettävät 

järjestelmälliset menettelyt ja laitteen 

suunnittelua koskevaan valvontaan, 

seurantaan ja todentamiseen liittyvät 

tekniikat. 

 Ilmoitettu laitos voi vaatia, että hakemusta 

täydennetään lisätesteillä tai muulla 

näytöllä tämän asetuksen vaatimusten 

mukaisuuden arvioimiseksi. Ilmoitetun 

laitoksen on suoritettava laitteelle riittävät 

fyysiset ja laboratoriotestit, tai se voi 

pyytää valmistajaa suorittamaan kyseiset 

testit. 
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Perustelu 

Suunnitteluasiakirjojen tarkastukseen perustuvaa vaatimustenmukaisuuden arviointia 

koskevat vaatimukset olisi esitettävä konkreettisesti ja niitä olisi muutettava ottamalla 

mukaan olemassa olevat valmistajan hakemuksen arviointia koskevat vaatimukset, jotka on 

kuvattu ilmoitettujen laitosten noudattamissa vapaaehtoisissa käytännesäännöissä. 

Tarkistus  238 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VIII – 5.7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5.7 Varmistaakseen valmistettujen 

luokkaan D kuuluvien laitteiden 

vaatimustenmukaisuuden valmistajan on 

suoritettava testejä valmistetuille laitteille 

tai kullekin laite-erälle. Kun tarkastuksista 

ja testeistä on tehty päätelmät, valmistajan 

on viipymättä toimitettava näitä testejä 

koskevat selosteet ilmoitetulle laitokselle. 

Valmistajan on lisäksi toimitettava 

valmistetuista laitteista tai laite-eristä otetut 

näytteet ilmoitetun laitoksen saataville 

sellaisten ennalta sovittujen edellytysten ja 

yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, 

joihin kuuluu, että ilmoitetun laitoksen tai 

valmistajan on säännöllisin väliajoin 

lähetettävä näytteitä valmistetuista laitteista 

tai laite-eristä vertailulaboratoriolle, kun 

sellainen on nimetty 78 artiklan mukaisesti, 

jotta se tekee niille asianmukaiset testit. 

Vertailulaboratorion on ilmoitettava 

havainnoistaan ilmoitetulle laitokselle. 

5.7 Varmistaakseen valmistettujen 

luokkaan D kuuluvien laitteiden 

vaatimustenmukaisuuden valmistajan on 

suoritettava testejä valmistetuille laitteille 

tai kullekin laite-erälle. Kun tarkastuksista 

ja testeistä on tehty päätelmät, valmistajan 

on viipymättä toimitettava näitä testejä 

koskevat selosteet ilmoitetulle laitokselle. 

Valmistajan on lisäksi toimitettava 

valmistetuista laitteista tai laite-eristä otetut 

näytteet ilmoitetun laitoksen saataville 

sellaisten ennalta sovittujen edellytysten ja 

yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, 

joihin kuuluu, että ilmoitetun laitoksen tai 

valmistajan on lähetettävä näytteitä 

valmistetuista laitteista tai laite-eristä 

vertailulaboratoriolle, kun sellainen on 

nimetty 78 artiklan mukaisesti, jotta se 

tekee niille asianmukaiset testit. 

Vertailulaboratorion on ilmoitettava 

havainnoistaan ilmoitetulle laitokselle. 

Perustelu 

Sitä ei pitäisi tehdä säännöllisin väliajoin vaan joka ikisessä tapauksessa. 

 

Tarkistus  239 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VIII – 6.1 kohta – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

6.1 Luokkiin A, B tai C kuuluvien itse 6.1 Luokkiin A, B tai C kuuluvien itse 
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suoritettavaan testaukseen tai 

vieritestaukseen tarkoitettujen laitteiden 

suunnittelun tarkastaminen 

suoritettavaan testaukseen tarkoitettujen 

laitteiden tai luokkaan C kuuluvien 
vieritestaukseen tarkoitettujen laitteiden 

suunnittelun tarkastaminen 

Perustelu 

Olisi erotettava vieritestauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi ja riskiluokitus. 

Luokkaan B kuuluvia vieritestaukseen tarkoitettuja laitteita olisi käsiteltävä liitteessä VIII 

samoin kuin muita laitteita. Luokittelusäännöistä tehdään 

vaatimuksenmukaisuusarviointisääntöjä ja -vaatimuksia. 

 

Tarkistus  240 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VIII – 6.1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) Luokkiin A, B tai C kuuluvien itse 

suoritettavaan testaukseen tai 

vieritestaukseen tarkoitettujen laitteiden 

valmistajan on jätettävä 3.1 kohdassa 

tarkoitetulle ilmoitetulle laitokselle 

suunnittelun tarkastamista koskeva 

hakemus.  

a) Luokkiin A, B tai C kuuluvien itse 

suoritettavaan testaukseen tai luokkaan C 

kuuluvien vieritestaukseen tarkoitettujen 

laitteiden valmistajan on jätettävä 

3.1 kohdassa tarkoitetulle ilmoitetulle 

laitokselle suunnittelun tarkastamista 

koskeva hakemus.  

Perustelu 

Olisi erotettava vieritestauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi ja riskiluokitus. 

Luokkaan B kuuluvia vieritestaukseen tarkoitettuja laitteita olisi käsiteltävä liitteessä VIII 

samoin kuin muita laitteita. Luokittelusäännöistä tehdään 

vaatimuksenmukaisuusarviointisääntöjä ja -vaatimuksia. 

Tarkistus  241 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VIII – 6.2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) Ilmoitetun laitoksen on otettava 

päätöksenteossaan asianmukaisesti 

huomioon mahdollinen lääkealan 

toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan 

lääkeviraston lausunto. Sen on ilmoitettava 

lopullisesta päätöksestään asianomaiselle 

e) Ilmoitetun laitoksen on otettava 

päätöksenteossaan asianmukaisesti 

huomioon mahdollinen lääkealan 

toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan 

lääkeviraston lausunto lääkehoidon ja 

diagnostiikan yhdistävien laitteiden 
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lääkealan toimivaltaiselle viranomaiselle 

tai Euroopan lääkevirastolle. 

Suunnittelutarkastustodistus on annettava 

6.1 kohdan d alakohdan mukaisesti. 

soveltuvuudesta. Jos ilmoitettu laitos 

poikkeaa tästä kannasta, sen on 

perusteltava päätöksensä asianomaiselle 

lääkealan toimivaltaiselle viranomaiselle 

tai Euroopan lääkevirastolle. Jos 

yhteisymmärrykseen ei päästä, ilmoitetun 

laitoksen on ilmoitettava asiasta 

lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmälle. 

Suunnittelutarkastustodistus on annettava 

6.1 kohdan d alakohdan mukaisesti. 

Perustelu 

Ehdotuksessa todetaan, että ilmoitetun laitoksen on otettava ”asianmukaisesti huomioon” 

lääkeviraston lausunto. Tämä jättää runsaasti tulkinnanvaraa, ja vaikka ilmoitetulla 

laitoksella ei ole velvoitetta noudattaa Euroopan lääkeviraston lausuntoa, sen sivuuttaminen 

vaikuttaa melko epätodennäköiseltä. Siksi on määriteltävä, mitä tapahtuu, jos Euroopan 

lääkeviraston ja ilmoitetun laitoksen arviot poikkeavat toisistaan. 

 

Tarkistus  242 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IX – 3.5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3.5 luokkaan D kuuluvien laitteiden ollessa 

kyseessä pyydettävä vertailulaboratoriota, 

kun sellainen on nimetty 78 artiklan 

mukaisesti, todentamaan, että laite on 

yhteisten teknisten eritelmien mukainen tai 

muiden sellaisten ratkaisujen mukainen, 

jotka valmistaja on valinnut 

varmistaakseen vähintään yhtä korkean 

turvallisuuden ja suorituskyvyn tason. 

Vertailulaboratorion on annettava 

tieteellinen lausunto 30 päivän kuluessa. 

Vertailulaboratorion tieteellinen lausunto ja 

sen mahdollinen päivitys on liitettävä 

laitetta koskevaan ilmoitetun laitoksen 

asiakirja-aineistoon. Ilmoitetun laitoksen 

on päätöstä tehdessään otettava 

asianmukaisesti huomioon tieteellisessä 

lausunnossa esitetyt mielipiteet. Ilmoitettu 

laitos ei anna todistusta, jos tieteellinen 

lausunto on kielteinen; 

3.5 luokkaan D kuuluvien laitteiden tai 

lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistävien 

laitteiden ollessa kyseessä pyydettävä 

vertailulaboratoriota, kun sellainen on 

nimetty 78 artiklan mukaisesti, 

todentamaan, että laite on yhteisten 

teknisten eritelmien mukainen tai muiden 

sellaisten ratkaisujen mukainen, jotka 

valmistaja on valinnut varmistaakseen 

vähintään yhtä korkean turvallisuuden ja 

suorituskyvyn tason. Vertailulaboratorion 

on annettava tieteellinen lausunto 30 

päivän kuluessa. Vertailulaboratorion 

tieteellinen lausunto ja sen mahdollinen 

päivitys on liitettävä laitetta koskevaan 

ilmoitetun laitoksen asiakirja-aineistoon. 

Ilmoitetun laitoksen on päätöstä tehdessään 

otettava asianmukaisesti huomioon 

tieteellisessä lausunnossa esitetyt 

mielipiteet. Ilmoitettu laitos ei anna 
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todistusta, jos tieteellinen lausunto on 

kielteinen; 

Perustelu 

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 

for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 

these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 

system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 

would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 

with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 

regarding the assessment of the safety and performance of those tests. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

Tarkistus  243 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IX – 3.6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3.6 sellaisten lääkehoidon ja 

diagnostiikan yhdistävien laitteiden 

ollessa kyseessä, joita on tarkoitus käyttää 

arvioitaessa potilaan soveltuvuutta tietyn 

lääkkeen avulla toteutettavaan hoitoon, 

pyydettävä turvallisuutta ja suorituskykyä 

koskevan tiivistelmän luonnoksen ja 

käyttöohjeiden luonnoksen perusteella 

lausunto yhdeltä jäsenvaltioiden 

direktiivin 2001/83/EY mukaisesti 

nimeämältä toimivaltaiselta 

viranomaiselta, jäljempänä ’lääkealan 

toimivaltainen viranomainen’, tai 

Euroopan lääkevirastolta siitä, soveltuuko 

laite käytettäväksi kyseisen lääkkeen 

kanssa. Jos lääke kuuluu yksinomaan 

asetuksen (EY) N:o 726/2004 liitteen 

soveltamisalaan, ilmoitetun laitoksen on 

kuultava Euroopan lääkevirastoa. 

Lääkealan toimivaltaisen viranomaisen 

tai Euroopan lääkeviraston on annettava 

mahdollinen lausuntonsa 60 päivän 

kuluessa asianmukaisen asiakirja-

aineiston vastaanottamisesta. Tätä 60 

päivän määräaikaa voidaan tieteellisesti 

pätevin perustein pidentää ainoastaan 

Poistetaan. 
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yhden kerran 60 päivällä. Lääkealan 

toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan 

lääkeviraston lausunto ja sen mahdolliset 

päivitykset on liitettävä laitetta koskevaan 

ilmoitetun laitoksen asiakirja-aineistoon. 

Ilmoitetun laitoksen on otettava 

päätöksenteossaan asianmukaisesti 

huomioon mahdollinen lääkealan 

toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan 

lääkeviraston lausunto. Sen on 

ilmoitettava lopullisesta päätöksestään 

asianomaiselle lääkealan toimivaltaiselle 

viranomaiselle tai Euroopan 

lääkevirastolle. 

Perustelu 

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 

for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 

these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 

system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 

would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 

with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 

regarding the assessment of the safety and performance of those tests. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  244 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IX – 5.4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5.4 Jos muutokset vaikuttavat 

lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistävään 

laitteeseen, joka on hyväksytty EU-

tyyppitarkastustodistuksella, siltä osin 

kuin on kyse laitteen soveltuvuudesta 

käytettäväksi yhdessä lääkkeen kanssa, 

ilmoitetun laitoksen on kuultava 

alkuperäiseen kuulemiseen osallistunutta 

lääkealan toimivaltaista viranomaista tai 

Euroopan lääkevirastoa. Lääkealan 

toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan 

lääkeviraston on annettava mahdollinen 

muutoksia koskeva lausuntonsa 30 päivän 

Poistetaan. 
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kuluessa asianmukaisen asiakirja-

aineiston vastaanottamisesta. Kaikki 

hyväksyttyyn tyyppiin tehtyjen muutosten 

hyväksynnät on liitettävä lisäyksenä 

alkuperäiseen EU-

tyyppitarkastustodistukseen. 

Perustelu 

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 

for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 

these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 

system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 

would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 

with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 

regarding the assessment of the safety and performance of those tests. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  245 

Ehdotus asetukseksi 

Liite X – 5.1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5.1 Luokkaan D kuuluvien laitteiden 

ollessa kyseessä valmistajan on 

suoritettava testejä valmistetuille laitteille 

tai kullekin laite-erälle. Kun tarkastuksista 

ja testeistä on tehty päätelmät, valmistajan 

on viipymättä toimitettava näitä testejä 

koskevat selosteet ilmoitetulle laitokselle. 

Valmistajan on lisäksi toimitettava 

valmistetuista laitteista tai laite-eristä otetut 

näytteet ilmoitetun laitoksen saataville 

sellaisten ennalta sovittujen edellytysten ja 

yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, 

joihin kuuluu, että ilmoitetun laitoksen tai 

valmistajan on säännöllisin väliajoin 

lähetettävä näytteitä valmistetuista laitteista 

tai laite-eristä vertailulaboratoriolle, kun 

sellainen on nimetty 78 artiklan mukaisesti, 

jotta se tekee niille asianmukaiset testit. 

Vertailulaboratorion on ilmoitettava 

havainnoistaan ilmoitetulle laitokselle. 

5.1 Luokkaan D kuuluvien laitteiden 

ollessa kyseessä valmistajan on 

suoritettava testejä valmistetuille laitteille 

tai kullekin laite-erälle. Kun tarkastuksista 

ja testeistä on tehty päätelmät, valmistajan 

on viipymättä toimitettava näitä testejä 

koskevat selosteet ilmoitetulle laitokselle. 

Valmistajan on lisäksi toimitettava 

valmistetuista laitteista tai laite-eristä otetut 

näytteet ilmoitetun laitoksen saataville 

sellaisten ennalta sovittujen edellytysten ja 

yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, 

joihin kuuluu, että ilmoitetun laitoksen tai 

valmistajan on lähetettävä näytteitä 

valmistetuista laitteista tai laite-eristä 

vertailulaboratoriolle, kun sellainen on 

nimetty 78 artiklan mukaisesti, jotta se 

tekee niille asianmukaiset laboratoriotestit. 

Vertailulaboratorion on ilmoitettava 

havainnoistaan ilmoitetulle laitokselle. 
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Perustelu 

Selvennetään, että kyse on laboratoriotestauksesta eikä vain ”asiakirjatestistä”. 

 

Tarkistus  246 

Ehdotus asetukseksi 

Liite XII – A osa – 1.2.1.4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.2.1.4 Analyyttistä suorituskykyä 

koskevista tiedoista on laadittava 

tiivistelmä osaksi kliinistä tutkimusnäyttöä 

koskevaa raporttia. 

1.2.1.4 Kaikki analyyttistä suorituskykyä 

koskevat tiedot on liitettävä kliinistä 

tutkimusnäyttöä koskevaan raporttiin, ja 

niistä voidaan laatia tiivistelmä osaksi 

kyseistä raporttia. 

Perustelu 

Tarkoituksena on varmistaa riittävä seuranta; tiedot ovat jo olemassa, joten niistä ei aiheudu 

ylimääräistä rasitusta. 

 

Tarkistus  247 

Ehdotus asetukseksi 

Liite XII – A osa – 1.2.2.5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.2.2.5 Kliinistä suorituskykyä koskevista 

tiedoista on laadittava tiivistelmä osaksi 

kliinistä tutkimusnäyttöä koskevaa 
raporttia. 

1.2.2.5 Kaikki kliinistä suorituskykyä 

koskevat tiedot on liitettävä kliinistä 

tutkimusnäyttöä koskevaan raporttiin, ja 

niistä voidaan laatia tiivistelmä osaksi 

kyseistä raporttia. 

Perustelu 

Tarkoituksena on varmistaa riittävä seuranta; tiedot ovat jo olemassa, joten niistä ei aiheudu 

ylimääräistä rasitusta. 

 

Tarkistus  248 

Ehdotus asetukseksi 

Liite XII – A osa – 1.2.2.6 kohta – 2 luetelmakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

– Liitteessä VII esitettyjen sääntöjen 

mukaisesti luokkaan C kuuluvien laitteiden 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tutkimusraportin on 

sisällettävä tietojen analysointimenetelmä, 

tutkimuksen päätelmät ja 

tutkimussuunnitelman relevantit 

yksityiskohdat; 

– Liitteessä VII esitettyjen sääntöjen 

mukaisesti luokkaan C kuuluvien laitteiden 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tutkimusraportin on 

sisällettävä tietojen analysointimenetelmä, 

tutkimuksen päätelmät ja 

tutkimussuunnitelman relevantit 

yksityiskohdat ja kaikki tiedot; 

 

Tarkistus  249 

Ehdotus asetukseksi 

Liite XII – A osa – 1.2.2.6 kohta – 3 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– Liitteessä VII esitettyjen sääntöjen 

mukaisesti luokkaan D kuuluvien laitteiden 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tutkimusraportin on 

sisällettävä tietojen analysointimenetelmä, 

tutkimuksen päätelmät, 

tutkimussuunnitelman relevantit 

yksityiskohdat ja yksittäiset tietopisteet. 

– Liitteessä VII esitettyjen sääntöjen 

mukaisesti luokkaan D kuuluvien laitteiden 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tutkimusraportin on 

sisällettävä tietojen analysointimenetelmä, 

tutkimuksen päätelmät, 

tutkimussuunnitelman relevantit 

yksityiskohdat ja kaikki tiedot. 

 

Tarkistus  250 

Ehdotus asetukseksi 

Liite XII – A osa – 2.2 kohta – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kaikki kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen vaiheet siitä alkaen, kun 

tutkimuksen tarvetta ja oikeutusta 

ensimmäisen kerran harkitaan, tulosten 

julkaisemiseen asti, on toteutettava 

tunnustettujen eettisten periaatteiden 

mukaisesti; näistä esimerkkinä Maailman 

lääkäriliiton 18. maailmankokouksessaan 

vuonna 1964 Helsingissä hyväksymä 

Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus 

ihmiseen kohdistuvan lääketieteellisen 

Kaikki kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen vaiheet siitä alkaen, kun 

tutkimuksen tarvetta ja oikeutusta 

ensimmäisen kerran harkitaan, tulosten 

julkaisemiseen asti, on toteutettava 

tunnustettujen eettisten periaatteiden 

mukaisesti; näistä esimerkkinä Maailman 

lääkäriliiton 18. maailmankokouksessaan 

vuonna 1964 Helsingissä hyväksymä 

Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus 

ihmiseen kohdistuvan lääketieteellisen 
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tutkimustyön eettisistä periaatteista, jota 

muutettiin viimeksi Soulissa Koreassa 

vuonna 2008 järjestetyssä Maailman 

lääkäriliiton 59. maailmankokouksessa. 

tutkimustyön eettisistä periaatteista, jota 

muutettiin viimeksi Soulissa Koreassa 

vuonna 2008 järjestetyssä Maailman 

lääkäriliiton 59. maailmankokouksessa. 

Edellä mainittujen periaatteiden 

noudattaminen vahvistetaan 

asianomaisen eettisen komitean 

tarkastelun jälkeen. 

 

Tarkistus  251 

Ehdotus asetukseksi 

Liite XII – A osa – 2.3.3 kohta – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Vastuussa olevan lääkärin tai muun 

valtuutetun henkilön allekirjoittamassa 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen raportissa on oltava 

dokumentoidut tiedot kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tutkimussuunnitelmasta sekä kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tulokset ja päätelmät, mukaan luettuna 

kielteiset havainnot. Tulosten ja päätelmien 

on oltava avoimia, puolueettomia ja 

kliinisesti relevantteja. Raportin on 

sisällettävä riittävästi tietoa ollakseen 

riippumattoman osapuolen 

ymmärrettävissä ilman muiden asiakirjojen 

käyttöä. Raportissa on oltava soveltuvissa 

tapauksissa perustellut tiedot myös siitä, 

jos tutkimussuunnitelmaan on tehty 

tarkistuksia tai suunnitelmasta on poikettu 

ja jos tietoja on jätetty tutkimuksen 

ulkopuolelle. 

Vastuussa olevan lääkärin tai muun 

valtuutetun henkilön allekirjoittamassa 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen raportissa on oltava 

dokumentoidut tiedot kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tutkimussuunnitelmasta sekä kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tulokset ja päätelmät, mukaan luettuna 

kielteiset havainnot. Tulosten ja päätelmien 

on oltava avoimia, puolueettomia ja 

kliinisesti relevantteja. Raportin on 

sisällettävä riittävästi tietoa ollakseen 

riippumattoman osapuolen 

ymmärrettävissä ilman muiden asiakirjojen 

käyttöä. Raportissa on oltava soveltuvissa 

tapauksissa perustellut tiedot myös siitä, 

jos tutkimussuunnitelmaan on tehty 

tarkistuksia tai suunnitelmasta on poikettu 

ja jos tietoja on jätetty tutkimuksen 

ulkopuolelle. Raporttiin on liitettävä 

3.1 kohdassa tarkoitettu kliinistä 

tutkimusnäyttöä koskeva raportti ja sen 

on oltava saatavilla 51 artiklassa 

tarkoitetun sähköisen järjestelmän kautta. 

 

Tarkistus  252 

Ehdotus asetukseksi 

Liite XII – A osa – 3.3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3.3 Kliininen tutkimusnäyttö ja sitä 

koskevat asiakirjat on pidettävä ajan tasalla 

kyseisen laitteen koko käyttöiän ajan 

päivittämällä niitä tiedoilla, jotka saadaan 

8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 

markkinoille saattamisen jälkeistä 

valvontaa koskevan valmistajan 

suunnitelman täytäntöönpanosta; 

kyseisessä suunnitelmassa on oltava tämän 

liitteen B osan mukainen laitteen 

markkinoille saattamisen jälkeistä 

seurantaa koskeva suunnitelma. 

3.3 Kliinistä tutkimusnäyttöä koskevat 

tiedot ja asiakirjat on pidettävä ajan tasalla 

kyseisen laitteen koko käyttöiän ajan 

päivittämällä niitä tiedoilla, jotka saadaan 

8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 

markkinoille saattamisen jälkeistä 

valvontaa koskevan valmistajan 

suunnitelman täytäntöönpanosta; 

kyseisessä suunnitelmassa on oltava tämän 

liitteen B osan mukainen laitteen 

markkinoille saattamisen jälkeistä 

seurantaa koskeva suunnitelma. Kliinistä 

tutkimusnäyttöä koskevien tietojen ja 

laitteen markkinoille saattamisen 

jälkeisen seurannan perusteella tehtävien 

päivitysten on oltava saatavilla 51 ja 

60 artiklassa tarkoitettujen sähköisten 

järjestelmien kautta. 

 

Tarkistus  253 

Ehdotus asetukseksi 

Liite XIII – 1 a osa (uusi) – 1 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Vajaakykyiset tutkittavat ja alaikäiset 

 1. Vajaakykyiset tutkittavat 

 Mikäli vajaakykyinen tutkittava ei ole 

antanut tai ei ole kieltäytynyt antamasta 

tietoista suostumustaan ennen 

vajaakykyisyyden alkamista, kliinistä 

suorituskykyä koskevat 

interventiotutkimukset tai muut kliinistä 

suorituskykyä koskevat tutkimukset, 

joihin sisältyy tutkittavaan kohdistuvia 

riskejä, voidaan suorittaa ainoastaan 

silloin, kun yleisten edellytysten lisäksi 

kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: 

 – lailliselta edustajalta on saatu tietoinen 

suostumus; suostumuksen on oltava 

tutkittavan oletetun tahdon mukainen, ja 

se voidaan peruuttaa milloin tahansa 
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ilman, että siitä aiheutuu tutkittavalle 

kielteisiä seurauksia; 

 – vajaakykyinen tutkittava on saanut 

tutkijalta tai tämän edustajalta kyseisen 

jäsenvaltion kansallisessa 

lainsäädännössä säädetyllä tavalla 

riittävästi omaa ymmärtämiskykyään 

vastaavaa tietoa tutkimuksesta sekä sen 

riskeistä ja hyödyistä; 

 – tutkijan on noudatettava vajaakykyisen 

tutkittavan, joka kykenee muodostamaan 

mielipiteen ja arvioimaan saamiaan 

tietoja, nimenomaista toivomusta 

kieltäytyä osallistumasta kliinistä 

suorituskykyä koskevaan tutkimukseen tai 

vetäytyä siitä milloin tahansa perusteluja 

esittämättä ja ilman, että tästä aiheutuu 

tutkittavalle tai hänen lailliselle 

edustajalleen minkäänlaista 

korvausvastuuta tai vahinkoa; 

 – taloudellisia kannustimia tai etuja ei 

tarjota, lukuun ottamatta korvauksia 

kliinistä suorituskykyä koskevaan 

tutkimukseen osallistumisesta; 

 – tällainen tutkimus on oleellinen 

sellaisista kliinisistä suorituskykyä 

koskevista tutkimuksista saatujen tietojen 

validoimiseksi, jotka on suoritettu 

tietoiseen suostumukseen kykenevillä 

ihmisillä tai muilla tutkimusmenetelmillä; 

 – tällainen tutkimus liittyy välittömästi 

asianomaisen henkilön sairauteen; 

 – kliinistä suorituskykyä koskeva tutkimus 

on suunniteltu siten, että sairauteen ja sen 

etenemisvaiheeseen liittyvät kipu, haitat, 

pelko ja muut ennakoitavat riskit on 

minimoitu, ja sekä riskikynnys että 

rasitusaste on määritelty erikseen ja niitä 

arvioidaan jatkuvasti; 

 – tutkimus on tarpeen tutkimuksen 

kohteena olevan väestönosan terveyden 

edistämiseksi eikä kliinistä suorituskykyä 

koskevaa tutkimusta voida suorittaa 

muilla kuin vajaakykyisillä tutkittavilla; 
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 – on perusteltua olettaa, että kliinistä 

suorituskykyä koskevaan tutkimukseen 

osallistumisesta vajaakykyiselle 

tutkittavalle koituvat hyödyt ovat riskejä 

suuremmat tai että osallistumisesta 

aiheutuu vain vähäinen riski; 

 – suunnitelman on hyväksynyt eettinen 

komitea, jolla on kyseistä sairautta ja 

potilasryhmää koskevaa asiantuntemusta 

tai joka on hankkinut lausuntoja 

kyseiseen sairauteen ja potilasryhmään 

liittyvistä kliinisistä, eettisistä ja 

psykososiaalisista ongelmista. 

 Tutkittavan on osallistuttava 

suostumuksen antamiseen 

mahdollisuuksiensa mukaan. 

 

Tarkistus  254 

Ehdotus asetukseksi 

Liite XIII – I a osa (uusi) – 2 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2. Alaikäiset 

 Kliinistä suorituskykyä koskeva 

interventiotutkimus tai muu kliinistä 

suorituskykyä koskeva tutkimus, johon 

sisältyy alaikäiseen kohdistuvia riskejä, 

voidaan suorittaa ainoastaan silloin, kun 

yleisten edellytysten lisäksi kaikki 

seuraavat edellytykset täyttyvät: 

 – lailliselta edustajalta tai laillisilta 

edustajilta on saatu tietoinen kirjallinen 

suostumus, ja suostumus on alaikäisen 

oletetun tahdon mukainen; 

 – alaikäiseltä on saatu tietoinen ja 

nimenomainen suostumus, mikäli hän on 

kansallisen lainsäädännön mukaan 

kykenevä tietoiseen suostumukseen; 

 – alaikäinen on saanut lääkäriltä (joko 

tutkijalta tai tutkimusryhmän jäseneltä), 

jolla on koulutus lasten kanssa 

työskentelyä varten tai kokemusta siitä, 
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kaikki oleelliset ikäänsä ja kypsyyttään 

vastaavat tiedot tutkimuksesta sekä sen 

riskeistä ja hyödyistä; 

 – tutkijan on otettava asianmukaisesti 

huomioon alaikäisen, joka kykenee 

muodostamaan mielipiteen ja arvioimaan 

saamiaan tietoja, nimenomainen 

toivomus kieltäytyä osallistumasta 

kliinistä suorituskykyä koskevaan 

tutkimukseen tai vetäytyä siitä milloin 

tahansa, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta toisen luetelmakohdan 

soveltamista;  

 – taloudellisia kannustimia tai etuja ei 

tarjota, lukuun ottamatta maksua kliinistä 

suorituskykyä koskevaan tutkimukseen 

osallistumisesta; 

 – tällainen tutkimus joko liittyy 

välittömästi kyseisen alaikäisen 

sairauteen tai sen on oltava luonteeltaan 

sellaista, että se voidaan suorittaa 

ainoastaan alaikäisillä; 

 – kliinistä suorituskykyä koskeva tutkimus 

on suunniteltu siten, että sairauteen ja sen 

etenemisvaiheeseen liittyvät kipu, haitat, 

pelko ja muut ennakoitavat riskit on 

minimoitu, ja sekä riskikynnys että 

rasitusaste on määritelty erikseen ja niitä 

arvioidaan jatkuvasti; 

 – on perusteltua olettaa, että kliinistä 

suorituskykyä koskevasta tutkimuksesta 

voi aiheutua tutkimuksen kohteena 

olevalle potilaiden ryhmälle tiettyjä 

välittömiä etuja; 

 – tutkimuksessa on noudatettu 

lääkeviraston asiaan kuuluvia tieteellisiä 

ohjeita; 

 – potilaan etu on aina tieteelle tai 

yhteiskunnalle koituvaa etua tärkeämpi; 

 – kliinistä suorituskykyä koskevassa 

tutkimuksessa ei toisteta muita 

tutkimuksia, jotka perustuvat samaan 

hypoteesiin, ja siinä käytetään ikätasolle 

sopivaa teknologiaa; 
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 – suunnitelman on hyväksynyt eettinen 

komitea, jolla on pediatrian alan 

asiantuntemusta tai joka on hankkinut 

lausuntoja pediatrian alaan liittyvistä 

kliinisistä, eettisistä ja psykososiaalisista 

ongelmista. 

 Alaikäisen on osallistuttava 

suostumuksen antamiseen ikänsä ja 

kypsyytensä mukaan. Alaikäisten, jotka 

ovat kansallisen lainsäädännön mukaan 

kykeneviä tietoiseen suostumukseen, on 

myös annettava tietoinen ja 

nimenomainen suostumuksensa 

tutkimukseen osallistumiseen. 

 Jos alaikäinen saavuttaa kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

aikana täysi-ikäisyyden kyseisen 

jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti, häneltä on saatava 

nimenomainen suostumus, ennen kuin 

tutkimusta voidaan jatkaa. 
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TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista 

(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD)) 

Valmistelija: Edite Estrela 

 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Komissio hyväksyi 26. syyskuuta 2012 terveydenhuollon innovaatiopaketin, joka koostuu 

komission tiedonannosta ”Turvalliset, tehokkaat ja innovatiiviset lääkinnälliset laitteet ja in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet – potilaiden, kuluttajien ja 

terveydenhuollon ammattilaisten eduksi”, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi lääkinnällisistä laitteista sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista. Näiden 

ehdotusten tarkoituksena on ajantasaistaa voimassa olevaa unionin lainsäädäntöä teknisen ja 

tieteellisen kehityksen mukaisesti ja vastata viime aikoina esitettyyn huoleen 

potilasturvallisuuden tietyistä puutteista.  

 

Lääkinnällisiä laitteita koskeva asetusehdotus korvaa aktiivisista implantoitavista 

lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 90/385/ETY ja lääkinnällisistä laitteista annetun 

direktiivin 93/42/ETY. Sen tarkoituksena on säännellä sellaisten lääkinnällisten laitteiden 

turvallisuus-, laatu- ja suorituskykyvaatimuksia, jotka voidaan saattaa markkinoille unionissa.  

 

Ehdotetun lainsäädännön mukaisesti satojen tuhansien erilaisten unionin markkinoilla olevien 

lääkinnällisten laitteiden, kuten laastareiden, injektioruiskujen, katetrien ja verinäytteen 

ottolaitteiden, puhumattakaan sellaisesta kehittyneestä tekniikasta kuin implantit ja 

elintoimintoja ylläpitävät laitteet, on oltava turvallisia sekä potilaille että laitteita käyttäville 

tai käsitteleville terveydenhuollon ammattilaisille ja muille laitteiden kanssa kosketuksiin 

joutuville henkilöille.  

 

Kuten ehdotuksen johdanto-osan 71 kappaleesta käy ilmi, tämän asetuksen tavoitteena on 

varmistaa lääkinnällisten laitteiden korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset ja turvata samalla 

potilaiden, käyttäjien ja muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden korkeatasoinen 

suojelu. Termillä ”käyttäjä” tarkoitetaan ehdotuksessa ”terveydenhuollon ammattilaisia tai 
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muita kuin ammattikäyttäjiä, jotka käyttävät laitetta”, ja asetuksessa myönnetään, että 

käyttäjillä on tärkeä rooli potilaiden turvallisuuden varmistamisessa terveydenhuollossa. 

Lääkinnällisiä laitteita käyttävät lähinnä terveydenhuollon ammattilaiset 

sairaalaympäristöissä, mutta niitä käytetään myös muualla, kuten pitkäaikaishoidon 

laitoksissa, potilaiden kodeissa ja vankiloissa. Riskiryhmään kuuluvat laitteita käyttävät 

terveydenhuollon työntekijät, tukipalvelujen (pesula-, siivous- ja jätehuoltopalvelut) 

työntekijät sekä potilaat ja suuri yleisö. Turvalliset lääkinnälliset laitteet vaikuttavat suoraan 

työoloihin, ja niiden on turvattava mahdollisimman turvallinen työympäristö.  

 

Koko asetuksen yleistavoitteena esitetään "terveys ja turvallisuus”. Ehdotuksen liitteeseen I 

onkin sisällytetty lääkinnällisten laitteiden yleiset turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset. 

Tämän liitteen 8 kohdassa todetaan nimenomaisesti, että ”laitteet ja niiden 

valmistusmenetelmät on suunniteltava siten, että poistetaan tai vähennetään minimiin 

ammattikäyttäjälle tai muulle kuin ammattikäyttäjälle tai soveltuvissa tapauksissa muille 

henkilöille aiheutuvan infektion riski”. Liitteen 11 kohdassa korostetaan lisäksi, että laitteet 

eivät saisi aiheuttaa tapaturmariskiä potilaille, käyttäjille tai muille henkilöille. 

 

Koska lääkinnällisten laitteiden turvallisuus ja korkea laatu ovat kytköksissä käyttäjien, 

potilaiden ja muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden varmistamisen 

yleistavoitteeseen, tällä asetuksella on mahdollista aikaansaada synergiavaikutuksia unionissa 

sovellettavan työterveyslainsäädännön kanssa. Siksi asetukseen olisi sisällytettävä 

nimenomaisia viittauksia lainsäädäntöön, jolla turvataan käyttäjien ja potilaiden 

turvallisuuden korkea taso terveydenhuollon ympäristöissä, ja siinä olisi otettava huomioon 

lääkinnällisten laitteiden suunnitteluun ja suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet siltä osin kuin 

ne mainitaan unionin työterveysdirektiiveissä. Tämä koskee tietenkin direktiiviä 2010/32/EU, 

joka koskee terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemistä 

terveydenhuoltoalalla ja jonka tavoitteena on parantaa työturvallisuutta unionin tason 

työmarkkinaosapuolten välisen puitesopimuksen avulla. Puitesopimuksessa todetaan, että on 

tarpeen ottaa käyttöön lääketieteellisiä instrumentteja, joissa on sisäänrakennettuja 

turvallisuusteknisiä suojamekanismeja, jotta vähennetään terävien instrumenttien aiheuttamia 

tapaturma- ja infektioriskejä. On täysin loogista, että tämä asia otetaan huomioon 

lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen yleisissä turvallisuus- ja 

suorituskykyvaatimuksissa. 

 

Vaarassa eivät ole ainoastaan sellaiset varsinaiset terveydenhuollon työntekijät kuin 

sairaanhoitajat ja lääkärit vaan myös avoterveydenhoidon ja vaihtoehtoisen terveydenhoidon 

piirissä hoitoa antavat henkilöt, laboratoriohenkilökunta ja sellaiset tukipalvelujen työntekijät 

kuin siivoojat sekä pesula- ja vankilatyöntekijät.  

 

Terveydenhuollon laitosten on pidettävä huolta siitä, että niiden työntekijät saavat 

asianmukaista koulutusta lääkinnällisten laitteiden ja välineiden käyttöön ja käytäntöjen 

soveltamiseen, jotta voidaan vähentää neulanpistojen aiheuttamia tapaturmia, 

terveydenhuollon infektioiden tarttumista ja muita haitallisia vaikutuksia ja varmistaa näin 

uuden lääkinnällisen teknologian ja kirurgisten laitteiden turvallinen käyttö. 

 

Olisi myös huolehdittava terveydenhuollon työntekijöiden asianmukaisesta suojelusta 

rokotuksilla, altistumisen jälkeisellä estolääkityksellä, rutiininomaisilla diagnostisilla 

seulontatutkimuksilla, henkilökohtaisilla suojavarusteilla ja sellaisen lääkinnällisen 



 

RR\1006098FI.doc 193/259 PE506.196v02-00 

 FI 

teknologian käytöllä, jolla voidaan vähentää altistumista veren välityksellä tarttuville 

infektioille.  

 

Tässä lausuntoluonnoksessa esitetyissä tarkistusehdotuksissa on otettu huomioon työllisyyden 

ja sosiaaliasioiden valiokunnan aikaisempi työ ja seuraavat sen hyväksymät päätöslauselmat, 

joissa on pyritty varmistamaan terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuus: 

 

• Euroopan parlamentin 15. joulukuuta 2011 antama päätöslauselma EU:n työterveys- ja 

työturvallisuusstrategian 2007–2012 väliarvioinnista 

 

• Euroopan parlamentin 11. helmikuuta 2010 antama päätöslauselma ehdotuksesta 

neuvoston direktiiviksi HOSPEEMin ja EPSUn laatiman terävien instrumenttien 

aiheuttamien tapaturmien ehkäisemistä terveydenhuoltoalalla koskevan puitesopimuksen 

täytäntöönpanosta 

 

• Euroopan parlamentin 15. tammikuuta 2008 antama päätöslauselma yhteisön työterveys- 

ja työturvallisuusstrategiasta vuosiksi 2007–2012  

 

• Euroopan parlamentin 6. heinäkuuta 2006 antama päätöslauselma suosituksista 

komissiolle eurooppalaisten terveydenhoitoalan työntekijöiden suojaamiseksi veren 

kautta tarttuvilta infektioilta, jotka johtuvat neulojen aiheuttamista loukkaantumisista. 

 

 

TARKISTUKSET 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 

kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 

seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Tällä asetuksella pyritään 

varmistamaan in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 

sisämarkkinoiden toiminta siten, että 

lähtökohtana on terveyden suojelun korkea 

taso. Samalla tässä asetuksessa asetetaan 

laitteille korkeat laatu- ja 

turvallisuusvaatimukset, joilla vastataan 

näiden tuotteiden turvallisuutta koskeviin 

yleisiin huolenaiheisiin. Molempiin 

(2) Tällä asetuksella pyritään 

varmistamaan in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 

sisämarkkinoiden toiminta siten, että 

lähtökohtana on potilaiden sekä kyseisiä 

laitteita käyttävien ja käsittelevien 

henkilöiden terveyden suojelun korkea 

taso. Samalla tässä asetuksessa asetetaan 

laitteille korkeat laatu- ja 

turvallisuusvaatimukset, joilla vastataan 
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tavoitteisiin pyritään yhtäaikaisesti, ja 

tavoitteet ovat erottamattomasti 

kytköksissä toisiinsa eikä kumpikaan niistä 

ole toissijainen toiseen nähden. Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

114 artiklan mukaisesti tällä asetuksella 

yhdenmukaistetaan sääntöjä, jotka 

koskevat in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden ja 

niiden lisälaitteiden markkinoille 

saattamista ja käyttöön ottamista unionin 

markkinoilla, jotka voivat sitten hyötyä 

tavaroiden vapaan liikkuvuuden 

periaatteesta. Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

168 artiklan 4 kohdan c alakohdan 

mukaisesti tässä asetuksessa asetetaan 

näille laitteille korkeat laatu- ja 

turvallisuusvaatimukset varmistamalla 

muun muassa, että kliinistä suorituskykyä 

koskevissa tutkimuksissa tuotettavat tiedot 

ovat luotettavia ja varmoja ja että kliinisiin 

suorituskyvyn arviointitutkimuksiin 

osallistuvien tutkittavien turvallisuus 

suojataan. 

näiden tuotteiden turvallisuutta koskeviin 

yleisiin huolenaiheisiin. Molempiin 

tavoitteisiin pyritään yhtäaikaisesti, ja 

tavoitteet ovat erottamattomasti 

kytköksissä toisiinsa eikä kumpikaan niistä 

ole toissijainen toiseen nähden. Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

114 artiklan mukaisesti tällä asetuksella 

yhdenmukaistetaan sääntöjä, jotka 

koskevat in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden ja 

niiden lisälaitteiden markkinoille 

saattamista ja käyttöön ottamista unionin 

markkinoilla, jotka voivat sitten hyötyä 

tavaroiden vapaan liikkuvuuden 

periaatteesta. Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

168 artiklan 4 kohdan c alakohdan 

mukaisesti tässä asetuksessa asetetaan 

näille laitteille korkeat laatu- ja 

turvallisuusvaatimukset varmistamalla 

muun muassa, että kliinistä suorituskykyä 

koskevissa tutkimuksissa tuotettavat tiedot 

ovat luotettavia ja varmoja ja että kliinisiin 

suorituskyvyn arviointitutkimuksiin 

osallistuvien tutkittavien turvallisuus 

suojataan. 

 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Nykyisen sääntelykehyksen keskeisiä 

osia, kuten ilmoitettujen laitosten 

valvontaa, riskiluokitusta, 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjä, kliinistä näyttöä, 

vaaratilannejärjestelmää ja 

markkinavalvontaa, olisi merkittävästi 

vahvistettava samalla kun käyttöön olisi 

terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi 

otettava säännöksiä, joilla varmistetaan 

avoimuus ja in vitro -diagnostiikkaan 

(3) Nykyisen sääntelykehyksen keskeisiä 

osia, kuten ilmoitettujen laitosten 

valvontaa, riskiluokitusta, 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjä, kliinistä näyttöä, 

vaaratilannejärjestelmää ja 

markkinavalvontaa, olisi merkittävästi 

vahvistettava samalla kun käyttöön olisi 

terveydenhuollon ammattilaisten, 

potilaiden sekä kyseisiä laitteita 

käyttävien ja niitä esimerkiksi 
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tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 

jäljitettävyys. 
jätehuoltoketjussa käsittelevien 

henkilöiden terveyden ja turvallisuuden 

parantamiseksi otettava säännöksiä, joilla 

varmistetaan avoimuus ja in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyys. 

 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) Niiden henkilöiden riittävän 

suojelun varmistamiseksi, jotka 

työskentelevät toiminnassa olevan 

magneettiresonanssikuvauslaitteen 

läheisyydessä, on noudatettava terveyttä ja 

turvallisuutta koskevista 

vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden 

suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista 

tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) 

aiheutuville riskeille (kahdeskymmenes 

direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 

26 päivänä kesäkuuta 2013 annettua 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä 2013/35/EU1. 

 ______________ 

 1 EUVL L …, …, s. … (ei vielä julkaistu 

virallisessa lehdessä). 

 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(27) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyys 

kansainvälisiin ohjeistoihin perustuvan 

(27) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyys 

kansainvälisiin ohjeistoihin perustuvan 
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yksilöllistä laitetunnistetta (UDI) koskevan 

järjestelmän avulla lisäisi huomattavasti in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden markkinoille 

saattamisen jälkeistä turvallisuutta 

paremman vaaratilanteista raportoinnin, 

kohdennettujen käyttöturvallisuutta 

korjaavien toimenpiteiden ja 

toimivaltaisten viranomaisten suorittaman 

paremman valvonnan vuoksi. Sen pitäisi 

myös vähentää lääketieteellisiä virheitä ja 

auttaa tunnistamaan väärennetyt laitteet. 

UDI-järjestelmän käyttämisen pitäisi myös 

parantaa sairaaloiden hankintaohjelmia ja 

varastonhallintaa. 

yksilöllistä laitetunnistetta (UDI) koskevan 

järjestelmän avulla lisäisi huomattavasti in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden markkinoille 

saattamisen jälkeistä turvallisuutta 

paremman vaaratilanteista raportoinnin, 

kohdennettujen käyttöturvallisuutta 

korjaavien toimenpiteiden ja 

toimivaltaisten viranomaisten suorittaman 

paremman valvonnan vuoksi. Sen pitäisi 

myös vähentää lääketieteellisiä virheitä ja 

auttaa tunnistamaan väärennetyt laitteet. 

UDI-järjestelmän käyttämisen pitäisi myös 

parantaa sairaaloiden hankintaohjelmia, 

jätehuoltoa ja varastonhallintaa. 

 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) Avoimuus ja parempi tiedonsaanti 

ovat olennaisen tärkeitä, jotta potilaat ja 

terveydenhuollon ammattilaiset saavat 

vaikutusmahdollisuuksia ja kykenevät 

tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, 

jotta sääntelyä koskevalle päätöksenteolle 

saadaan vankka perusta ja jotta 

sääntelyjärjestelmään kohdistuvaa 

luottamusta voidaan lisätä. 

(28) Avoimuus ja parempi tiedonsaanti 

ovat olennaisen tärkeitä, jotta potilaat ja 

terveydenhuollon ammattilaiset sekä 

kaikki muut asianosaiset henkilöt saavat 

vaikutusmahdollisuuksia ja kykenevät 

tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, 

jotta sääntelyä koskevalle päätöksenteolle 

saadaan vankka perusta ja jotta 

sääntelyjärjestelmään kohdistuvaa 

luottamusta voidaan lisätä. 

 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 29 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(29) Yksi keskeisistä seikoista on 

keskustietokanta, johon pitäisi sisällyttää 

erilaiset sähköiset järjestelmät ja josta 

(29) Yksi keskeisistä seikoista on 

keskustietokanta, johon pitäisi sisällyttää 

erilaiset sähköiset järjestelmät ja josta 
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UDI-laitetunnistetta koskeva järjestelmä 

olisi erottamaton osa, jotta voidaan koota ja 

käsitellä tietoja, jotka koskevat 

markkinoilla olevia in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä 

laitteita ja asianomaisia talouden toimijoita, 

todistuksia, kliinistä suorituskykyä 

koskevia kliinisiä interventiotutkimuksia ja 

muita kliinistä suorituskykyä koskevia 

tutkimuksia, joihin sisältyy tutkittaviin 

kohdistuvia riskejä, sekä 

vaaratilannejärjestelmää ja 

markkinavalvontaa. Tietokannan 

tavoitteena on lisätä yleistä avoimuutta, 

tehostaa ja helpottaa tiedonkulkua talouden 

toimijoiden, ilmoitettujen laitosten tai 

toimeksiantajien ja jäsenvaltioiden välillä 

samoin kuin jäsenvaltioiden kesken ja 

jäsenvaltioiden ja komission välillä, välttää 

moninkertaisia raportointivaatimuksia ja 

tehostaa jäsenvaltioiden välistä 

koordinointia. Sisämarkkinoilla tämä 

voidaan toteuttaa tehokkaasti ainoastaan 

unionin tasolla, ja sen vuoksi komission 

tulisi kehittää edelleen ja ylläpitää 

eurooppalaista lääkinnällisten laitteiden 

tietokantaa (Eudamed), joka on perustettu 

eurooppalaisesta lääkinnällisten laitteiden 

tietokannasta 19 päivänä huhtikuuta 2010 

annetulla komission päätöksellä 

2010/227/EU. 

UDI-laitetunnistetta koskeva järjestelmä 

olisi erottamaton osa, jotta voidaan koota ja 

käsitellä tietoja, jotka koskevat 

markkinoilla olevia in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä 

laitteita ja asianomaisia talouden toimijoita, 

todistuksia, kliinistä suorituskykyä 

koskevia kliinisiä interventiotutkimuksia ja 

muita kliinistä suorituskykyä koskevia 

tutkimuksia, joihin sisältyy tutkittaviin 

kohdistuvia riskejä, sekä 

vaaratilannejärjestelmää ja 

markkinavalvontaa. Tietokannan 

tavoitteena on lisätä yleistä avoimuutta, 

tehostaa ja helpottaa tiedonkulkua talouden 

toimijoiden, ilmoitettujen laitosten tai 

toimeksiantajien ja jäsenvaltioiden välillä 

samoin kuin jäsenvaltioiden kesken ja 

jäsenvaltioiden ja komission välillä, välttää 

moninkertaisia raportointivaatimuksia ja 

tehostaa jäsenvaltioiden välistä 

koordinointia. Tietokannan avulla 

voidaan myös varmistaa unionin 

ulkopuolelle lahjoitettavan tai vietävän 

lääkinnällisen materiaalin jäljitettävyys. 
Sisämarkkinoilla tämä voidaan toteuttaa 

tehokkaasti ainoastaan unionin tasolla, ja 

sen vuoksi komission tulisi kehittää 

edelleen ja ylläpitää eurooppalaista 

lääkinnällisten laitteiden tietokantaa 

(Eudamed), joka on perustettu 

eurooppalaisesta lääkinnällisten laitteiden 

tietokannasta 19 päivänä huhtikuuta 2010 

annetulla komission päätöksellä 

2010/227/EU. 

 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 48 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(48) Jotta voidaan suojata paremmin 

terveyttä ja turvallisuutta markkinoilla 

olevien laitteiden yhteydessä, in vitro 

(48) Jotta voidaan suojata paremmin 

terveyttä ja turvallisuutta markkinoilla 

olevien laitteiden yhteydessä, in vitro 
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-diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä 

laitteita koskevaa vaaratilannejärjestelmää 

olisi tehostettava luomalla unionin tason 

keskusportaali vakavista vaaratilanteista ja 

käyttöturvallisuutta korjaavista 

toimenpiteistä ilmoittamista varten. 

-diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä 

laitteita koskevaa vaaratilannejärjestelmää 

olisi tehostettava luomalla unionin tason 

keskusportaali vakavista vaaratilanteista ja 

käyttöturvallisuutta korjaavista 

toimenpiteistä ilmoittamista varten 

unionissa ja sen ulkopuolella. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 49 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(49) Terveydenhuollon ammattilaisilla ja 

potilailla tulisi olla mahdollisuus ilmoittaa 

epäillyistä vakavista vaaratilanteista 

kansallisella tasolla käyttäen 

yhdenmukaistettuja malleja. Kun 

kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 

vahvistavat vakavan vaaratilanteen 

tapahtuneen, niiden tulisi tiedottaa asiasta 

valmistajille ja vertaisryhmilleen, jotta 

vaaratilanteiden uusiutumismahdollisuudet 

voidaan minimoida. 

(49) Terveydenhuollon ammattilaisilla ja 

potilailla tulisi olla mahdollisuus ilmoittaa 

epäillyistä vakavista vaaratilanteista, jotka 

vaikuttavat potilaiden, terveydenhuollon 

ammattilaisten tai muiden henkilöiden 

turvallisuuteen, kansallisella tasolla 

käyttäen yhdenmukaistettuja malleja. Kun 

kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 

vahvistavat vakavan vaaratilanteen 

tapahtuneen, niiden tulisi tiedottaa asiasta 

valmistajille ja vertaisryhmilleen, jotta 

vaaratilanteiden uusiutumismahdollisuudet 

voidaan minimoida. 

 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 55 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

55) ’käyttöturvallisuutta koskevalla 

ilmoituksella’ tarkoitetaan valmistajan 

käyttäjille tai asiakkaille lähettämää 

tiedotetta, joka koskee käyttöturvallisuutta 

korjaavaa toimenpidettä; 

55) ’käyttöturvallisuutta koskevalla 

ilmoituksella’ tarkoitetaan valmistajan 

käyttäjille, jätteitä käsitteleville henkilöille 

tai asiakkaille lähettämää tiedotetta, joka 

koskee käyttöturvallisuutta korjaavaa 

toimenpidettä; 
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Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

85 artiklan mukaisesti seuraavassa 

esitettyjä seikkoja koskevia delegoituja 

säädöksiä teknologian kehittymisen tai 

muun tiedon perusteella, joka saadaan 59–

73 artiklassa kuvattujen 

vaaratilannejärjestelmään ja 

markkinavalvontaan liittyvien toimien 

yhteydessä: 

4. Siirretään komissiolle sen jälkeen, kun 

se on kuullut eri sidosryhmiä, kuten 

terveydenhuollon ammattilaisten 

ammattialajärjestöjä sekä laitteiden 

valmistajien järjestöjä, valta antaa 

85 artiklan mukaisesti seuraavassa 

esitettyjä seikkoja koskevia delegoituja 

säädöksiä teknologian kehittymisen tai 

muun tiedon perusteella, joka saadaan 59–

73 artiklassa kuvattujen 

vaaratilannejärjestelmään ja 

markkinavalvontaan liittyvien toimien 

yhteydessä: 

 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Koko tarkasteluprosessin aikana on 

otettava huomioon eri sidosryhmien, 

kuten potilasjärjestöjen ja 

terveydenhuollon ammattilaisten 

ammattialajärjestöjen sekä laitteiden 

valmistajien järjestöjen, näkemykset. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 6 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 On suoritettava eettinen arviointi. 

Komissio edistää sidosryhmien välistä 

koordinointia ja parhaiden käytäntöjen 
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jakamista sekä eettisten arviointien 

laatuvaatimusten määrittelemistä koko 

unionissa. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

59 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on koordinoidusti 

kehitettävä verkkopohjaisia jäsenneltyjä 

standardilomakkeita, joiden avulla 

terveydenhuollon ammattilaiset, käyttäjät 

ja potilaat voivat raportoida vakavista 

vaaratilanteista. 

Jäsenvaltioiden on koordinoidusti 

kehitettävä verkkopohjaisia jäsenneltyjä 

standardilomakkeita, joiden avulla 

terveydenhuollon ammattilaiset, käyttäjät 

ja potilaat voivat raportoida vakavista 

vaaratilanteista. Jäsenvaltioiden on 

kuitenkin ylläpidettävä muita malleja, 

joita käytetään, kun ilmoitetaan 

epäillyistä vakavista vaaratilanteista 

kansallisille toimivaltaisille 

viranomaisille. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

61 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että niiden alueella 

ilmennyttä vakavaa vaaratilannetta tai 

niiden alueella toteutettua tai toteutettavaa 

käyttöturvallisuutta korjaavaa 

toimenpidettä koskevat tiedot, jotka 

saatetaan niiden tietoon 59 artiklan 

mukaisesti, analysoi kansallisella tasolla 

niiden toimivaltainen viranomainen, jos 

mahdollista yhdessä valmistajan kanssa. 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että niiden alueella 

ilmennyttä vakavaa vaaratilannetta tai 

niiden alueella toteutettua tai toteutettavaa 

käyttöturvallisuutta korjaavaa 

toimenpidettä koskevat tiedot, jotka 

saatetaan niiden tietoon 59 artiklan 

mukaisesti, analysoi kansallisella tasolla 

niiden toimivaltainen viranomainen, jos 

mahdollista yhdessä valmistajan kanssa. 

Toimivaltaisen viranomaisen on otettava 

huomioon kaikkien eri sidosryhmien, 

kuten potilasjärjestöjen ja 

terveydenhuollon ammattilaisten 

ammattialajärjestöjen sekä laitteiden 
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valmistajien järjestöjen, näkemykset. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – III kohta – 17 alakohta – 17. 3. 2. i a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 i a) Käyttöohjeiden on oltava myös muille 

kuin ammattikäyttäjille soveltuvia ja eri 

sidosryhmien edustajien, kuten 

potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon 

ammattilaisten ammattialajärjestöjen sekä 

laitteiden valmistajien järjestöjen, 

tarkistamia. 
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SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista 

(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD)) 

Valmistelija: Nora Berra 

 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Lääkinnällisiä laitteita koskevan lainsäädännön laaja-alaisten näkökohtien lisäksi tässä 

asetuksessa esitetään tiettyjä parannuksia, jotka koskevat riskiperusteisen luokittelun 

käyttöönottoa, ilmoitetun laitoksen suorittaman vaatimustenmukaisuuden arvioinnin yleistä 

soveltamista ja kliinistä tutkimusnäyttöä koskevien velvoitteiden käyttöönottoa ja joita 

esittelijä kannattaa täysimääräisesti.  

 

Koska molemmissa asetuksissa on paljon samankaltaisuuksia, suurin osa ehdotetuista 

tarkistuksista on samanlaisia kuin lääkinnällisiä laitteita koskevaan asetusehdotukseen esitetyt 

tarkistukset. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden suorituskykyä ja 

turvallisuutta ei voida kuitenkaan arvioida samojen kriteerien mukaan kuin lääkinnällisiä 

laitteita. Siksi tietyt lääkinnällisiä laitteita koskevat tarkistukset eivät ole yksinkertaisesti 

sopivia eivätkä tarkoituksenmukaisia tämän asetuksen kannalta.  

 

Esittelijä on esittänyt erityisiä tarkistuksia seuraaviin kohtiin: 

 

”In house” -poikkeus 

Nykyisin sovellettava in vitro-diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskeva 

direktiivi 98/79/EY antaa terveysalan laitoksille mahdollisuuden kehittää omia in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita, jos niitä käytetään yhdessä ja samassa 

laitoksessa (”test in house”), ilman että niiden on noudatettava voimassa olevan 

lainsäädännön vaatimustenmukaisuussääntöjä laitteen tyypistä riippumatta. Uudessa 

asetusehdotuksessa rajoitetaan tämän poikkeuksen soveltamisala koskemaan luokkiin A, B ja 

C luokiteltuja laitteita, joten yhdessä ja samassa laitoksessa kehitettyjen luokkaan D 

luokiteltujen testien (esim. HIV-seulontatutkimus) on oltava jatkossa tulevan asetuksen 

mukaisia. Esittelijä tukee tätä lähestymistapaa, kun otetaan huomioon kyseisten laitteiden 
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arkaluonteisuus, ja kannattaa myös mahdollisuutta tehdä poikkeus vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyistä kansanterveydellisistä syistä, kuten 45 artiklassa säädetään. Esittelijä 

arvioi, että oli kuitenkin tarpeen selventää, minkä tyyppiset terveysalan laitokset voivat 

hyödyntää tätä poikkeusta.  

 

”Ennakoivien” geenitestien sisällyttäminen asetukseen 

Esittelijä tukee komission ehdotusta sisällyttää tähän asetukseen geenitestit (”ennakoivat 

geenitestit”), jotka antavat tietoa alttiudesta taudille tai sairaudelle. On kuitenkin syytä lisätä 

geenitestien määritelmä ja tehdä tiettyjä täsmennyksiä, jotta varmistetaan, että kaikenlaiset 

testit on huomioitu asianmukaisesti. 

Esittelijä toteaa, että jäsenvaltioiden tehtävänä on valita, miten ne aikovat vastata eettisiin 

kysymyksiin, joita joidenkin tällaisten testien käytöstä voi nousta esiin. 

 

Esittelijä katsoo sen sijaan, että tiettyjen laitteiden ja itse suoritettavaan testaukseen 

tarkoitettujen laitteiden saataville asettamisessa (suostumus, resepti) on kuitenkin mahdollista 

lähentyä, ja kehottaa jäsenvaltioita tarkastelemaan lähentymismahdollisuuksia tarkemmin. 

 

TARKISTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 

kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 

seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Jäsenvaltioiden vastuulla tulisi olla siitä 

päättäminen tapauskohtaisesti, kuuluuko 

tuote tämän asetuksen soveltamisalaan. 

Tarvittaessa komissio voi päättää 

tapauskohtaisesti, kuuluuko tuote in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitetun lääkinnällisten 

laitteen määritelmän tai in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitetun lääkinnällisen 

laitteen lisälaitteen määritelmän piiriin.  

(8) Jäsenvaltioiden vastuulla tulisi olla siitä 

päättäminen tapauskohtaisesti, kuuluuko 

tuote tämän asetuksen soveltamisalaan. 

Tarvittaessa komissio voi päättää 

tapauskohtaisesti, esimerkiksi silloin kun 

samaa tuotetta koskevat kansallisella 

tasolla tehdyt päätökset vaihtelevat 

jäsenvaltioiden välillä, kuuluuko tuote in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 

lääkinnällisten laitteen määritelmän tai in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 

lääkinnällisen laitteen lisälaitteen 

määritelmän piiriin.  
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Perustelu 

Tekstin on oltava johdonmukainen 3 artiklan 1 kohdan säännösten kanssa. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (25 a) Jotta varmistetaan, että 

vahinkoriski ja valmistajan 

maksukyvyttömyysriski eivät siirry in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden vahingoittamille 

potilaille ja että maksajat ovat vastuussa 

hoitokustannuksista, valmistajien olisi 

otettava vastuuvakuutus, johon sisältyy 

asianmukainen vähimmäissuoja. 

Perustelu 

Tuotevastuuta koskevan direktiivin 85/374/ETY mukaisesti vahinkotapauksia varten ei ole 

vielä pakko ottaa vakuutusta. Tämän vuoksi vahinkoriski ja valmistajan 

maksukyvyttömyysriski siirtyvät epäoikeudenmukaisesti viallisten laitteiden vahingoittamille 

potilaille, samoin maksajan vastuu hoitokustannuksista. Lääkkeiden alalla voimassa olevien 

säännösten mukaisesti laitteiden valmistajalla olisi myös oltava velvollisuus ottaa 

vastuuvakuutus, johon sisältyy asianmukainen vähimmäissuoja. 

 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(27) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyys 

kansainvälisiin ohjeistoihin perustuvan 

yksilöllistä laitetunnistetta (UDI) koskevan 

järjestelmän avulla lisäisi huomattavasti in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden markkinoille 

saattamisen jälkeistä turvallisuutta 

paremman vaaratilanteista raportoinnin, 

(27) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyys 

kansainvälisiin ohjeistoihin perustuvan 

yksilöllistä laitetunnistetta (UDI) koskevan 

järjestelmän avulla lisäisi huomattavasti in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden markkinoille 

saattamisen jälkeistä turvallisuutta 

paremman vaaratilanteista raportoinnin, 
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kohdennettujen käyttöturvallisuutta 

korjaavien toimenpiteiden ja 

toimivaltaisten viranomaisten suorittaman 

paremman valvonnan vuoksi. Sen pitäisi 

myös vähentää lääketieteellisiä virheitä ja 

auttaa tunnistamaan väärennetyt laitteet. 

UDI-järjestelmän käyttämisen pitäisi myös 

parantaa sairaaloiden hankintaohjelmia ja 

varastonhallintaa. 

kohdennettujen käyttöturvallisuutta 

korjaavien toimenpiteiden ja 

toimivaltaisten viranomaisten suorittaman 

paremman valvonnan vuoksi. Sen pitäisi 

myös vähentää lääketieteellisiä virheitä ja 

auttaa tunnistamaan väärennetyt laitteet. 

UDI-järjestelmän käyttämisen pitäisi myös 

parantaa sairaaloiden hankintaohjelmia ja 

varastonhallintaa ja järjestelmän olisi 

oltava mahdollisimman yhteensopiva 

kyseisissä ympäristöissä jo käytettävien 

tunnistusjärjestelmien kanssa. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(32) Valmistajien tulisi suuririskisten in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden osalta laatia 

laitteen keskeisistä turvallisuus- ja 

suorituskykynäkökohdista sekä laitteen 

kliinisen arvioinnin tuloksista tiivistelmä, 

jonka tulisi olla julkisesti saatavilla. 

(32) Valmistajien tulisi luokkiin C ja D 

luokiteltujen diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden osalta laatia 

laitteen keskeisistä turvallisuus- ja 

suorituskykynäkökohdista sekä laitteen 

kliinisen arvioinnin tuloksista tiivistelmä, 

jonka tulisi olla julkisesti saatavilla. 

Perustelu 

Vältetään mahdolliset epäselvyydet 24 artiklan sanamuodon kanssa.  

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– sairauden diagnosointi, ehkäisy, 

tarkkailu, hoito tai lievitys, 

– sairauden diagnosointi, ehkäisy, 

ennakointi, tarkkailu, hoito tai lievitys, 

Perustelu 

Olisi selvennettävä, että testit, joilla on tarkoitus ennakoida sairauksia, ovat IVD-laitteita ja 

kuuluvat IVD-asetuksen soveltamisalaan. Tämä koskisi testejä, joiden avulla on erittäin 
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mahdollista ennakoida sairaus (esim. Huntingtonin taudin toteamiseen käytettävä geenitesti) 

tai jotka ainoastaan antavat tietoa sairauden riskin hienoisesta lisääntymisestä (kuten 

geneettisen alttiuden testaus useiden yleisten sairauksien yhteydessä). 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3) ’in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 

lääkinnällisen laitteen lisälaitteella’ 

tarkoitetaan tarviketta, joka ei ole in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen 

laite mutta jonka sen valmistaja on 

nimenomaisesti tarkoittanut käytettäväksi 

yhdessä yhden tai useamman in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitetun lääkinnällisen 

laitteen kanssa, jotta kyseistä in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitettua lääkinnällistä 

laitetta (kyseisiä laitteita) voitaisiin käyttää 

suunnitellun käyttötarkoituksensa 

mukaisesti; 

3) ’in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 

lääkinnällisen laitteen lisälaitteella’ 

tarkoitetaan tarviketta, joka ei ole in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen 

laite mutta jonka sen valmistaja on 

nimenomaisesti tarkoittanut käytettäväksi 

yhdessä yhden tai useamman in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitetun lääkinnällisen 

laitteen kanssa, jotta kyseistä in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitettua lääkinnällistä 

laitetta (kyseisiä laitteita) voitaisiin käyttää 

suunnitellun käyttötarkoituksensa 

mukaisesti tai jotta niillä voitaisiin edistää 

in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 

lääkinnällisen laitteen lääketieteellistä 

toimivuutta; 

Perustelu 

Terveydenhuollossa käytetään enenevässä määrin yleiseen tarkoitukseen suunniteltua 

kuluttajateknologiaa. Geneerinen kuluttajatuote saattaa edistää lääkinnällisen laitteen 

toimivuutta, mutta se ei saa edes teoriassa vaikuttaa itse lääkinnällisen laitteen 

turvallisuuteen eikä suorituskykyyn. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 3 a kohta (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a) ’geenitestillä’ tarkoitetaan testiä, joka 

tehdään terveyteen liittyviin tarkoituksiin, 

johon sisältyy ihmisperäisten biologisten 

näytteiden analysointi ja jolla pyritään 
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erityisesti tunnistamaan yksilön perityt tai 

sikiöaikaisen kehityksen aikana syntyneet 

geneettiset ominaisuudet; 

Perustelu 

Koska asetukseen sisältyy geenitestaukseen käytettäviä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja 

lääkinnällisiä laitteita koskevia säännöksiä, termi ’geenitesti’ olisi määriteltävä.  

 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 6 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6) ’lääkehoidon ja diagnostiikan 

yhdistävällä laitteella’ tarkoitetaan laitetta, 

joka on nimenomaisesti tarkoitettu 

kohdennettua hoitoa varten soveltuvien 

potilaiden valitsemiseen sellaisten 

potilaiden joukosta, joilla on aiemmin 

diagnosoitu sairaus tai sairastumisalttius; 

6) ’lääkehoidon ja diagnostiikan 

yhdistävällä laitteella’ tarkoitetaan laitetta, 

joka on nimenomaisesti tarkoitettu 

auttamaan yhteen tai useampaan 

lääkkeeseen perustuvaa kohdennettua 

hoitoa varten soveltuvien potilaiden 

valitsemisessa tai soveltumattomien 

karsimisessa sellaisten potilaiden joukosta, 

joilla on aiemmin diagnosoitu sairaus tai 

sairastumisalttius; 

 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 8 b kohta (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 b) ’moneen kertaan käytettävällä 

laitteella’ tarkoitetaan laitetta, joka on 

tarkoitettu käytettäväksi uudelleen ja 

jonka mukana on laitteen uutta käyttöä 

varten tarvittavia asianmukaisia 

menetelmiä koskevat tiedot, mukaan 

lukien puhdistusta, desinfiointia, 

pakkaamista ja tarvittaessa myös 

uudelleen steriloitavan laitteen 

sterilointimenetelmää koskevat tiedot, 
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sekä käyttökertoja koskevat mahdolliset 

rajoitukset; 

Perustelu 

Selvyyden vuoksi ja kertakäyttöön tarkoitetusta laitteesta poiketen laitteet, jotka on tarkoitettu 

käytettäväksi uudelleen, olisi määriteltävä moneen kertaan käytettäviksi laitteiksi.  

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 15 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 15 a)’tietoyhteiskunnan palvelulla’ 

tarkoitetaan kaikkia etäpalveluina 

sähköisessä muodossa palvelun 

vastaanottajan henkilökohtaisesta 

pyynnöstä toimitettavia palveluja, joista 

tavallisesti maksetaan korvaus; 

Perustelu 

Internetmyyntiä koskevaa sanamuotoa voitaisiin selventää huomattavasti toistamalla 

vähintäänkin EU:ssa vakiintunut tietoyhteiskunnan palvelujen määritelmä direktiivin 

98/48/EY mukaisesti sen sijaan että ainoastaan viitataan siihen. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 21 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

21) ’terveysalan laitoksella’ tarkoitetaan 

organisaatiota, jonka pääasiallisena 

tehtävänä on potilaiden hoitaminen tai 

kansanterveyden edistäminen; 

21) ’terveysalan laitoksella’ tarkoitetaan 

organisaatiota, jonka pääasiallisena 

tehtävänä on potilaiden hoitaminen tai 

kansanterveyden edistäminen, pois 

luettuna laboratoriot, jotka tarjoavat 

kaupallisia kliinisiä palveluja; 
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Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 28 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

28) ’kliinisellä tutkimusnäytöllä’ 

tarkoitetaan tietoja, jotka tukevat 

tieteellistä validiteettia ja vahvistavat 

laitteen suorituskyvyn siinä käytössä, johon 

valmistaja on sen tarkoittanut; 

28) ’kliinisellä tutkimusnäytöllä’ 

tarkoitetaan myönteisiä ja kielteisiä tietoja, 

jotka tukevat tieteellisen validiteetin 

arviointia ja vahvistavat laitteen 

suorituskyvyn siinä käytössä, johon 

valmistaja on sen tarkoittanut; 

 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 30 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

30) ’laitteen suorituskyvyllä’ tarkoitetaan 

laitteen kykyä saavuttaa valmistajan 

ilmoittama käyttötarkoitus. Se koostuu 

analyyttisesta suorituskyvystä ja tapauksen 

mukaan kliinisestä suorituskyvystä, joiden 

avulla laitteen suunniteltu käyttötarkoitus 

toteutuu; 

30) ’laitteen suorituskyvyllä’ tarkoitetaan 

laitteen kykyä saavuttaa valmistajan 

ilmoittama käyttötarkoitus. Se koostuu 

teknisten valmiuksien saavuttamisesta, 
analyyttisesta suorituskyvystä ja tapauksen 

mukaan kliinisestä suorituskyvystä, joiden 

avulla laitteen suunniteltu käyttötarkoitus 

toteutuu; 

 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 35 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

35) ’suorituskyvyn arvioinnilla’ 

tarkoitetaan tietojen arviointia ja 

analysointia laitteen analyyttisen ja 

soveltuvissa tapauksissa kliinisen 

suorituskyvyn toteamiseksi tai 

tarkistamiseksi; 

35) ’suorituskyvyn arvioinnilla’ 

tarkoitetaan tietojen arviointia ja 

analysointia sen varmistamiseksi, että laite 

toimii valmistajan tarkoittamalla tavalla, 

ja laitteen teknisen, analyyttisen ja 

soveltuvissa tapauksissa kliinisen 

suorituskyvyn toteamiseksi tai 
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tarkistamiseksi; 

 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 45 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

45) ’toimeksiantajalla’ tarkoitetaan 

henkilöä, yritystä, laitosta tai 

organisaatiota, joka vastaa kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

aloittamisesta ja hallinnoimisesta; 

45) ’toimeksiantajalla’ tarkoitetaan 

henkilöä, yritystä, laitosta tai 

organisaatiota, joka vastaa kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

aloittamisesta, hallinnoimisesta, tai 

rahoittamisesta; 

 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 

omasta aloitteestaan määritellä 

täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko jokin 

tietty tuote, tuoteluokka tai tuoteryhmä in 

vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden tai in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden lisälaitteiden 

määritelmiin. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

84 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

1. Komissio voi omasta aloitteestaan 

määritellä tai määrittelee jäsenvaltion 

pyynnöstä täytäntöönpanosäädöksillä, 

kuuluuko jokin tietty tuote, tuoteluokka tai 

tuoteryhmä in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden tai 

in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden lisälaitteiden 

määritelmiin. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

84 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 
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Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Paitsi 59 artiklan 4 kohtaa, tämän 

asetuksen vaatimuksia ei sovelleta 

liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 

mukaisesti luokkiin A, B ja C 

luokiteltuihin laitteisiin, jotka valmistetaan 

ja käytetään yhdessä ja samassa 

terveysalan laitoksessa, edellyttäen, että 

valmistus ja käyttö tapahtuvat terveysalan 

laitoksen yhtenäisen 

laadunhallintajärjestelmän puitteissa ja että 

terveysalan laitos noudattaa standardia 

EN ISO 15189 tai muuta vastaavaksi 

tunnustettua standardia. Jäsenvaltiot 

voivat vaatia terveysalan laitosta 

esittämään toimivaltaiselle viranomaiselle 

luettelon niiden alueella valmistetuista ja 

käytetyistä tällaisista laitteista ja edellyttää, 

että kyseisten laitteiden valmistukseen ja 

käyttöön sovelletaan turvallisuutta 

koskevia lisävaatimuksia. 

5. Paitsi 59 artiklan 4 kohtaa, tämän 

asetuksen vaatimuksia ei sovelleta 

liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 

mukaisesti luokkiin A, B ja C 

luokiteltuihin laitteisiin, jotka valmistetaan 

ja käytetään yhdessä ja samassa 

terveysalan laitoksessa, edellyttäen, että 

valmistus ja käyttö tapahtuvat terveysalan 

laitoksen yhtenäisen 

laadunhallintajärjestelmän puitteissa ja että 

terveysalan laitokselle on myönnetty 

standardi EN ISO 15189 tai muu 

vastaavaksi tunnustettu standardi. Tämän 

asetuksen vaatimuksia sovelletaan 

kuitenkin edelleen kliinisiin tai 

kaupallisiin laboratorioihin, joiden 

pääasiallisena tehtävänä ei ole 

terveydenhoito (eli potilaiden hoitaminen) 

tai kansanterveyden edistäminen. 
Jäsenvaltiot voivat vaatia terveysalan 

laitosta esittämään toimivaltaiselle 

viranomaiselle luettelon niiden alueella 

valmistetuista ja käytetyistä tällaisista 

laitteista ja edellyttää, että kyseisten 

laitteiden valmistukseen ja käyttöön 

sovelletaan turvallisuutta koskevia 

lisävaatimuksia. 

Perustelu 

Olisi selvennettävä, että poikkeus koskee ainoastaan laitoksia, jotka ovat osa julkista 

terveydenhuoltojärjestelmää. 

 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 

mukaisesti luokkaan D luokiteltujen 

laitteiden on täytettävä tämän asetuksen 

vaatimukset, vaikka ne valmistettaisiin ja 

käytettäisiin yhdessä ja samassa 
terveysalan laitoksessa. Kyseisiin laitteisiin 

ei kuitenkaan sovelleta 16 artiklassa 

vahvistettuja CE-merkintää koskevia 

säännöksiä ja 21–25 artiklassa 

tarkoitettuja vaatimuksia. 

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 

alakohdassa säädetään, luokkaan D 

luokiteltuja lääkinnällisiä laitteita, joita 

tarvitaan veren- tai elintensiirtoon, 

voidaan valmistaa ja käyttää yksittäisessä 

terveysalan laitoksessa täyttämättä tämän 

asetuksen kaikkia vaatimuksia 

edellyttäen, että laitteet täyttävät 

ensimmäisessä alakohdassa määritellyt 

ehdot, liitteessä I olevat olennaiset 

vaatimukset, 6 artiklassa tarkoitetut 

sovellettavat yhdenmukaistetut standardit 

ja 7 artiklassa tarkoitetut yhteiset tekniset 

eritelmät. Tätä poikkeusta sovelletaan 

ainoastaan, jos ja kun tällaisia laitteita ei 

ole saatavilla markkinoilla CE-

merkinnällä varustettuina. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Silloin kun yhdenmukaistettuja 

standardeja ei ole tai jos asiaa koskevat 

yhdenmukaistetut standardit eivät ole 

riittäviä, komissiolle siirretään valta 

hyväksyä yhteisiä teknisiä eritelmiä, jotka 

koskevat liitteessä I vahvistettuja yleisiä 

turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 

liitteessä II vahvistettuja teknisiä 

asiakirjoja tai liitteessä XII vahvistettuja 

kliinistä tutkimusnäyttöä ja markkinoille 

saattamisen jälkeistä seurantaa. Yhteiset 

tekniset eritelmät hyväksytään 

täytäntöönpanosäädöksillä 84 artiklan 

3 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

1. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 

yhteisiä teknisiä eritelmiä, jotka koskevat 

liitteessä I vahvistettuja yleisiä 

turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 

liitteessä II vahvistettuja teknisiä 

asiakirjoja tai liitteessä XII vahvistettuja 

kliinistä tutkimusnäyttöä ja markkinoille 

saattamisen jälkeistä seurantaa. Yhteiset 

tekniset eritelmät hyväksytään 

täytäntöönpanosäädöksillä 84 artiklan 

3 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 
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Perustelu 

Tällä varmistetaan johdonmukaisuus eurooppalaisesta standardoinnista äskettäin annetun 

asetuksen kanssa ja taataan erityisesti lukuisten teknisten eritelmien asianmukainen käyttö. 

Katso myös tarkistus, jossa esitetään tätä koskevaa uutta 1 a alakohtaa (uusi). 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 Hyväksyessään 1 kohdassa tarkoitettuja 

yhteisiä teknisiä eritelmiä komissio ei saa 

heikentää eurooppalaisen 

standardointijärjestelmän yhtenäisyyttä. 

Yhteiset tekniset eritelmät ovat yhtenäisiä, 

jos ne eivät ole ristiriidassa 

eurooppalaisten standardien kanssa, eli 

ne koskevat aloja, joilla ei ole 

yhdenmukaistettuja standardeja, joilla ei 

ole odotettavissa uusia eurooppalaisia 

standardeja kohtuullisessa ajassa, joilla 

eurooppalaiset standardit eivät ole 

saavuttaneet hyväksyntää markkinoilla tai 

ovat vanhentuneet tai ne on todettu 

selvästi riittämättömiksi 

vaaratilannejärjestelmästä tai valvonnasta 

saatujen tietojen perusteella ja joilla 

teknisten eritelmien saattamista 

eurooppalaisen standardointituotteen 

muotoon ei ole odotettavissa 

kohtuullisessa ajassa. 

Perustelu 

Tällä varmistetaan johdonmukaisuus eurooppalaisesta standardoinnista äskettäin annetun 

asetuksen kanssa ja taataan erityisesti lukuisten teknisten eritelmien asianmukainen käyttö. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)  
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Komission teksti Tarkistus 

 Komissio hyväksyy 1 kohdassa 

tarkoitettuja yhteisiä teknisiä eritelmiä 

kuultuaan lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmää, johon kuuluu myös 

eurooppalaisen 

standardointiorganisaation edustaja. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Laitteiden valmistajien on perustettava ja 

pidettävä ajan tasalla laitteen 

riskiluokitukseen ja tyyppiin suhteutettu 

järjestelmällinen menettely markkinoille 

saatetuista tai käyttöön otetuista laitteista 

saatujen kokemusten keräämiseksi ja 

tarkastelemiseksi ja korjaavien 

toimenpiteiden soveltamiseksi tarvittaessa, 

jäljempänä ’markkinoille saattamisen 

jälkeistä valvontaa koskeva suunnitelma’. 

Markkinoille saattamisen jälkeistä 

valvontaa koskevassa suunnitelmassa on 

vahvistettava menettely laitteeseen liittyviä 

vaaratilanne-epäilyjä koskevien 

terveydenhuollon ammattilaisilta, potilailta 

ja käyttäjiltä saatavien valitusten ja 

raporttien keräämiseksi, kirjaamiseksi ja 

tutkimiseksi, rekisterin pitämiseksi 

vaatimustenvastaisista tuotteista, tuotteiden 

palautusmenettelyistä ja markkinoilta 

poistamisista sekä markkinoille saatettujen 

laitteiden otantatestausten suorittamiseksi 

silloin, kun tätä pidetään laitteen luonteen 

perusteella asianmukaisena. Liitteessä XII 

olevan B osan mukaisen markkinoille 

saattamisen jälkeistä seurantaa koskevan 

suunnitelman on oltava osa markkinoille 

saattamisen jälkeistä valvontaa koskevaa 

suunnitelmaa. Jos markkinoille saattamisen 

jälkeistä seurantaa ei pidetä tarpeellisena, 

Laitteiden valmistajien on perustettava ja 

pidettävä ajan tasalla laitteen 

riskiluokitukseen ja tyyppiin suhteutettu 

järjestelmällinen menettely markkinoille 

saatetuista tai käyttöön otetuista laitteista 

saatujen kokemusten keräämiseksi ja 

tarkastelemiseksi ja korjaavien 

toimenpiteiden soveltamiseksi tarvittaessa, 

jäljempänä ’markkinoille saattamisen 

jälkeistä valvontaa koskeva suunnitelma’. 

Markkinoille saattamisen jälkeistä 

valvontaa koskevassa suunnitelmassa on 

vahvistettava menettely laitteeseen liittyviä 

vaaratilanne-epäilyjä koskevien 

terveydenhuollon ammattilaisilta, potilailta 

ja käyttäjiltä saatavien valitusten ja 

raporttien keräämiseksi, kirjaamiseksi, 

ilmoitusten tekemiseksi 60 artiklassa 

tarkoitettuun sähköiseen 

vaaratilannejärjestelmään ja niiden 

tutkimiseksi, rekisterin pitämiseksi 

vaatimustenvastaisista tuotteista, tuotteiden 

palautusmenettelyistä ja markkinoilta 

poistamisista sekä markkinoille saatettujen 

laitteiden otantatestausten suorittamiseksi 

silloin, kun tätä pidetään laitteen luonteen 

perusteella asianmukaisena. Liitteessä XII 

olevan B osan mukaisen markkinoille 

saattamisen jälkeistä seurantaa koskevan 

suunnitelman on oltava osa markkinoille 
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tämä on asianmukaisesti perusteltava ja 

osoitettava asiakirjoin markkinoille 

saattamisen jälkeistä valvontaa koskevassa 

suunnitelmassa. 

saattamisen jälkeistä valvontaa koskevaa 

suunnitelmaa. Jos markkinoille saattamisen 

jälkeistä seurantaa ei pidetä tarpeellisena, 

tämä on asianmukaisesti perusteltava ja 

osoitettava asiakirjoin markkinoille 

saattamisen jälkeistä valvontaa koskevassa 

suunnitelmassa, ja siihen on hankittava 

lupa toimivaltaiselta viranomaiselta. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 7 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Valmistajien on varmistettava, että laitteen 

mukana on liitteessä I olevan 17 kohdan 

mukaisesti annettavat tiedot jollakin 

unionin virallisella kielellä, jota aiottu 

käyttäjä ymmärtää helposti. Kieli tai kielet, 

joilla valmistajan antamat tiedot on 

esitettävä, voidaan määritellä sen 

jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa laite 

asetetaan käyttäjän saataville. 

Valmistajien on varmistettava, että laitteen 

mukana on liitteessä I olevan 17 kohdan 

mukaisesti annettavat ohjeet ja 

turvallisuustiedot kyseisen jäsenvaltion 

määrittelemällä kielellä, jota aiottu 

käyttäjä ymmärtää helposti. 

Perustelu 

Potilaille ja käyttäjille on annettava tiedot heidän omalla kielellään. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 7 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Itse suoritettavaan testaukseen 

tarkoitettujen laitteiden ja 

vieritestauslaitteiden osalta liitteessä I 

olevan 17 kohdan mukaisesti annettavat 

tiedot on toimitettava sen jäsenvaltion 

kielellä tai kielillä, jossa laite saavuttaa 

aiotun käyttäjänsä. 

Itse suoritettavaan testaukseen 

tarkoitettujen laitteiden ja 

vieritestauslaitteiden osalta liitteessä I 

olevan 17 kohdan mukaisesti annettavat 

tiedot on toimitettava helposti 

hahmotettavissa olevalla tavalla ja sen 

jäsenvaltion kielellä tai kielillä, jossa laite 

saavuttaa aiotun käyttäjänsä. 
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Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 

syytä uskoa, että niiden markkinoille 

saattama laite ei ole tämän asetuksen 

vaatimusten mukainen, on viipymättä 

toteutettava tarvittavat korjaavat 

toimenpiteet kyseisen tuotteen 

saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 

poistamiseksi markkinoilta tai sitä 

koskevan palautusmenettelyn 

järjestämiseksi. Niiden on tiedotettava 

asiasta jakelijoille ja soveltuvissa 

tapauksissa valtuutetulle edustajalle. 

8. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 

syytä uskoa, että niiden markkinoille 

saattama laite ei ole tämän asetuksen 

vaatimusten mukainen, on viipymättä 

toteutettava tarvittavat korjaavat 

toimenpiteet kyseisen tuotteen 

saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 

poistamiseksi markkinoilta tai sitä 

koskevan palautusmenettelyn 

järjestämiseksi. Niiden on tiedotettava 

asiasta vastuussa olevalle kansalliselle 

toimivaltaiselle viranomaiselle, jakelijoille 

ja soveltuvissa tapauksissa valtuutetulle 

edustajalle. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 

annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 

kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 

tarpeen laitteen vaatimustenmukaisuuden 

osoittamiseksi, unionin virallisella kielellä, 

jota kyseinen viranomainen helposti 

ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen 

viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 

yhteistyötä korjaavissa toimenpiteissä, 

joilla poistetaan niiden markkinoille 

saattamien tai käyttöön ottamien laitteiden 

aiheuttamat riskit.  

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 

annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 

kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 

tarpeen laitteen vaatimustenmukaisuuden 

osoittamiseksi, unionin virallisella kielellä, 

jota kyseinen viranomainen helposti 

ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen 

viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 

yhteistyötä korjaavissa toimenpiteissä, 

joilla poistetaan niiden markkinoille 

saattamien tai käyttöön ottamien laitteiden 

aiheuttamat riskit. Jos toimivaltainen 

viranomainen katsoo tai sillä on syytä 

uskoa, että laite on aiheuttanut vahinkoa, 

sen on varmistettava, että mahdollista 

vahinkoa kärsinyt käyttäjä, käyttäjän 
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oikeudenomistaja, käyttäjän 

sairausvakuutusyhtiö tai muu kolmas 

osapuoli, jota käyttäjälle aiheutunut 

vahinko koskee, voi myös pyytää 

valmistajalta ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitettuja tietoja.  

Perustelu 

Aiemmin vahinkoa kärsineet käyttäjät ja pakollisen sairausvakuutuksen antajat, jotka 

maksavat hoitokustannukset, pidättäytyivät usein vaatimasta vahingonkorvausta, koska ei 

ollut selvää, oliko laite viallinen ja johtuiko vahinko siitä. Kun tietojen saantia koskevaa 

oikeutta lujitetaan, asianmukaisten tietojen puuttumisesta ei ole enää vaaraa. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 10 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Valmistajilla on oltava asianmukainen 

vastuuvakuutus, joka kattaa mahdolliset 

vahingot, joita niiden laitteista voi 

aiheutua potilaille tai käyttäjille saman 

laitteen käytöstä aiheutuneen käyttäjän 

kuoleman tai vammautumisen tai useiden 

käyttäjien kuoleman tai vammautumisen 

tapauksessa.  

Perustelu 

Tuotevastuuta koskevan direktiivin 85/374/ETY mukaisesti vahinkotapauksia varten ei ole 

vielä pakko ottaa vakuutusta. Tämän vuoksi vahinkoriski ja valmistajan 

maksukyvyttömyysriski siirtyvät epäoikeudenmukaisesti viallisten laitteiden vahingoittamille 

potilaille, samoin maksajan vastuu hoitokustannuksista. Lääkkeiden alalla voimassa olevien 

säännösten mukaisesti laitteiden valmistajalla olisi myös oltava velvollisuus ottaa 

vastuuvakuutus, johon sisältyy asianmukainen vähimmäissuoja. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 2 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

b) että valmistaja on nimennyt valtuutetun 

edustajan 9 artiklan mukaisesti; 

b) että valmistaja on yksilöity ja että 

valmistaja on nimennyt valtuutetun 

edustajan 9 artiklan mukaisesti; 

Perustelu 

On tärkeää varmistaa, että maahantuoja on yksilöinyt valmistajan. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) että valmistaja on ottanut 

asianmukaisen vastuuvakuutuksen 

8 artiklan 10 kohdan ensimmäisen 

alakohdan mukaisesti, ellei maahantuoja 

itse voi varmistaa riittävää ja samoja 

vaatimuksia vastaavaa vakuutussuojaa.  

Perustelu 

Maahantuojan olisi varmistettava, että valmistaja täyttää vakuutusta koskevat velvoitteensa.  

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 

on syytä uskoa, että niiden markkinoille 

saattama laite ei ole tämän asetuksen 

vaatimusten mukainen, on viipymättä 

tiedotettava asiasta valmistajalle ja tämän 

valtuutetulle edustajalle ja asianmukaisissa 

tapauksissa toteutettava tarvittavat 

korjaavat toimenpiteet kyseisen laitteen 

saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 

poistamiseksi markkinoilta tai sitä 

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 

on syytä uskoa, että niiden markkinoille 

saattama laite ei ole tämän asetuksen 

vaatimusten mukainen, on viipymättä 

tiedotettava asiasta valmistajalle ja 

soveltuvissa tapauksissa tämän 

valtuutetulle edustajalle ja asianmukaisissa 

tapauksissa varmistettava, että tarvittavat 

korjaavat toimenpiteet kyseisen laitteen 

saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
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koskevan palautusmenettelyn 

järjestämiseksi. Mikäli laite aiheuttaa 

riskin, maahantuojien on lisäksi viipymättä 

tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 

toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 

ovat asettaneet laitteen saataville, ja 

soveltuvissa tapauksissa ilmoitetulle 

laitokselle, joka antoi kyseiselle laitteelle 

todistuksen 43 artiklan mukaisesti, ja 

ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 

erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 

toteutetuista korjaavista toimenpiteistä. 

poistamiseksi markkinoilta tai sitä 

koskevan palautusmenettelyn 

järjestämiseksi toteutetaan. Mikäli laite 

aiheuttaa riskin, maahantuojien on lisäksi 

viipymättä tiedotettava asiasta niiden 

jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet 

laitteen saataville, ja soveltuvissa 

tapauksissa ilmoitetulle laitokselle, joka 

antoi kyseiselle laitteelle todistuksen 

43 artiklan mukaisesti, ja ilmoitettava 

yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 

vaatimustenvastaisuudesta ja 

toteuttamistaan korjaavista toimenpiteistä. 

Perustelu 

Jotta tiedot ja vastuu eivät vesittyisi, valmistaja tai asianmukaisissa tapauksissa sen 

valtuutettu edustaja on yksin vastuussa tuotetta koskevien korjaavien toimenpiteiden 

toteuttamisesta. Maahantuojien ei pitäisi ryhtyä mihinkään korjaaviin toimiin itse, vaan 

niiden olisi ainoastaan toteutettava toimet valmistajan päätösten mukaisesti.  

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kaikkien luonnollisten henkilöiden tai 

oikeushenkilöiden, jotka asettavat 

markkinoilla saataville tuotteita, jotka on 

nimenomaisesti tarkoitettu korvaamaan 

laitteen samanlainen tai samankaltainen 

osa tai komponentti, joka on viallinen tai 

kulunut, ja joiden tarkoituksena on pitää 

yllä tai palauttaa laitteen toiminta 

muuttamatta merkittävällä tavalla sen 

suorituskykyä tai 

turvallisuusominaisuuksia, on 

varmistettava, ettei kyseinen tuote 

heikennä laitteen turvallisuutta ja 

suorituskykyä. Todentava aineisto on 

pidettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten saatavilla.  

1. Kaikkien luonnollisten henkilöiden tai 

oikeushenkilöiden, jotka asettavat 

markkinoilla saataville tuotteita, jotka on 

nimenomaisesti tarkoitettu korvaamaan 

laitteen samanlainen tai samankaltainen 

osa tai komponentti, joka on viallinen tai 

kulunut, ja joiden tarkoituksena on pitää 

yllä tai palauttaa laitteen toiminta 

muuttamatta sen suorituskykyä tai 

turvallisuusominaisuuksia, on 

varmistettava, ettei kyseinen tuote 

heikennä laitteen turvallisuutta ja 

suorituskykyä. Todentava aineisto on 

pidettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten saatavilla.  
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Perustelu 

Termi ’merkittävällä tavalla’ voi johtaa tosiasioiden erilaiseen tulkintaan ja 

epämääräisyytensä vuoksi vaatimusten epäjohdonmukaiseen täytäntöönpanoon. 

Suorituskyvyn tai turvallisuusominaisuuksien muuttamisen pitäisi kaikissa olosuhteissa johtaa 

tuotteen luokittelemiseen uudeksi lääkinnälliseksi laitteeksi. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tuotetta, joka on nimenomaisesti 

tarkoitettu korvaamaan laitteen osa tai 

komponentti ja joka muuttaa merkittävällä 

tavalla laitteen suorituskykyä tai 

turvallisuusominaisuuksia, on pidettävä 

laitteena. 

2. Tuotetta, joka on nimenomaisesti 

tarkoitettu korvaamaan laitteen osa tai 

komponentti ja joka muuttaa laitteen 

suorituskykyä tai 

turvallisuusominaisuuksia, on pidettävä 

laitteena ja sen on vastattava tässä 

asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. 

Perustelu 

Termi ’merkittävällä tavalla’ voi johtaa tosiasioiden erilaiseen tulkintaan ja 

epämääräisyytensä vuoksi vaatimusten epäjohdonmukaiseen täytäntöönpanoon. 

Suorituskyvyn tai turvallisuusominaisuuksien muuttamisen pitäisi kaikissa olosuhteissa johtaa 

tuotteen luokittelemiseen uudeksi lääkinnälliseksi laitteeksi. 

 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 8 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) oikeutettu intressi suojata kaupallisesti 

arkaluonteisia tietoja; 

b) oikeutettu intressi suojata kaupallisesti 

arkaluonteisia tietoja siinä määrin, kun 

tämä ei heikennä kansanterveyden 

suojelua; 
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Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 8 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a) yhteensopivuus markkinoilla jo 

olevien lääkinnällisten laitteiden 

tunnistamisjärjestelmien kanssa. 

Perustelu 

Moitteettoman toimivuuden kannalta on tärkeää, että jäljittämisjärjestelmät ovat teknisesti 

yhteensopivia. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 8 kohta – e b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e ) yhteensopivuus lääkinnällisiä laitteita 

käsittelevien toimijoiden käyttämien 

muiden jäljittämisjärjestelmien kanssa. 

 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Luokkiin C ja D luokiteltujen laitteiden 

– lukuun ottamatta suorituskyvyn 

arviointiin tarkoitettuja laitteita – 

valmistajan on laadittava tiivistelmä 

turvallisuudesta ja suorituskyvystä. Se on 

esitettävä siten, että aiottu käyttäjä 

ymmärtää sen selkeästi. Tiivistelmän 

luonnos on toimitettava osana asiakirja-

aineistoa validoitavaksi ilmoitetulle 

laitokselle, joka osallistuu 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

1. Luokkiin C ja D luokiteltujen laitteiden 

– lukuun ottamatta suorituskyvyn 

arviointiin tarkoitettuja laitteita – 

valmistajan on laadittava tiivistelmä 

turvallisuudesta ja suorituskyvystä. Se on 

asetettava julkisesti saataville ja esitettävä 

siten, että aiottu käyttäjä ymmärtää sen 

selkeästi ja sen maan kielellä, jossa laite 

asetetaan markkinoilla saataville. 

Tiivistelmän oheen liitetään tiedot, jotka 

on kerätty kliinisissä tutkimuksissa ja 
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40 artiklan mukaisesti. markkinoille saattamisen jälkeisessä 

kliinisessä seurannassa. Tiivistelmän 

luonnos on toimitettava osana asiakirja-

aineistoa validoitavaksi ilmoitetulle 

laitokselle, joka osallistuu 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

40 artiklan mukaisesti. 

Perustelu 

Tämän asiakirjan olisi oltava julkisesti saatavilla ja se olisi kirjoitettava kielellä, jota 

käyttäjät, terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat ymmärtävät helposti.  

 

 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 

komissiolle ja muille jäsenvaltioille 

menettelyistään, jotka koskevat 

vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 

arviointia, nimeämistä ja ilmoittamista sekä 

ilmoitettujen laitosten valvontaa, sekä 

mahdollisista muutoksista näihin tietoihin. 

7. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 

komissiolle ja muille jäsenvaltioille 

menettelyistään, jotka koskevat 

vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 

arviointia, nimeämistä ja ilmoittamista sekä 

ilmoitettujen laitosten valvontaa, sekä 

mahdollisista muutoksista näihin tietoihin. 

Komissio määrittelee tämän 

tietojenvaihdon ja jäsenvaltioissa 

vakiintuneiden parhaiden käytänteiden 

perusteella kahden vuoden kuluessa 

tämän asetuksen voimaantulosta ohjeet 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitosten arviointia, nimeämistä 

ja ilmoittamista koskeville menettelyille 

sekä ilmoitettujen laitosten valvonnalle, 

josta asianomaiset kansalliset 

viranomaiset huolehtivat. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Ilmoitettujen laitosten on täytettävä 

organisaatiota koskevat ja yleiset 

vaatimukset sekä laadunhallintaa, 

resursseja ja prosessia koskevat 

vaatimukset, jotka ovat tarpeen niiden 

tehtävien suorittamiseksi, joihin ne on 

nimetty tämän asetuksen mukaisesti. 

Ilmoitettuihin laitoksiin sovellettavat 

vähimmäisvaatimukset asetetaan 

liitteessä VI.  

1. Ilmoitettujen laitosten on täytettävä 

organisaatiota koskevat ja yleiset 

vaatimukset sekä laadunhallintaa, 

resursseja ja prosessia koskevat 

vaatimukset, jotka ovat tarpeen niiden 

tehtävien suorittamiseksi, joihin ne on 

nimetty tämän asetuksen mukaisesti. 

Ilmoitettuihin laitoksiin sovellettavat 

vaatimukset asetetaan liitteessä VI.  

Perustelu 

Jotta ilmoitettuihin laitoksiin sovellettavat vaatimukset olisivat samanlaisia kaikissa 

jäsenvaltioissa ja jotta varmistettaisiin oikeudenmukaiset ja yhtenäiset ehdot, termi 

’vähimmäisvaatimukset’ olisi korvattava termillä ’vaatimukset’. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

85 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan tai 

täydennetään liitteessä VI vahvistettuja 

vähimmäisvaatimuksia teknologian 

kehittymisen perusteella ja ottaen 

huomioon vähimmäisvaatimukset, jotka 

ovat tarpeen tiettyjen laitteiden, 

laiteluokkien tai laiteryhmien 

arvioimiseksi. 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

85 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan tai 

täydennetään liitteessä VI vahvistettuja 

vaatimuksia teknologian kehittymisen 

perusteella ja ottaen huomioon 

vaatimukset, jotka ovat tarpeen tiettyjen 

laitteiden, laiteluokkien tai laiteryhmien 

arvioimiseksi. 

Perustelu 

Jotta ilmoitettuihin laitoksiin sovellettavat vaatimukset olisivat samanlaisia kaikissa 

jäsenvaltioissa ja jotta varmistettaisiin oikeudenmukaiset ja yhtenäiset ehdot, termi 

’vähimmäisvaatimukset’ olisi korvattava termillä ’vaatimukset’. 

 

 



 

RR\1006098FI.doc 225/259 PE506.196v02-00 

 FI 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Alihankinta rajataan ainoastaan 

erityistehtäviin, jotka kytkeytyvät 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin, ja 

alihankinnan tarve on perusteltava 

asianmukaisesti kansalliselle 

viranomaiselle. 

 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Vaatimustenmukaisuuden 

arviointiprosessiin osallistuvan, 

hakemuksen esittäneen 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointilaitoksen saamiin tukiin 

sovelletaan 30 artiklassa tarkoitettua 

ilmoitusmekanismia ja arviointia, etenkin 

jos laitos sijaitsee kolmannessa maassa. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ilmoituksessa on esitettävä selkeästi 

nimeämisvaltuutuksen soveltamisala 

ilmoittamalla ne vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimet, vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyt ja laitetyypit, joiden 

arviointiin ilmoitetulla laitoksella on 

valtuudet.  

Ilmoituksessa on esitettävä selkeästi 

nimeämisvaltuutuksen soveltamisala 

ilmoittamalla ne vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimet, vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyt, riskiluokitus ja 

laitetyypit, joiden arviointiin ilmoitetulla 

laitoksella on valtuudet.  
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Perustelu 

Ilmoituksessa olisi tarvittaessa eriteltävä, mihin luokkaan kuuluvia laitteitta ilmoitettu laitos 

saa arvioida. Tiettyjä suurriskisiä laitteita saisivat arvioida ainoastaan ilmoitetut laitokset, 

jotka täyttävät komission täytäntöönpanosäädöksin vahvistamat erityisvaatimukset. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 

vahvistaa luettelon koodeista ja niitä 

vastaavista laitetyypeistä, joita käytetään 

ilmoitettujen laitosten 

nimeämisvaltuutuksen soveltamisalan 

määrittelyssä ja jotka jäsenvaltioiden on 

esitettävä ilmoituksessaan. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

84 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-

antavaa menettelyä noudattaen. 

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 

vahvistaa luettelon koodeista ja niitä 

vastaavista riskiluokista ja laitetyypeistä, 

joita käytetään ilmoitettujen laitosten 

nimeämisvaltuutuksen soveltamisalan 

määrittelyssä ja jotka jäsenvaltioiden on 

esitettävä ilmoituksessaan. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

84 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-

antavaa menettelyä noudattaen. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio tutkii kaikki tapaukset, joissa 

sen tietoon on tuotu epäilyjä, jotka 

koskevat sitä, täyttääkö ilmoitettu laitos 

edelleen liitteessä VI asetetut vaatimukset 

tai siihen sovellettavat velvoitteet. Se voi 

käynnistää tällaisia tutkimuksia myös 

omasta aloitteestaan. 

1. Komissio tutkii kaikki tapaukset, joissa 

sen tietoon on tuotu epäilyjä, jotka 

koskevat sitä, täyttääkö ilmoitettu laitos 

edelleen liitteessä VI asetetut vaatimukset 

tai siihen sovellettavat velvoitteet. Se voi 

käynnistää tällaisia tutkimuksia myös 

omasta aloitteestaan, mukaan lukien 

kokoonpanoltaan 30 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettuja vaatimuksia vastaavan 

yhteisen arviointiryhmän tekemä 

ilmoitetun laitoksen tarkastus ilman 

ennakkoilmoitusta. 
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Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Toimivaltaisen viranomaisen on 

viimeistään 14 päivää ennen päätöksen 

tekemistä ilmoitettava suunnittelemastaan 

päätöksestä lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmälle ja komissiolle. 

Toimivaltaisen viranomaisen on 

viimeistään 14 päivää ennen päätöksen 

tekemistä ilmoitettava suunnittelemastaan 

päätöksestä lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmälle ja komissiolle. Tämä 

päätös on asetettava julkisesti saataville 

eurooppalaiseen tietokantaan. 

Perustelu 

Jotta edistetään yhdenmukaistettuja käytäntöjä kaikkialla Euroopassa, tämä päätös olisi 

asetettava saataville. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 

omasta aloitteestaan antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa päätetään 

liitteessä VII vahvistettujen 

luokitusperusteiden soveltamisesta tiettyyn 

laitteeseen, laiteluokkaan tai laiteryhmään 

sen luokituksen määrittelemiseksi.  

Komissio voi omasta aloitteestaan antaa 

tai antaa jäsenvaltion pyynnöstä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa päätetään 

liitteessä VII vahvistettujen 

luokitusperusteiden soveltamisesta tiettyyn 

laitteeseen, laiteluokkaan tai laiteryhmään 

sen luokituksen määrittelemiseksi. Tämä 

päätös tehdään erityisesti sellaisen 

tilanteen selvittämiseksi, jossa jäsenvaltiot 

ovat tehneet erilaiset päätökset laitteiden 

luokittelusta.  

Perustelu 

Ehdotuksen 39 artiklan nykyinen sanamuoto ei sisällä selkeää menettelyä niitä tapauksia 

varten, joissa toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet erilaiset arvioinnit laitteista. 

Tällaisissa tapauksissa komissio päättää lopullisesti tietynlaisen säännön soveltamisesta 

tiettyyn laitteeseen, jotta varmistetaan yhtenäinen Euroopan laajuinen täytäntöönpano. 
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Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 9 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta varmistettaisiin, että ilmoitetut 

laitokset soveltavat 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjä yhdenmukaisella 

tavalla, komissio voi 

täytäntöönpanosäädöksin täsmentää 
yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyjä 

koskevat seikat seuraavien seikkojen 

osalta: 

Jotta varmistettaisiin, että ilmoitetut 

laitokset soveltavat 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjä yhdenmukaisella 

tavalla, komissio täsmentää 

täytäntöönpanosäädöksin 

yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyjä 

koskevat seikat seuraavien seikkojen 

osalta: 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 9 kohta – 2 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– niiden ilman ennakkoilmoitusta 

tehtävien tuotantolaitosten tarkastusten ja 

otantatarkastusten 

vähimmäissuoritustiheys, jotka 

ilmoitettujen laitosten on tehtävä 

liitteessä VIII olevan 4.4 kohdan 

mukaisesti, ottaen huomioon laitteen 

riskiluokitus ja tyyppi; 

Poistetaan. 

Perustelu 

Ilman ennakkoilmoitusta tehtävien liitteessä VIII olevan 4.4 kohdan mukaisten tarkastusten 

määrä on ilmoitettava selvästi, jotta voidaan tehostaa välttämättömiä tarkastuksia ja taata 

samantasoiset ja yhtä tiheästi suoritettavat ilman ennakkoilmoitusta tehtävät tarkastukset 

kaikissa jäsenvaltioissa. Siksi ilman ennakkoilmoitusta tehtäviä tarkastuksia olisi suoritettava 

vähintään kerran sertifiointisyklin aikana jokaisen valmistajan ja geneerisen laiteryhmän 

osalta. Koska tämä on erittäin tärkeä väline, ilman ennakkoilmoitusta tehtävien tarkastusten 

soveltamisalasta ja niitä koskevista menettelyistä olisi säädettävä itse asetuksessa eikä sitä 

täydentävissä säädöksissä, kuten täytäntöönpanosäädöksessä. 
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Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

41 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettely edellyttää ilmoitetun 

laitoksen osallistumista, valmistaja voi 

esittää hakemuksen valitsemalleen 

ilmoitetulle laitokselle edellyttäen, että 

kyseinen laitos on ilmoitettu kyseisiä 

vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjä ja laitteita varten. 

Samaa vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimea koskevaa hakemusta ei voi 

samanaikaisesti esittää useammalle kuin 

yhdelle ilmoitetulle laitokselle. 

1. Jos vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettely edellyttää ilmoitetun 

laitoksen osallistumista, valmistaja voi 

esittää hakemuksen valitsemalleen 

ilmoitetulle laitokselle edellyttäen, että 

kyseinen laitos on ilmoitettu kyseisiä 

vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjä ja laitteita varten. 

Samaa vaatimustenmukaisuuden 

arviointitoimea koskevaa hakemusta ei saa 

samanaikaisesti esittää useammalle kuin 

yhdelle ilmoitetulle laitokselle. 

Perustelu 

Jotta vältyttäisiin erilaiselta tulkinnalta, tämä säännös olisi tehtävä selkeäksi. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos yleisten turvallisuus- ja 

suorituskykyvaatimusten noudattamisen 

osoittamista kliinisten suorituskykyä 

koskevien tietojen tai niiden osien 

perusteella ei pidetä asianmukaisena, 

tällaiselle poikkeukselle on esitettävä 

riittävät perustelut, jotka pohjautuvat 

valmistajan riskinhallinnan tuloksiin sekä 

laitteen ominaisuuksien ja etenkin sen 

suunnitellun käyttötarkoituksen tai 

käyttötarkoitusten, suunnitellun 

suorituskyvyn ja valmistajan väitteiden 

tarkasteluun. Yleisten turvallisuus- ja 

suorituskykyvaatimusten mukaisuuden 

riittävä osoittaminen pelkästään 

4. Jos yleisten turvallisuus- ja 

suorituskykyvaatimusten noudattamisen 

osoittamista kliinisten suorituskykyä 

koskevien tietojen tai niiden osien 

perusteella ei pidetä asianmukaisena, 

tällaiselle poikkeukselle on esitettävä 

riittävät perustelut, jotka pohjautuvat 

valmistajan riskinhallinnan tuloksiin sekä 

laitteen ominaisuuksien ja etenkin sen 

suunnitellun käyttötarkoituksen tai 

käyttötarkoitusten, suunnitellun 

suorituskyvyn ja valmistajan väitteiden 

tarkasteluun. Yleisten turvallisuus- ja 

suorituskykyvaatimusten mukaisuuden 

riittävä osoittaminen pelkästään 
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analyyttisen suorituskyvyn arvioinnin 

tulosten perusteella on asianmukaisesti 

perusteltava liitteessä II tarkoitetuissa 

teknisissä asiakirjoissa. 

analyyttisen suorituskyvyn arvioinnin 

tulosten perusteella on asianmukaisesti 

perusteltava liitteessä II tarkoitetuissa 

teknisissä asiakirjoissa. 

 Yleisten turvallisuus- ja 

suorituskykyvaatimusten noudattamisen 

osoittamista koskevaan poikkeukseen, 

joka perustuu ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitettuihin kliinisiin tietoihin, on 

saatava ensin lupa toimivaltaiselta 

viranomaiselta. 

 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tieteellistä validiteettia, analyyttistä 

suorituskykyä ja soveltuvissa tapauksissa 

kliinistä suorituskykyä koskevista tiedoista 

on laadittava tiivistelmä osaksi 

liitteessä XII olevan A osan 3 kohdassa 

tarkoitettua kliinistä tutkimusnäyttöä 

koskevaa raporttia. Kliinistä 

tutkimusnäyttöä koskeva raportti on 

esitettävä tai siihen on oltava täydelliset 

viittaukset liitteessä II tarkoitetuissa 

kyseistä laitetta koskevissa teknisissä 

asiakirjoissa. 

5. Tieteellistä validiteettia, analyyttistä 

suorituskykyä ja soveltuvissa tapauksissa 

kliinistä suorituskykyä koskevista tiedoista 

on laadittava tiivistelmä osaksi 

liitteessä XII olevan A osan 3 kohdassa 

tarkoitettua kliinistä tutkimusnäyttöä 

koskevaa raporttia. Kliinistä 

tutkimusnäyttöä koskeva raportti on 

esitettävä liitteessä II tarkoitetuissa 

kyseistä laitetta koskevissa teknisissä 

asiakirjoissa. 

 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

48 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Kaikki kliinistä suorituskykyä koskevat 

tutkimukset on suunniteltava sellaisiksi ja 

ne on suoritettava siten, että tällaisiin 

kliinistä suorituskykyä koskeviin 

4. Kaikki kliinistä suorituskykyä koskevat 

tutkimukset on suunniteltava sellaisiksi ja 

ne on suoritettava siten, että tällaisiin 

kliinistä suorituskykyä koskeviin 
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tutkimuksiin osallistuvien tutkittavien 

oikeuksia, turvallisuutta ja hyvinvointia 

suojellaan ja että kliinistä suorituskykyä 

koskevassa tutkimuksessa tuotettavat 

kliiniset tiedot ovat luotettavia ja varmoja. 

tutkimuksiin osallistuvien tutkittavien 

oikeuksia, turvallisuutta ja hyvinvointia 

suojellaan ja että kliinistä suorituskykyä 

koskevassa tutkimuksessa tuotettavat 

kliiniset tiedot ovat luotettavia ja varmoja. 

Kliinistä suorituskykyä koskevien 

interventiotutkimusten toteuttaminen 

edellyttää asiasta vastaavan eettisen 

toimikunnan tarkastelua. 

 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 6 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

arviointiin osallistuu kohtuullinen määrä 

henkilöitä, joilla on yhdessä tarvittava 

pätevyys ja kokemus. Arvioinnissa on 

otettava huomioon vähintään yhden 

sellaisen henkilön näkökanta, jonka 

erityisala ei liity tieteeseen. Lisäksi on 

otettava huomioon vähintään yhden 

potilaan näkökanta. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

arviointiin osallistuu kohtuullinen määrä 

henkilöitä, joilla on yhdessä tarvittava 

pätevyys ja kokemus. Arvioinnissa on 

otettava huomioon vähintään yhden 

sellaisen henkilön näkökanta, jonka 

erityisala ei liity tieteeseen. Lisäksi on 

otettava huomioon vähintään yhden 

potilaan näkökanta. Kliinistä 

suorituskykyä koskevien 

interventiotutkimusten toteuttaminen 

edellyttää asiasta vastaavan eettisen 

toimikunnan tarkastelua. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

51 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio varmistaa 1 kohdassa 

tarkoitettua sähköistä järjestelmää 

perustaessaan, että järjestelmä toimii 

yhteen asetuksen (EU) N:o [Ref. of future 

Regulation on clinical trials] […] artiklan 

mukaisesti perustetun ihmisille 

tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 

2. Komissio varmistaa 1 kohdassa 

tarkoitettua sähköistä järjestelmää 

perustaessaan, että järjestelmä toimii 

yhteen asetuksen (EU) N:o [Ref. of future 

Regulation on clinical trials] […] artiklan 

mukaisesti perustetun ihmisille 

tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
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lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 

kanssa. Lukuun ottamatta 50 artiklassa 

tarkoitettuja tietoja, sähköiseen 

järjestelmään koottavia ja siinä käsiteltäviä 

tietoja saa saattaa ainoastaan 

jäsenvaltioiden ja komission saataville. 

lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 

kanssa. Lukuun ottamatta 50 artiklassa ja 

51 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja, joiden on oltava 

julkisesti saatavilla, sähköiseen 

järjestelmään koottavia ja siinä käsiteltäviä 

tietoja saa saattaa ainoastaan 

jäsenvaltioiden ja komission saataville. 

Liitteen XII 2.3.3. kohdassa tarkoitettujen 

tutkimusten aikana saadut kliiniset tiedot 

on pyydettäessä saatettava 

terveydenhoitohenkilöstön ja 

riippumattomien lääketieteellisten 

yhdistysten käyttöön 20 päivän kuluessa. 

Kliinisten tietojen osalta voidaan 

edellyttää salassapitoa koskevaa 

sopimusta. 

Perustelu 

Avoimuuden ja kansanterveyteen liittyvien syiden vuoksi. Ei ole perustetta estää 

riippumattomia tutkijoita perehtymästä kliinistä suorituskykyä ja haittatapahtumia koskeviin 

tietoihin. 

 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

51 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 

85 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla määritellään, mitkä 

sähköiseen järjestelmään kootuista ja 

siinä käsitellyistä kliinistä suorituskykyä 

koskevia tutkimuksia käsittelevistä muista 

tiedoista on julkaistava, jotta 

mahdollistetaan yhteentoimivuus 

asetuksella (EU) N:o [Ref. of future 

Regulation on clinical trials] perustetun 

ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 

lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 

kanssa. Sovelletaan 50 artiklan 3 ja 

4 kohtaa. 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 

85 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla määritellään tekniset 

vaatimukset ja parametrit, jotta 

mahdollistetaan yhteentoimivuus 

asetuksella (EU) N:o [Ref. of future 

Regulation on clinical trials] perustetun 

ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 

lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 

kanssa. 
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Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos toimeksiantaja tekee kliinistä 

suorituskykyä koskevaan tutkimukseen 

muutoksia, joilla on todennäköisesti 

huomattava vaikutus tutkittavien 

turvallisuuteen tai oikeuksiin taikka 

tutkimuksessa tuotettavien kliinisten 

tietojen varmuuteen tai luotettavuuteen, 

tämän on ilmoitettava asianomaisille 

jäsenvaltioille kyseisten muutosten syyt ja 

sisältö. Ilmoituksen mukana on 

toimitettava ajan tasalle saatettu versio 

liitteessä XIII tarkoitetuista 

asiaankuuluvista asiakirjoista. 

1. Jos toimeksiantaja tekee kliinistä 

suorituskykyä koskevaan tutkimukseen 

muutoksia, joilla on todennäköisesti 

huomattava vaikutus tutkittavien 

turvallisuuteen tai oikeuksiin taikka 

tutkimuksessa tuotettavien kliinisten 

tietojen varmuuteen tai luotettavuuteen, 

tämän on ilmoitettava asianomaisille 

jäsenvaltioille ja eettiselle toimikunnalle 

kyseisten muutosten syyt ja sisältö. 

Ilmoituksen mukana on toimitettava ajan 

tasalle saatettu versio liitteessä XIII 

tarkoitetuista asiaankuuluvista asiakirjoista. 

 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Toimeksiantaja voi toteuttaa 1 kohdassa 

tarkoitetut muutokset aikaisintaan 

30 päivän kuluttua ilmoituksesta, ellei 

asianomainen jäsenvaltio ole ilmoittanut 

toimeksiantajalle, että se hylkää muutokset 

kansanterveyttä, potilasturvallisuutta tai 

yleistä järjestystä koskevien syiden 

perusteella. 

2. Toimeksiantaja voi toteuttaa 1 kohdassa 

tarkoitetut muutokset aikaisintaan 

30 päivän kuluttua ilmoituksesta, ellei 

asianomainen jäsenvaltio ole ilmoittanut 

toimeksiantajalle asianmukaisesti 

perustellusta hylkäämisestä. 

Perustelu 

Alkuperäisessä tekstissä ehdotettu hylkäämisperusteiden rajoittaminen sivuuttaisi 

perusteettomasti eräitä seikkoja, kuten riittämättömät tai liian epävarmat tiedot sekä muita 

eettisiä näkökohtia. Toimeksiantajien ehdottamat kliinisten tutkimuksien muutokset eivät saisi 

johtaa tieteellisten tai eettisten standardien heikentämiseen kaupallisin perustein. 
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Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

54 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Mikäli jäsenvaltio on kieltänyt, 

keskeyttänyt tai lopettanut kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen, jos 

se on vaatinut kliinistä suorituskykyä 

koskevan tutkimuksen huomattavaa 

muutosta tai tilapäistä keskeyttämistä tai 

jos toimeksiantaja on ilmoittanut sille 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen ennenaikaisesta lopettamisesta 

turvallisuussyiden vuoksi, jäsenvaltion on 

ilmoitettava päätöksestään ja siihen 

johtaneista syistä kaikille jäsenvaltioille ja 

komissiolle 51 artiklassa tarkoitetun 

sähköisen järjestelmän kautta. 

1. Mikäli jäsenvaltio on kieltänyt, 

keskeyttänyt tai lopettanut kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen, jos 

se on vaatinut kliinistä suorituskykyä 

koskevan tutkimuksen huomattavaa 

muutosta tai tilapäistä keskeyttämistä tai 

jos toimeksiantaja on ilmoittanut sille 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen ennenaikaisesta lopettamisesta 

turvallisuussyiden vuoksi, jäsenvaltion on 

ilmoitettava tällaisista seikoista ja 

päätöksestään ja siihen johtaneista syistä 

kaikille jäsenvaltioille ja komissiolle 

51 artiklassa tarkoitetun sähköisen 

järjestelmän kautta. 

 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

55 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Toimeksiantajan on vuoden kuluessa 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen päättymisestä toimitettava 

asianomaisille jäsenvaltioille tiivistelmä 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tuloksista liitteessä XII olevan 

A osan 2.3.3 kohdassa tarkoitetun kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tutkimusraportin muodossa. Mikäli 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tutkimusraportin 

toimittaminen ei tieteellisistä syistä ole 

mahdollista vuoden kuluessa, se on 

toimitettava heti kun se on saatavilla. 

3. Toimeksiantajan on vuoden kuluessa 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen päättymisestä toimitettava 

asianomaisille jäsenvaltioille tiivistelmä 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tuloksista liitteessä XII olevan 

A osan 2.3.3 kohdassa tarkoitetun kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tutkimusraportin muodossa sekä kaikki 

kliinistä suorituskykyä koskevassa 

tutkimuksessa kerätyt tiedot, mukaan 

luettuina kielteiset havainnot. Mikäli 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tutkimusraportin 
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Tällöin liitteessä XII olevan A osan 

2.3.2 kohdassa tarkoitetussa kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tutkimussuunnitelmassa on tarkennettava 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tulosten toimittamisajankohta 

perusteluineen. 

toimittaminen ei tieteellisistä syistä ole 

mahdollista vuoden kuluessa, se on 

toimitettava heti kun se on saatavilla. 

Tällöin liitteessä XII olevan A osan 

2.3.2 kohdassa tarkoitetussa kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tutkimussuunnitelmassa on tarkennettava 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tulosten toimittamisajankohta 

perusteluineen. 

Perustelu 

Tällaiset tiedot ovat jo toimeksiantajan saatavilla ja niistä on ilmoitettava jäsenvaltioille 

asianmukaista tilastollista seurantaa varten. 

 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

56 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Toimeksiantajan on tässä keskitetyssä 

hakemuksessa ehdotettava yhtä 

asianomaisista jäsenvaltioista 

koordinoivaksi jäsenvaltioksi. Jos 

kyseinen jäsenvaltio ei halua ryhtyä 

koordinoivaksi jäsenvaltioksi, sen on 

kuuden päivän kuluessa keskitetyn 

hakemuksen toimittamisesta sovittava 

toisen jäsenvaltion kanssa siitä, että tämä 

toinen jäsenvaltio toimii koordinoivana 

jäsenvaltiona. Jos yksikään jäsenvaltioista 

ei suostu koordinoivaksi jäsenvaltioksi, 

toimeksiantajan ehdottaman jäsenvaltion 

on toimittava koordinoivana 

jäsenvaltiona. Jos jostakin muusta kuin 

toimeksiantajan ehdottamasta 

jäsenvaltiosta tulee koordinoiva 

jäsenvaltio, 49 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetut määräajat alkavat sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona jäsenvaltio 

hyväksyy tehtävän. 

2. Kyseisten jäsenvaltioiden on kuuden 

päivän kuluessa keskitetyn hakemuksen 

toimittamisesta sovittava siitä, mikä 

jäsenvaltio toimii koordinoivana 

jäsenvaltiona. Jäsenvaltiot ja komissio 

sopivat lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmän yhteydessä selkeistä 

säännöistä koordinoivan jäsenvaltion 

nimittämiselle. 
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Perustelu 

Komission tekstissä ehdotettu ratkaisu mahdollistaa sen, että toimeksiantajat voivat valita 

väljempiä standardeja soveltavat, pienemmin resurssein toimivat tai useiden pyyntöjen 

ruuhkauttamat toimivaltaiset viranomaiset. Tämä vaarantaa kliinisten tutkimusten hiljaisen 

hyväksynnän. Koordinoivaa jäsenvaltiota koskeva päätöksentekojärjestelmä voidaan luoda jo 

ehdotetussa lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmässä, koska tämä sopii ryhmän 

80 artiklassa kuvattuihin tehtäviin. 

 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

57 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) vakava haittatapahtuma, jolla on syy-

seuraussuhde suorituskyvyn arviointiin 

tarkoitettuun laitteeseen, 

vertailukohteeseen tai tutkimusmenettelyyn 

tai jossa tällainen syy-seuraussuhde on 

kohtuudella mahdollinen; 

a) haittatapahtuma, jolla on syy-

seuraussuhde suorituskyvyn arviointiin 

tarkoitettuun laitteeseen, 

vertailukohteeseen tai tutkimusmenettelyyn 

tai jossa tällainen syy-seuraussuhde on 

kohtuudella mahdollinen; 

 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

57 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Mikäli kyse on kliinistä suorituskykyä 

koskevasta tutkimuksesta, jonka osalta 

toimeksiantaja on käyttänyt 56 artiklassa 

tarkoitettua keskitettyä hakemusta, 

toimeksiantajan on raportoitava kaikista 

2 kohdassa tarkoitetuista tapahtumista 

51 artiklassa tarkoitetun sähköisen 

järjestelmän kautta. Tämä raportti 

toimitetaan heti vastaanottamisajankohtana 

sähköisesti kaikille asianomaisille 

jäsenvaltioille. 

Mikäli kyse on kliinisestä tutkimuksesta, 

jonka osalta toimeksiantaja on käyttänyt 

56 artiklassa tarkoitettua keskitettyä 

hakemusta, toimeksiantajan on raportoitava 

kaikista 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista 

tapahtumista 51 artiklassa tarkoitetun 

sähköisen järjestelmän kautta. Tämä 

raportti toimitetaan heti 

vastaanottamisajankohtana sähköisesti 

kaikille asianomaisille jäsenvaltioille. 
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Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

59 artikla – 1 kohta – a alakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

a) unionin markkinoilla saataville 

asetettuihin laitteisiin liittyvät vakavat 

vaaratilanteet;  

a) unionin markkinoilla saataville 

asetettuihin laitteisiin liittyvät 

vaaratilanteet;  

Perustelu 

Vaaratilanteista ja käyttöturvallisuutta korjaavista toimenpiteistä raportoitaessa ei pitäisi 

mainita ainoastaan vakavia vaaratilanteita vaan kaikki vaaratilanteet ja tämän seurauksena 

raportointiin olisi sisällytettävä ei-toivotut sivuvaikutukset, kun otetaan huomioon 2 artiklan 

51 kohdassa oleva vaaratilanteen määritelmä. 

 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

59 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 

tarvittavat toimenpiteet rohkaistakseen 

terveydenhuollon ammattilaisia, käyttäjiä 

ja potilaita raportoimaan oletetuista 

1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista 

vakavista vaaratilanteista maansa 

toimivaltaisille viranomaisille. Niiden on 

kirjattava tällaiset raportit keskitetysti 

kansallisella tasolla. Mikäli jäsenvaltion 

toimivaltainen viranomainen saa tällaisia 

raportteja, sen on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet varmistaakseen, että kyseisen 

laitteen valmistaja saa tiedon 

vaaratilanteesta. Valmistajan on 

varmistettava asianmukaisten jatkotoimien 

toteuttaminen. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 

tarvittavat toimenpiteet rohkaistakseen 

terveydenhuollon ammattilaisia, kuten 

farmaseutteja, käyttäjiä ja potilaita 

raportoimaan oletetuista 1 kohdan a 

alakohdassa tarkoitetuista vakavista 

vaaratilanteista maansa toimivaltaisille 

viranomaisille. Niiden on kirjattava 

tällaiset raportit keskitetysti kansallisella 

tasolla. Mikäli jäsenvaltion toimivaltainen 

viranomainen saa tällaisia raportteja, sen 

on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 

varmistaakseen, että kyseisen laitteen 

valmistaja saa tiedon vaaratilanteesta. 

Valmistajan on varmistettava 

asianmukaisten jatkotoimien toteuttaminen. 

Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

59 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on koordinoidusti 

kehitettävä verkkopohjaisia jäsenneltyjä 

standardilomakkeita, joiden avulla 

terveydenhuollon ammattilaiset, käyttäjät 

ja potilaat voivat raportoida vakavista 

vaaratilanteista. 

Jäsenvaltioiden on koordinoidusti 

kehitettävä verkkopohjaisia jäsenneltyjä 

standardilomakkeita, joiden avulla 

terveydenhuollon ammattilaiset, käyttäjät 

ja potilaat voivat raportoida vakavista 

vaaratilanteista. Jäsenvaltioiden on myös 

tarjottava terveydenhuollon 

ammattilaisille, käyttäjille ja potilaille 

muita lomakkeita, joiden avulla 

raportoidaan epäillyistä vaaratilanteista 

kansallisille toimivaltaisille 

viranomaisille. 

Perustelu 

Tämä säännös voisi muodostaa esteen joillekin käyttäjille, joilla ei ole mahdollisesti pääsyä 

internetiin tai tarvittavaa kokemusta tällaisten välineiden käytöstä. Siksi kansallisten 

viranomaisten olisi tarjottava toinen malli raportointia varten. 

 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

59 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltiot ja komissio kehittävät 

kansallisten rekisterien ja 60 artiklassa 

tarkoitetun sähköisen 

vaaratilannejärjestelmän 

yhteentoimivuutta ja takaavat sen 

varmistaakseen, että tiedot viedään 

automaattisesti kyseiseen järjestelmään 

välttäen päällekkäistä rekisteröintiä. 

Perustelu 

Laajoja väestönosia koskevien korkealaatuisten rekistereiden avulla vältetään rekisterien 

sirpaloituminen ja hankitaan parempi käsitys lääkinnällisten laitteiden turvallisuudesta ja 

vaikuttavuudesta. 
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Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

60 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Sähköiseen järjestelmään koottavat ja 

siinä käsiteltävät tiedot on saatettava 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten, komission ja ilmoitettujen 

laitosten saataville. 

2. Sähköiseen järjestelmään koottavat ja 

siinä käsiteltävät tiedot on saatettava 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten, komission, ilmoitettujen 

laitosten ja terveydenhuollon 

ammattilaisten ja riippumattomien 

lääketieteellisten yhdistysten saataville, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta teollis- 

ja tekijänoikeuksien ja liikesalaisuuksina 

pidettävien tietojen säilyttämistä. Edellä 

60 artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa 

tarkoitettuja tietoja ei katsota 

liikesalaisuuksina pidettäviksi tiedoiksi, 

ellei lääkinnällisten laitteiden 

koordinointiryhmä toisin ilmoita. 

Perustelu 

Kliinisten tietojen saatavuus on olennaista järjestelmän avoimuudelle sekä riippumattomien 

tutkijoiden ja lääkealan ammattijärjestöjen tekemille analyyseille. Tällaisten kliinisten 

tietojen kohdalla ei ole kyse teollis- ja tekijänoikeuksista eikä liikesalaisuuksina pidettävistä 

tiedoista. 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

60 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Tämän artiklan 5 kohdassa 

tarkoitetut kyseistä laitetta koskevat 

raportit ja tiedot toimitetaan myös 

automaattisesti sähköisen järjestelmän 

kautta ilmoitetulle laitokselle, joka on 

antanut todistuksen 43 artiklan 

mukaisesti. 
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Perustelu 

Ilmoitettujen laitosten sisällyttämistä markkinavalvontaviranomaisten tiedonvaihtoon on 

tehostettava ja se on määriteltävä selvästi. Automatisoitujen yhdenmukaistettujen 

viestintämenettelyjen yhteydessä ilmoitetut laitokset tarvitsevat erityisesti koottuja tietoa, jotta 

ne voivat havaita kehityssuuntaukset, ottaa uuden tiedon huomioon välittömästi ja toimia 

viivyttelemättä ja asianmukaisesti haittatapahtumien ja vaaratilanteiden yhteydessä. 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 

61 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Mikäli toimivaltainen viranomainen toteaa 

59 artiklan 3 kohdan mukaisesti 

vastaanotettujen raporttien osalta, että 

tiedot koskevat vakavaa vaaratilannetta, 

sen on viipymättä ilmoitettava näistä 

raporteista 60 artiklassa tarkoitetun 

sähköisen järjestelmän kautta, jollei 

valmistaja ole jo raportoinut samasta 

vaaratilanteesta. 

Mikäli toimivaltainen viranomainen toteaa 

59 artiklan 3 kohdan mukaisesti 

vastaanotettujen raporttien osalta, että 

tiedot koskevat vaaratilannetta, sen on 

viipymättä ilmoitettava näistä raporteista 

60 artiklassa tarkoitetun sähköisen 

järjestelmän kautta. 

Perustelu 

Raporteista olisi ilmoitettava sähköisen järjestelmän kautta joka tapauksessa, erityisesti sen 

varmistamiseksi, että kaikki tieto kulkee.  

 

Tarkistus  70 

Ehdotus asetukseksi 

65 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 

suoritettava laitteiden ominaisuuksia ja 

suorituskykyä koskevia asianmukaisia 

tarkastuksia, joihin on soveltuvissa 

tapauksissa sisällyttävä asiakirjojen 

tarkastus ja riittävään otantaan perustuvia 

fyysisiä tarkastuksia ja 

laboratoriotarkastuksia. Niiden on otettava 

huomioon riskin arviointia ja hallintaa 

koskevat vakiintuneet periaatteet, 

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 

suoritettava laitteiden ominaisuuksia ja 

suorituskykyä koskevia asianmukaisia 

tarkastuksia, joihin on soveltuvissa 

tapauksissa sisällyttävä asiakirjojen 

tarkastus ja riittävään otantaan perustuvia 

fyysisiä tarkastuksia ja 

laboratoriotarkastuksia. Niiden on otettava 

huomioon riskin arviointia ja hallintaa 

koskevat vakiintuneet periaatteet, 
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vaaratilannejärjestelmästä saatavat tiedot ja 

valitukset. Toimivaltaiset viranomaiset 

voivat vaatia talouden toimijoita 

asettamaan saataville sellaiset asiakirjat ja 

tiedot, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien 

suorittamiseksi, ja tarpeellisissa ja 

perustelluissa tapauksissa ne voivat 

mennä talouden toimijoiden tiloihin ja 

ottaa tarvittavat näytteet laitteista. Ne 

voivat hävittää tai muulla tavalla tehdä 

käyttökelvottomiksi vakavan riskin 

aiheuttavat laitteet, jos ne pitävät sitä 

tarpeellisena. 

vaaratilannejärjestelmästä saatavat tiedot ja 

valitukset. Toimivaltaiset viranomaiset 

voivat vaatia talouden toimijoita 

asettamaan saataville sellaiset asiakirjat ja 

tiedot, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien 

suorittamiseksi, ja ne voivat mennä 

talouden toimijoiden tiloihin ja ottaa 

tarvittavat näytteet laitteista virallisissa 

laboratorioissa tehtäviä analyyseja varten. 

Ne voivat hävittää tai muulla tavalla tehdä 

käyttökelvottomiksi vakavan riskin 

aiheuttavat laitteet, jos ne pitävät sitä 

tarpeellisena.  

Perustelu 

Toimivaltaisia viranomaisia ei pitäisi velvoittaa perustelemaan tarkastuksia. 

Tarkistus  71 

Ehdotus asetukseksi 

65 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 

nimettävä tarkastajia, joilla on valta 

suorittaa 1 kohdassa tarkoitettuja 

tarkastuksia. Toimivaltaisten 

viranomaisten nimeämät asiantuntijat 

voivat avustaa tarkastajia. Talouden 

toimijan sijoittautumisjäsenvaltion 

tarkastajat suorittavat tarkastukset.  

Perustelu 

Toimivaltaisten viranomaisten olisi nimettävä tarkastajia suorittamaan tarkastustoimintaa. 

Tarkistus  72 

Ehdotus asetukseksi 

65 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Rajoittamatta unionin ja kolmansien 

maiden välillä tehtyjä kansainvälisiä 

sopimuksia 1 kohdassa tarkoitettuja 
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tarkastuksia voidaan myös suorittaa 

kolmanteen maahan sijoittautuneen 

talouden toimijoiden tiloissa, jos laite on 

tarkoitettu asetettavaksi saataville unionin 

markkinoilla.  

Perustelu 

Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava mahdollisuus suorittaa 

tarkastuksia kolmansiin maihin sijoittautuneiden talouden toimijoiden tiloissa, kun laitteita 

asetetaan saataville unionin markkinoilla. 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus asetukseksi 

65 artikla – 5 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 b. Jokaisen 1 kohdassa tarkoitetun 

tarkastuksen jälkeen kyseisen 

toimivaltaisen viranomaisen on 

raportoitava tarkastetulle talouden 

toimijalle tämän asetuksen 

noudattamisesta. Ennen raportin 

antamista toimivaltaisen viranomaisen on 

annettava tarkastetulle talouden toimijalle 

mahdollisuus esittää huomautuksia.  

Perustelu 

On tärkeää, että tarkastuksen kohteelle ilmoitetaan tarkastuksen tuloksesta ja että sillä on 

mahdollisuus esittää huomautuksia. 

 

Tarkistus  74 

Ehdotus asetukseksi 

65 artikla – 5 c kohta (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 c. Komissio laatii yksityiskohtaiset 

suuntaviivat tässä artiklassa tarkoitettujen 

tarkastusten suorittamisen periaatteista, 

erityisesti tarkastajien 

pätevyysvaatimukset mukaan luettuina, ja 
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tarkastusjärjestelyistä sekä talouden 

toimijoiden hallussa olevien tietojen 

saannista.  

Perustelu 

Suuntaviivojen laatimisella olisi luotava yhdenmukaistettu lähestymistapa unionissa 

harjoitettavaan tarkastustoimintaan. 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus asetukseksi 

83 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset 

tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 

sovellettavista seuraamuksista ja 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

sen varmistamiseksi, että ne pannaan 

täytäntöön. Seuraamusten on oltava 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 

säännöksistä komissiolle viimeistään [3 

kuukautta ennen tämän asetuksen 

soveltamispäivää], ja niiden on viipymättä 

ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä 

muutoksista, joilla on vaikutusta näihin 

säännöksiin. 

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset 

tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 

sovellettavista seuraamuksista ja 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

sen varmistamiseksi, että ne pannaan 

täytäntöön ja että ne ovat riittävän 

varoittavia. Seuraamusten on oltava 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 

säännöksistä komissiolle viimeistään [3 

kuukautta ennen tämän asetuksen 

soveltamispäivää], ja niiden on viipymättä 

ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä 

muutoksista, joilla on vaikutusta näihin 

säännöksiin. 

 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus asetukseksi 

90 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Sitä sovelletaan [viiden vuoden kuluttua 

sen voimaantulosta]. 

2. Sitä sovelletaan [kolmen vuoden 

kuluttua sen voimaantulosta]. 

Perustelu 

Varmistetaan johdonmukaisuus lääkinnällisiä laitteita koskevan ehdotuksen kanssa. 
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Tarkistus  77 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 17.2 jakso – a a kohta (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) Maininta ”Tämä tuote on in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettu 

lääkinnällinen laite”. 

Perustelu 

Laite olisi selvästi yksilöitävä tällaiseksi merkinnöissä. 

 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus asetukseksi 

Liite V – 1 jakso – 1 kohta – 15 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

15. luokkaan C tai D kuuluvien laitteiden 

osalta tiivistelmä turvallisuudesta ja 

suorituskyvystä, 

15. luokkaan C tai D kuuluvien laitteiden 

osalta tiivistelmä turvallisuudesta ja 

suorituskyvystä ja kaikista tiedoista, jotka 

on kerätty kliinisessä tutkimuksessa ja 

markkinoille saattamisen jälkeisessä 

kliinisessä seurannassa, 

 

Tarkistus  79 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VI – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET, JOTKA 

ILMOITETTUJEN LAITOSTEN ON 

TÄYTETTÄVÄ 

VAATIMUKSET, JOTKA 

ILMOITETTUJEN LAITOSTEN ON 

TÄYTETTÄVÄ 

 



 

RR\1006098FI.doc 245/259 PE506.196v02-00 

 FI 

Tarkistus  80 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VII – 2.3 jakso – f alakohta – iii a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 iii a) laitteet, jotka on tarkoitettu 

ennusteen tekemiseen. 

Perustelu 

Sairauden ennusteen tekeminen on yhä yleisemmin käytetty sovellus molekyylidiagnostiikan 

alalla. Esimerkkeinä voidaan mainita Agendian MammaPrint -testi ja Genomic Healthin 

Oncotype DX -testi, joita kumpaakin käytetään ennusteen tekemiseen rintasyöpäpotilaiden 

sairauden uusiutumisen todennäköisyydestä leikkauksen jälkeen. 

 

Tarkistus  81 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VIII – 3.2 jakso – d alakohta – 2 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– tuotteen tunnistamismenettelyt, jotka on 

laadittu ja pidetään ajan tasalla piirrosten, 

sovellettavien eritelmien tai muiden asiaa 

koskevien asiakirjojen avulla kaikkien 

valmistusvaiheiden aikana; 

– tuotteen tunnistamis- ja 

jäljittämismenettelyt, jotka on laadittu ja 

pidetään ajan tasalla piirrosten, 

sovellettavien eritelmien tai muiden asiaa 

koskevien asiakirjojen avulla kaikkien 

valmistusvaiheiden aikana; 

Perustelu 

Tuotteen ja sen osien tai komponenttien jäljittäminen kehitys- ja tuotantoprosessin aikana on 

erottamaton osa laadunvarmistuksen järjestelmän toimintaa ja tämän vuoksi myös laadun 

arviointia. 

 

Tarkistus  82 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VIII – 4.4 jakso – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ilmoitetun laitoksen on tehtävä 

satunnaisesti tarkastuskäyntejä ilman 

ennakkoilmoitusta valmistajan 

Ilmoitetun laitoksen on tehtävä 

satunnaisesti vähintään joka neljäs vuosi 

jokaisen valmistajan ja geneerisen 
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tuotantotiloihin ja tarvittaessa valmistajan 

tavarantoimittajien ja/tai alihankkijoiden 

tuotantotiloihin. Nämä käynnit voidaan 

yhdistää 4.3 kohdassa tarkoitettuihin 

säännöllisin väliajoin valvonnan 

yhteydessä suoritettaviin arviointeihin tai 

ne voidaan suorittaa kyseisten valvonnan 

yhteydessä suoritettavien arviointien 

lisäksi. Ilmoitetun laitoksen on laadittava 

ilman ennakkovaroitusta tehtävistä 

tarkastuksista suunnitelma, jota ei saa 

luovuttaa valmistajalle. 

laiteryhmän osalta tarkastuskäyntejä ilman 

ennakkoilmoitusta valmistajan 

tuotantotiloihin ja tarvittaessa valmistajan 

tavarantoimittajien ja/tai alihankkijoiden 

tuotantotiloihin. Ilmoitetun laitoksen on 

laadittava ilman ennakkovaroitusta 

tehtävistä tarkastuksista suunnitelma, jota 

ei saa luovuttaa valmistajalle. Ilmoitetun 

laitoksen on näiden tarkastuskäyntien 

aikana tehtävä tai teetettävä testejä 

laadunhallintajärjestelmän 

asianmukaisen toiminnan tarkistamiseksi. 

Ilmoitetun laitoksen on toimitettava 

valmistajalle tarkastusraportti ja 

testausseloste. 

Perustelu 

Ilman ennakkoilmoitusta tehtävien 4.4 kohdan mukaisten tarkastusten määrä on ilmoitettava 

selvästi, jotta voidaan tehostaa välttämättömiä tarkastuksia ja taata samantasoiset ja yhtä 

tiheästi suoritettavat ilman ennakkoilmoitusta tehtävät tarkastukset kaikissa jäsenvaltioissa. 

Siksi ilman ennakkoilmoitusta tehtäviä tarkastuksia olisi suoritettava vähintään kerran 

sertifiointisyklin aikana jokaisen valmistajan ja geneerisen laiteryhmän osalta. Koska tämä 

on erittäin tärkeä väline, ilman ennakkoilmoitusta tehtävien tarkastusten soveltamisalasta ja 

niitä koskevista menettelyistä olisi säädettävä itse asetuksessa eikä sitä täydentävissä 

säädöksissä, kuten täytäntöönpanosäädöksessä. 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VIII – 5.3. jakso – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ilmoitetun laitoksen on tutkittava hakemus 

käyttäen henkilöstöä, jolla on osoitettu 

tietämys ja kokemus kyseessä olevasta 

teknologiasta. Ilmoitettu laitos voi vaatia, 

että hakemusta täydennetään lisätesteillä 

tai muulla näytöllä tämän asetuksen 

vaatimusten mukaisuuden arvioimiseksi. 

Ilmoitetun laitoksen on suoritettava 

laitteelle riittävät fyysiset ja 

laboratoriotestit, tai se voi pyytää 

valmistajaa suorittamaan kyseiset testit. 

Ilmoitetun laitoksen on tutkittava hakemus 

käyttäen henkilöstöä, jolla on osoitettu 

tietämys ja kokemus kyseessä olevasta 

teknologiasta. Ilmoitetun laitoksen on 

varmistettava, että valmistajan 

hakemuksessa kuvataan asianmukaisesti 

laitteen suunnittelu, valmistus ja 

suorituskyky sen arvioimiseksi, onko tuote 

tässä asetuksessa asetettujen vaatimusten 

mukainen. Ilmoitetun laitoksen on 

annettava selvitys seuraavien seikkojen 

vaatimustenmukaisuudesta: 
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 – tuotteen yleinen kuvaus 

 – suunnittelua koskevat eritelmät, 

mukaan lukien kuvaus hyväksytyistä 

ratkaisuista, joilla täytetään olennaiset 

vaatimukset 

 – suunnitteluprosessissa käytettävät 

systemaattiset menettelyt ja laitteen 

suunnittelua koskevaan valvontaan, 

seurantaan ja todentamiseen liittyvät 

tekniikat. 

 Ilmoitettu laitos voi vaatia, että hakemusta 

täydennetään lisätesteillä tai muulla 

näytöllä tämän asetuksen 

vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi. 

Ilmoitetun laitoksen on suoritettava 

laitteelle riittävät fyysiset ja 

laboratoriotestit, tai se voi pyytää 

valmistajaa suorittamaan kyseiset testit. 

Perustelu 

Suunnitteluasiakirjojen tarkastukseen perustuvaa vaatimustenmukaisuuden arviointia 

koskevat vaatimukset olisi esitettävä konkreettisesti ja niitä olisi muutettava ottamalla 

mukaan olemassa olevat valmistajan hakemuksen arviointia koskevat vaatimukset, jotka on 

kuvattu ilmoitettujen laitosten noudattamissa vapaaehtoisissa käytännesäännöissä. 

 

Tarkistus  84 

Ehdotus asetukseksi 

Liite VIII – 2 jakso – 6 alakohta – 6.2. alakohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) Ilmoitetun laitoksen on otettava 

päätöksenteossaan asianmukaisesti 

huomioon mahdollinen lääkealan 

toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan 

lääkeviraston lausunto. Sen on ilmoitettava 

lopullisesta päätöksestään asianomaiselle 

lääkealan toimivaltaiselle viranomaiselle 

tai Euroopan lääkevirastolle. 

Suunnittelutarkastustodistus on annettava 

6.1 kohdan d alakohdan mukaisesti. 

e) Ilmoitetun laitoksen on otettava 

päätöksenteossaan asianmukaisesti 

huomioon mahdollinen lääkealan 

toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan 

lääkeviraston lausunto. Jos ilmoitettu 

laitos poikkeaa kyseisestä kannasta, sen 

on perusteltava lopullinen päätöksensä 
asianomaiselle lääkealan toimivaltaiselle 

viranomaiselle tai Euroopan 

lääkevirastolle. Jos kompromissiin ei 

päästä, asia on siirrettävä lääkinnällisten 

laitteiden koordinointiryhmälle. 

Suunnittelutarkastustodistus on annettava 
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6.1 kohdan d alakohdan mukaisesti. 

Perustelu 

Ehdotuksessa todetaan, että ilmoitetun laitoksen on otettava Euroopan lääkeviraston lausunto 

”asianmukaisesti huomioon” (liite VIII, 6.2 alakohdan e alakohta). Tämä jättää runsaasti 

tulkinnanvaraa, ja vaikka ilmoitetulla laitoksella ei ole velvoitetta noudattaa Euroopan 

lääkeviraston lausuntoa, sen sivuuttaminen vaikuttaa melko epätodennäköiseltä. Siksi on 

määriteltävä, mitä tapahtuu, jos Euroopan lääkeviraston ja ilmoitetun laitoksen arviot 

poikkeavat toisistaan. 

 

 

Tarkistus  85 

Ehdotus asetukseksi 

Liite XII – 1 jakso – 1 alakohta – 1.2.1 alakohta – 1.2.1.4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.2.1.4 Analyyttistä suorituskykyä 

koskevista tiedoista on laadittava 

tiivistelmä osaksi kliinistä 

tutkimusnäyttöä koskevaa raporttia. 

1.2.1.4 Kaikki analyyttistä suorituskykyä 

koskevat tiedot on liitettävä kliinistä 

tutkimusnäyttöä koskevaan raporttiin ja 

ne voidaan esittää tiivistelmänä osana 

kyseistä raporttia. 

Perustelu 

Riittävän seurannan vuoksi; tiedot ovat jo olemassa, joten niistä ei aiheudu ylimääräistä 

rasitusta. 

 

 

Tarkistus  86 

Ehdotus asetukseksi 

Liite XII – 1 jakso – 1 alakohta – 1.2.2 alakohta – 1.2.2.5 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.2.2.5 Kliinistä suorituskykyä koskevista 

tiedoista on laadittava tiivistelmä osaksi 

kliinistä tutkimusnäyttöä koskevaa 

raporttia. 

1.2.2.5 Kaikki kliinistä suorituskykyä 

koskevat tiedot on liitettävä kliinistä 

tutkimusnäyttöä koskevaan raporttiin ja 

ne voidaan esittää tiivistelmänä osana 

kyseistä raporttia. 
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Perustelu 

Riittävän seurannan vuoksi; tiedot ovat jo olemassa, joten niistä ei aiheudu ylimääräistä 

rasitusta. 

 

 

Tarkistus  87 

Ehdotus asetukseksi 

Liite XII – 1 jakso – 1 alakohta – 1.2.2 alakohta – 1.2.2.6 alakohta – 2 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– Liitteessä VII esitettyjen sääntöjen 

mukaisesti luokkaan C kuuluvien laitteiden 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tutkimusraportin on 

sisällettävä tietojen analysointimenetelmä, 

tutkimuksen päätelmät ja 

tutkimussuunnitelman relevantit 

yksityiskohdat; 

– Liitteessä VII esitettyjen sääntöjen 

mukaisesti luokkaan C kuuluvien laitteiden 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tutkimusraportin on 

sisällettävä tietojen analysointimenetelmä, 

tutkimuksen päätelmät ja 

tutkimussuunnitelman relevantit 

yksityiskohdat ja kaikki tiedot; 

 

 

Tarkistus  88 

Ehdotus asetukseksi 

Liite XII – 1 jakso – 1 alakohta – 1.2.2 alakohta – 1.2.2.6 alakohta – 3 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– Liitteessä VII esitettyjen sääntöjen 

mukaisesti luokkaan D kuuluvien laitteiden 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tutkimusraportin on 

sisällettävä tietojen analysointimenetelmä, 

tutkimuksen päätelmät, 

tutkimussuunnitelman relevantit 

yksityiskohdat ja yksittäiset tietopisteet. 

– Liitteessä VII esitettyjen sääntöjen 

mukaisesti luokkaan D kuuluvien laitteiden 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen tutkimusraportin on 

sisällettävä tietojen analysointimenetelmä, 

tutkimuksen päätelmät, 

tutkimussuunnitelman relevantit 

yksityiskohdat ja kaikki tiedot. 

 

 

Tarkistus  89 

Ehdotus asetukseksi 

Liite XII – 1 jakso – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

näistä esimerkkinä Maailman lääkäriliiton 

18. maailmankokouksessaan vuonna 1964 

Helsingissä hyväksymä Maailman 

lääkäriliiton Helsingin julistus ihmiseen 

kohdistuvan lääketieteellisen tutkimustyön 

eettisistä periaatteista, jota muutettiin 

viimeksi Soulissa Koreassa vuonna 2008 

järjestetyssä Maailman lääkäriliiton 59. 

maailmankokouksessa. Kliinistä 

suorituskykyä koskevissa tutkimuksissa 

käytettävät menetelmät 

näistä esimerkkinä Maailman lääkäriliiton 

18. maailmankokouksessaan vuonna 1964 

Helsingissä hyväksymä Maailman 

lääkäriliiton Helsingin julistus ihmiseen 

kohdistuvan lääketieteellisen tutkimustyön 

eettisistä periaatteista, jota muutettiin 

viimeksi Soulissa Koreassa vuonna 2008 

järjestetyssä Maailman lääkäriliiton 59. 

maailmankokouksessa. Kliinistä 

suorituskykyä koskevissa tutkimuksissa 

käytettävät menetelmät Asianomainen 

eettinen toimikunta tarkastelee, täyttyykö 

edellä mainittujen periaatteiden 

vaatimustenmukaisuus. 

 

 

Tarkistus  90 

Ehdotus asetukseksi 

Liite XII – 1 jakso – 2 alakohta – 2.3 alakohta – 2.3.3 alakohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Vastuussa olevan lääkärin tai muun 

valtuutetun henkilön allekirjoittamassa 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen raportissa on oltava 

dokumentoidut tiedot kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tutkimussuunnitelmasta sekä kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tulokset ja päätelmät, mukaan luettuna 

kielteiset havainnot. Tulosten ja päätelmien 

on oltava avoimia, puolueettomia ja 

kliinisesti relevantteja. Raportin on 

sisällettävä riittävästi tietoa ollakseen 

riippumattoman osapuolen 

ymmärrettävissä ilman muiden asiakirjojen 

käyttöä. Raportissa on oltava soveltuvissa 

tapauksissa perustellut tiedot myös siitä, 

jos tutkimussuunnitelmaan on tehty 

tarkistuksia tai suunnitelmasta on poikettu 

ja jos tietoja on jätetty tutkimuksen 

Vastuussa olevan lääkärin tai muun 

valtuutetun henkilön allekirjoittamassa 

kliinistä suorituskykyä koskevan 

tutkimuksen raportissa on oltava 

dokumentoidut tiedot kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tutkimussuunnitelmasta sekä kliinistä 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

tulokset ja päätelmät, mukaan luettuna 

kielteiset havainnot. Tulosten ja päätelmien 

on oltava avoimia, puolueettomia ja 

kliinisesti relevantteja. Raportin on 

sisällettävä riittävästi tietoa ollakseen 

riippumattoman osapuolen 

ymmärrettävissä ilman muiden asiakirjojen 

käyttöä. Raportissa on oltava soveltuvissa 

tapauksissa perustellut tiedot myös siitä, 

jos tutkimussuunnitelmaan on tehty 

tarkistuksia tai suunnitelmasta on poikettu 

ja jos tietoja on jätetty tutkimuksen 

ulkopuolelle. Raporttiin liitetään kliinistä 
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ulkopuolelle. tutkimusnäyttöä koskeva raportti 3.1 

alakohdan mukaisesti ja se on asetettava 

yleisön saataville 51 artiklassa 

tarkoitetulla sähköisellä järjestelmällä. 

 

 

Tarkistus  91 

Ehdotus asetukseksi 

Liite XII – 1 jakso – 3 alakohta – 3.3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kliininen tutkimusnäyttö ja sitä koskevat 

asiakirjat on pidettävä ajan tasalla kyseisen 

laitteen koko käyttöiän ajan päivittämällä 

niitä tiedoilla, jotka saadaan 8 artiklan 

5 kohdassa tarkoitetun markkinoille 

saattamisen jälkeistä valvontaa koskevan 

valmistajan suunnitelman 

täytäntöönpanosta; kyseisessä 

suunnitelmassa on oltava tämän liitteen B 

osan mukainen laitteen markkinoille 

saattamisen jälkeistä seurantaa koskeva 

suunnitelma. 

Kliinistä tutkimusnäyttöä koskevat tiedot 
ja asiakirjat on pidettävä ajan tasalla 

kyseisen laitteen koko käyttöiän ajan 

päivittämällä niitä tiedoilla, jotka saadaan 

8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 

markkinoille saattamisen jälkeistä 

valvontaa koskevan valmistajan 

suunnitelman täytäntöönpanosta; 

kyseisessä suunnitelmassa on oltava tämän 

liitteen B osan mukainen laitteen 

markkinoille saattamisen jälkeistä 

seurantaa koskeva suunnitelma. Kliinistä 

tutkimusnäyttöä koskevat tiedot ja laitteen 

markkinoille saattamisen jälkeisen 

seurannan perusteella tehtävät päivitykset 

on asetettava yleisön saataville 51 ja 

60 artiklassa tarkoitetuilla sähköisillä 

järjestelmillä. 
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PERUSTELUT 

 

 Mitä IVD-laitteet ovat? 

In vitro -diagnostiikkaan (IVD) tarkoitetut lääkinnälliset laiteet ovat laitteita, joita käytetään 

ihmisen kehon ulkopuoliseen diagnosointiin (in vitro) joko laboratoriossa tai potilaan 

läheisyydessä esimerkiksi hänen vuoteensa vieressä. Niitä käytetään moniin erilaisiin 

tarkoituksiin kuten potilaan itse suorittamaan verensokerin mittaukseen, hiv-testaukseen ja 

DNA-testeihin. 

 Miksi on tärkeää parantaa IVD-laitteiden sääntelyä? 

Monet pitävät IVD-laitteita koskevaa asetusta lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen 

”pikkusisarena”. Helmikuun 26. päivänä järjestettiin kuulemistilaisuus, jossa yksi 

asiantuntijoista eli Tanskan kuluttajaneuvostoa edustava Sine Jensen sanoi, että IVD-laitteet 

eivät ole lääkinnällisten laitteiden ”pikkusisaria” vaan vanhempia ja ehkäpä jopa kaikkien 

hoitomuotojen vanhempia, mukaan lukien lääkkeet ja kirurgia. Ilman asianmukaista 

diagnostiikkaa ei ole asianmukaista hoitoa eikä sairauksien ehkäisyä. Valitettavasti voimassa 

olevan direktiivin avulla ei pystytä varmistamaan, että huonolaatuisia IVD-laitteita ei 

saateta markkinoille. Aiemmin on ollut tapauksia, joissa huonolaatuisia hiv-testejä on tuotu 

Euroopan markkinoille CE-merkinnällä varustettuina. Tieteellinen instituutti totesi jo ennen 

kuin ilmoitetut laitokset hyväksyivät CE-merkinnän, että nämä testit antoivat paljon 

enemmän vääriä negatiivisia tuloksia kuin muut saatavilla olevat hiv-testit, mikä 

tarkoittaa, että testien mukaan viirusta ei ollut, vaikka totuus oli toinen. Tämä tuote oli 

kuitenkin vuosia potilaiden käytettävissä unionissa. Jos verensiirto perustuu väärään 

negatiiviseen hiv-testitulokseen, siihen liittyy hengenvaarallisia seurauksia verensiirron 

saajalle. Myös hiv-tartunnan saaneet, jotka saavat väärän negatiivisen tuloksen, voivat tuottaa 

riskin kumppanilleen. Tavallaan huonosti toimivat hiv-testit ovat suurempi riski ihmisten 

terveydelle kuin huonolaatuiset rinta- tai lonkkaimplantit. Samanlaisia tapauksia on raportoitu 

hepatiitti C -viruksesta, joka on edelleen hengenvaarallinen, vaikeasti hoidettava sairaus. On 

raportoitu, että kun DNA-testiasiantuntija lähetti saman näytteen neljään eri laboratorioon, 

hän sai neljä eri tulosta. 

 

 

 

 

 

Esimerkkejä nykyisen asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvista 
huonolaatuisista IVD-laitteista: 

 hiv-testit 

 hepatiitti C -testit 

 DNA-testit 

 
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 Miksi unionin on säänneltävä näitä asioita? 

IVD-laitteet ovat tuotteita, joita voidaan myydä vapaasti sisämarkkinoilla. Euroopan 

markkinoilla ei ole näitä tuotteita koskevia kansallisia rajoja. Sen vuoksi unionin on 

varmistettava turvallisuus mahdollisimman pitkälti. Ehdotus perustuu Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 ja 168 artiklaan. Sopimuksen 114 artiklassa vaaditaan 

ihmisten terveyden suojelun korkeaa tasoa. Sen 168 artiklan 4 kohdan c alakohta muodostaa 

erityisen täydentävän oikeusperustan. 

 Nykyisiin epäkohtiin puuttuvia merkittäviä parannusehdotuksia  

Komissio esittää merkittäviä parannuksia IVD-laitteiden järjestelmän nykyisten epäkohtien 

poistamiseksi. Parannukset ovat samanlaisia kuin muille lääkinnällisille laitteille esitetyt. 

Ilmoitettuja laitoksia parannetaan merkittävästi ja jäsenvaltioiden suorittamaa ilmoitettujen 

laitosten valvontaa tehostetaan. Erittäin tärkeää on, että myös vaaratilannejärjestelmää ja 

markkinavalvontaa tehostetaan. Yritysten tarkastuskäynneistä ilman ennakkoilmoitusta 

tehdään pakollisia. Lisäksi komissio ehdottaa, että otetaan käyttöön eurooppalaisten 

vertailulaboratorioiden verkosto. Vertailulaboratorioilla on tärkeä osa suuririskisten 

lääkinnällisten laitteiden valvonnassa. Esittelijä pitää näitä ehdotuksia erittäin myönteisinä ja 

katsoo, että ne parantavat potilaiden turvallisuutta erittäin merkittävästi. 

 Lääkinnällisiä laitteita ja IVD-laitteita koskevien ehdotusten yhteisiä asioita 

Monin kohdin komissio ehdottaa, että IVD-laitteita ja muita lääkinnällisiä laitteita säännellään 

samalla tavalla. Komission ehdotukset ovat suurelta osin identtisiä. Molempien esittelijöiden 

ja varjoesittelijöiden on arvioitava näitä osia yhdessä. Tämä koskee esimerkiksi ilmoitettujen 

laitosten roolia, rakennetta ja niiden suhteen tarvittavia parannuksia, valvontajärjestelmää, 

yhteistä arviointia, tarkastelu-, tunnistamis- ja jäljitettävyysjärjestelmää sekä lääkinnällisten 

laitteiden koordinointiryhmää (MDCG). 

Esittelijä pitää komission ehdotuksen perusrakennetta asianmukaisena. Mietintöön ei 

sisälly markkinointia koskevaa ennakkolupajärjestelmää. 

 Ilmoitettujen laitosten järjestelmä 

Ehdotetun järjestelmän jonkinasteinen vahvistaminen kuitenkin parantaa yleistä turvallisuutta 

sekä koko sertifiointijärjestelmän valvontaa ja tarkastusta. Koko järjestelmän säännösten 

tiukennukset koskevat ilmoitetuilta laitoksilta edellytettävän sisäisen asiantuntemuksen sekä 

niiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa käyttämien tytäryhtiöiden ja ulkopuolisten 

asiantuntijoiden tiiviimpää valvontaa. Sekä lääkinnällisiä laitteita että in vitro 

-diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevasta asetuksesta käydyissä 
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neuvotteluissa komission ehdotukseen myös saatiin lisättyä uusi osa-alue eli korkeimman 

riskiluokan laitteita, kuten luokkaan D kuuluvia in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja 

lääkinnällisiä laitteita, koskeva parannettu järjestelmä. Euroopan lääkevirasto nimeää 

ainoastaan erityisiä ilmoitettuja laitoksia, joilla on tarvittava asiantuntemus luokkaan D 

kuuluvien laitteiden arviointiin, tekemään korkeimman riskiluokan laitteiden 

vaatimustenmukaisuuden arviointia.  

 Kliinistä suorituskykyä koskevat tutkimukset 

Ehdotuksessa on luku kliinistä suorituskykyä koskevista tutkimuksista. Se kytkeytyy kliinisiä 

lääketutkimuksia koskevaan asetusehdotukseen ja lääkinnällisiä laitteita koskevaan 

ehdotukseen. Kliinisiä lääketutkimuksia koskevaa ehdotusta on arvosteltu paljon, ja 

ympäristö-, kansanterveys- ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa on esitetty monia 

tarkistuksia. IVD-asetuksen vastaavaa osaa on mukautettava siten, että pystytään vastaamaan 

kliinisiä lääketutkimuksia koskevassa keskustelussa esiin nousseisiin kysymyksiin. 

Erityisesti silloin kun kliinistä suorituskykyä koskevaan tutkimukseen liittyy merkittävä 

riski tutkittavien kannalta – esimerkiksi kun näyte otetaan lannepistoa käyttäen – on 

huolehdittava turvallisuudesta mahdollisimman hyvin.  

Esittelijä ehdottaa pääasiassa kolmea parannusta komission ehdotukseen. Myös monet 

kollegat ovat esittäneet näitä tarkistuksia kliinisiä lääketutkimuksia koskevan ehdotuksen 

käsittelyssä: 

1.  Riippumattoman eettisen komitean on annettava myönteinen arvio kliinistä 

suorituskykyä koskevasta tutkimuksesta ennen sen aloittamista. 

2.  Alaikäisten ja muiden tietoisen suostumuksen antamiseen kykenemättömien 

henkilöiden suojelusta on huolehdittava samalla tavalla kuin kliinisistä 

lääketutkimuksista vuonna 2001 annetussa direktiivissä. 

3.  Määräaikoja on kohtuullisesti pidennettävä, jotta eettinen komitea ja viranomaiset 

ehtivät arvioida tutkimuksen. 

Ehdotuksen saattaminen hyväksyttäväksi pk-yritysten kannalta  

In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden alalla toimii monia näitä 

tuotteita tarjoavia pk-yrityksiä. Siksi asetuksessa on otettava huomioon pk-yritysten 

valmiudet selviytyä rasitteista. Tässä ei kuitenkaan pidä vaarantaa terveyttä ja turvallisuutta. 

Joitakin tarkistuksia esitetään, jotta voidaan ottaa huomioon pk-yritysten valmiudet ja tarpeet. 

Esimerkiksi jotkut pyydetyt tiedot olisi voitava toimittaa sähköisesti. Lisäksi on 

täsmennettävä, että tuotteen mukana toimitettavat tiedot on esitettävä unionin virallisella 

kielellä eikä jolloin muulla kielellä. Molemmat muutokset vähentävät pk-yrityksille 

mahdollisesti aiheutuvaa rasitetta. Vaatimustenmukaisuusvakuutusten kääntäminen kaikille 

sen jäsenvaltion vaatimille virallisille kielille, jossa laite asetetaan saataville, on suhteeton ja 

siten myös kallis hallinnollinen rasite erityisesti pk-yrityksille, eikä se siten ole perusteltua. 

Samoin kuin nykyisin saatavuus yhdellä unionin kielellä on riittävä vaatimus. 
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Luokittelu 

Täysin uutta luokitusjärjestelmää (A–D) esitetään (A = pieniriskinen laite - D = suuririskinen 

laite). Useimmat sidosryhmät pitävät tätä riittävänä, ja se perustuu kansainväliseen 

yhteisymmärrykseen. 

Esittelijä tukee tätä ehdotusta. 

”In-house”-testaus 

Voimassa olevassa direktiivissä vapautetaan vaatimuksista kaikki in-house-testaus eli 

yksittäisessä terveysalan laitoksessa, kuten sairaalassa, suoritetut testit. Komissio ehdottaa 

tämän säilyttämistä riskiluokissa A, B ja C mutta haluaa sisällyttää luokkaan D kuuluvat testit 

vaatimusten piiriin. Tätä on jonkin verran muutettava, kun otetaan huomioon lääkäreiden 

ja potilaiden tarpeet yksittäisessä terveysalan laitoksessa. Komission ehdottamaan 

periaatteeseen ei kuitenkaan esitetä olennaisia muutoksia. 

 

Lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistävät laitteet 

Lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistävät laitteet ovat DNA-testejä, joiden avulla saadaan 

tietoa siitä, olisiko tietystä hoitomuodosta todennäköisesti hyötyä tietylle potilaalle. Yksilön 

tarpeisiin suunniteltu hoito ja hoitomuotojen kohdentaminen (stratified medicine) 

tarjoavat valtavia mahdollisuuksia, jotka on otettava asianmukaisesti huomioon 

asetuksessa. Komission ehdotus on hyvä perusta, mutta tarvitaan myös lisäselvennyksiä. 

Esittelijä ehdottaakin, että terveysalan laitosten omia testauksia koskeva poikkeus ei koskisi 

lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistäviä laitteita. 

Itse suoritettu testaus ja vieritestaus 

Silloin kun testin tekee potilas itse terveydenhuollon ammattilaisen asemasta, tarvitaan 

pidemmälle menevää sääntelyä, koska ammattilaiset voivat tehdä diagnoosin useiden eri 

tekijöiden perusteella, kun taas potilaat voivat olla pelkästään testin varassa päätöksiä 

tehdessään. On arvosteltu sitä, että komission ehdotuksessa itse suoritettuja testejä ja 

ammattilaisen suorittamaa vieritestausta säännellään samalla tavalla. Asiaan on saatava 

muutos. 

Soveltamisala 

Soveltamisalaa on selvennettävä. Komission ehdotuksessa ei mainita niin kutsuttuja 

nutrigeneettisiä testejä ja elintapasuosituksiin tähtääviä testejä. Näillä testeillä voi 

kuitenkin ainakin välillisesti olla hyvin vakavia seurauksia ihmisten terveydelle. Jos 

testiin esimerkiksi liittyy väittämä siitä, että se auttaa potilasta laihtumaan, ja laihtuminen olisi 
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potilaalle erittäin tärkeää terveyssyistä, on kyse vakavasta terveysriskistä, jos testi ei olekaan 

laadukas eikä anna väitettyjä tuloksia. 

Siirtymäkausi  

Komission ehdotuksen siirtymäkausi on hyvin pitkä eli 5 vuotta asetuksen antamisen 

jälkeen. Tämä voi olla tarpeen asetuksen niiden osien kannalta, joihin sisältyy täysin uusia 

asioita, joiden toteuttaminen saattaa olla vaikeaa erityisesti pk-yrityksille. Toisaalta 

järjestelmän parantamisella on todella kiire ja jotkut ehdotuksen osat olisi pantava 

täytäntöön paljon nopeammin. Tämä koskee ehdottomasti niitä osia, jotka koskevat vain 

komissiota ja jäsenvaltioita. Niillä on paljon paremmat mahdollisuuden asetuksen 

soveltamiseen kuin erimerkiksi pk-yrityksillä.  

Tekniset tarkistukset 

Tarvitaan lukuisia teknisiä tarkistuksia, jotta voidaan ottaa huomioon alan toimijoiden 

huolenaiheet. Joissakin tapauksissa pyrkimys käyttää samaa sanamuotoa kuin lääkinnällisiä 

laitteita koskevassa direktiivissä johtaa IVD-laitteiden kannalta huonoihin sanamuotoihin.  

Vammaisten henkilöiden syrjintä torjuttava  

Euroopan unioni on ratifioinut vammaisten henkilöiden syrjinnän torjuntaa koskevan 

YK:n yleissopimuksen. Tämän olisi näyttävä myös asetustekstissä. Esimerkiksi ilmaisu 

”synnynnäinen epämuodostuma” voidaan nähdä vammaisia henkilöitä syrjivänä, ja sitä olisi 

muutettava. 

Delegoidut säädökset ja yhteispäätösmenettely 

Komission ehdotuksessa esitetään monien asetuksen osien muuttamista delegoiduilla 

säädöksillä. Tämä koskee myös asetuksen seuraavia keskeisiä osia:  

 yleiset turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset  

 teknisissä asiakirjoissa käsiteltävät asiat  

 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus  

 vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen muuttaminen tai täydentäminen. 

 

Näitä keskeisiä osia olisi muutettava vain yhteispäätösmenettelyä noudattaen.  

Tietoinen suostumus 

Komission ehdotuksessa korostetaan varsin paljon tuotteen laatua. Asiantuntijat ja monet 

kansainväliset organisaatiot, kuten Euroopan neuvosto, OECD ja eurooppalainen 

ihmisgenetiikan yhdistys European Society for Human Genetics ovat toistuvasti esittäneet 
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kantanaan, että tuotteen laatuakin tärkeämpää on usein tuotteiden käyttöyhteys ja 

-olosuhteet. Erityisesti DNA-testauksessa on hyvin tärkeää noudattaa tietoisen suostumuksen 

periaatetta. Myös Euroopan parlamentti on vaatinut tätä usein. Oikeudellisessa lausunnossa 

todetaan, että on mahdollista ja asianmukaista ottaa vastaava sanamuoto käyttöön 

asetuksessa1. Siksi esittelijä ehdottaa asiaa koskevia tarkistuksia. Siitä asiasta ollaan 

yksimielisiä, että Euroopan unionin pyrkimyksenä ei saa olla rajoittaa potilaiden 

mahdollisuuksia käyttää DNA-testejä. Sen sijaan tarvitaan asianmukaista geneettistä 

neuvontaa, jotta potilaalle voidaan kertoa testin mahdollisista seurauksista ennen 

testausta. Toissijaisuusperiaatteen noudattamiseksi olisi annettava jäsenvaltioiden päättää 

sääntelyn yksityiskohdista ja niillä olisi oltava mahdollisuus mennä asetuksen vaatimuksia 

pidemmälle. Voidaan jopa todeta, että tietoisen suostumuksen sisällyttäminen ehdotukseen 

on pakollista, koska se on keskeinen osa perusoikeuskirjaa (3 artikla), joka sitoo 

oikeudellisesti unionia sen eri toiminta-aloilla. 

 

                                                 
1 Centrum für Europarecht an der Universität Passau: ”Options for Action of the European Union in the Area of 

Human Genetics and Reproductive Medicine in the Light of the Proposal for a Regulation on In Vitro Diagnostic 

Medical Devices”. 



 

RR\1006098FI.doc 259/259 PE506.196v02-00 

 FI 

ASIAN KÄSITTELY 

Otsikko In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet 

Viiteasiakirjat COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD) 

Annettu EP:lle (pvä) 26.9.2012    

Asiasta vastaava valiokunta 

       Ilmoitettu istunnossa (pvä) 

ENVI 

22.10.2012 
   

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto 

       Ilmoitettu istunnossa (pvä) 

INTA 

22.10.2012 

EMPL 

22.11.2012 

ITRE 

22.10.2012 

IMCO 

22.10.2012 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet 

lausuntoa 

       Päätös tehty (pvä) 

INTA 

10.10.2012 

ITRE 

9.10.2012 
  

Esittelijä(t) 

       Nimitetty (pvä) 

Peter Liese 

24.10.2012 
   

Valiokuntakäsittely 20.3.2013 24.4.2013 29.5.2013  

Hyväksytty (pvä) 25.9.2013    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

57 

0 

7 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, 

Sergio Berlato, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Milan 

Cabrnoch, Martin Callanan, Spyros Danellis, Chris Davies, Jill Evans, 

Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, 

Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta 

Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, 

Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, 

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov 

Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló 

Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, 

Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard 

Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore 

Tatarella, Thomas Ulmer, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Margrete Auken, Mark Demesmaeker, Jutta Haug, Marusya Lyubcheva, 

Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Renate Sommer, Bart Staes, 

Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrea Zanoni 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (187 art. 2 kohta) 

Ioan Enciu, Julie Girling, Kerstin Westphal, Kārlis Šadurskis 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) 10.10.2013 

 
 


